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State system Гог ensuring the uniformity of measurements. Ваамеи
Slotted lines. ГОСТ 13743-68

Methods and means lor verification

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 марта 
1979 г. N9 920 срок введение установлен

с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на волноводные (прямо
угольного сечения) и коаксиальные измерительные линии 2 и 3-го 
классов по ГОСТ 11294—74 и устанавливает методы и средства 
их первичной н периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции. указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  i

Наимпотаиие операция Моней пункт»
Ооп этеашост» вроьгдгняв 

Операции При
стдмд»;оч выпуске из 

opoiui«oacrea 
* fiCkKmro

littjjrm iu iiи Арласнаи

Внешний осмотр 4.1 Да Да
Опробование 4.2 Да Да
Определение метрологических па-

43рамегров — —
Поверка основных размеров эле

ментов присоединения измеритель
ной ЛИНИИ 43.1 Да Нет

Определение относительной ujvhth-
ру some ft проводимости зонда 43.2 Да Нет

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

(6) Издательство стандартов, 1979
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Продо.<женис

Н&иисиооаякс опер* пай Номер пункта
0<аа*т«л»*остк провод*»»*

OIWpMLNM при
СТвШрТ* выпуске яэ

ПрО*2«©1СТМ
и рсысжтг

эксплуатации и храпении

Определение собственного коэффи
циента стоячей полны по напряже
нию (КСВН) измерительной линии 4.3.3 Ла Да*

Определение непостоянства связи 
зонда с no-те и измерительной линии 4.3.4 Да Да

Определение 'затухания измери
тельной линии для частот: 

св. 10 ГГц для коаксиальных и 
17 т-37,5 ГГи для волноводных ли
ний 4.3.5 Да Нет

св. 37,5 ГГц
Определение погрешности ииднка-

4.3.6
Да Да

инк положения зонда Да Нет
Поверка измерительной линии ком

плектным методом 4.3.7 Нет Да**

* Допускается 84xr.uoBO.iuua линии 2-го класса с износоустойчивыми флан
цами типов Р1— 21. Р1— 20. Р 1—19. Р1—19/1, P I—13А, P I—12А не поверить, 
при эксплуатации и хранении по п. 4.33.

** Если при эксплуатации и хранении измерительные линии поверяют ком
плектным методом, то операции по пп. 4.3,2—4,3.5 ис проводят.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены следую
щие средства поверки.

2.1.1. Измерительные генераторы сигналов с коаксиальным вы
ходом по ГОСТ 14126— 78 и измерительные генераторы сигналов с 
волноводным выходом по ГОСТ 17193—71 с перестройкой час
тоты в диапазоне поверяемой измерительной линии или генерато
ры фиксированных частот, позволяющие получить фиксированные 
частоты, необходимые для проведения поверки, типов Г4-107. 
Г4-78— Г4-83. Г4— 111. Г4-104. Г4-105. Нестабильность частоты ге
нератора за любые 10 мин работы после самопрогрева должна 
быть нс более '1'2-10-4, при этом нестабильность уровня мощности 
выходного сигнала должна быть нс более 0,15 дБ.

2.1.2. Развязывающие устройства с коэффициентом стоячей 
волны по напряжению (КСВН) не более 1,6 и ослаблением нс ме
нее 15 дБ (при отсутствии в применяемом генераторе встроенного 
аттенюатора с аналогичными характеристиками) типов Э8-8 — 
Э8-16. Э8-18 — Э8-26.
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2.1.3. Индикаторный прибор типа В8-7 или В8-6 классов не 
выше 1.0 и 1.5 для измерительных линий 2 и 3-го классов соот
ветственно.

2.1.4. Короткозамкнутая нагрузка с переменной фазой. Собст
венный коэффициент отражения (КО) тракта нагрузки должен 
быть, по крайней мере, в три раза меньше допускаемого значения 
собственного КО поверяемой измерительной линии. Верхний пре
дел перемещения подвижного элемента нагрузки не менее 0,6*»_.т 
(>.„iiijt — максимальная длина волны в волноводе рабочего диа
пазона частот поверяемой измерительной линии). КСВН коротко- 
замыкающего поршня — не менее 30. Погрешность индикации по
ложения короткозамыкающего поршня не должна превышать пог
решности индикации положения зонда поверяемой измерительной 
линии.

2.1.5. Рассогласованная нагрузка с переменной фазой. Собст
венный КО тракта нагрузки должен быть, по крайней мере, в три 
раза меньше допускаемого значения собственного КО поверяемой 
измерительной линии. Верхний предел перемещения подвижного 
элемента нагрузки — не менее 0 Д Впих. КСВП подвижного эле
мента нагрузки должен быть больше собственного КСВ11 поверяе
мой измерительной линии (от 1,14 до 1.4). Непостоянство КО под
вижного элемента при перемещении должно быть нс более собст
венного КО тракта нагрузки. Погрешность индикации положения 
подвижного элемента не должна превышать пятикратной погреш
ности положения зонда поверяемой измерительной линии.

2.1.6. Согласованная нагрузка с переменной фазой. Собствен
ный КО тракта нагрузки должен быть, по крайней мере, в три ра
за меньше допускаемого значения собственного КО поверяемой 
измерительной линии. Верхний предел перемещения подвижного 
элемента нагрузки не менее 0,5 • КСВН подвижного элемен
та нс более 1.05 и 1,1 для волноводных и коаксиальных нагрузок 
соответственно. Конструкция нагрузок должна допускать механи
ческую спязь подвижного элемента с кареткой поверяемой изме
рительной линии.

П р и м е ч а н и е .  Собственный КО гранта нагрузок с переменной фазой 
по ап 2.1.4—2.1.6 поверяют только при первичной поверке.

2.1.7. Измерительный микроскоп типа УИМ-23 с погрешностью 
измерения линейных размеров ±0,005 мм.

2.1.8. Детекторная головка с КСВН не менее 30 и квадратич
ным детектором.

2.1.9. Вспомогательная измерительная линия с соединителем 
такого же типа, как и у поверяемой.

2.1.10. Короткозамкнутая нагрузка с постоянной фазой (при 
поверке по пп. 4.3.2 и 4.3.5). •

2 3««. Mi
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2.1.11. Волноводная согласованная нагрузка с КСВН не более 
1,05.

2.1.12. Короткозамкнутая нагрузка с переменной фазой с 
КСВН короткозамыкателя не менее 20 и погрешностью индикации 
положения короткозамыкателя не хуже десятикратной погреш
ности индикации положения зонда поверяемой измерительной ли
нии, если отсутствует короткозамкнутая нагрузка с переменной 
фазой по л. 2.1.4.

2.1.13. Набор измерительных инструментов с погрешностью из
мерения линейных размеров не более 0,025 мм.

Набор измерительных инструментов типов Дт2.700.004, 
Дт2.?00 001—04, Дт2.700.005 с погрешностью измерения линейных 
размеров не более 0.025 мм

2.1.14. Поляризационным аттенюатор типов ДЗ-27, ДЗ-29 -
ДЗ-31, ДЗ-32А -  ДЗ-36А.

2.1.15. Образцовая волноводная нагрузка с переменной фазой 
коэффициента отражения и с КСВН. близким к двум, погрешность 
аттестации которой составляет не более:

— для линий 2-го класса на частотах до 37.5 ГГц 
1.7% » > * » » *  св. 37,5 ГГц;
1,7% » * 3-го класса на частотах до 37,5 ГГц;
3% » » » » » »  св. 375 ГГа

П р и м е ч а н и е .  Допускается применять другие средства_поверки, прошед
шие метрииогическую аттестацию п органах государственной метрологической 
служба и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следую
щие условия:

температура окружающего воздуха 20±5°С;
относительная влажность воздуха 65±15% ;
атмосферное давление 100=4 кПа (750±30 мм рт. ст.);
напряжение питания сети 220 ±4,4 В;
частота питающей сети 50 Гц.
3.2. Рабочее место необходимо подготовить так. чтобы обеспе

чить отсутствие вибрации и толчков.
3.3. Образцовые и вспомогательные средства поверки и пове

ряемую измерительную линию необходимо подоготовить в соответ- 
ств!»1 с требованиями, указанными в нормативно-технической до
кументации на измерительную линию конкретного типа (далее— 
— Н ТД). Уровень сигнала, подаваемого в измерительную линию, 
должен обеспечивать работу детектора в квадратичном режиме.

3.4 Соединители измерительной линии, кабели и другие сред
ства поверки должны быть промыты спиртом по ГОСТ 18300—72.
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<• ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
4.1. В н е ш н и й  о с м о т р
4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено:
соответствие комплектности измерительной линии технической

документации;
четкость надписей на индикаторе положения зонда;
отсутствие механических повреждений, влияющих на нормаль-' 

ную работу измерительной линии;
отсутствие искривлений, вмятин и забоин на фланцах волно

водной измерительной линии и волноводных устройствах.
4.2. О п р о б о в а н и е
4.2 1. При опробовании проверяют плавность хода и отсутствие 

самопроизвольных изменений установленных положений механиз
мом перемещения каретки, погружения зонда и настройки зондо-
вий головки.

4.2.2. Проверяют работоспособность измерительной линии и 
пределов перемещения зонда по блок-схеме, приведенной на
черт. 1.

Генератор настраивают на одну из частот диапазона измеритель
ной лииш! и проверяют настройку зондовой головки. При настроен
ной зондовой головке пере
мещают каретку измери
тельной линии с зондовой го
ловкой из одного крайнего 
положения в другое, наблю
дая за показаниями индика
торного прибора. При атом 
показания индикаторного 
прибора должны воспроиз
водить распределение поля 
в линии плавно, без скачков.
Верхний предел перемеще
ния зонда должен быть не 
менее 0,6л,тм.

4.3. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в
4.3 1. Проверке подлежат основные присоединительные разме

ры. указанные в табл. 2.
Основные размеры элементов присоединения должны соответ

ствовать установленным в ГОСТ 11294—74.
4.3.2. Относительную шунтирующую проводимость зонда изме

рительной линии определяют средствами поверки, указанными а 
пп 2 1 1— 2.1.3; 2.1.9 и 2.1.10 по блок-схеме, приведенной на черт. 2, 
или » пп. 2.1.1'—2.1.3; 2.1.8 по блок-схеме черт. 3.

У измерительных линий, имеющих настраиваемые зондовые 
•головки, проверяют настройку этих головок.

ы — ы  

□  ы
/  — pauaauaaiou i't устроЯство: 3 — пово
ротная иаиармталзмаа лквиа; $ — коротко- 
замкиутаа нагрузка; 4 — генератор сигна
лов; S — иилвкатораиЯ прибор поварасмоЯ 

линии

2*



Стр. 6 ГОСТ BJJ1—7»

Т а б л и ц а  2

Тнв соединится» Лрксосдниитедьяие рлзиеры. ыы Отклонение от со-
«МОСТИ. WM

11 Розетка 92 \  8.1; 018; 016.8 0,15
Вилка 9.4; 8.3; 018; 016.8; 0 6

f II Розетка 5.2; 0 8 .!
0.1111

Вилка 5.4; 08.1; 01.7

Розетка 10.; 0.7; 012
0.1IV

Вилка 9.9; 9,5: 0 1 2

\ f  i f  I Роаехка 9.2: 7.9; 018; 016.8
0.15V J1 1

Вилка 9.4; 8.3; 018; 016.8; 03.3

I
- и е н

Зонд вспомогательной измерительной линии устанавливают в 
максимум поля н выполняют два отсчета но индикатору, подклю

ченному к зонду вспомогательной 
измерительной липни: первый от
счет в,—при установке зонда в 
максимум поля линии; второй от
счет а* —при установке зонда в 
минимум поля линии.

Относительную активную сос
тавляющую шунтирующей прово
димости зонда g  подсчитывают 
по формуле

□  □
I —  pilMIHUIUIlHI ю р о й . г  —  по-

изирригезьмм линия; 3 — Испо-
иОГй|ГЛ1.НЯЯ илмвритялмми Линии. 1 — «,-о-
роткомикяутни нагрузки с постоянной вазой;
5 — гм и р п о р  сигналом; 6. 7 _ - . шиижатоо-

м н е  n p H C o p u

Черт.2 « -5SS- 0)
При определении шунтирующей проводимости зонда коаксиаль

ной измерительной линии допускается применять детекторную го
ловку с индикатором.

Выполняют два отсчета а, и 
аг по индикатору, подключенному 
к детекторной головке. Измере
ния проводят на двух крайних и 
средней частотах диапазона пове
ряемой линии при глубине погру
жения зонда, указанной в НТД.

Относительная активная состав
ляющая шунтирующей проводи
мости зонда g, подсчитанная по 
формуле (1), не должна превы
шать значения, указанного в НТД.

C D - E H Z H Z I  

□  И
/  — р м и аи м п ш * *  угтройстио; }  — г>»- 

*«рягияя н л ИР р ятя ЛЬНИ л и н и я ; J  — детек
тор*»» гемо*»». 1. 6 — иилякаторм; J - f t -  

р г  <1 с.-.гнало а

4 tp T . 3
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4.3.3. Определение собственного коэффициента стоячей волны 
«о напряжению (КСВН) измерительной линии проводят по одному 
из приведенных ниже методов в зависимости от наличия средств 
ловерки.

4.3.3.1. Метод «смещения узла».
Измерения проводят по блок-схеме, приведенной на черт. 4, в 

соответствии с методом, указанным в ГОСТ 11294—74.
Средства поверки - -  по пп. 2.1.1— 2.1.4.
Кривая зависимости f(X )  должна иметь синусоидальный харак

тер. Расстояние между максимумом и минимумом кривой должно 
•быть примерно

4.3.3.2. Метод «подвижной нагрузки».
Измерения проводят по блок-схеме, приведенной па черт. 5, в 

соответствии с методом, указанным в ГОСТ 11294—74.
Средства поверки — по пп. 2.1.1— 2.1.3 н 2.1.5.

/ — [iRMsiuimniiKc jvtpoftciво <<ммаОл«- 
мис ис м сн «  20 *Г>); i  - г о к р к к а я  иа- 
мхритхшм** янми*; S -  ко р о гп тм х н у п *
-нагрузка с лоропнной ф л ой ; 4 — генера- 

тор сигналив; S — ипанкаториий прибор

Черт. 4

ф - ф - ш

4 5

I — [>алма1ыпа»ш «: уиройстоо; J  — во- 
асрясмаи ялигриггльнаи линя»; 3 — нагруз
ка pactwaaconaima* < иергмениой фазой; 
4 — генератор сигналов; S — индикаторной 

прибор

Черт. 5

4.3.3.3. Метод «связанной нагрузки» применяют при условии, 
■что КСВН измерительной линии (с развязывающими устройства
ми) со стороны генератора не превышает 1,25 и 1,6 для измери
тельных линий 2 и 3-го классов соответственно.

КСВН со стороны генератора измеряют по блок-схеме, приве- 
ленной на черт. 4. средствами поверки, указанными в пп. 2.1.1—
2.1.3, 2.1.12.

Зонд измерительной линии устанавливают в максимум поля и 
по индикаторному прибору отсчитывают значение Перемеша
ют подвижной элемент нагрузки на расстояние, приблизительно 
равное V 20- Зонд измерительной линии, перемещая в том же 
направлении, что н подвижный элемент нагрузки, вновь устанав
ливают в тот же максимум поля и по индикаторному прибору от
считывают значение Перемещая таким образом подвижной 
элемент нагрузки и зонд измерительной линии, проводят не ме
нее 1 0 -1 2  измерений. Выбирают из ряда значений максимальное
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amax и минимальное amla значения и рассчитывают КСВН со сто
роны генератора (Kcrv ) по формуле

Kcrv ~ Л / * 1 bsZ р (2>
'  «ПИИ '

При измерении собственного КСВН, проводимом по блок-схеме, 
приведенной на черт. 6, применяют средства поверки, указанные в 
пп. 2.1.1—2.1.3 и 2.1.6.

Подвижный элемент согласованной нагрузки механически сое
диняют с кареткой поверяемой измерительной линии. При пере

мещении каретки со «связанной 
нагрузкой» по индикаторному 

прибору отсчитывают значения 
ig i ,  к ttmin. Значение КСВН изме

рительной линии подсчитывают 
по формуле (2).
4.3.3-4. Метод определения со

бственного КСВН измерительной 
линии измерением размеров вол
новода и присоединительных раз
меров фланца применяют только 
для волноводных измерительных 
линий при первичной поверке.

Собственный КСВН измерительной липни определяют расчет
ным методом после измерений средствами поверки, указанными 
в п. 2.1.7, фактических размеров сечения волновода, присоедини
тельных размеров фланца и размеров щели.

Обозначения размеров приведены на черт. 7 и 8.

1 — рмвизыныеваее устройство; 3 — по
веряемая измерительная линия; 1 — нагруз
ка. с о  лкоэгиаег с переменной фазой; 4 — 
генератор сигналов; 6 — ииянкяторииА при

вое 
Черт. 6

Черт. 7 Черт. 8
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Собственный КСВН измерительной линии 
формуле

рассчитывают но

где Котр,
K cjV

Я ш р ,

.1 + 2 Р5^ +Котр.З )  > (3>
г— коэффициенты отражения измерительной 

линии, обусловленные отклонением от номи
нальных значений размеров сторон волново
да и присоединительных размеров фланца 
соответственно:

/Сотр, — коэффициент отражения щели.
Для определения Л'отр, измеряют действительные значения 

сторон волновода а' и b' (см. черт. 7 и 8) в плоскости фланца к

'  отр ,-

■<,fPl по формулам:
Д а - а ' - а ;
Д6 -  Ь' ~Ь\ (4)

» . « [ * - ¥ ( *  л . <5>

где а, Ь — номинальные значения сторон волновода, мм:
Да, Дб — отклонения действительных значений сторон волново

да от номинальных, мм;
— длина волны в свободном пространстве, мм,

К отр, — наибольшее из значений, вычисленных по формулам:

К
п*Ь

0,Р*"Г2ЬХ; /Сотр,~
П*>.«
Уа (в>

где бо, бЬ — максимальные отклонения действительных присое
динительных размеров фланца от номинальных 
присоединительных размеров, мм.

Для фланца, имеющего 4 штифтовых присоединительных от
верстия (см. черт. 7), 6а н 6Ь  определяют в последовательности, 
приведенной ниже.

Измеряют расстояние А и А' для отверстий 1 и 3, вычисляют 
(Da — А) « (Л' — D \ ) .  Значения D А и DA выбирают из табл. 3.

Если Da — А < А ' — Р'л> то измеряют расстояние А к и Аг. вы
бирают из них меньшее и определяют значение максимальной сту
пеньки баи  между волноводами по стороне а при стыковке из
меряемого фланца с идеальным волноводом и фланцем по форму
ле ’

5a,8t - C4—Л, — , если At < A t i (7)
или по формуле

6а„—Сд —.4,— ~  , если (8 )
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Если Dj| — A > A '  — D'a, го  измеряют расстояния А’ и , вы
бирают из них большее н определяют бй|з по формуле:

Ьаа = А [ - С л-т Ц- s если А ,>И ,. (9)
или по формуле

t e l t~ A 2- C A-Г&- , если а ; > а ;. (10)

Значения Сл и С], берут из табл. 3 в зависимости от сечения 
волновода.

Выполняют аналогичные измерения к вычисления для отверс
тий 2 и 4 и определяют значение максимальной ступеньки 6<з2«.

Большее из значений ба13 и 6а24 принимают за максималь
ную ступеньку 6а по стороне а.

Не нарушая установки линии, измеряют расстояние В и В' для 
отверстий /  и 3  и вычисляют разницу DB — В и В' — Значения 
D B, D B берут из табл. 3.

Если DB — В с В '—DB, то измеряют расстояние В( и В2. Вы
бирают из них меньшее и определяют значение максимальной сту
пеньки 6&|з по стороне Ь волновода по формуле

bblS= C B - B - ^ -  , < ели B ,<Bt, (11)
или по формуле

6bl3= C a — Bt-  ^  . если Bt < B t. (12)

Если DB — В > В '—DB. то измеряют расстояние В |и  В2 . Вы
бирают из них большее и определяют 6 6 )3 по формуле

ЬЪл = В \ - С в 4 -^ - , если В \> В \ ; (13)

или по формуле

66x8= B j—С'в тЦ-  > если (14)

Выполняют аналогичные измерения и вычисления для отверс
тий 2  и 4 и определяют максимальную ступеньку Sb2i.

Большее из значений 6b l3 и 6b2i принимают за максималь
ную ступеньку 6Ь по стороне Ь.

Для фланца, имеющего 2 штифтовых присоединительных от
верстия (см. черт. 8), So и 6Ь определяют в последовательности, 
приведенной ниже.

Измеряют расстояние А, А'. Если А < А \  измеряют расстояние 
А\, Д2. Выбирают из них меньшее и определяют значение ступень
ки 6а по формуле
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5а=2,85— Лт)п trg-» (15)

где Лт1п = А и если Л ,< Л 2, и 
А т1 „ =  Ait если A t<A \.

Если А '<А ,  то измеряют расстояния /1, и Л2. Выбирают из 
них меньшее и определяют значение ступеньки ба по формуле

6 0 = 2 ,8 5 - ЛЖ1П+ ^ -  , (16)

где Ля1в -  Л;, если А \ < А \  ,
Лт1п =  Л2, если А \< А \ .

Измеряют расстояние В и В', вычисляют разницу 1 5 ,4 5 -5  и 
В' —18,55.

Если 15,45 — В<сВ' — 18,55, то измеряют расстояние 5 , и В2 
и определяют значение максимальной ступеньки 6Ь по стороне Ь 
волновода по формуле

66=6,05—б т1п— , (17>

где 5 т1п =  В\, если ВК< В 3, н 
В*,п =  В2, если В3< В |.

Если 15,45 — В > В ' — 18,55, то измеряют расстояние В , и 
В \  и определяют по формуле

*6=B max- 7 ,5 5 +  ^  , (18)

где =  В\ , если В \ > В \ ,  и если 5 з> й 1 -

Полученные 6а и 66 подставляют в формулу (6).
Коэффициент отражения от щели волновода измерительной ли

нии /Сотр, определяют по формуле

где I — ширина щели.
Значение Когр. по формуле (19) определяют на предприятия- 

изготовителе и указывают в НТД на измерительные линии.
Если щель имеет согласующие элементы, то формула расчета 

/С отр, и его численные значения приведены в НТД на измеритель
ную линию.

4.3.3.5. Собственный КСВН измерительной линии любым из 
методов определяют на двух крайних и одной средней частотах 
диапазона со стороны входа и выхода, если оба соединителя явля
ются измерительными.

Если один из соединителей измерительной линии нс-
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пользуют только для ввода СВЧ мощности, то его не поверяют.
Значение собственного КСВН измерительной линии, определен

ное любым из вышеуказанных методов, не должно превышать зна
чения, указанного в НТД на измерительную линию.

4.3.4. Определение непостоянства связи зонда с полем измери
тельной линии проводят средствами поверки, указанными в пп. 
2.1.1—2.1.3 и 2.1.12 по блок-схеме, приведенной на черт. 4.

Подвижный элемент нагрузки устанавливают в крайнее, бли
жайшее к измерительной линии, положение, при котором в преде
лах перемещения карегки на индикаторном приборе можно наб
людать не менее двух максимумов. Записывают показания инди
каторного прибора в пучностях ноля вдоль всей линии а ,. а 2 . . .  
а„  ( л > 2 ) .

Измерения проводят при пяти положениях подвижного элемен
та нагрузки, примерно через Х./10. На нижней частоте допуска
ется проводить измерения при меньшем числе положений подвиж
ного элемента нагрузки, если при его перемещении невозможно 
наблюдать хотя бы два максимума.

Отдельно для каждого ряда измерений вычисляют значения 6U 
по формуле

К / - *  « " " " У "  ■ 100. (20)
где аЛЛХ, ал)п »— максимальное и минимальное показания ин-

дикаторного прибора в соседних пучностях 
соответственно.

За значение непостоянства связи зонда с полем линии в про
центах принимают максимальное из всех значений 6Umtl .

На частотах, при которых вдоль измерительной линии наблю
дается не менее 10 максимумов, допускается измерять непостоян
ство связи зонда с полем линии при одном положении короткоза- 
мыкателя. Значение этого параметра измерительной линии оп
ределяют на крайних частотах диапазона измерительной линии 
при глубине погружения зонда, указанной в НТД.

Для широкополосных измерительных ЛИНИЙ С fmaxlfmln > 5  Д°* 
пускается на верхней частоте не учитывать крайние максимумы.

Вычисленные значения непостоянства связи зонда с полем ли
нии не должны превышать значения, указанного в НТД.

4.3.5. Определение затухания измерительной линии проводят 
методом «короткого замыкания» в диапазоне частот 0 f-37,5 ГГц 
и методом «квадратичного детектора» — в диапазоне частот 
0 - 8 0  ГГц.

4.З.5.1. Суть метода «короткого замыкания» заключается в 
сравнении значения КСВН короткозамкнутой нагрузки, измерен
ной непосредственно и через поверяемую измерительную линию 
(т. е. через четырехполюсник с затуханием) (см. черт. 2).

Затухание измерительной линии определяют в соответствии с
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требованиями ГОСТ 11294—74 средствами поверки, указанными 
в пп. 2.1.1—2.1.3, 2.1.9 и 2.1.10.

4 3.5.2. Суть метода «квадратичного детектора> состоит в срав
нении двух уровней падающей волны, когда в измерительный тракт 
включена поверяемая измерительная линия (т. е. четырехполюс
ник с затуханием) и когда она отсутствует в измерительном трак
те (см. черт. 9).

Затухание измерительной линии определяют в соответствии с
требованиями ГОСТ 11294—74 
средствами поверки, указанными 
в пн. 2.1.1— 2.1.3, 2.1.6; 2.1.9 и 
2. 1. 11.

4.3.5.3. Вычисленные значения 
затухания измерительной линии 
не должны превышать значений, 
указанных в НТД.

4.3.6. Определение посрешнос- 
ги индикации положения зонда 
проводят средствами поверки ли
нейно-угловых измерений сопос
тавлением показаний индикатора 
положения зонда с действитель
ным перемещением зонда.

Измерения необходимо проводить в пределах перемещения зон
да через интервал не более чем минимальная длина
волны в волноводе рабочего диапазона частот измерительной ли
нии).

Средства поверки должны быть указаны в НТД.
Значение погрешности индикации положения зонда не должно 

превышать значения, указанного в НТД.
4,3.7. Волноводные измерительные линии, находящиеся в экс

плуатации и при хранении, допускается поверить комплектным 
методом средствами поверки, указанными в пп. 2.1.1—2.1.3; 2.1.14; 
2.1.15. Измерения проводят по блок-схеме черт. 10.

4.3.7.1. Глубину погружения зонда устанавливают в соответст
вии с требованиями НТД. Если глубину погружения не нормиру
ют, то устанавливают максимальную глубину.

4.3.7.2. Измерительные линии поверяют в последовательности, 
приведенной ниже.

Образцовую нагрузку с КСВН. равным 2, присоединяют к вы
ходу измерительной линии с таким расчетом, чтобы стыкующиеся 
фланцы плотно и равномерно соединились по всей плоскости. На 
поляризационном аттенюаторе устанавливают 2 или 3 дБ затуха
ния. Каретку измерительной линии устанавливают в минимум 
стоячей волны Аттенюатором генератора или усилителя устанав
ливают стрелку выходного прибора усилителя (индикаторного

U Ы-Ш ый й й
1— г<тр<зйсп>о t HCl'H MU
<ЦМ*« I .M ;  i —  ГМ1ВС(1ЯС«-»И K M V pH TIM M tMл иниш; 3 — рспомог*1глкиа« И)мС|-мтс.1кыж линия; /  — соглвсоммиип нагрузи; S i« иерггор с и пылок; 6.7 — ншшкаторкыо приборы

Черт. 9
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прибора) в строго определенном положении. Затем, переметая 
каретку измерительной линии в максимум стоячей волны, увеличи
вают затухание поляризационного аттенюатора. Устанавливают 
каретку измерительной линии строго в максимум стоячей 
волны. Поляризационным 
аттенюатором устананлива - 
ют такое затухание, при ко
тором показание индикатор
ною прибора установится 
таким же, какое оно было, 
когда каретка была в мини
муме стоячей волны. На 
шкале аттенюатора отсчи
тывают разность затухания 
А в децибелах. Измеренный 
КСВН н децибелах перево
дят в КСВН отношения натуральных чисел по формуле

Л

И й
1 . 3 -  |и.м-«:ш»ак1ш«!С устройства с КСВН ■с б а л о с 1,2; 3 — ооляриятиионний втгеншв- 

тор; 4 — пом-рмоая мзитрятгльмая химия; 
3  — О&'.л'пюаи  мвц'узиа; 4 -  гчнмиетор 

емгииво»; 7 — иидикэторнмй прибор.

Черт 10

(21)

Затем подвижной элемент нагрузки перемещают на расстоя
ние, приблизительно равное л*/10 н аналогично измеряют КСВН 
образцовой нагрузки. Измерения проводят 6—7 раз при положе
ниях подвижного элемента, отличающихся друг от друга на ука
занное расстояние.

Погрешность измерения КСВН в процентах определяют по 
формуле

6А%т и = Катю - Kctvm
— я.

•100
тг/<»»1

(22)

где А’ггую) — значение КСВН образцовой нагрузки, указанное 
в НТД на нее;

/CcrtriM) — значение КСВН образцовой нагрузки, наиболее отли
чающееся ОТ /СсгО(О).

Измерения проводят на двух крайних и одной средней частотах 
рабочего диапазона поверяемой измерительной линии.

Погрешность, рассчитанная по формуле (22), должна удовлет
ворять соотношению

|б/Ссто+ '°°[ ч< 1J V  |и.7(/Ссту—1) 1001*+< 0 ,4 W +

г ( 4 ,7 Д  V ) ’ , (23)
где R — значение шунтирующей проводимости зонда при данной 

глубине погружения зонда, указанное в НТД, относитель
ные единицы;

/Сеть-— собственный КСВН измерительной линии:
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а — значение затухания измерительной линии, указанное в 
НТД. дБ;

L — длина измерительной линии;
I — расстояние от нагрузки до зонда линии в точке измере

ния;
6U — непостоянство связи зонда с полем линии, %; 
iiiV — погрешность измерения ослабления, дБ.

Погрешность ЬКс?и берут со своим знаком.
Если условие формулы (23) не выполняется, то проводят по

элементную поверку по пунктам, указанным в табл. 1 для перио
дической поверки.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 При положительных результатах поверки, проведенной в 
органах тсударственной метрологической службы, выдают свиде
тельство о государственной поверке по форме, установленной Гос
стандартом.

5.2. При ведомственной поверке в паспорте поверяемой измери
тельной линии производят запись, удостоверенную в порядке, ус
тановленном ведомственной метрологической службой.

5.3. Результаты поверки заносят в протокол по форме, приве
денной в обязательных приложениях 1 и 2.

5.4 Измерительные линии, удовлетворяющие требованиям нас
тоящего стандарта, подлежат клеймению.

5.5. Измерительные линии, не удовлетворяющие требованиям 
настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускают, а 
клеймо предыдущей поверки гасят.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательно*

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
КОМПЛЕКТНЫМ МЕТОДОМ

Протокол №___________

(-.Оберни измерительной линии _____________________________________
(тип. еомср)

Образцовы? и вспомогательны? средства _________________________
(тип. нимер)

Условия поверки ________________________________________________

Результаты поверки

1. Внешний осмотр______________________________________________________
(«ответствует (нс соотпстстпует) требованиям. указать дефекты)

2. Опробование ______________________________________________________
(голем, иг гоаеи. указать tcфекгы)

3. Комплектный метод поверки измерительной линии

F________  К.

X мм.

л .  . . дБ.

А. дБ.

А дБ.

Ксг и...ы______________________ ,

бк rill %

Вывод
(на остальных и с г а т и  форме записи аналогичная) 

4. Вывод о юдвости прибора ____________________________
(гоаен, не толст

Позерку провел
(полнись)

Дата позерки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательно*

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
ПОЭЛЕМЕНТНЫМ МЕТОДОМ

Протокол -V.___________

позерки измерительной линии _____________________________________________
(тип, ufluep)

Образцовые н вспомогательные средства _________________________________
(ТИП, НСМ'р)

Условия поверки ___________________________________

Результаты поперки

1. Внешний осмотр ______ -___________________________________
(соответствует (ее соответствует) тр«йо*аии*»|. указать д«<н*г *>

2. Опробование _____________________________________________________
iroicH ие госси, уиа.-дгь ггфекгш

3. Метрологические параметры

3.1. Определение шунтирующей проводимости зонда

Я___________ £___________  е.

Вывод _____________________________________________________________

3 2 Определение собственного коэффициента стоячей волны по напряжению
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Метод «смешения ума»

Г_________  к .

Х шз, им

Li, мм

Lz, мм

L,  мм

(L—X), мм

is _i i  2n|(t—Х)шл—(L—АГ)П,„ 1Л ету— 1 f  ------------------

(ив остальных частотах форма записи аналогичная)

Метод «подвижной нагрузки»

F. ----  К . . .

X. мм

°т«

®Я1Ш

K<w
Метод «связанной нагрузки»

F,__________ F.__________ F*

в тах а т т cm « *га In "га»* вЩ|0

* с т  у _____________________  К ет У ______________ К ст у

Вывод
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ЗЛ. Определение непостоянства связи зонда с падем линии.

Ру_________  F,_______

Щ_________

Вывод ____________________

4. Вывод о годности прибора

Поверку провел

W.

(годен, и* годен)

(подпись)

Дата поверки



ГОСТ 8 .Ж —79 Стр. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Тип ЛИ05130М «CTOT. ГГв Класс BuCOKo-WCrenmfi tparr

Коаксиальные
Р 1-5А 0.15—1 11 75 и 50 Ом
P I-6 A ОД-3 11
Р1—2 1-3.75 111
Р 1 -3 2.5-10,35 III
PI —17 ОД-3 II 50 Ом
P I - 2 2 1-7.5 П
P I—25 1—3 III 75 Ом
P I -1 8 2-12,5 III 50 Ом

Волноаодныс

Р1 — * 1 2Д-3.2 II 90X46 мм
Р1—1G 4.8-6,85 П 40x20 мм
P I—7 2.6-8.3 II 72x34 мм

II 72x10 мм
II 58x25 км
Н 48X24 мм
II 35X15 мм

P I—1 6,85—16,67 ш 28.5X12,6 мм
III 23X10 мм
III 19X9,5 мк
III 17X8 мм

P 1-I2A 25.8G-37.5 II 7.2x3.4 мм
P 1 -I3 16.67—£5,86 HI 11 Х5.5 мм
P I—12 25.86-37.5 III 7.2Х3.4 мм
Р1— 21 6,85-19,93 II 28 ДХ 12,6 мм
Р1 —20 & 2 4 -12.05 II 23x10 мм
Р1—19/1 11,55—16.66 II 17x8 мм
Pi —19 12.05-17,44 11 16X8 мм
P I—13А 17.44-25,86 II 11Х5Д мм

Р 1 -2 7 6,85-9,93 28ДХ12.6 мм
Р 1 -2 8 8,24-12,05 23X10 мм
P I—29 12,05—17.44 16x8 мм
P I - 3 0 17.44-25.86 ITT 11 Хо.5 мм
Р1— 31 25.86-37.5 111 7,2X3.4 мм
P i—32 37.5-53.6 5.2X2,6 мм
P I- 3 3 53.6—78,33 3.6 X 1,8 мм
P I — н 37.6-63.8 5.2X2.6 мм
P I—15 53.6-78,33 3.6X 1,8 мм
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