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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕНИЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ

Метод определении поглощенных доз внешнего гамма-излучения по спектрам 
электронного парамагнитного резонанса зубной эмали

Safely in emergencies. Dosimetric control of population. Method of absorbed radiation 
(loses measurement using CSR-spectra of tooth enamel

Дата введения 1997-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения поглощен
ных доз внешнего гамма-излучения по спектрам электронного пара
магнитного резонанса (далее — ЭПР) образцов зубной эмали.

Стандарт применяют в лабораториях радиационного контроля, 
оснащенных ЭПР-спсктроскопической аппаратурой, при восстанов
лении индивидуальных поглощенных доз от внешнего гамма-излу
чения у населения регионов, пострадавших в чрезвычайных ситуа
циях (радиационные загрязнения окружающей среды в результате 
аварий и катастроф, воздействие ионизирующих излучений на насе
ление в результате ядерных испытаний и инцидентов), а также у 
персонала ядсрно-физичсскнх установок, подвергшеюся неконтро
лируемому облучению.

Проведение массовых ЭПР-дозиметрических определений в слу
чае ЧСдает информацию для воссоздания обшей картины радиаци
онною поражения населения в пострадавшем регионе.

ЭПР-дозиметрическис определения в соответствии с настоящим 
стандартом должны проводиться по методикам, аттестованным со
гласно установленному порядку.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:
Изла иир  официальное

I
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ГОСТ Р 22.0.02—94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Тер
мины и определения основных понятий

ГОСТ 8.010—90 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Общие требования к стандартизации и аттестации мето
дик выполнения измерении

ГОСТ 8.207—76 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 
Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения 

ГОСТ 12.1.006—84 Система стандартов безопасности труда. Элек
тромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих 
местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.1.019—79 Система стандартов безопасности труда. Элек
тробезопасность. Общие требования и номенклатура видов зашиты 

ГОСТ 1625—89 Формалин технический. Технические условия 
ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия 
ГОСТ 6709—72 Вола дистиллированная. Технические условия 
ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоро

вые. Технические условия
ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. 

Технические условия
ГОСТ 19908—90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробир

ки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие техни
ческие условия

ГОСТ 20282—86 Полистирол общего назначения ПСМ-111 
ГОСТ 22090.1—93 Инструменты стоматологические вращающие

ся. Часть 1. Боры стальные и твердосплавные
ГОСТ 22090.2—93 Инструменты стоматологические вращающие

ся. Часть 2. Боры стальные и твердосплавные для окончательной 
обработки (финиры)

ГОСТ 24104—S8E Весы лабораторные общего назначения и об
разцовые Обшис технические условия

ГОСТ 25336—82Е Посуда и оборудование лабораторные стеклян
ные. Типы, основные параметры и размеры

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ и  СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяют термины со следующими 
определениями:

3.1.1 чрезвычайная ситуация; ЧС — по ГОСТ I’ 22.0.02;
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3.1.2 парамагнитные центры вещества: Атомы или молекулы с 
неспаренным электроном, т. е. обладающие магнитным моментом;

3.1.3 электронный парамагнитный резонанс; ЭПР: явление по
глощения энергии снерхвысокочастогного (1 — 10 ГГц) излучения 
(СВЧ) парамагнитными центрами вещества, помешенного в магнит
ное поле, при некотором определенном для данных парамагнитных 
центров значении магнитного поля;

3.1.4 g-фактор: Основная радиоспектроскопическая характерис
тика парамагнитных центров, связанная с их магнитным моментом 
и позволяющая проводить их идентификацию при анализе кривой 
поглощения СВЧ-спектра ЭПР вещества;

3.1.5 зубная эмаль; ЗЭ: Апатитоподобное вещество поликристал- 
лической структуры с незначительной примесью органических со
единений, обусловливающих в спектре ЭПР ЗЭ фоновый (натив
ный) сигнал в виде широкого пика поглощения с максимумом в ди
апазоне g *  2,006—2,003;

3.1.6 радиационный сигнал: Узкий анизотропный пик в спектре 
ЭПР, обусловленный ралиационно-индуциированными парамагнит
ными центрами (РПЦ), возникающими в кристаллической структу
ре облученной ЗЭ. с нормальной составляющей этого сигнала при 
g = 2,0018 и параллельной составляющей при g * 1,997;

3.1.7 интенсивность радиационною сигнала: Спектральный пара
метр. зависящий от концентрации РПЦ в измеряемой пробе, с ис
пользованием в качестве его меры амплитуды нормальной составля
ющей радиационною сигнала или второго интеграла от кривой ра
диационного сигнала за вычетом вклада нативного сигнала;

3.1.8 рабочий Эталон поглощенной дозы в облученной зубной 
эмали; РЭ ПДОЗЭ: Аттестованный образец облученной смеси ЗЭ с 
заданной поглощенной дозой, полученной от внешнею источника 
гамма-излучения (Со-60). входящего в состав Государственного пер
вичною эталона мощности поглощенной дозы фотонного ионизи
рующего излучения.

4 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

4.1 В рассматриваемом методе ЗЭ представляется в качестве ин
дивидуального природного дозиметра — накопительного детектора, 
в кристаллической решетке которого под воздействием ионизирую
щего излучения образуются и длительное время сохраняются неспа-
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репные электроны. Прикрынаюшая ЗЭ ткань человеческих губ соот
ветствует существующим единым требованиям, предъявляемым к 
индивидуальному дозиметрическому контролю проникающего излу
чения путем его измерения на глубине 1 r/см2 от поверхности тела.

Сущность метода определения поглощенных доз внешнего гам
ма-излучения (далее — поглощенных доз) заключается в измерении 
интенсивности сигналов ЭПРот стабильных во времени РПЦ, обра
зующихся в кристаллической структуре ЗЭ в количествах, пропор
циональных поглощенной дозе облучения.

4.2 Особенность метода дозиметрии по спектрах» ЭПР зубной эмали 
заключается в нахождении индивидуальною коэффициента радиа
ционной чувствительности ЗЭ /  в результате последовательного до- 
облучения (и соответствующих ЭПР-нзмерений) каждой пробы на 
аттестованном источнике гамма-излучения с соблюдением условий 
равновесия вторичных электронов. На основе линейной экстраполя
ции дозовой зависимости радиационного сигнала к его нулевому 
значению определяется первоначальная поглощенная доза облуче
ния образца.

При восстановлении доз гамма-излучения, воздействующего на 
человека, с предполагаемой энергией не менее 0,4 Мэв применяются 
облучатели с ,J7Cs и “'Со. В случае меньших энергий при использова
нии указанных облучателей необходимо учитывать энергетическую 
зависимость чувствительности эмали.

4.3 При проведении массовых измерений спектров ЭПР образцов 
ЗЭ возможно применение ускоренного способа приближенной оценки 
поглощенной дозы. Ускоренный способ основан на использовании 
аттестованного РЭ ПДОЗЭ с усредненным значением радиационной 
чувствительности ЗЭ, с помощью которого проводится нормировка 
интенсивности радиационных сигналов в измеряемых спектрах ЭПР 
ЗЭ.

5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Для проведения измерений применяют:
— спектрометр ЭПР (длина волны 3 см) с аттестованной (по пас

порту) чувствительностью не хуже 2 • 10м спинов/Тя;
— рабочий эталон поглощенной лозы |1| в облученной ЗЭ;
— облучательиая установка с аттестованными источниками гам

ма-излучения радионуклидов ,j:Cs или “'Со;

4
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— электрическая портативная бормашина типа БЭПБ-06 или тех
ническая бормашина типа БТ-1-12 с гибким рукавом;

— зубоврачебные боры — по ГОСТ 22090.1, ГОСТ 22090.2;
— весы лабораторные общего назначения и образцовые — по ГОСТ 

24104 или весы торсионные ВТ-500;
— ступка с пестиком фарфоровая — по ГОСТ 9147;
— эксикатор с влагопоглощающими наполнителями — по ГОСТ 

25336;
— ампулы полистироловые — по ГОСТ 20282;
— ампулы стеклянные кварцевые тонкостенные — по ГОСТ 19908;
— 4 %-ный раствор формалина — но ГОСТ 1625;
— аистом — по ГОСТ 2603;
— спирт этиловый — по ГОСТ 18300;
— вода дистиллированная — по ГОСТ 6709.

6 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 П о д г о т о в к а  п р о б  З Э
6. 1.1 Предварительные операции, связанные с удалением, транс

портированием и хранением образцов зубов, выполняют в соответ
ствии с приложением А.

6.1.2 Сопроводительный документ к удаленным по медицинским 
показаниям зубам (анкетный лист) заполняется врачом-стоматоло
гом в соответствии с приложением Б.

6.1.3 Зуб очищают механическим удалением остатков органичес
ких веществ, зубного камня и пигментированных вкраплений, кото
рые сошлифовывают с помощью зубоврачебного бора, и последова
тельно промывают в ацетоне, воде н спирте. При механической об
работке эмали недопустимо использование инструментов и материа
лов с парамагнитными свойствами.

6.1.4 Очищенный зуб распиливают под струей воды с помощью 
алмазного отрезного диска на две части: верхнюю, покрытую эма
лью. и корень. Верхнюю половину зуба распиливают вдоль верти
кальной оси на две или четыре части в зависимости от его формы.

6.1.5 Отделение эмали от дентина и последующий контроль сте
пени очистки эмали от дентина выполняют в соответствии с прило
жением I).

При любой механической обработке следует избегать локальных 
перегревов образцов ЗЭ. Не допускается оставлять в пробе ЗЭ вкрап
лений дентина.

52 956
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6.1.6 Полученные осколки ЗЭ измельчают в ступке. Размеры зе
рен должны быть нс менее 0,5 мм и не более 1,0 мм в поперечнике. 
Измельчение ЗЭ до состояния пыли нс допускается.

6.1.7 Подготовленные зерна эмали обезжиривают последователь
ным промыванием в ацетоне, дистиллированной воде и спирте и 
высушивают при комнатной температуре в эксикаторе.

6.1.8 Из очищенной ЗЭ готовят навески массой от 50 до 100 мг в 
зависимости от общего количества ЗЭ, получаемой из зуба. Массу 
пробы определяют взвешиванием. При подготовке пробы ЗЭ реко
мендуют оставлять параллельную пробу для возможного контрольного 
анализа.

6.1.9 После завершения подготовительных операций пробу ЗЭ 
размещают в ампуле и выдерживают не менее суток перед измерени
ями на спектрометре ЭПР.

6.2 П о д г о т о в к а  с п е к т р о м е т р а  ЭПР
6.2.1 Подготовку спектрометра ЭПР к работе выполняют в соот

ветствии с нормативной документацией по его эксплуатации, конт
ролируя при этом стабильность магнитного поля, частоту и уровень 
мощности СВЧ.

6.2 2 Параметры регистрации спектров (постоянная времени, ко
личество накоплений, время регистрации) выбирают с учетом типа 
спектрометра и используемого резонатора и с условием, что при этом 
не происходит насыщения сигнала РПЦ и возрастания сигнала от 
неконтролируемых парамагнитных примесей при амплитуде моду
ляции поля не более 0,4 мТл.

6.2.3 Выбор оптимальных параметров регистрации рабочих спек
тров ЭПР осуществляют в области значений g-факторов 1,9970— 
2.0055. В процессе измерений дополнительный контроль стабильно
сти работы спектрометра рекомендуют осуществлять путем регуляр
ного измерения образцового материала двухвалентного марганца с 
нахождением суперпозиции радиационного и нативного сигналов ЗЭ 
в центре спектра между 3-й и 4-й реперными линиями Ми2*, разме
щающимся на левом и правом концах спектра.

6.3 П о д г о т о в к а  а м п у л,  п р е д н а з н а ч е н н ы х  
д л я  р а з  м с т е н  и я  п р о б  ЗЭ и р и ЭП Р-н з м е р е н  и- 
я х

6.3.1 Предварительную проверку измерительных ампул на отсут
ствие в них паразитных сигналов выполняют на ЭПР-спектрометре
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при максимальном усилении спектрометра с выбранными оптималь
ными режимами измерений при изменении g-флктора от 1,9970 до 
2.0055.

6.3.2 Отобранные ампулы промывают в дистиллированной воде, 
ополаскивают спиртом и высушивают при комнатной температуре в 
эксикаторе с влагопоглотителем, где хранят до использования их в 
работе.

6.3.3 Ампулы нумеруют и закрепляют за каждой пробой ЗЭ на 
весь цикл измерений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМ ЕРЕНИЙ

7.1 И з м е р е н и е  с п е к т р о в  ЭПР п р о б  ЗЭ
7.1 I Ампулу с подготовленной пробой ЗЭ помешают в резонатор 

спектрометра ЭПР, выдерживая постоянную глубину погружений.
7.1.2 Спектр ЭПР исследуемой пробы ЗЭ измеряют в соответ

ствии с нормативной документацией по эксплуатации спектрометра 
ЭПР.

7.1.3 Спектр ЭПР записывают таким образом, чтобы ширина низ
ко- и высокопольиых участков спектра, удаленных от суперпозиции 
спектра органики и РПЦ, в 3—4 раза превышала ширину спектра 
эмали.

7.1.4 Измерение спектра пробы ЗЭ осуществляют в режиме на
копления данных в памяти ЭВМ в результате многократных измере
ний.

7.1.5 Спектр ЭПР пробы ЗЭ с соответствующими техническими 
данными (номером пробы, массы образца, даты измерения и т. л.) 
записывают в память ЭВМ или другого регистрацнонною устрой
ства.

7.2 В процессе длительных измерений контроль за стабильностью 
работы спектрометра периодически осуществляют в соответствии с 
нормативной документацией по его эксплуатации.

8 ОБРАБОТКА СПЕКТРОВ ЭП Р ПРОБ ЗЭ

8.1 Математическую обработку спектров ЭП Р осуществляют с по
мощью пакета обрабатывающих программ, пхоляших в основную 
программу управления снектромецюм и состоящих из следующих 
основных операций:

2' 7
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8.1.1 Коррекцию базовой линии проводят путем вычитания из 
измеренного спектра полинома, подогнанного методом наименьших 
квадратов под базовую линию.

8.1.2 В суперпозиции сигналов ЭПР находят вклад сигнала РПЦ, 
вычитая из откорректированного спектра фоновый сигнал, обуслов
ленный нативным сигналом (рисунок 1), в соответствии с приложе
нием Г.

/ — ncuuiwcl спектр. 2 — окктр илтиг»«чо<|11 tevo; J — стсмр енгмлчл РШ1. плу.кииий 
9 роулътлтг (*пптамня илппв'ог п email ап исмчиою спектр»

Рисунок 5 — Спектр ЭПР образин ЗЭ. облученного лозой 2 Гр от 
источника гамма-излучения *'Со

8.1.3 При определении интенсивности чистого радиационного 
сигнала, пропорциональной концентрации РП11 в пробе ЗЭ, в обра
батывающих программах используют один из двух подходов:

— измеряют амплитуды радиационного сигнала в нормальной и 
параллельной составляющей анизотропного пика поглощения и за
тем их суммируют;

— вычисляют второй интеграл от кривой радиационного сигна
ла 3, полученного в результате вычитания нативного сигнала 2 из 
исходного спектра / (рисунок I).

8.2 Для спектрометров с выводом спектров ЭПР на графопостро
итель или самописец обработку спектрограмм осуществляют вруч
ную, измеряя амплитуду нормальной составляющей радиационного 
сигнала в соответствии с приложением Д.

я
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9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ В ЗЭ

9.1 О п р е д е л е н и е  п о г л о щ е н н о й  д о з ы  м е т о 
д о м  д о о б л у ч е н и я  д л я  у ч е т а  и н д и в и д у а л ь 
н о й  р а д и а ц и о н н о й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  п р о 
б ы ЗЭ

9.1.1 Пробу ЗЭ после измерения спектра ЭПР извлекают из ампу
лы и помещают в кассету со стенками из тканеэквивалентного по
крытия толщиной 1 г/см1, обеспечивающей условия электронного 
равновесия в процессе дооблучения пробы на установке облучатель- 
ной с аттестованным источником гамма-нэлучеиня радионуклидов 
,,?Cs или wCo.

9.1.2 Необходимую дозу облучения обеспечивают соответствую
щим подбором времени облучения и расстояния от кассеты с пробой 
до источника гамма-излучения. В каждом сеансе осуществляют до
полнительный контроль дозы облучения по индивидуальным термо- 
люминесцентным дозиметрам, помещаемыми в кассету вместе с ис
следуемыми пробами, или с помощью аттестованного дозиметра.

9.1 3 Шаг дооблучения определяют, исходя либо из значения дозы 
D, оцениваемого по результатам измерений по 8,1 или 8.2, либо из 
значения D, предварительно найденного в результате экспресс-ана
лиза в соответствии с 9.2. Шаг выбирают в пределах 1—3 D.

9.1.4 Пробу ЗЭ после каждого облучения выдерживают в эксика
торе в течение суток, после чего измеряют ее спектр ЭПР в соответ
ствии с 7.1.

9.1.5 Число точек дооблучения должно быть нс менее 4. Число 
измерений спектров ЭПР в каждой точке на кривой дооблучения 
должно быть не менее 2 (рисунок 2). Общее число сопряженных 
ЭПР-измерений каждой пробы с учетом измерений пробы перед до- 
облучснисм должно быть не менее 10.

9.1.6 Интенсивность радиационного сигнала /, в исследуемой пробе 
ЗЭ определяют после каждого сеанса дооблучения / по методике об 
работки измеренных спектров ЭПР в соответствии с 8.1.3 или 8.2.

9.1.7 По результатам измерений tf для каждой пробы устанавли
вают соответствие этих значений значениям D., равным суммарной 
дозе дооблучения на каждом сеансе, при этом значениям интенсив
ностей, получаемых без дооблучения, соответствуют значения D, 
равные нулю.

9
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Рисунок 2 — Восстановление первоначальной поглощенной доты I), в 
ЗЭ методом последовательного лообя учения исследуемого образца за
данными дозами /) ,( / ,— интенсивность сигнала РПЦ в условных едини

цах)

9.1.8 Для полученного набора пар ( / ,  D) составляют уравнение 
линейной регрессии

/ * / ,  +  /», ( I)

параметры которого (/„, /) вычисляют по формулам E.I и Е 2 прило
жения Е.

9.1.9 Искомую начальную дозу 0„, мГр, накопленную в исследуе
мой пробе ЗЭ, рассчитывают по формуле

D0 -  10/Г  (2)

9.1.10 Результаты измерений лоз облучения оформляют в лабора
торном журнале (или в виде протокола) в соответствии с приложе
нием Ж

9.2 У с к о р е н н ы й  с п о с о б  о п р е д е л е н и я  п о г л о 
щ е н  н о й  д о з ы  с и с п о л ь з о в а н и е  м РЭ ПДОЗЭ с у с-
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р с д н с н н ы м  з н а ч е н и е м  р а д и а ц и о н н о й  ч у в с т 
в и т е л ь н о с т и

Накопленную в ЗЭ поглощенную дозу D, мГр, вычисляют по ин
тенсивности радиационного сигнала нормированной на массу 
пробы Рг  и на интенсивность сигнала РЭ ПДОЗЭ 1и, по формуле

^  V V W V ' -  (3 )

где и / ,  определяют в соответствии с 8.1.3 или 8.2 в условных
единицах;

— калибровочный коэффициент пересчета дозы по отношению 
к РЭ ПДОЗЭ для установленных параметров режима работы спект
рометра ЭПР;

к. — зависящий от массы образца поправочный коэффициент, 
определяемый геометрическими размерами образца и изменением 
добротности резонатора. Для рабочего диапазона масс исследуемых 
проб ЗЭ 50—150 мг к : практически нс отличается от единицы.

9.3 А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  о п р е д е л е н и я  в ЗЭ п о 
г л о щ е н н ы х  д о з  о б л у ч е н и я

9.3.1 Переход от поглощенной вЗЭдоэы (9.1,9.2) к обобщенным 
дозиметрическим характеристикам воздействия излучения на чело
веки» осуществляют в соответствии с нормативными документами по 
радиационной безопасности (2| и санитарным правилам |3] с учетом 
как радиационной предыстории, отраженной в сопроводительной 
анкете донора (приложение Б), так и реального иэотопно-спсктраль- 
ного состав;» загрязнения окружающей среды.

9.3.2 При определении поглощенных доз от внешнего гамма-из
лучения для энергий менее 0,2 Мэв с использованием методики до- 
облучения согласно 9.1 учитывают энергетическую зависимость чув
ствительности ЗЭ к гамма-излучению in situ, представленную в при
ложении И.

10 ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ПО СПЕКТ РАМ
ЭПР ЗЭ

10.1 Суммарная погрешность определения поглощенных вЗЭдоз 
при доверится! ной вероятности 0,95 в соответствии с нормативны
ми требованиями к индивидуальному дозиметрическому контролю 
внешнего облучения |4| должна быть, %, нс более:

100 — для диапазона доз 0,05—0,1 Гр;
50 » » » 0,1 —0,2 Гр;

.1
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40 * * * 0.2—0,5 Гр;
30 » * * свыше 0,5 Гр.

П р и м е м  а и и е — При оценкё доз острого облучения в сроки, нс превышаю
щие 1 мсс, погрешность нс должна превышать 20 %.

10.2 При определении поглощенной дозы методом дообдучения п 
соответствии с 9.1 (по ГОСТ 8.010 — реализация индивидуальном 
методики выполнения измерений) способ оценки суммарной погреш
ности измерения начальной дозы облучения приведен в приложе
нии К.

10.3 При определении поглощенной дозы ускоренным способом 
в соответствии с 9.2 (по ГОСТ S.0I0 — реализация типовой методики 
выполнения измерений) суммарная погрешность в основном скла
дывается из погрешности определения интенсивности сигнала РПЦ 
и погрешности, обусловленной неопределенностью индивидуальной 
чувствительности ЗЭ при использовании в анализе РЭ ПД ОЗЭ с 
усредненным значением /‘(приложение К). Последняя погрешность, 
полученная на основе анализа результатов измерения радиационной 
чувствительности для статистически значимого массива образцов ЗЭ, 
нс превышает 0,25.

II ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1 При работе на спектрометре ЭПР обслуживание электроуста
новок е высоким напряжением — в соответствии с ГОСТ 12.1.019.

11.2 Работа с СВЧ генератором и СВЧ трактом спектрометра ЭПР 
в соответствии с ГОСТ 12.1.006.

11.3 Работа с ацетоном — в соответствии с ГОСТ 2603.
11.4 Работ;» со спиртом этиловым — в соответствии с ГОСГ 18300.
11.5 Работа с лабораторной посудой в соответствии с ГОСТ 9147 и 

ГОСТ 19908.
11.6 Работа с зубоврачебным бором в процессе распилки зубов п 

выделения эмали — в соответствии с ГОСТ 22090.1, ГОСТ 22090.2.
11.7 При облучении проб эмали зубов на лабораторных источни

ках гамма-излучения следует соблюдать правила техники безопасно
сти при работе с источниками ионизирующего излучения, предус
мотренные действующими Основными санитарными правилами”.

" Поен: процесса лооГиучепил пробы ЗЭ радиационной опасности не иродетив- 
лвмт.

12



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обяштелънас)
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ОТБОР, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
ЭКСТРАГИРОВАННЫХ ЗУБОВ

Л I Удаленный у пациента по медицинским показаниям зуб к;идут на 2—3 ч в 
4 55-иын раствор формалина. ОГхымражснный удаленный зуб помещают в отдель
ную стеклянную или полиэтиленовую тару (флаконы вмсстнмоетмо 25-100 см').

А.2 Подготовленный образец сопровождают анкетным листам, заполненным вра- 
чом-стсмитссюгом > соответствии с приложением Б.

А.З При отборе зубов исключают образцы зубов с сильно стершейся или повреж
денной эмалью, а также с установленными на них мстагчическнмн хоронкимн. В 
случае удаления у пациента нескольких зубов ич упаковывают вместе в олном флако
не.

А.4 Для анализа преимущественно используют зубы, расположенные в задней 
части челюсти (моляры и иремоляры), не подвергающиеся воздействию прямого сол
нечного света

Л-5 При транспортировании очередных партий зубов с места отбора до лаборато
рии радиационного ко!П]>о'1я исключают какую-либо вероятность гос рентгеновского 
просвечивания в процедуре багажного досмотра в аэропорту.

А.б Зубы, поступающие в лабораторию радиационного контроля, по избежание 
их высылания хранят в холодильнике в тарных флаконах, заполняемых дистиллиро
ванной водой.

Л.7 Отобранные образцы зубов сохраняют в условиях, исключающих воздействие 
прямого солнечного освещения и искусственных нсточникоп свел, содержащих уль
трафиолетовый KOMiioiieirr в спектре излучения

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
{обяэатыьное)

АНКЕТНЫЙ ЛИСТ

1 Фамилия, имя. отчество
2 Год рождения
3 Место жительства
4 Место жительства в период воздействия излучения
5 Характер работы (профессия) в период воздействия излечения
6 Имеющиеся сведения о профессиональном облучении по месту работы
7 Сведения о локальных облучениях зубов и головы (делались ли и сколько раз 

рентгеновские снимки) при медицинских обследованиях (но истории болезни к/нли 
со слов пациента)

8 На схеме расположения зубов кружком указать зуб(ы), направляемые для изме- 
рений. Указать крестом соседние отсутствующие зубы, звездочкой — зубы с корон
кой (протез)

+ ★
8 7(6)5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

9 Номер регистрационной карты, истории болезни
10 Номер, серия, дата выдачи (кем выдан) паспорта или удостоверения личности
11 Название (номер) поликлиники или больницы
12 Фамилия, имя, отчество врача-стоматолога

« » ________199 г. подпись врача
■ м. п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

ГОСТ Р 22.3.04-96

СПОСОБЫ ОТДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ЭКДАЛИ 
ОТ ДЕНТИНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОБ ЗЭ

Отделение эмали от д е т и н а  осуществляют несколькими способами.
В.1 Механический способ. С помощью бормашины со сменными алмазными го

ловками различной формы под струей поды или в ванне под водой проводят полное 
удаление дентина.

Степень очистки эмали от лектина контролируют визуально по их заменю кон
трастирующему цвету на срезе зуба: в отличие от бетой эмали с голубоватым или 
серо ват им  оттенком для дентина характерны матовость и цвет, напоминающий цвет 
шероховатого белого мрамора.

В.2 Химический способ. Чисти распиленного зуба, покрытые эмалью, погружают 
в 30 %-ный раствор NaOH и подвергают в кем обработке ультразвуком в течение 
2—3 ч. После этой обработки размягченный дентин удаляют алмазным бором из всех 
складок ЗЭ.

Выделенную эмаль вторично обрабатывают ультразвуком в 30 56-ном растворе 
NaOH в течение 10—12 ч после измельчения пробы ЗЭ в агатовой или фарфоровой 
ступке до размеров зерна приблизительно 0,5 им. Полученный порошок 8—10 раз в 
течение 6  мин обрабатывают ультразвуком в дистиллированной воде. Для удаления 
поверхностных дефектов ЗЭ травят 10—20 мин в 10 Ж-ноК уксусной кислоте. Далее 
ЗЭ тщательно промывают несколько раз в дистиллированной воде и сушат в вакууме 
в течение 2—3 ч.

Контроль степени очистки ЗЭ от дентина приводят по интенсивности фонового 
сигнала в спектре ЭГ1Р, обусловленного радикалами органической матрицы эмали и 
остатками дентина.

15
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное)

СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО СИГНАЛА В СПЕКТРЕ 
ОБЛУЧЕННОЙ ЗЭ

При обработке спектра облученной ЗЭ апрокеммацию нативного сигнала в про
цессе его отделения от радиационного сигнала осуществляют несколькими способа
ми.

Г.1 Математическое моделирование нативного сигнала.
К свободному от перекрытия с радиационным сигналом участку спектра органи

ки методом максимального правдоподобия подгоняют линию формы Лоренца или 
Гаусса, оценивают се параметры и вычитают оцененную кривую из спектра суперпо
зиции сигналов. Полученный в результате вычитания разностный спектр представ
ляет собой определяемый радиационный сигнал РПЦ ЗЭ.

Г.2 Моделирование спектра ЭПР неозвученной ЗЭ
В соответствии с разделом S измеряют и обрабатывают реальные спектры не

скольких десятков образцов эмали детских зубов, не подвергавшихся рентгеновско
му облучению при диагностике и имеющих минимальное количество РПЦ, обуслов
ленных (]юновым излучением (с поглошепнон дозой менее 10 мГр). В качестве моде
ли нативного сигнала используют их среднеарифметический спектр, который пред
варительно вводят в оперативную память ЗВМ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(справочное)

ГОСТ Р 22.3.04-96

ГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СПЕКТРОВ ЭПР ЗЭ

Д.1 Определение амплитуды радиационного сигнала (его нормальной составляю
щей) при графической обработке осущсстапяюг в следующей последовательности.

Д  1.1 Находят максимум сигнала органики и проводят линию перпендикулярную 
к блолой линии О—О' (линия АЛ, на рисунке Д.1)- На половине ее высоты прово

дят линию В1А,В1. параллельную О - О ', до пересечения с огибающей Из точек В, и 

Д, на линию 0 —0 ' опускают перпендикуляры и измеряют («сантиметрах) отрезки 

АС, и А С \. отсекаемые ими на линии О—О'.

•S

Рисунок Д .I — Схема графической обработки спектра ЭПР образца 
ЗЭ после коррекции базовой линии О -О '

Д.2 Значение полуширины на полувысотс Г лорснповской линии для сигнала 
органики находят с иомошыо уравнения

(Г 3 - ( Г Л  г л ,) ; )- 
/•-’ .( /V b t/V J - .v ,)^  ‘ (Д.1)

где .V, =  АС,, г, -  А С \ .
Уравнение решают методом итераций.
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Д.2.1 Операцию с нахождением величины Г повторяют для других значений дг, и 
х.. деля отрезок А , \  пополам. Потом делят четверть отрезка А,Л, пополам и т. л. 
Операцию по нахождению значения Г проводят нс менее трех раз. Находят среднее 
значение для Г.

Д.2.2 Для найденного среднего значении Г вычисляют точку Р  (рисунок Д.1), где 
линия органики должна была бы пересечь базовую линию О - О ' (в случае отсут
ствия спектра РПЦ), в соответствии с формулой:

АР- f i r .  <Д-2>

Д 3 На базовой линии О- O '  откладывают отрезок PH. равный отрезку АР. из 
точки //опускают перпендикуляр до пересечения с огибоюшей в точке Я,, при этом 
НИ, = АЛ,.

Д.4 На половине высоты отрезка НН, и » точки Я, проводят линию, параллель
ную 0 - 0 ' .  в направлении точки О (противоположном направлению развертки по
ля Я) и на этой линии откладывают отрезок Я,Р,. равный отрезку А.В..

Д 5 Отрезок Я0Я, делят пополам, из точки Я, проводят линию, параллельную 
0 —0 ' ,  в направлении, обратном развертке магнитного поля Я. Повторяют опера
цию по Д.1 три раза.

Д  6 Полученные точки Я,. 0 ,0  -  1 -3 ), Р и в \  соединяют с помошью лската
Д.7 На прямой 0 —0 '  откладывают отрезок AR. равный расстоянию между мак

симумом сигнала органики (jf “  2,0055) и сигналом от РПЦ (g ш 2,0018), которое 
заранее измеряют по спектрам РЭ ПДОЗЭ.

Д.8 Проводят перпендикуляр из точки Л в обе стороны от О—О' до пересечении 
с экстраполированным спектром органики (точка /?,) и с огиГмюшей спектра эмали 
(точка /?.).

Д.9 Измеряют отрезок /?,/?,, который принимают за искомую амплитуду радиаии- 
оиного сигмата
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное)

ГОСТ Р 22.3.04-96

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ

Параметры регрессии /0. f  рассчитывают с помощью метода наименьших квадра
тов по формулам:

N  N  .  У  N
I  / ;  1  D) -  I  / ,  Dj l  Dt

i  >•' l “ ' /*■ >•>
. V I P ;  -  ( I  Dj ) l 

У-1 Л»
(E.l)

■V I  /> ,// -  I  Dj I  / /»E| '  ‘  I . . '  У-1
/VI / ) j  - ( I O ; ) 2 

1 '  У
(E.2)

где jV — число проведенных дооблучений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
(рекомендуемое)

ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМ ЕРЕНИЙ ПОГЛОЩ ЕННОЙ ДОЗЫ

Н ом ер | 1 о Г * Ч Ж М * 1 Х  З О И  0 & 'Г '« Н 1 > » .  

м Г р

C c o j i i m  п к ц ш и ч е е к м  
п о г р е ш д е т ь  u » i « |S < v o i k  з о ш .  Ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(обязательно*)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗЭ 
К ВНЕШНЕМУ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЮ

Концентрация РПЦ в ЗЭ и пропорциональная ей интенсивность (/) радиацион
ного сигнала в спектре ЭПР зависит от энергии ионизирующего излучения. Особен
но заметно эта зависимость проявляется при энергиях гамма-квантов менее 0.2 Мэв. 
В связи с этим энергетическая зависимость чувствительности ЗЭ, облученной в сво
бодной геометрии, существенно отличается оп аковой  для эмали зуба в челюсти (in 
situ), находящейся за слоем 1 r/см 1 ткани. Поэтому именно последнюю зависимость, 
приведенную на рисунке И.1, табулированные значения которой представлены в 
таблице ИЛ, учитывают при определении поглощенной дозы.

Рисунок И I — Зависимость радиационной 
чувствительности ЗЭ in situ от энергии гам

ма-излучения

Т а б л и и а ИЛ

Е. кэВ 20 50 100 200 500 1000

П, отн. сд. 1,90 2,75 1.96 1.25 1.04 1,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(спрлвочтг)

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ

К,1 Относительную суммарную погрешность измерения (5) поглощенной дозы Д, 
рассчитывают по формуле

r,w a , i  — относительная средняя квадратическая погрешность измерения интенсив
ности си тал а  РПЦ методом ЭПР-спсктромстрни;

относительная суммарная средняя квадратическая погрешность 
измерении величин /  и /, (при анализе с использованием метола ДооблучеНИЯ В соот
ветствии с 9-1);

я ,  . - я ,  ц  — относительная средняя квадратическая иофешпосп» используемого 
универсального калибровочного коэффициента А, (при испольао|ании ускоренного 
способа анализа п соответствии с 9 2).

a j  и — отиос1Пелы1ая ненсключеннаи системати'юская по пышность измерения 

дозы.

К.2 о ,ы1|1( рассчитывают но формуле

д а  я ,,  « /„  — дисперсии коэффициентов f  и I,, оире.тслясмых методом наименьших 
квадратов.

К.З о*- н о]0 рассчитывают по формулам

(К-1)

(КЗ)
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(К.4)

0  = У / N  i Dj, 
i -1

(К.5)

где N  — чисто экспериментальных точек на кривой дооблучеиия;
S- — остаточная дисперсия, характеризующая среднее квадратическое отклоне

ние от прямой лооблучения, построенной методом наименьших квадратов.
S- определяют по формуле

sl-Th[% ,'- '4 .! '- , f:!‘B]  «•«>

К.4 Ятя выбранного значения доверительной вероятности 100(1 — г) % опенка 
соответствующего доверительного интервала для значения /, имеет вил:

/2-«/0< ro< A)+*jc-|i •“ £ (К-7)

Оценку границ доверительного интервала для (  проводят по формуле

1 - f / 2 -«f < / < /  + tY. :; l - f / 2 - o r (K.8)

К.5 Ятя определения о , /  используют формулу

«М •  f i l l *  * *1.1/, + 2Ал* • <*-5)

где ° г,1„ и ° r . i f ,  — относительные средние квадратические погрешности измере
ния амплитуды реперных линий в РЭ ПДОЗЭ и исследуемой пробе;

Ъг.Ра и ^г.ррг — относительные средние квадратические погрешности масс на
весок РЭ ПДОЗЭ и исследуемой пробы, соответственно;

о , * — относительная средняя квадратическая погрешность значений коэффи
циентов усиления спектрометра,

К.6 Относительные средние квлДраги'кскис погрешности определения ш пен
ей он ости радиационного сигнала и определения массы навесок пробы определяют 
экспериметпильмо для данного спектрометра из числа п параллельных анализов по m 
на вес м м .

о , j fr и о ,#р определяют с помощью выражения:
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о
г./ргк*1М >

■ 100% . (К. Ю>

f.1 ; - i  « л

К.7 вычисляюткдк отношение ( * , /* , ) ' 100% (kf — реальный коэффициент
усиления, к. — номинальный коэффициент усиления, определяемый по оцифровке 
показаний спектрометра).

К.8 Нсискяючеимую систематическую погрешность намерения поглощенной дозы 

r.d d рассчитывают по формуле

и к  о , ,, — кемсключемная систематическая погрешность измерения РЭ ГЩОЗЭ;

а и  — неисключенная систематическая погрсшиость результатов анализа, полу
ченная при сравнении результатов ЭПР-дозиметрии по ЗЭ с дозой, измеренной у 
того же человека другим способом

о, t  определяют в том случае, если есть данные второго метода.

(K.I1)
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