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С 01.ОМУ

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества анализаторов газов, включаемых в техническое заданно 
на научно-исследовательские работы (ТЗ па НИР) по определе
нию перспектив развития этой группы, государственный стандарт 
с перспективными требованиями, а также номенклатуру показа
телей качества, включаемых в разрабатываемые и перспективные 
стандарты на анализаторы газов, техническое задание на опытно- 
конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), 
карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Коды анализаторов газов, входящих в группу однородной 
продукции по ОКП: 42 1511, 42 1512, 42 1514, 42 1561.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
АНАЛИЗАТОРОВ ГАЗОВ

1.1. Номенклатура показателей качестоа и характеризуемые 
ими свойства анализаторов газов приведена в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 4.374—85

Т а б л и ц а  I

Н жиеконэкне шжьзателх 
квхссгьь

06ыяач»ии»
показателякачества

IbiiMii нивами*
харз хтеэнзуемого 

свойства

I. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Предел допускаемой основной 
погрешности (ГОСТ 8.009—84).

или
предел допускаемой систематиче

ской составляющей основной по
грешности

и
предел допускаемого среднего 

квадратического отклонения слу
чайной составляющей основной по
грешности (ГОСТ 8.009- 84). %

1,2 Предельно допускаемое значе
ние погрешности ■ реальных усло
виях эксплуатации (ГОСТ 8.009—84)

1.3. Время установления выходно
го сигнала (показаний) без учега 
времени транспортирования пробы 
(ГОСТ 8.009-84). с

1.4. Время работы в автоматиче
ском режиме без обслуживания, суг

(.5. Автоматическая обработка ин
формации и представление резуль
татов измерения

1.6. Диапазон измерений (ГОСТ 
13320—81). мг/и». г/м*, мг/д. %. 
млн-1

1.7. Диапазон сигнальных концен
траций для сигнализаторов (ГОСТ 
24032-80. ГОСТ 12 4.070—79), 
мг/м*. г/м1, мг/л, Ч> от ИКПВ

18 Предел допускаемой дополни
тельной погрешности или сс состав
ляющих (наибольшее допускаемое 
изменение погрешности, обусловлен
ное изменением влияющих величин 
в пределах рабочей области) или 
предел допускаемого значения по
грешности в интервале влияющей 
величины (погрешность в условиях, 
когда значение одной из влияющих 
величин или содержание /-го неиз
меняемого компонента находится 
о пределах рабочей области, а зна
чения остальных влияющих величин 
и (или) остальных ксизмеряемых 
компонентов в пределах нормальной 
области значений (ГОСТ 8 009—84), 
%

Дьо
(ГОСТ

8.009-84)
А по*

(ГОСТ 
8 009 84)

8 009-84)

Точность измерения 

То же

>

>

Jy
(ГОСТ 

8.009- 84)

Быстродействие

Эффективность экс
плуатации

Оперативность обра
ботки информации и 
контроля

Область применения

То же

“'(ГОСТ
8.009-84)

Точность измерения
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Продолжены табл, t

Наименование оокдздтеля
качества

Обозначение«юаааатсля
качества

Наименование
характеризуемого

свойств*

1.9. Автоматическое переключение 
диапазонов измерения

1.10. Автоматическая установка 
нуля

1.11. Наименование измеряемого 
компонента

1.12. Наименование неизмеримых 
компонентов и пределы их содер
жания

1.13. Возможность перемещения 
в процессе эксплуатации

1.14. Предел допускаемой вариа
ции выходного сигнала (показаний) 
(ГОСТ 8.009-84). %

1.15. Предел допускаемого измене
ния выходного сигнала (показаний) 
за регламентированный интервал 
времени или регламентированный ин
тервал времени (время работы без 
ручного корректирования) (ГОСТ 
13320—81), %/ч. то/сутки, ч. сут

1.16. Стабильность показаний 
(срабатывания) для сигнализаторов 
(ГОСТ 24032-80). ч

1.17. Время прогрева, мин

1.18. Время выдачи сигнала (вре
мя срабатывания) для сигнализато
ров (ГОСТ 12.4.070-79. ГОСТ 
24032 -80 ), с

1.19. Продолжительность одного 
цикла измерений (для анализаторов 
газон циклического действия),
(ГОСТ 13320-81). мин

120. Номинальный объемный рас
ход газа, м*/с

1.21. Габаритные размеры анали
заторов поблочно, мм

1.22. Число диапазонов измерения
1.23 Цена деления шкалы (ГОСТ

8.009-84)
1 24. Цена единицы наименьшего 

разряда кода (ГОСТ 8.009—84)

Оперативность обра
ботки информации и 
контроля 

То же

>

Область применения

« г .
(ГОСТ 

8 009-84)

Условия эксплуатации 

Сходимость показаний

Стабильность показа
ний

Время подготовки к 
работе после включения 

Быстродействие

Г в Производительность
(ГОСТ при эксплуатации 

13320-81)

L x B x H

Универсальность 
Точность измерения

Точность измерения

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средняя наработка на отказ | Г©
(ГОСТ 27.003-83), ч (ГОСТ

I 27.003-83)

Безотказность
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Продолжение табл, t

Нсииеноваянс покамтел* ООаличеяге Нанчгяомнхс
качества П0Я*»в ты я «вчсстяа

характеризуемого
споЛстал

2.2. Установленная безотказная на- Ту То же
работка (ГОСТ 27.003- 83). ч (ГОСТ

27.003-83)
2.3. Полный средний срок службы

,(ГОСТ 27.003—83). лег
Те*

(ГОСТ
Долговечность

27.003-83)
2 4. Средний ресурс до среднего т  р То же

ремонта (ГОСТ 27.003—83), ч (ГОСТ
27.003-83)

2.5. Среднее время восстановления Г„ Ремонтопригодность
работоспособного состояния (ГОСТ (ГОСТ
27.003-83). ч 27.003-83)

2.6 Средний срок сохраняемости Ту Сохраняемость
(ГОСТ 27.003-83). дет (ГОСТ

27.003-83)
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, 

МАТЕРИАЛОВ. ТОПЛИВА. ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
3 I. Потребляемая мощность, хВг Р Экономичность энерго

потребления 
Экономичность по рас-3.2. Масса, кг m

ходу материала
3 3 Расход газовой смеси при по- — Экономичность расхо-

верке, и4 да газовой смеси при 
поверке

3.4. Расход сжатого воздуха. м3,'ч — Экономичность расхо
да сжатого воздуха

ЗБ. Время, необходимое Для тех- — Экономичность расхо-
иического обслуживания да трудовых ресурсов 

или обслуживания

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Соответствие анализаторов __ Физиологические и

газа силовым возможностям челове
ка (ГОСТ 16035-81). бвллм

психологические свойства

4.2 Соответствие анализаторов га- — Физиологические и
зов. содержащих источники звуковой психологические свойства
информации, возможностям органов 
слуха человека (ГОСТ 16035—81), 
баллы

4.3. Соответствие анализаторов га
зов возможностям человека по вос
приятию и переработке информации 
(ГОСТ 16035-81), баллы 

4.4 Уровень шума, (ГОСТ

Психологические свой
ства

Г игаснкчесхие свой-—
16035- 81), ДБ ства

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Показатель стилевого соотвег- I - -  I Информационная выра- 

ствия. баллы I I зительиость
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Пpodo.vtccKue табл. 1

Наименование показателя 
я* чести

О&иначелке 
еакааател* к «чес-1»»

Наннемаолине
характеризуемогоеьоВегая

5.2. Показатель функционально- _ То же
конструктивной выразительности, 
баллы

5.3. Показатель организованности >
обгеино-прсстранствеиной структуры, 
баллы

5.4. Показатель колорита, баллы — >
5.5. Показатель тщательности по- — Совершенство произ-

крытия и отделки поверхностей. водственного исполнения
баллы и стабильности товарно

го вида

в. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления т. Время, затраченное на
(ГОСТ 14,201—83). нормо-ч производство единицы

6.2. Коэффициент использования Кп ~
11 Л > АЦНН

Эффектипиость исподъ-
материала (ГОСТ 14.201—83) зования материальных

6.3. Технологическая ссбестои- Сг
ресурсов

Затраты на нзготов-
мость (ГОСТ 14.201-83), руб ление единицы продук

ции
6.4. Энергоемкость изделия (ГОСТ — Расход электроэнергии

14.205—83), кВт-ч при изготовлении изде
лия

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1 Средняя иродолжигслькость ___ Приспособленность
подготовки продукции к транспорт- к транспортированию
рованню. ч

72. Средняя трудоемкость подго- — То же
товки продукции к транспортирова
нию. нормо-ч

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент применяемости «пТр Насыщенность изделий
по типоразмерам (ГОСТ 230452—80) стандартными унифици

рованными составными 
частями

8 2. Коэффициент повторяемости 
по типоразмерам (ГОСТ 23945.2—80) К1 То же

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Показатель патентной защиты п а» Степень защиты нзде-
ЛИЙ авторскими сяндс- 
тельствами в СССР и 
патентами за рубежом
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Продолжение табл. I

Наниеномии* покйзятяля 
качества

Обсапаченяеатжазателякачеств»
Н«именомин«

характариауемогосвойства

9 2. Показатель патентной чистоты Пц.ч Возможность беспря- 
пятствеииой реализация 
изделий в СССР и за 
рубежом

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

101. Допустимое содержанке вред
ных примесей, выбрасываемых в ок
ружающую среду

11. ПОКАЗАТЕЛИ

11.1. Электрическая прочность изо
линии токоислущих частей, к кото
рым возможно прикосновение чело
века, кВ

11.2. Сопротивление изоляции то- 
коведущих частей, к которым воз
можно прикосновение человека, МОм

— Уровень вредных воз
действий на окружаю
щую среду при эксплу
атации

БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность обслужи
вающего персонала при 
эксплуатации

То же

12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

12.1. Себестоимость изготовления, 
руб

12.2. Затраты на разработку или 
модернизацию, руб.

Эффективность

>

13. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13.1. Наличие и характеристика 
средств метрологического обеспече
ния. степень автоматизации опера
ций поверки

13.2. Наличие систем пробсотбора 
н пробоподготовки

13.3. Возможность использования 
анализаторов газов в системах авто
матического управления

13.4. Наличие выходных унифици
рованных сигналов (ГОСТ 9895—78. 
ГОСТ 26.010-80, ГОСТ 26.013—81)

Особенности метроло
гического обеспечения

Особенности эксплу- 
атации 

То же

Информационная сов
местимость

П р и м е ч а н и я :
1. В обоснованных случаях, если это вызвано расширением функциональ

ных возможностей анализаторов газов, по согласованию с заказчиком (основ
ным потребителем), допускается использовать для оценки технического уровня 
к качества анализаторов газов дополнительные показатели, не включенные 
в настоящий стандарт.

2. Основные показатели качества набраны полужирным шрифтом.
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1.2. Алфавитный перечень показателей качества анализаторов 
газов приведен в справочном приложении.

1. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
АНАЛИЗАТОРОВ ГАЗОВ

2.1. Перечень основных показателей качества анализаторов 
газов:

предел допускаемой основной погрешности или предел допус
каемой систематической составляющей основной погрешности и 
предел допускаемого среднего квадратического отклонения слу
чайной составляющей основной погрешности;

предельно допускаемое значение погрешности в реальных 
условиях эксплуатации;

время установления выходного сигнала (показаний) без учета 
времени транспортирования пробы;

время работы в автоматическом режиме без обслуживания; 
автоматическая обработка информации и представление ре

зультатов измерения; 
диапазон измерений;
диапазон сигнальных концентраций для сигнализаторов;
средняя наработка на отказ;
установленная безотказная наработка;
полный средний срок службы;
потребляемая мощность;
масса.
2.2. Применяемость показателей качества анализаторов газов, 

включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, 
государственные стандарты с перспективными требованиями 
(ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты 
на продукцию. ТЗ на ОКР, ТУ и КУ приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Ном«р 
щ ж аю тсл* 
п а  тавл. 1

Прнытияаыоегь • н тд

ТЗ иа НИР.
го с т  отт

Стандарты
(креме

ГОСТ О ГГ)
ГЗ на ОКР 7У К У

1.1 + + -h и .
1 .2 + 4 - 4 " + +
1 .3 4- 4 ' + f 4-
1.4 + + 4* +
1.5 + . + + 4*
1.6 + д . + +
1.7 + + 4- + +
1.8 — + + 4 - £
1.9 — — ± + 4 -
1.10 — — ± + 4 '
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Продо.икение табл. 2
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Продолжение табл. 2

Ном«Р 
похвзвгвля 
по табл. 1

Прамсяясмоеть в н тд

ТЗ на НИР. 
ГОСТ ОТТ

Стамларгк 
(кьоые 

ГОСТ ОТТ)
ТЭ на ОКР ТУ КУ

Ш _ ... ± ± ±
13.2 — ± ± ± ±
13.3 — — ± ± ±
13.4 + ± + ±

П р и м е ч а н и е .  В таблице знак «+» обозначает применяемость, знак 
«—> — ««применяемость и знак <=ь» — ограниченную применяемость соответ
ствующих показателей качества.



Стр. to ГОСТ 4.174—85

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
АНАЛИЗАТОРОВ ГАЗОВ

Возможность использования анализаторов газов в системах авто
матического управления

Возможность перемещения в процессе эксплуатация 
Время восстановления работоспособного состояния среднее 
Время выдачи сигнала (время срабатывания) для сигнализаторов 
Время, необходимое для технического обслуживания 
Время прогрева
Время работы в автоматическом режиме без обслуживания 
Время установления выходною сигнала (показаний) бет учета 

времени транспортирования пробы 
Диапазон измерений
Диапазон сигнальных концентраций для сигнализаторов
Затраты на разработку или модернизацию 
Значение погрешности в реальных условиях эксплуатации 

предельно допускаемое
Коэффициент использования материала 
Коэффициент повторяемости по типоразмерам 
Коэффициент применяемости по типоразмерам 
Коэффициент себестоимости 
Масса
Мощность потребляемая
Наименование измеряемого компонента
Наименование мензмеряемых компонентов и пределы их содер

жания
Наличие выходных унифицированных сигналов 
Наличие и характеристика средств метрологического обеспечения, 

степень автоматизации операций поверки
Наличие систем пробоотборя и лробоподготоики 
Наработка на отказ средняя 
Наработка установленная безотказная
Обработка информации и представление результатов измерения 

автоматическая
Переключение диапазонов измерения автоматическое 
Показатель колорита
Показатель организованности объемно-пространственной струк

турыПоказатель патентной защиты 
Показатель патентной чистоты 
Показатель стилевого соответствия
Показатель тщательности покрытия и отделки поверхностей 
Показатель функционально-конструктивной выразительности 
Предел допускаемой вариации выходного сигнала (показаний) 
Предел допускаемой дополнительной погрешности или ее состав

ляющих
Предел допускаемого изменении выходного сигнала (показаний) 

за регламентированный интервал времени
Предел допускаемой основной погрешности

13.3
1.13
2.5 
1.18
3.5 
1.17
1.4

1.3
1.6
1.7 

12.2

1.2
6.2
8.2
8.1
6.3 
3.2 
3.1 
1.11

1 12
13.4

13.1 
132
2.1 
2.2

1.5 
1.9
5.4

5,3
9.1
9.2
5.1
5.5
5.2
1.14

1.8

1.15 
1.1
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Предел допускаемой систематической составляющей основной 
погрешности н предел допускаемого среднего квадратического откло
нения случайной составляющей основной погрешности 1.1

Продолжительность одного цикла измерений (для анализаторов 
газов циклического действия) 1.19

Продолжительность подготовки продукции к транспортирова
нию средняя 7.1

Прочность изоляции токовслушнх частей, к которым возможно 
прикосновение человека, электрическая 11.1

Размеры анализаторов газов габаритные поблочно 1,21
Расход газа номинальный объемный 1.20
Расход газовой смеси при поверке 3.3
Расход сжатого воздуха 3.4
Ресурс до среднего ремонта средний 2.5
Себестоимость изготовления 12.1
Себестоимость технологическая 6.3
Содержание врелвых примесей, выбрасываемых в окружающую 

среду, допустимое Ю.1
Соответствие анализаторов газов возможностям человека по вос

приятию и переработке информации 4.3
Соответствие анализаторов газов силовым возможностям человека 4.1
Соответствие анализаторов газов, содержащих источники зву

ковой информации, возможностям органов слуха человека 4,2
Сопротивление изоляции токоведущих частей, к которым воз

можно прикосновение человека 11.2
Срок сохраняемости средний 2.6
Срок службы полный средний 2.3
Стабильность показании (срабатывания) для сигнализаторов 1.16
Трудоемкость изготовления 6.1
Трудоемкость подготовки продукции к транспортированию 

средняя 7.2
Установка куля автоматическая |.Ю
Уровень автоматизации 1,5
Уровень шума 4.4
Цена деления шкалы 1.23
Пена единицы наименьшего разряда кода 1.24
Число диапазонов измерения 1.22
Энергоемкость изделия 6.4
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