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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДНОЙ СРЕДЫ В ДИАПАЗОНЕ 
АМПЛИТУД ПУЛЬСАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 0,01+3 К 

ПРИ ЧАСТОТЕ ПУЛЬСАЦИЙ 0,005+ 50 Гц. 
ФОНОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 270,15+308,15 К 
И СКОРОСТИ ПОТОКА ВОДЫ 0,5+20 м/с 

Slate system for ensuring the uniformity of 
measurements. State special standard and all-union 

verification schedule for means measuring instruments 
of variable temperature of water medium in the range 

of pulsation amplitudes of temperatures within 0.01+3K 
at the pulsation frequencies from 0.005 to 50 Hz, 

at background temperature from 270,15 to 308.15 К 
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ГОСТ
8.312-78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 7 мюля 1971 г. Н* 1843 срок введения установлен

с 01.07 1*79 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон н общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений переменной температуры водной среды в диа
пазоне амплитуд пульсаций температуры 0,01-т-З К при частоте 
пульсаций 0,005-т-50 Гц, фоновой температуре 270.I5-f-308.15 К н 
скорости потока воды 0.5-+20 м/с и устанавливает назначение го» 
сударствекного специального эталона единицы температуры вод
ной среды в диапазоне частот пульсаций температуры 0,5+- 
100 Гц — Кельвина (К), комплекс основных средств измерений, 
входящих в его состав, основные метрологические параметры эта
лона и порядок передачи размера единицы температуры водной 
среды в диапазоне частот пульсаций температуры 0,5-f-100 Гц от 
специального эталона при помощи образцовых средств измерений 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЩИДЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы температуры водной среды 
в диапазоне частот пульсаций температуры 0,5-т-100 Гц и передачи
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размера единицы при помощи образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве 
СССР с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений переменной температуры волной сре
ды в диапазоне частот пульсаций температуры 0,5ч-100 Гц, вы
полняемых в СССР, должна быть положена единица, воспроизво
димая указанным государственным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

установка для воспроизведения пульсаций температуры водной 
среды;

термометр сопротивления для измерений и регистрации ампли
туды пульсаций температуры;

термометр сопротивления для измерений и регистрации фоно
вой температуры;

установка для градуировки термометров сопротивления в ста- 
тичеохом режиме, включающая образцовый платиновый термо
метр сопротивления 1-го разряда по ГОСТ 8.083—73.

1.4. Диапазон значений амплитуды пульсаций температуры 
водной среды, воспроизводимой эталоном, составляет 0,14-3 К при 
фоновой* температуре 283.154-308,15 К и скорости потока воды 
1,2-:-6 м/с.
, 1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы температуры со средним квадратическим 
отклонением результата измерений (S0) от 5• 10~3 до 510~2 в за
висимости от частоты и амплитуды пульсаций температуры водной 
среды при неисключеииой систематической погрешности (во), не 
превышающей 5-10~2.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы температуры 
водной среды в диапазоне частот пульсаций температуры 
0,54-100 Гц с указанной точностью должны быть соблюдены пра
вила хранения и применения эталона, утвержденные в установлен
ном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единицы температуры водной среды в диапазоне 
частот пульсаций температуры 0,54-100 Гц образцовым средствам 
измерений методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые малоинерционные термометры для измерений перемен
ной температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсаций 
температуры 0,014-3 К при частоте пульсаций 0,0054-100 Гц, фо
новой температуре 270.154-308,15 К и скорости потока воды 
0,54-20 м/с.



ГОСТ BJ12—7# Стр. Э

Значение показателя тепловой инерции термопрсобразователя, 
представляющего собой инерционное звено 1-го порядка, образцо
вого малоннерциопного термометра, не должно превышать 0,001 с 
при скорости потока воды, равной 3 м/с.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (бо) 
образцовых средств измерений составляют от 2-10-2 до 2 -10-* в 
зависимости от частоты и амплитуды пульсаций температуры вод
ной среды.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора 
(образцовых установок с характеристиками, аналогичными ука
занным в п. 2.1).

I .  РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют термо
метры для измерений переменной температуры водной среды в  
диапазоне амплитуд пульсаций температуры 0,01-г-З К при час
тоте пульсаций 0,005-:-50 Гц, фоновой температуре 270,15-4-308,15 К 
и скорости потока воды 0.5-7-20 м/с.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 6-10-2 до 3-10 1 при частоте 
пульсации температуры водной среды 0,005ч-10 Гц и от 3*10_l до 
9 -10-1 при частоте пульсаций 10-5-50 Гц.

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных по
грешностей образцовых и рабочих средств измерений должно 
быть не более 1 :3.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА

дла средств измерений переменной температуры водной среды в диапазоне 
амплитуд пульсаций температуры 0.01-4-3 К при частоте пульсаций 

<M)OJ-s-JO Гц, фоновой температуре 270.11ч-308,15 К и скорости потока 
воды 0,5-4-20 м /с
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