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ГОСТ 10223-97

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫ Е ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Общие технические требования

Gravimetric filling instruments.
General technical requirements

Дата введения 1999-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматические и полуавтоматические весовые дозаторы 
дискретного действия (далее — дозаторы), предназначенные для дозирования сыпучих, жидких и 
других материалов.

Стандарт не распространяется на дозаторы, не имеющие самостоятельного применения, работаю
щие только в составе фасовочного и упаковочного оборудования, пределы дозирования и метрологи
ческие характеристики которых установлены нормативными документами по стандартизации на это 
оборудование и нормами точности расфасовки и упаковки дозируемых материалов, а также на дозато
ры, выпуск которых был освоен до введения настоящего стандарта в действие.

Требования, установленные в настоящем стандарте, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.383—80* Государственная система обеспечения единства измерений. Государственные 

испытания средств измерений. Основные положения
1'ОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Груп

пы. технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301—86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия метатлические и 

неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 12.1.003—83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо

вания
ГОСТ 12.1.012—90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.1.030—81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное зазем

ление, зануление
ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Об

щие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности
ГОСТ 12.3.001—85 Система стандартов безопасности труда. Пневмоприводы. Общие требования 

безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации
ГОСТ 26.011—80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электричес

кие непрерывные входные и выходные

* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009—94.
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ГОСТ 26.013—81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным 
изменением параметров входные и выходные

ГОСТ 26.014—81 Средства измерений и автоматизации. С и та л ы  электрические колированные 
входные и выходные

ГОСТ 6697—83 Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электри
ческой энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гци допускаемые отклонения

ГОСТ 12969—67 Таблички для машин и приборов. Технические требования
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 21128—83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники 
электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

ГОСТ 23511—79* Радиопомехи индустриальные от электрических устройств, эксплуатируемых в 
жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений

3 Определения

3.1 Номинальное значение массы дозы — значение, установленное на устройстве для задания 
массы дозы.

3.2 Действительное значение массы дозы — значение, определенное с погрешностью, случайная 
составляющая которой не превышает по абсолютной величине 0,4 значений, указанных в 4.2, а систе
матическая составляющая — 0,4 значений согласно 4.5.

3.3 Среднее значение массы дозы — среднеарифметическое действительных значений массы:
- 32 последовательных доз одного и того же номинального значения массы дозы не более 25 кг;
- 20 последовательных доз одного и того же номинального значения массы дозы в диапазоне 

свыше 25 до 100 кг;
- 10 последовательных доз одного и того же номинального значения массы дозы 100 кг и более.
3.4 Справочное значение массы куска дозируемого материала — среднеарифметическое значений 

массы 10 наибольших по массе кусков представительной пробы сыпучего материала.

4 Классификация. Основные параметры

4.1 В зависимости от нормируемых значений метрологических характеристик дозаторы подразде
ляют на классы точности (0,2); (0,5); (1).

По согласованию с потребителем допускается также выпуск дозаторов точности (2); (2,5); (4).
4.2 Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значе

ния при первичной поверке или калибровке должны соответствовать указанным в таблице 1. 
Т а б л и ц а  I

Н о м и н а л ь н о е  з н а ч е н и е  м а с с ы  
д о з ы ,  г

Пределы д о п у с к а е м ы х  о т к л о н е н и й  д е й с т в и т е л ь н ы х  з н а ч е н и й  м а с с ы  д о зы  
з н а ч е н и я  д л я  д о з а т о р о в  к л а с с о в  т о ч н о с т и

о т  с р е д н е г о

<0 .2 ) <0 .5 » О ) (2 ) < 2 .5 ) ( 4 )

Д о  5 0 ± 0 . 9  % ± 2 . 2 5  % ± 4 , 5 % ± 9 % ± 1 1 , 2 5 % ± 1 8 %
С » .  5 0  д о  Ю О в к л ю ч . ± 0 . 4 5  г ± 1 , 1 2  г ± 2 , 2 5  г ± 4 , 5  г ± 5 . 6 2  г ± 9  г

» 1 0 0  .  2 0 0  . ± 0 . 4 5  % ± 1 , 1 2 % ± 2 . 2 5 % ± 4 . 5 % ± 5 . 6 2  % ± 9 %
» 2 0 0  *  3 0 0  » ± 0 . 9  г ± 2 . 2 5  г ± 4 , 5  г ± 9  г ±  1 1 .2 5  г ±  18 г
»  3 0 0  » 5 0 0  » ± 0 . 3 % ± 0 . 7 5  % ± 1 . 5 % ± 3 % ± 3 . 7 5  % ± 6 %
» 5 0 0  » 1 0 0 0  * ± 1 , 5  г ± 3 , 7 5  г ± 7 , 5  г ± 1 5  г ± 1 8 .7 5  г ± 3 0  г
» 1 0 0 0  » IOOOO * ± 0 . 1 5 % ± 0 . 3 7 5  % ± 0 . 7 5  % ± 1 . 5 % ± 1 . 8 7 5 % ± 3 %
» 1 0 0 0 0  * 1 5 0 0 0  *■ ± 1 5  г ± 3 7 . 5  г ± 7 5  г ±  1 5 0  г ± 1 8 7 .5  г ± 3 0 0  г

С в .  15000 ± 0 ,1  % ± 0 . 2 5  % ± 0 , 5 % ± 1  % ± 1 . 2 5 % ± 2 %

П р и м е ч а н и е  — Значения в процентах вычисляют or номинального значения массы лозы.

*  На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51318.14.1—99.
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4.3 Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения 
при поверке или калибровке в эксплуатации должны соответствовать удвоенным значениям согласно 
таблице 1.

4.4 Если справочное значение массы куска дозируемого материала превышает 10 % абсолютного 
значения согласно 4.3, то пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от 
среднего значения по абсолютной величине должны соответствовать меньшему из следующих 
значений:

а) суммы абсолютного значения по 4.2 (при первичной поверке или калибровке) или 4.3 (при 
поверке или калибровке в эксплуатации) и 1.5 справочного значения массы куска дозируемого ма
териала;

б) 1,8 %  — для дозаторов класса точности (0,2);
4.5% * » (0.5);
9 % * * * О);
18 % * * * (2);
22,5 % • » (2,5);
36 % * * » * (4).

П р и м е ч а н и е  — Значения в процентах вычисляют от номинального значения массы лозы.
4.5 Пределы допускаемых отклонений среднего значения массы дозы от номинального значения 

как при первичной поверке или катибровке. так и при поверке или калибровке в эксплуатации 
должны соответствовать 0,5 значений согласно таблице 1.

4.6 В зависимости от числа видов материалов, последовательно дозируемых в одно грузоприемное 
устройство, дозаторы подразделяют на однокомпонентные и многокомпонентные.

4.7 Метрологические характеристики многокомпонентного дозатора конкретного класса точности 
должны соответствовать требованиям 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 для этого класса точности для каждого из 
компонентов.

4.8 Значения наибольшего и наименьшего пределов дозирования должны быть установлены в 
технических условиях на дозаторы конкретного типа.

5 Общие технические требования

5.1 Дозаторы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 
технических условий на дозаторы конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установ
ленном порядке.

5.2 Виды климатических исполнений, категории дозаторов, условия их хранения и транспорти
рования следует выбирать из установленных ГОСТ 15150 и указывать в технических условиях на 
дозаторы конкретного типа.

5.3 Значения напряжения и частоты питания должны соответствовать требованиям ГОСТ 21128 и 
ГОСТ 6697.

5.4 Покрытия металлические и неметаллические неорганические должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 9.301.

5.5 Покрытия лакокрасочные должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.032.
5.6 Детали и покрытия, соприкасающиеся при дотировании с пищевыми продуктами, должны 

быть изготовлены из материалов, разрешенных в установленном порядке к применению органами 
здравоохранения.

5.7 Основные параметры электрических входных и выходных сигналов тока и напряжений долж
ны соответствовать требованиям ГОСТ 26.011, ГОСТ 26.013, в том числе электрические кодирован
ные сигналы — требованиям ГОСТ 26.014.

5.8 Дозаторы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при воздействии на них 
индустриальных радиопомех, не превышающих норм по ГОСТ 23511.

5.9 Т р е б о в а н и я  н а д е ж н о с т и
5.9.1 Значения вероятности безотказной работы должны быть выбраны из ряда 0,82; 0,85; 0,89; 

0.90; 0.92; 0.94; 0.96; 0.97; 0,98; 0.99 за время 500, 1000 и 2000 ч и указаны в технических условиях на 
дозаторы конкретного типа.

5.9.2 Критерии отказа — нарушение требований 4.2; 4.3; 4.5.
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5.9.3 Значения среднего полного срока службы должны быть выбраны из ряда 8; 10; 12; 15 лет и 
указаны в технических условиях на дозаторы конкретного типа. Критерии предельного состояния 
указывают в технических условиях на дозаторы конкретного типа.

5.10 М а р к и р о в к а
5.10.1 На дозаторе должны быть нанесены следующие обозначения:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа;
- серийный номер дозатора по системе нумерации пред приятия-изготовителя;
- знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383* (если дозатор внесен в Государственный реестр);
- год выпуска;
- класс точности;
- пределы дозирования (наименьший и наибольший) или возможные номинальные значения 

массы дозы;
- номинальное значение напряжения питания и рол тока.
При необходимости дополнительно наносят обозначения, содержащие:
- краткое определение видов дозируемых материалов;
- справочное значение массы куска дозируемого материала (только для сыпучих материалов);
- номинальное значение давления пневмо- или гидроссти:
- диапазон рабочих температур.
5.10.2 При ограничении области использования дозаторов на них должны быть нанесены 

надписи, определяющие эти ограничения, например: «Запрещено употреблять при...*.
5.10.3 Надписи и обозначения должны быть четкими, хорошо видимыми и должны быть выпол

нены на табличке по ГОСТ 12969, постоянно закрепленной на дозаторе.

6 Требования безопасности

6.1 Показатели безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, 
ГОСТ 12.3.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012 и быть установлены в 
технических условиях на дозаторы конкретною типа.

9-7JS

На территории Российской Федерации — знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.009 |! |.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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