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Г О С Т  8 .6 17— 2013

Предисловие

Цели, основные принципы и общ ие правила проведения работ по межгосударственной стандарти
зации установлены ГО СТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГО СТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и реко
мендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

С в ед ен и я  о  с тан д а р те

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно- 
исследовательский институт метрологии им. Д .И . М енделеева» (Ф ГУП «В Н И И М  им. Д .И . М енделеева»)

2 В Н Е С Е Н  Техническим комитетом по стандартизации ТК  20 6 . подкомитетом П К 2 0 6 .5  «Эталоны  
и поверочные схемы д ля средств измерений ф изико-химического состава и свойств веществ»

3  П Р И Н Я Т  М ежгосударственны м советом по стандартизации, метрологии и сертиф икации по пе
реписке (протокол от 28  августа 2 0 1 3  г. №  58 -П )

За принятие проголосовали:

Краткое наим енование страны  по  МК 
ГИСО 3 1 6 6 )0 0 4 - 97

Код страны по МК 
ГИСО 3166) 0 0 4 -9 7

С окращ енное наим енование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия KG Кыргызстандарт

Молдова MD Молдова-Стандарт

Россия RU Росстандарт

Таджикистан TJ Таджикстандарт

Узбекистан uz Узстандарт

Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Приказом Ф едерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22  ноября 
2 0 1 3  г. No 1752-ст  межгосударственный стандарт ГО С Т 8 .6 1 7 — 2 0 1 3  введен в действие в качестве н а 
ционального стандарта Российской Ф едерации с  1 января 2 0 1 5  г.

5  В В Е Д Е Н  В П Е Р В Ы Е

6  П Е Р Е И З Д А Н И Е . М ай 2 0 1 9  г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

©  С тандартинф орм . оф ормление. 20 14 . 20 19

В Российской Ф едерации настоящ ий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве оф ициального  
издания без разреш ения Ф едерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии
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ГОСТ 8.617— 2013

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Г о су д а р с тв е н н а я  с и с те м а  о б е с п е ч е н и я  е д и н с тв а  и зм ер е н и й

Н Е Д И С П Е Р С И О Н Н Ы Е  И Н Ф Р А К Р А С Н Ы Е  (N D IR ) А Н А Л И З А Т О Р Ы  М О Н О О К С И Д А  У Г Л Е Р О Д А  
В ГА З О В О Й  Ф А З Е  С И Г А Р Е Т Н О Г О  Д Ы М А

М е то д и ка  п о в ер ки

State system for ensuring the uniformity of measurements.
Nondispersive infrared (NDIR) gas analyzers for determination of carbon monoxide in the vapour phase 

of cigarette smoke. Verification procedure

Дата введения —  2015— 01— 01

1 Область применения

Настоящ ий стандарт распространяется на недисперсионны е инф ракрасны е (N D IR ) анализато
ры. предназначенны е для измерения объемной доли монооксида углерода в газовой ф азе сигаретного  
ды ма (д ал ее  —  анализаторы ), и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Настоящ ий стандарт распространяется на анализаторы 1’ со следую щ ими метрологическими ха
рактеристиками:

- нижний предел измерений объемной доли монооксида углерода..................................0 .0  %;
- верхний предел измерений объемной доли монооксида углерода.............. 1 .0  %  —  20  %;
- пределы допускаемой погрешности:
абсолютной, объемная доля, не м е н е е .................................................................................. ±  0 .0 1 0  % .
относительной, не м е н е е ......................................................................................................................... ±  3 % ,
в зависимости от того, какая  больше.
Интервал между поверками установлен при утверждении типа анализаторов2’.

2 Нормативные ссы лки

В настоящ ем стандарте использованы нормативные ссылки на следую щ ие межгосударственны е  
стандарты:

ГО С Т 2 .6 0 1 3 ' Единая систем а конструкторской д окум ентации. Эксплуатационны е документы
ГО С Т 2 .6 1 0  Единая систем а конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатацион

ных документов
ГО С Т 8 .5 7 8 4> Государственная систем а обеспечения единства измерений. Государственная по

верочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах
ГО С Т 12 .1 .005  С истем а стандартов безопасности труда. О б щ и е санитарно-гигиенические требо

вания к воздуху рабочей зоны
ГО С Т 12 .2 .0 0 7 .0  С истем а стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. О бщ ие  

требования безопасности

1> В Российской Федерации требования канализаторам установлены ГОСТ Р 51358—2008 «Сигареты. Опре
деление содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсионного инфра
красного (NDIR) анализатора».

2’ В Российской Федерации интервал между поверками анализаторов указан в свидетельстве об утвержде
нии типа средств измерений. Для Украины интервал между поверками анализаторов может быть установлен также 
по результатам метрологической аттестации.

5> Действует ГОСТ 2.601— 2013.
4> Действует ГОСТ 8.578— 2014.

Издание официальное
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Г О С Т  8 .6 17— 2013

ГО СТ 9 2 9 3  (И С О  2435— 73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия 
ГО С Т 13 045  Ротаметры. О бщ ие технические условия
ГО С Т 13 320  Газоанализаторы  промышленные автоматические. О б щ и е технические условия 
ГО СТ 2 8 4 9 8  Термометры жидкостны е стеклянны е. О б щ и е технические требования. Методы ис

пытаний

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагива
ющей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3 .1 .1  га зо в ы й  кан ал  а н а л и за то р а : С истем а конструктивных элементов анализатора, образую 

щ их пути прохождения газов.
3 .2  В настоящ ем  стандарте применены следую щ ие сокращ ения:
Э Д  —  эксплуатационная документация;
ГС —  газовая смесь;
ПО  —  программ ное обеспечение.

П р и м е ч а н и е  —  КЭ Д  согласно настоящему стандарту относятся: руководство по эксплуатации, паспорт, 
формуляр по ГОСТ 2.601. ГОСТ 2.610.

4 Операции поверки

4.1 При проведении первичной и периодической поверок выполняют операции, указанны е в та 
блице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Операции поверки

Наименование операции Номер пункта стандарта

1 Внешний осмотр 9.1

2 Опробование 9.2

3  Подтверждение соответствия П О 1) 9.3

4 Определение метрологических характеристик: 9.4
- определение погрешности 9.4.1
- определение вариации показаний2) 9.4.2

’ • Операцию выполняют в том случае, если в нормативных правовых актах страны установлены требования 
по ее выполнению.

2| Операцию выполняют в том случав, если в ЭД анализаторов указаны пределы допускаемой вариации по
казаний. установленные при утверждении типа средства измерения.

4 .2  Если при проведении любой операции поверки получен отрицательный результат, дальней
шую поверку прекращают.

2

5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки применяю т средства, указанны е в таблице 2.

https://mosexp.ru#


ГО С Т 8 .6 1 7 — 20 13

Т а б л и ц а  2 —  Средства поверки

Номер 
пункта стан

дарта

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного до
кумента регламентирующего технические требования и (или) метрологические характеристики (MX) и 

основные технические характеристики средства поверки

9 Барометр-анероид М-67 по [1]. Цена деления; 1 мм рт. ст.

Психрометр аспирационный М-34-М по {2] 
Диапазон измерений от 10 % до 100 %

Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498.
Диапазон измерений от 0  "С до 50 "С. Цена деления; 0.1 *С

Вольтметр универсальный В7-58 по УШ ЯИ.411182.009.
Диапазон измерений срвднеквадрагического значения переменного напряжения от 2  мВ до 
700 В. пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазоне частот от 40 Гц 
до 10 кГц ±  [0.6 +  )] %. где С/к —  конечное значение установленного предела измерения 
напряжения, В; L/x —  значение измеряемой величины напряжения. В

9.4 Стандартные образцы состава газовых смесей монооксид углерода —  азот в баллонах под дав
лением по [31: ГСО 3 8 1 6 -8 7 . ГСО 3819—87, ГСО 3827—87, ГСО 3831— 8 7 4  
Метрологические характеристики приведены в таблице А.1 приложения А

Азот газообразный особой чистоты 1-го или 2-го сорта в баллоне под давлением по ГОСТ 9293

Секундомер СОСпр по [4].
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0.2 с

Ротаметр типа РМ-А-х,ххГ У32> по ГОСТ 13045, пределы допускаемой погрешности 4 % от верх
него предела измерения

Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 

Трубка медицинская из поливинилхлорида. 6» 1.5 мм

Тройник из стекла или поливинилхлорида, диаметр условного прохода 6 мм

Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160). Диапазон рабочего давления от 0 до 
150 кге/см2, диаметр условного прохода 3 мм

1) Указаны утвержденные типы стандартных образцов, зарегистрированные в Государственном реестре ут
вержденных типов стандартных образцов Российской Федерации.

2> х.хх —  верхний предел измерений объемного расхода. м3/ч. При поверке анализаторов, не оснащенных 
встроенным или внешним побудителем расхода, используют ротаметр, обеспечивающий измерение расхода ГС 
на входе в анализатор с относительной погрешностью не более 30 %. При поверке анализаторов, оснащенных 
встроенным или внешним побудителем расхода, используют ротаметр, обеспечивающий измерение объемного 
расхода ГС от 0.10 дм3/мин.

5 .2  Допускается применение других средств, не приведенных в таблице 2. метрологические ха 
рактеристики которых не хуж е указанны х в таблице 2.

5 .3  Все средства изм ерений должны иметь действую щ ие свидетельства о поверке (аттестации), 
ГС в баллонах под давлением  —  действую щ ие паспорта (сертиф икаты ).

6 Требования безопасности и требования к квалиф икации поверителей

6.1 П ом ещ ение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вен
тиляцией.

6 .2  Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требо
ваниям ГО СТ 12.1 .005.

6 .3  При проведении поверки должны быть соблюдены правила безопасности по ГО СТ 12 .2 .00 7 .0
и (5).

6 .4  К проведению поверки анализаторов допускаю т лиц, ознакомленны х с ГО С Т 13320. ГО С Т 8 .5 78  
и ЭД анализаторов, имею щ их квалиф икацию  поверителя и прош едш их инструктаж по технике безопас
ности в установленном порядке.

3
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7 Условия поверки

7.1 При проведении поверки соблюдают следую щ ие условия:
- тем пература окружаю щ его воздуха.................................................................... ........................................ 20  ±  5  °С
- диапазон относительной влажности окружаю щ его в о зд у ха .................................................. 30  %  —  80  %
- атм осф ерное д а в л е н и е ..................................... .......... .................................................................. (1 0 1 ,3  ±  4 .0 ) кПа
- относительное отклонение напряжения питания от номинального значения, не б о л е е .......... ±  5% .

8 Подготовка к поверке

8.1 перед проведением поверки выполняют следую щ ие подготовительные работы:
- подготавливают анализатор к работе в соответствии с  требованиями Э Д  на него;
-  подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями Э Д  на них;
- проверяют наличие паспортов (сертиф икатов) и сроков годности ГС в баллонах под давлением;
-  баллоны с  ГС выдерживают в пом ещ ении, в котором проводят поверку, не м енее 24  ч. поверяе

мый анализатор —  согласно требованиям ЭД. но не м ен ее 2  ч.

9 Проведение поверки

9.1 В н е ш н и й  осм отр

При внеш нем осмотре устанавливают соответствие анализатора следую щ им требованиям:
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность и безопасность:
- исправность органов управления:
- маркировка, соответствую щ ая ЭД:
- четкость надписей на панелях.
Результаты внеш него осмотра считаю т положительными, если анализатор соответствует п ер е

численным требованиям.

9 .2  О п р о б о в а н и е

Проверку общего функционирования анализатора проводят в процессе тестирования согласно ЭД.
Результаты опробования считают положительными, если все технические тесты анализатора за 

вершены  успеш но.

9 .3  П о д тв е р ж д е н и е  со о тв е тс тв и я  П О

9.3 .1  Подтверждение соответствия П О  анализаторов проводят путем проверки соответствия ПО  
анализаторов тому П О  анализаторов, которое было заф иксировано (внесено в банк данны х) при ут
верждении типа анализаторов, и обеспечения защ иты  П О  от несанкционированного доступа во избе
ж ание искажений результатов изм ерений1».

П р и м е ч а н и е  —  Требования и методы проверки ПО установлены нормативными правовыми актами страны.

9 .3 .2  Д ля проверки соответствия П О  выполняют следую щ ие операции:
- проводят визуализацию идентиф икационны х данных П О . установленного в анализатор, соглас

но Э Д  (вывод на дисплей анализатора, распечатка протокола измерения и т. п.);
- сравнивают полученные д анны е с идентиф икационны ми данны ми, установленными при утверж

дении типа и указанны ми в ЭД.
9 .3 .3  Проверку обеспечения защ иты  П О  от несанкционированного д оступа во избежание и скаж е

ний результатов измерений выполняют согласно ЭД.
9 .3 .4  Результат подтверждения соответствия ПО  анализаторов считаю т положительным, если  

идентиф икационны е данны е совпадаю т с установленными при утверждении типа и указанными в Э Д  и 
выполнены требования Э Д  в части защ иты  П О  от несанкционированного доступа.

9 .4  О п р е д е л е н и е  м е т р о л о ги ч е с ки х  х а р а кте р и с ти к

9.4.1 О п р е д е л е н н о  п о гр е ш н о сти
9.4 .1 .1  Собираю т схему подачи ГС из баллонов под давлением :
-д л я  анализаторов, не оснащ енны х встроенным или внеш ним побудителем расхода, согласно  

рисунку Б.1 приложения Б;

И В Российской Федерации —  в соответствии с [6].
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-д л я  анализаторов, оснащ енны х встроенным или внеш ним побудителем расхода, согласно ри
сунку Б .2 приложения Б.

Способ подачи, расход и время подачи ГС на анализаторы  выбирают согласно требованиям ЭД  
анализаторов.

9 .4 .1 .2  Подаю т на вход анализаторов ГС в соответствии с  таблицей А.1 приложения А  в после
довательности NqNp 1— 2— 3 или NoNp 1— 2 — 3 — 2— 1— 3, если при поверке выполняют операцию  по 
определению  вариации показаний (см. таблицу 1).

ГС выбирают исходя из диапазона измерений анализаторов, установленного при утверждении  
типа и указанного в ЭД анализаторов (таблица А.1 приложения А).

П р и м е ч а н и е  —  Если в ЭД анализатора указано несколько диапазонов измерений, но при эксплуатации 
используют меньшее количество диапазонов измерений, то по согласованию с владельцем анализатора допуска
ется проводить поверку только по этим диапазонам измерений с обязательным указанием их в свидетельстве о 
поверке анализатора.

При подаче каждой ГС выполняют следую щ ие операции:
а ) Открываю т баллон с  ГС . расход ГС в газовом канале анализатора устанавливают вентилем  

точной регулировки, контролируя по ротаметру, в соответствии с указаниями ЭД анализатора.
Д ля анализаторов, не оснащ енны х встроенным или внешним побудителем расхода, давление ГС  

в газовом канале анализатора устанавливают редуктором в соответствии с  указаниями Э Д  анализатора.
Д ля  анализаторов, оснащ енны х встроенным или внеш ним побудителем расхода, расход ГС в ли

нии сброса устанавливают не м ен ее 0 .1 0  д м 3/мин д ля исключения попадания атмосф ерного воздуха в 
газовый канал анализатора.

б) Регистрируют установивш иеся показания анализаторов, закрывают баллон с ГС.
Д ля  анализаторов непрерывного действия время подачи ГС выбирают в соответствии с  указания

ми ЭД . но н е  м енее утроенного предела допускаемого времени установления показаний по уровню 0 .9  

(То,9ном)- установленного при утверждении типа и указанного в ЭД анализаторов.

П р и м е ч а н и е  —  Допускается при поверке анализаторов, конструкция которых не предусматривает под
ключение баллонов с ГС. использовать пробоотборные мешки из комплекта анализаторов. Для подачи ГС на вход 
анализаторов выполняют следующие операции:

- проверяют герметичность пробоотборного мешка согласно ЭД анализаторов;
- проводят не менее трех циклов заполнения мешка ГС из баллона под давлением и вакуумирования;
- заполняют мешок ГС и подключают на вход анализатора согласно его ЭД.

9 .4 .2  О п р е д е л е н и е  в ар и ац и и  п о казан и й
О пределение вариации показаний анализаторов проводят одноврем енно с  определением  по

греш ности анализаторов по 9.4 .1 для ГС Ne 2  (таблица А.1 приложения А ) при подходе к ней со стороны  
меньш их и больших значений объемной доли монооксида углерода.

10 Обработка результатов измерений

10.1 По результатам измерений объемной доли монооксида углерода, полученным в каж дой точке 
поверки, рассчитывают значение абсолютной или относительной погреш ности анализаторов, в зависи
мости от того, какая погрешность нормирована д ля д анной точки поверки.

10.1.1 Рассчитывают значение объемной доли монсоксида углерода (для всех ГС. кроме ГС №  1 —  
см. табл. А .1 ) С .  % . по ф ормуле

г. Ю13
п г - ТГ-, (1)С.

где П, —  показание анализатора при подаче Ай ГС. объемная доля монооксида углерода. %;
Р  —  значение атмосф ерного давления при проведении поверки, кПа.

П р и м е ч а н и е  —  расчет по формуле (1) проводят топько в случав отсутствия у поверяемого анализатора 
автоматической компенсации изменения атмосферного давления, в противном случав принимают С. = П(.

10 .1 .2  Значение абсолютной погрешности анализатора Д(. % . при подаче Ай ГС рассчитывают по 
ф ормуле

Л / 8 С Г С «  (2)

где С ( —  изм еренное значение объемной доли монооксида углерода при подаче Ай ГС, %;

С,А —  действительное значение объемной доли монооксида углерода в Ай ГС. указанное в паспорте. %.
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10 .1 .3  Значение относительной погреш ности анализатора 5 (. % . при подаче /-й ГС (для всех ГС, 
кроме ГС Np 1) рассчитывают по ф ормуле

5, ~ С; С| 100.
С?

(3 )

10 .1 .4  Результаты определения погреш ности анализатора считаю т положительными, если полу
ченны е значения погрешности во всех точках поверки не превышают пределов допускаемой погреш 
ности. установленных при утверждении типа и указанны х в ЭД анализаторов.

10 .2 П о результатам измерений объемной доли монооксида углерода, полученным при подаче  
ГС  №  2  (см. табл. А .1 ), рассчитывают значение абсолютной или относительной вариации показаний  
анализаторов, в зависимости от того, какая погрешность нормирована для данной точки поверки.

10.2.1 Значение абсолютной вариации показаний анализатора ъЛ, % , рассчитывают по ф ормуле

ъЛ = С 2Б - С 2м , (4 )

где С | .  CJy —  изм еренное значение объемной доли монооксида углерода при подаче ГС Мч 2  при по
ходе к точке поверки со стороны больш их и м еньш их значений соответственно, % .

10.2.2 Значение относительной вариации показаний анализатора ъ5, %, рассчитывают по формуле

(5 )

10 .2 .3  Результат определения вариации показаний считают положительным, если полученное  
значение вариации не превы ш ает пределов допускаемой вариации показаний, установленных при ут
верждении типа и указанны х в ЭД анализаторов.

11 Оформление результатов поверки

11.1 При поверке ведут протокол, ф орма которого приведена в приложении В.
11.2 При положительных результатах поверки анализатор признают годным к применению  и вы

писывают на него свидетельство о  поверке11 установленной формы.
11.3 При отрицательных результатах поверки анализатор н е  допускаю т к применению  и на него  

выдают извещ ение о непригодности1) установленной ф ормы с указанием  причин.

6
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Приложение А  
(обязательное)

М е тр о л о ги ч е с ки е  х а р а кте р и с ти ки  га зо в ы х  см е с е й , и с п о л ь зу ем ы х п ри  п о в ер ке  ан а л и за то р о в

Т а б л и ц а  А.1 —  Метрологические характеристики газовых смесей, используемых при поверке анализаторов

Диапазон изм сре 
иий объемной доли 
монооксида углеро- 

да. %

Н оминальное значение обьем ной доли моно 
оксида углерода о ГС и  пределы допускаем ого 

абсолютного отклонения, %

Пределы доп уска 
емой отиоситсль 
ной погреш ности,

%

ГОСТ ТУ.
помер по рееструЧ

ГС NB 1 ГС te  2 ГС to  3

от 0 до 1.0
азот ГОСТ 9293

0,50 ±0.05 0.90±0.05 ± { —1.5Х+2.2)2) ГСО 3816-87

от 0  до 2.0
азот ГОСТ 9293

1.00 ±0 .10 1.80 ±0 .10 ± (-0 .4 Х  + 1.5)2) ГСО 3819-87

от 0 до 3
азот ГОСТ 9293

1.50 ±0 .25 2.75 ± 0.25 ±0,8 ГСО 3827-87

от 0 до 5
азот ГОСТ 9293

2.50 ± 0.25 4.75 ± 0.25 ±0.8 ГСО 3827-87

от 0  до 10
азот ГОСТ 9293

5.0 ± 0.5 9.5 ± 0,5 ±0.8 ГСО 3831-87

от 0 до 20

азот ГОСТ 9293

10.0 ± 0.5 ±0.8 ГСО 3831-87

19.0 ± 1.0 (-0 .0 4 X *  1.23)2) ГСО 3834-87

1> Стандартные образцы состава газовых смесей монооксид углерода —  азот в баллонах под давлением по [3]. 
2) X  —  аттестованное значение объемной доли монооксида углерода в ГС. указанное в паспорте. %.
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

С хем ы  п о д а ч и  га зо в ы х  см е с е й  на а н а л и за то р ы  п ри  п р о в е д ен и и  п о в ер ки

J — баллон с ГС: 2  —  редуктор баллонны й; 3 — нентиль тачной регулировки 4 —  ротаметр. 5  — анализатор

Рисунок Б.1 —  Схема подачи ГС из баллонов под давлением на анализаторы, 
не оснащенные встроенным или внешним побудителем расхода

8
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баллом с ГС; 2  — редуктор баллонный: 3  — вентиль томной регулировки: 4 — ротаметр, 5  -  анализатор: б — тройник

Рисунок Б.2 —  Схема подачи ГС из баллонов под давлением на анализаторы, 
оснащенные встроенным или внешним побудителем расхода

9
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Ф о р м а  п р о то ко л а  п о в ер ки  ан а л и за то р о в

от

(тип С И )
1) Заводской номер С И ______________________________
2 ) Принадлежит_____________________________________
3) Наименование изготовителя______________________
4 ) Дата выпуска_____________________________________

5) Наименование нормативного документа по поверке

6 ) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки/ номера паспортов ГС

7) Вид поверки (первичная, периодическая)
(нужное подчеркнуть)

8) Условия поверки:
- температура окружающей среды________________________
- относительная влажность окружающей среды___________
- атмосферное давление_________________________________

9 ) Результаты проведения поверки
Внешний осмотр_________________________________________
Опробование____________________________________________

Подтверждение соответствия программного обеспечения1)

Наименование про
граммного обеспе

чения

Идентификационное 
наименование про
граммного обеспе

чения

Номер версии (идеи 
тификациокиый 

номер) программно
го обеспечения

Цифровой иденти 
фикатор программ
ного обеспечения 

(контрольная сумма 
исполняемого кода)

Алгоритм вычис 
пения цифровою 
идентификатора 

программного обе
спечения

3 ) Определение метрологических характеристик 
3.1) Определение погрешности

Номер ГС 
(точка по- 

оерки)
Состав ГС

Действительное значение 
объемной доли моноокси
да углерода в ГС, СД %

Показания
анализатора

П, %

Значение погрешности, 
полученное при поверке

абсолютной относительном

1 азот 0 —

2 —

3 —

2 —

1 азот 0 —

3 —

’ ) Приводят в случае, если при поверке анализаторов была проведена операция по подтверждению соот
ветствия ПО. Необходимые данные определяют в соответствии с требованиями ЭД анализаторов. Наименование 
и номер версии приводят обязательно.
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3.2) Определение вариации показаний

Вывод:________________________________________________________________________________________________________

Заключение__________________________________ , зав. № ________________________________________________________
(тип СИ)

соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям и признано годным (не годным) для эксплуатации.

Подпись поверителя___________________________________________________________________________________________

Выдано свидетельство о поверке______________________________ от______________________________________________

(Выдано извещение о непригодности_________________________ о т______________________________________________ )

11
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[11 ТУ 25-04-1797— 75
[2J ТУ 52.07(ГРПИ.405132.001)— 92
[31 ТУ 6-16-2956— 92

Б и б л и о гр аф и я

Барометр-анероид контрольный М-67. Технические условия 
Психрометры аспирационные. Технические условия
Смеси газовые поверочные —  стандартные образцы состава. Технические 
условия

[4J ТУ 25-1894.003— 90 Секундомеры механические. Технические условия
[5] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасно

сти опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточ
ным давлением»

[61 Р 50.2.077— 2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания 
средств измерений в целях утверждения типа. Проверка обеспечения за-
щиты программного обеспечения *)

[7J «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидительства о 
поверке», утвержденный приказом Минпромторга России от 2  июля 2015 г. № 1815

Действует ГОСТ Р 50.2.077— 2014 я Государственная система обеспечения единства измерений. Испыта
ния средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения».
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