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Предисловие
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и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, прави
ла и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновле
ния и отмены»
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Дополнительные требования 

Ч а с т ь  52

Условные обозначения

Electricity metering equipment (АС). Particular requirements. Part 52: Symbols

Дата введения — 2014— 07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на буквенные и графические условные обозначения для 

счетчиков электромеханического или статического электричества переменного тока и их вспомогатель
ных устройств.

Условные обозначения, установленные в настоящем стандарте, должны быть нанесены на щитке, 
циферблате, наружных ярлыках или указаны соответственно на дисплее счетчика.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан

дарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для 
недатированных — последнее издание (включая все изменения).

IEC 60211:1996. Maximum demand indicators, Class 1.0 (Указатели максимальной нагрузки, класс 
точности 1.0)

IEC 60417-DB-12M:2002, Graphical symbols for use on equipment — 12-month subscription to online 
database comprising all parts of IEC 60417 (Графические символы для использования на оборудовании. 
12-месячная подписка на интерактивную базу данных, включающую все части МЭК 60417)

IEC 62052-11. Electricity metering equipment (а. с.) — General requirements, tests and test conditions — 
Part 11: Metering equipment (Оборудование для измерения электрической энергии (переменный ток). 
Общие требования, испытания и условия испытаний. Часть 11. Измерительное оборудование]

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по IEC 62052-11 с соответствующими определениями:
3.1 счетчик излишков электрической энергии (excess energy meter): Счетчик электрической 

энергии, предназначенный для измерения излишка энергии, когда значение мощности превышает за
ранее определенное значение.

3.2 счетчик с указателем максимума нагрузки (meter with maximum demand indicator): Счетчик 
электрической энергии, оснащенный приспособлением для индикации наибольшего значения средней 
мощности, измеряемой во время последовательных равных интервалов времени.

3.3 двунаправленный счетчик (bidirectional meter): Счетчик, предназначенный для измерения 
электрической энергии в обоих направлениях.

3.4 первичный счетный механизм (primary register): Счетный механизм счетчика, подключае
мого через измерительный трансформатор, который учитывает коэффициенты трансформации всех 
трансформаторов (трансформаторов напряжения и тока).

П р и м е ч а н и е  — Значение энергии получают прямым считыванием показаний с трансформатора.

Издание официальное
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3.5 смешанный счетный механизм (half-primary register): Счетный механизм счетчика, подклю
чаемого через измерительный трансформатор, который учитывает коэффициенты трансформации 
либо трансформатора(ов) тока, либо трансформатора(ов) напряжения, но не учитывает коэффициен
ты трансформации обоих одновременно.

П р и м е ч а н и е  — Значение энергии получают умножением показаний счетного механизма на соответ
ствующий коэффициент.

3.6 вторичный счетный механизм (secondary register): Счетный механизм счетчика, подклю
чаемого через измерительный трансформатор, который не учитывает коэффициент(ы) трансфор
мации.

П р и м е ч а н и е  — Значение энергии получают умножением показаний счетного механизма на соответ
ствующий коэффициент.

3.7 щиток счетчика (name-plate of a meter): Пластина, легкодоступная для чтения, закрепленная 
внутри или на наружной поверхности счетчика, на которой указывают значения, соответствующие ус
ловиям применения счетчика, и на которую могут быть нанесены также условные обозначения. В счет
чиках. измеряющих статическое электричество, некоторые из этих элементов могут быть показаны на 
дисплее.

П р и м е ч а н и е  —  IEC 62052-11 устанавливает информацию, которую помещают на щитке прибора.

3.8 циферблат (dial): Часть отсчетиого устройства, имеющая шкалу или шкалы.
П р и м е ч а н и е  — Шкала счетчика предоставляет другую информацию, характеризующую прибор.

3.9 коэффициент отсчета С указателя максимума нагрузки потребления (reading factor С of 
a maximum demand indicator): Коэффициент, на который необходимо умножить показание в единицах 
мощности (активной и реактивной) для получения значения соответствующей мощности, выраженной 
в тех же единицах.

П р и м е ч а н и е  —  Коэффициент С зависит от соотношения трансформатора напряжения и тока.

3.10 постоянная К указателя максимума нагрузки (constant К  of a maximum demand indicator): 
Коэффициент, на который необходимо умножить показания для получения значения в единицах соот
ветствующей мощности (активной и реактивной).

П р и м е ч а н и е  —  Например, пункты 9 . 3 и 9.4.

4 Условное обозначение для измерительных элементов счетчиков

В условных обозначениях, которые приведены в качестве примеров, каждая цепь напряжения 
обозначена линией, а каждая токовая цепь — кружком.

В конце каждой линии, обозначающей цепь напряжения, расположен(ы) кружок(ки) для обозначе
ния токовой(ых) цепи(ей), имеющей(их) общую точку соединения с этой цепью напряжения.

Если токовая цепь и цепь напряжения, имеющие такую общую точку соединения, не являются 
частью одного и того же измерительного элемента, то кружок, обозначающий токовую цепь, соединяют 
с точкой в середине линии, обозначающей цепь напряжения, посредством направляющей линии тол
щиной не более половины первой линии, обозначающей цепь напряжения.

Если измерительный элемент содержит две токовые цепи и число его витков находится в со
отношении 1/к. то диаметры кружков в обозначении должны быть приблизительно в таком же соот
ношении.

Угол между двумя линиями условного обозначения — это угол сдвига фаз между соответствую
щими напряжениями при условии, что за положительное направление принимают направление, иду
щее к общей точке в условных обозначениях с двумя линиями (например, обозначения 4.9 и 4.10). и 
направление в пределах внутренних углов треугольника — для обозначений треугольника (например, 
обозначение 4.8).

Для разграничения направления напряжения, действующего на каждый ток. токовая цепь, на 
которую оказывает воздействие положительное направление напряжения, должна быть обозначена 
темным кружком, а токовая цепь, на которую оказывает воздействие отрицательное направление на
пряжения. — светлым кружком.
2
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Т а б л и ц а  1 — Условные обозначения для измерительных элементов

Номер
обозначения Обозначение Символ

4.1 Счетчик ватт-часов или вар-часов с одним измерительным элементом, имею
щий одну токовую цепь и одну цепь напряжения (для однофазных двухпровод
ных цепей) J

4.2 Счетчик ватт-часов или вар-часов с одним измерительным элементом, име
ющий одну цепь напряжения и две токовые цепи (для однофазных, двух- или 
трехпроеодных цепей, когда цепь напряжения присоединена к крайним про
водам) I

4.3 Счетчик вагт-часов или вар-часов с двумя измерительными элементами, каж
дый из которых имеет по одной цепи напряжения и токовой цепи. Токовые цепи 
присоединены к крайним проводам однофазной трехпроводной цепи, а соот
ветствующие цепи напряжения включены между одним из крайних проводов и 
средним проводом

■

'

4.4 Счетчик ватт-часов или вар-часов с двумя измерительными элементами, каж
дый из которых имеет по одной цепи напряжения и токовой цепи. Токовая цепь 
включена в фазовый провод трехфазной цепи, а цепь напряжения каждого из
мерительного элемента подключена между нейтралью и фазовым проводом, 
в который включена токовая цепь

4.5 Счетчик ватт-часов или вар-часов с двумя измерительными элементами, каж
дый из которых имеет по одной цепи напряжения и токовой цепи, с подключе
нием по методу двух ваттметров (для трехфазных трехпроводных цепей) V

4.6 Счетчик ватт-часов или вар-часов с тремя измерительными элементами, каж
дый из которых имеет по одной цепи напряжения и токовой цепи, с подключе
нием по методу трех ваттметров (для трехфазных четырехпроводных цепей) *1г

4.7 Счетчик вап-часов или вар-часов с двумя измерительными элементами, каж
дый из которых имеет по одной цепи напряжения и токовой цепи и включен 
последовательно с обоими фазовыми проводами двух- или трехфазной трех
проводной цепи L

4.8 Счетчик вар-часов с тремя изме 
имеет по одной цепи напряжени. 
общую точку с цепями напряж 
Цепь напряжения каждого изме 
между фазными проводами, в кс 
Условное обозначение 4.8. соот 
или четырехпроводных цепей:

1 —

'У

Р
я
г г

’Р
л
в«

ительными эп 
и токовые цеп 
1ИЯ двух друп 
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е ментами, каждый из которых 
и и размещен так. чтобы иметь 
ix измерительных элементов, 
мента питается напряжением 
гена токовая цепь, 
сунку 1. применяют для трех-

VJL

3 — ./ и

Рисунок 1 — Соединение с пер 
измерительными элементами в т

>е
Р

Г Т ~ )
■крестной фазой счетчика вар-часов с тремя 
ехфазных трех- или четырехпроводных цепях

4.9 Счетчик вар-часов с двумя измерительными элементами, каждый из которых 
имеет одну цепь напряжения и две токовые цепи с числом витков в отношении 
1:2 (л и 2л витками). Каждая цепь с л витками имеет общую точку с цепью 
напряжения того же самого измерительного элемента, в то время как каждая V

3
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Окончание таблицы  1

Номер
обозначения Обозначение

4.9 токовая цепь с 2л витками имеет общую точку с цепью напряжения другого 
элемента.
Цепь с л витками одного из измерительных элементов и цепь с 2л витками 
другого подвергаются воздействию положительных напряжений в противовес 
с 2л витками первого элемента и цепи с л витками второго, которые подверга
ются воздействию отрицательных напряжений.
Условное обозначение 4.9. соответствующее рисунку 2. применяют для трех- 
фазных трехпроводных цепей:

с им пал

4.10

Рисунок 2 — Соединение с перекрестной фазой счетчика вар-часов с двумя 
измерительными элементами и цепи растепленного тока в трехфазных 

трехпроводных целях

Счетчик вар-часов с двумя измерительными элементами, каждый из которых 
имеет по одной цепи напряжения и токовую цепь. Одна из токовых цепей име
ет общую течку с цепью напряжения другого измерительного элемента, в то 
время как токовая цепь последнего имеет общую точку с цепями напряжения 
обоих измерительных элементов.
Условное обозначение 4.10, соответствующее рисунку 3. применяют для трех- 
фазных трехпроводных цепей:

Рисунок 3 — Соединение с перекрестной фазой счетчика вар-часов с двумя 
измерительными элементами в трехфазных трехпроводных цепях

5 Условное обозначение единиц физических величин, применяемых 
для счетчиков

Т а б л и ц а  2 — Условные обозначения единиц физических величин, применяемых для счетчиков

Номер обозначения Обозначение Симпол

5.1 Ампер А

5.2 Вольт В

5.3 Ватт Вт

5.4 Ватт-час Вт ч

5.5 Вар Вар

5.6 Вар-час Вар • ч

5.7 Вольт-ампер В А

4
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Окончание таблицы  2

Номер обозначений Обозначение Симоол

5.8 Вольт-ампер-час т<со

5.9 Герц Гц

5.10 Вольт в квадрате-чае В2 ч

5.11 Ампер в квадрате-час А2 • ч

5.12 Час ч

5.13 Минута мин

5.14 Секунда с

5.15 Градус Цельсия •с

6 Маркировка измеряемой величины
Условные обозначения измеряемой величины в соответствии с требованиями раздела 5 вместе с 

применяемыми пересчетными устройствами (например, k. М. G) должны наноситься заметно на щитке 
счетчика или на его циферблате. Если счетчик может измерять несколько различных величин, тогда из
меряемые величины должны отображаться на экране. Другие соответствующие условные обозначения 
могут маркироваться на щитке счетчика, его циферблате или отображаться на дисплее при условии, 
что они не препятствует четкому считыванию измеренной(ых) величины(н).

Когда счетчик предназначен для измерений в специальных условиях и/или при различных диапа
зонах коэффициента мощности, следует использовать соответствующее условное обозначение.

Если электромеханический счетчик реактивной энергии отрегулирован для измерений в условиях 
только опережающего коэффициента мощности или только запаздывающего коэффициента мощно
сти. то направление нормального вращения диска счетчика, если смотреть на счетчик спереди, будет 
слева направо, а на счетный механизм должна быть нанесена маркировка —1|—  или —п г * \__соот
ветственно. Если счетчик отрегулирован на измерения в условиях как запаздывающего, так и опережа
ющего коэффициента мощности, то направление вращения диска счетчика, если смотреть на счетчик 
спереди, должно быть слева направо при условиях запаздывания. Рядом с каждым из двух счетных 
механизмов должна быть нанесена маркировка или —]|— сиответствемни.

Если счетчик предназначен для измерения полной энергии при определенных предельных значе
ниях коэффициента мощности, то эти значения должны быть указаны в скобках после условного обо
значения единицы физической величины.

Т а б л и ц а  3 — Маркировка измеряемой величины

Номер
обозначения Обозначение Символ

6.1 Счетчик активной энергии (ватт-часов) кВт • ч

6.2 Счетчик реактивной энергии (вар-часов) кВар • ч

6.3 Счетчик индуктивной и емкостной реактивной энер
гии с двумя счетными механизмами

кВар • ч -----r V Y > —

чь
6.4 Счетчик полной энергии кВ • А  • ч

6.5 Счетчик полной энергии для ограниченного диапа
зона cos q>
Пример: cos ср = индекс 0.5—0.9

кВ А • ч (0.5—0.9) / У У Ч

6.6 Рабочий диапазон счетчика реактивной энергии

-Ф-
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7 Условные обозначения класса точности, постоянной счетчика и класса 
защиты изоляцией

Т а б л и ц а  4 — Условные обозначения класса точности, постоянной сметчика и класса защиты изоляцией

Номер обозначения Обозначение Симeon

7.1 Класс точности. 
Пример: класс 1 О

или класс 1

7.2 Постоянная счетчика для электромеханических 
счетчиков.
Пример: 500 оборотов на киловатт-час или 2 Вт - ч 
на оборот

500 об'кВт • ч 
или

2 Вт ■ ч/об

7.3 Постоянная счетчика для статических счетчиков. 
Пример: 500 импульсов на киловатт-час или 2 Вт • ч 
на импульс

500 имп./кВт • ч 
или

2 Вт ч/имп.

7.4 Класс зашиты II изоляцией счетчика

□
С 60417-5172 (DB:2003-02): 

оборудование класса II

8 Условные обозначения для счетчиков, подключаемых через 
измерительные трансформаторы
Когда счетчик питается через измерительные трансформаторы, коэффициенты трансформации 

должны быть нанесены следующим образом.
На щитке или на циферблате счетчика должны быть нанесены те коэффициенты трансформа

ции, которые учтены счетным механизмом (для первичных счетных механизмов — коэффициенты всех 
трансформаторов; для смешанных счетных механизмов — коэффициент трансформации, который уч
тен данным механизмом).

На добавочном щитке, прикрепленном к кожуху счетчика со смешанным или вторичным счетным ме
ханизмом. должны быть нанесены те коэффициенты трансформации, которые не учтены счетным меха
низмом (для вторичного счетного механизма — коэффициенты всех трансформаторов, для смешанного 
счетного механизма — коэффициент трансформации, который не учтен данным счетным механизмом).

На щитке или на циферблате счетчика со смешанным или вторичным счетным механизмом долж
но быть нанесено условное обозначение измерительного трансформатора в соответствии с 8.1—8.3 
и 8.5, которое означает, что данный счетчик рассчитан на работу вместе с таким(и) измерительным(и) 
трансформатором(ами). коэффициент(ы) трансформации которого(ых) не учтен(ы) данным счетным 
механизмом. Значение энергии в этих случаях определяют умножением показания счетного механизма 
на соответствующий множитель.

На добавочном щитке счетчиков со смешанным или вторичным счетным механизмом должен 
быть нанесен множитель, на который необходимо умножать показание счетного механизма для полу
чения значения энергии в первичной обмотке трансформаторов.

Т а б л и ц а  5 — Условные обозначения для счетчиков, подключаемых через измерительные трансформаторы

Номер Обозначение
Маркировка наносится на

обозначения щитке иг.и на циферблате добавочном щитке

8.1 Счетчик со вторичным счетным ме
ханизмом (номинальное значение 
первичного тока и первичного на
пряжения изменяется) $

5 А  
100 В

50/5 А
10 000/100 В 

и
5 0 л  1 0 0 0 0 Q 

б '  100 

Множитель = 1000

6
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Окончание таблицы  5

Номер
обозначения Обозначение

Маркировка наносится на

щитке или на циферблате добавочном щитке

8.2 Счетчик со смешанным счетным 
механизмом (номинальное значе
ние первичного тока изменяется)

-
0

0
-

10 000/100 В. 5 А 
и

10000_ _ 
---------В. 5 А

100

500/5 А 
и

— А5

Множитель = 100

8.3 Счетчик со смешанным счетным 
механизмом (номинальное значе
ние первичного напряжения изме
няется) $

100 В. 50/5 А 
и

100 В . — А
б

10 000/100 В 
и

10 000 в 
100

Множитель = 100

8.4 Счетчик с первичным счетным ме
ханизмом

10  0 0 0 /10 0  в
50/5 А 

и
ЮОООр 50 А 

100 ' 5

—

8.5 Счетчик со смешанным счетным 
механизмом (номинальное значе
ние первичного тока изменяется)

0
3 * 230/400 В 

5 А

500/5 В 
и

500 4
-----А5

Множитель = 100

П р и м е ч а н и е  —  В случае отсутствия места на щитке может быть нанесен только один символ — 
IEC 60417-5156 (DB:2003-08): Трансформатор.

9 Условные обозначения тарификации
а) Многотарифные счетчики
Для многотарифного счетчика нет специального условного обозначения, однако соответствующие 

тарифы должны быть нанесены рядом с набором шкал или счетным механизмом.

Примеры: I дневной *
II или ночной С
III высокий Л

П р и м е ч а н и е  — Маркировка счетчика с более чем гремя тарифами должна быть указана в договоре.

b ) Счетчики излишков энергии
Вблизи счетного механизма, регистрирующего отсчет излишков, должно быть нанесено условное 

обозначение / V
Значение мощности, выше которого регистрируется излишек энергии, должно быть указано рядом 

с этим обозначением в соответствующих единицах преимущественно на добавочном щитке, который 
должен быть заменен при изменении мощности излишка.

c) Счетчики с указателем максимума нагрузки
Для счетчика с указателем максимума нагрузки, оснащенного одной стрелкой, не требуется ни

какого обозначения символа. На него должна быть нанесена маркировка, рекомендуемая IEC 60211.
Счетчик индикаторного типа с суммирующим указателем максимума должен быть обозначен со

ответствующей единицей измерения мощности.

7
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На указателях максимума возле счетного механизма должны быть нанесены максимальное зна
чение измеряемой средней мощности и соответствующее условное обозначение. На суммирующем 
счетном механизме, если он есть, должна быть указана единица регистрируемой величины,

d) Двунаправленные счетчики
Если счетчик рассчитан на то. чтобы регистрировать принимаемую или передаваемую энергию, 

то он должен быть обозначен стрелкой, указывающей соответствующее направление. Стрелка должна 
размещаться на щитке или на циферблате рядом с соответствующим(и) счетным(и) механизмом(ами) 
или отображаться на дисплее вместе с соответствующими значениями.

Т а б л и ц а  6 — Условные обозначения тарификации (примеры)

Номер
обозначения Обозначение Символ

9.1 Счетчик излишков энергии.
Число рядом с треугольником указывает значение мощности, при кото
ром начинает работать счетный механизм излишков энергии.
Пример: 800 Вт.

П р и м е ч а н и е  — Для счетчиков с двумя фиксированными рабо
чими пределами мощности, переключаемыми с помощью реле, должны 
быть обозначены оба рабочих предела

д
800 Вт

9.2 Счетчик излишков энергии, в котором регулируется уровень излишка

А
9.3 Указатель максимума барабанного типа.

Пример: Множитель для указателя максимума 0.2 кВт. интервал интег
рирования 15 мин. «мертвее» время 9 с 0

0.2 кВт/дел 
15мин.'9с

9.4 Указатель максимума стрелочного или барабанного типа, снабженный 
сигнальным устройством.
Пример: Множитель для указателя максимума 0.2 кВт. интервал интег
рирования 15 мин. «мертвое» время 9 с

G 3
0.2 кВт/дел 
15мин/9с

9.5 Двунаправленный счетчик.
Энергия, принимаемая в точке измерения (например, расход). 
Энергия, передаваемая в точке измерения (например, приход)

9.6 Мгновенное (действительное) значение среднего требуемого значения Pinst

9.7 Самое большое среднее требуемое значение для настоящего периода 
суммирования (составления счетов)

Ртв*

9.8 Суммированное максимальное требуемое значение Рcum

9.9 Период интегрирования

9.10 Мертвое время •о

9.11 Двунаправленный счетчик со всегда положительным счетным механиз
мом (счетчик всегда считает энергию независимо от фактического на
правления энергии)

Пример — Условные обозначения 9.6—9.10 предназначены для электронны х у с т р о й с т в  та р и 
ф икации. П редпочтительнее использовать ста н д а р тн ы е  коды  идентиф икации, ко то р ы е  указаны  в 
IEC 62056-61 [4 ] и IEC 62056-62 [5].
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10 Условные обозначения для вспомогательных устройств
Т а б л и ц а  7 — Условные обозначения для вспомогательных устройств (примеры)

Номер
обозначения О бозначение Символ

10.1 Счетчик с датчиком импульсов.
Маркировка указывает число импульсов на кВт • ч или количество 
Вт ч на один импульс.
Пример: 10 имп./(кВт ч) или 100 Вт ч/имп.

10 имп./кВт ■ ч 
и

100 Вт • ч^имп.

10.2 Счетчик с арретиром подвижной части

ч - 1

10.3 Вспомогательное питающее напряжение для статического счетчика 
электрической энергии (если оно отделено от измерительного напря
жения).
Пример: 100 В переменного тока

и = 100 в.
50 Гц

10.4 Род и значение вспомогательного напряжения реле многогарифного 
счетчика (должны быть указаны на схеме включения).
Пример: 60 В постоянного тока Ф

60 В в— »

10.5 Стопорное устройство обратного хода (механическое или электронное 
устройство)

Рекомендуемые условные обозначения для маркировки сигнальных отверстий приведены в при
ложении А.

11 Условные обозначения для деталей подвеса подвижного элемента 
счетчика

Т а б л и ц а  8 — Условные обозначения для деталей подвеса подвижного элемента счетчика

Номер
обозначения О бозначение Символ

11.1 Нижний двойной подшипник из драгоценных камней

©
11.2 Магнит для частичного освобождения подшипника от нагрузки снизу

и
11.3 Подвижной элемент с магнитным подвесом или опорой

0
12 Условные обозначения предупреждения
Любые ссылки на самостоятельный документ должны быть указаны на щитке условным обозна

ченном / К .
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Приложение А 
(обязательное)

Условные обозначения для коммуникационных портов (примеры)

Т а б л и ц а  А.1 — Условные обозначения для коммуникационных портов (примеры)

Номер
обозначения Обозначение Символ

А.1 Оптический порт, двунаправленный

А.2 Индуктивный порт, двунаправленный
- U

А.З Гальванический порт, однонаправленный
о — ►

А.4 Порт в соответствии со специальным стандартом, например IEC 62056-21 [3J, 
режим С. IEC 62056 [2] с =

П р и м е ч а н и е  — Направления связи:

10
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(1] IEC 60050-300:2001

{2] IEC 62056 (все части)

[3] IEC 62056-21:2002

[4] IEC 62056-61:2006

[5] IEC 62056-62:2006
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