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Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секрегариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наиясковаоне государе Ига Н а к м е я и и а и я с  я н д и о п а л ь в о ю  
о р г а н а  с т а н д а р т и з а ц и и

Республика Беларусь Бслстандарт
Кыргыюкая Республика Kwpi мзетакдарт
Республика Молдоиа Госдепартамент Молдовастакдар г
Российская Федерации 1 н е с т а н д а р т  Р о с с и и

Республика Таджикистан Таджкмосстаиддрт
l y p K k i e i i H c r a i i I  \  |ж м е | |Г .1 а й г о с и н е п с к ц и п

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар­
тизации. метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосу­
дарственный стандарт ГОСТ 1172- 93 введен в действие непо­
средственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 01.01.95

4 ВЗЛ.МЕН ГОСТ 1172— 75

Ф  I (..илк'льстио стандартов, 19!>3

Настоящий стандарт не может быть полностью иди частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве 
официальною издания без разрешения Госстандарта России
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Технические условия

.Medical gauze bandages 
Specifications

OKI I «1 f>620

Г О С Т
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Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на марлевые медицин­
ские бинты (далее— бинты), предназначенные для фиксации и 
наложения, а также для изготовления операционно-перевязочных 
средств.

Стандарт устанавливает обязательные требования к продук­
ции, направленные ка обеспечение ее безопасности для жизни и 
здоровья населения.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Бинты должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта.

11. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.1.1. Бинты изготовляют стерильными и нестерильными.
1.1.2. Стерильные бинты должны быть простерилнзованы в со­

ответствии с правилами по стерилизации перевязочного мате­
риала, утвержденными органами здравоохранения.

1.1.3. Бинты должны соответствовать размерам, указанным в 
табл. I.

Издание официальное
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Таблица 1

Наччегкта пир 
битва Д. Ill ИИ м Ширина, си

Стерильные 2.0л 0.1 5.04-0.5. 7.0 ±0,5. 10.0 ±0,5
0.2 5 .0 ± ft5 . 7.0 ±0.5. 10.0 ±0,5

•1.0 ±0.2 5.0 ±0,5; 7.0 *0 .5 ; 10/) ±0.5
5.0 ±0.2 5.П±й5; 7,0 ±0.5; !0Д)±Й.5
7,0* (КЗ 14.0 ±1.0

10,0 А 0.4 16.0*1,0
Нестерильные 2.0 * П. I 3,0 ±0.5; 5.0 ±0.5; 7.0±0.5:

Я.5±0.5; Ю.0±Ю,5
3.0л 0.2 J.02 0.5; 5,0±0,5; 7,0±0.5;

3.5±0.5; 10.0 ±0.5
4.0 ±0.2 3.0±0.5: 4.0 ±0.5; 5.0=0.5;

7.0 ±10,5; 8.5 ±0.5 . 10.0±0.5
5Л)-0.2 3,0 ±0.5; 4.О.Т. 0.5; 5,0±0.5;

7.0 ±0.5; 8.5 ±0.5 ; 1ОД>±0.5
7.0±0.3 5,0 ±0.5; 7J0±0,5; 8,5 ±0,5;

10.0 ±0.5; 12.0 ±0.5; 14.0 ±0.5
10.0*0.4 5.0 ±0.5; 7.0±».5; 8.5±0.5;

10.0 ±0.5 ; 16.0±1.0

1.1.4. Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой.
Наличке нсобрезанной кромки или кромки с бахромой допус­

кается на внутреннем конце бинта длиной нс более 0,5 м.
Допускается по согласованию с потребителем выпускать не­

стерильные бинты отдельными сериями с одним швом и необре- 
занной кромкой полностью или частично.

1.1.5. Разрывная нагрузка готовых бинтов должна соотвегстпо- 
вать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

|(а*иеиоп»ми* бич-оя

Раарисиая нагрузка пол<хки 
бинта размерам 00 >£30 им.

нс NCIICC

К КГС

С терильны е  из хл о п ч а то б у м а ж н о й  марли 78 8
Н е с т е р и л ь н ы е  и < х л о п ч а т о б у м а ж н о й  м а р л и  
С т е р и л ь н ы е  и.» х л о и ч а  т п б у м еж » о ч  v a p .n i с  ип с

6К 9

ко зн ы м  ТОЛОКНОМ
Н с с к - р и л ь н ы е  i n  х л о п ч а т о б у м а ж н о й  м а р л и  с

59 6

ви ско зн ы м  волокном 69 7

Допускается по согласованию с потребителем изготовлять 
бинты из хлопчатобумажной марли с разрывной нагрузкой; сте­
рильные— 59 I I  (б кге), нестерильные —  69 Н (7 кгс).
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1.1.6. Капиллярность готовых бинтов должна быть, см, не 
менее: для стерильных—  6,5, нестерильных —  7.0.

1.1.7. Бинты должны быть спрессованы в прямоугольную пли 
опальную форму. Толщина спрессованных бинтов должна со о т­
ветствовать размерам, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Л л н п н  «5им*. я .  
м

Т о л щ и н а  С и н г а . я « .  не С ои со

1фП>10УТОЛЫ|.Л| ««..1.И.МОЯ

3.0 15 19
4.0 15 •22
5.0 1 6 25
7.0 20 35

Ю.О 25 40

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. Бинты изготовляют из медицинской отбеленной марли 

по ГОСТ 9412 или, по согласованию с потребителем, другой нор­
мативно-технической документации на медицинскую марлю, ре­
комендованную в качестве фиксирующих элементов.

1.2.2. Белизна стерильных бинтов должна быть не менее 70%.
1.2.3. Белизна нестерильных бинтов должна быть не менее 

80%.
1.3. М а р к и р о в к а
1.3.1. На наружной стороне пергаментной или пленочной обо­

лочки и на бандероли типографским способом должны быть на­
печатаны:

эмблема Красного Креста;
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование и размеры бинта;
обозначение настоящего стандарта;
количество бинтов;
стерильный бинт или нестерильные бинты, или нестерильные 

бинты со швом и кромкой (слова «стерильный» и «нестерильные» 
должны быть выделены крупным шрифтом);

дата изготовления (квартал, го д )— для нестерильных бинтов;
дата стерилизации.
На пергаментной оболочке стерильных бинтов должно быть 

указано: «Разорвите оболочху, перекрути» бинт».
На пленочной оболочке стерильных бинтов должно быть ука­

зано; «Оболочку разорвите по вырезу».
П р и м е ч а н и е  Реквизит «дата стерилизации» вводится в действие с 

01.01.95.
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1.3.2. Транспортная маркировка —  по ГОСТ 14192 с нанесе­
нном следующих дополнительных реквизитов:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного зна­
ка;

наименования и размера бинтов: 
обозначения настоящего стандарта; 
количества бинтов;
номера серин (партии) и даты упаковки.
1.4. У пз к о в к а
1.4.1. Для упаковки бинтов применяют следующие материалы: 
пергамент марки «Б» для фармацеотнческон промышленности

но ГОСТ 1341:
картой коробочный марки «Л» по ГОСТ 7933; 
бумагу оберточную по ГОСТ 8273; 
крахмал картофельный но ГОСТ 7699; 
крахмал кукурузный по ГОСТ 7697; 
спирт поливиниловый по ГОСТ 10779; 
лиспс-рсию поливинилаиетатную по ГОСТ 18992; 
иатрий-карбокенметилцеллюлозу марок, разрешенных органа­

ми здравоохранения, по ОСТ (>-— 05—  386 и другой действующей 
нормативно-технической документации;

бумагу ламинированную по действующей нормативно-техниче­
ской документации;

пленку полиэтилеицеллофановую дублированную ПЦ-2 г»о 
нормативно-технической документации; 

пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354; 
пленку целлюлозную по ГОСТ 7730;
пленку полипропиленовую по действующей нормативно-тех­

нической документации.
1.4.2. Первичную упаковку бинтов, предназначенных для сте­

рилизации, производят следующим образом:
1- й способ — бннг завертывают п пергаментную оболочку в 

1,5 оборота. Оба торцевых края оболочки загибают и накладыва­
ют на бинт, затем продолжают завертывать бинт до тех пор, пока 
оболочка составит не менее 2.0 оборотов. На загнутые края обо­
лочки по длине н ширине наносят равномерно слой клея;

2- й способ —  бинт упаковывают в пленочную оболочку, края 
которой сваривают термическим способом. Ширина свариваемого 
шва должна быть не менее 5 мм. На одной из сторон упакован­
ного бинта должен быть сделан угловой вырез для разрыва обо­
лочки.

1.4.3 Первичную упаковку нестерильных бинтов производят 
следующим образом:
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|-й способ —  бинт индивидуально или в количестве, кратном 
5, но не более 30 шт., закатывают в полоску оберточной бумаги 
шириной, равной ширине бинта, в 1,25— 1.5 оборота и коней по­
лоски приклеивают. Торцы оставляют открытыми. Пачки скреп­
ляют бандеролью;

2- й способ — бинты одинаковых размеров упаковывают и пач­
ки в количестве, кратном 5, но не более 30 шт. При этом про­
дольные стороны должны быть сложены «взамок» на плоской 
стороне пачки, а боковые стороны —  конвертом. Пачку скрепляют 
бандеролью;

3- й способ — бинты одинаковых размеров упаковывают в пле­
ночную оболочку, края которой сваривают термическим способом, 
индивидуально или в количестве, краном 5, но не более 30 шт.;

4- й способ —  бинты одинаковых размеров упаковывают в ко­
личестве. кратном 5, но нс более 30 шт., п картонные коробки 
по нормативно-технической документации.

П р и м е ч а н и е .  Допускаются по согласованию с потребителем друсис 
виды первичной упаковки.

1.4.4. Готовые бинты укладывают в бумажные трех-или чаы - 
рехслойныс* мешки по ГОСТ 2226 с прошивкой или проклейкой 
верхнего торца мешка, ящики из гофрированного картона по 
ГОСТ 13511, ГОСТ 13514, ОСТ 64— 064 или фанерные ящики по 
ГОСТ 5959.

В районы Арктики, Крайнего Севера, приравненные к ним 
.районы и для закладки ня длительное чранение бинты упакосы 
ваюг н фанерные ящики. Ящики должны иметь внутреннюю про­
кладку из пергамина по ГОСТ 1311 или парафинированной бума­
ги по ГОСТ 9569. Размеры ящиков согласовывают с потребителем.

■г. ПРИЕМКА

2.1. Приемку стерильных бинтов производит сериями.
Серией называется количество изделий одного наименовании,

стерилизуемых паровым методом за один цикл н одном стерили­
заторе, или количество изделии одного наименования, стерили­
зуемых радиационным методом за сутки.

2.2. Нестерильные б и т ы  принимают партиями Партией счи­
тают количество нестерильных б и то »  суточной или сменной ны- 
работки одного размера.

2.3. Нумеруют серии (партии) порядковым номером, начинен 
ежегодно с .М> 1.

2.4. Каждую серию (партию) бинтов оформляют документе xi 
о качестве с указанием следующих данных:
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наименования предприятия-изготовителя; 
наименования бинтов и их размеров; 
номера серин (партии); 
количества бинтов в серин (партии): 
даты выпуска;
обозначения настоящего стандарта; 
результатов лабораторных испытаний
2 5. Для контроля качества бинтов от серии (партии) из раз­

ных ящиков или мешков отбирают 3 бинта.
2.6. Отбор проб для контроля стерильности бинтов проводит­

ся согласно нормативным документам органов здравоохранения.
2.7 При получении неудовлетворительных результатов испы­

таний хотя бы по одному показателю проводят повторные испы­
тания удвоенного количества бинтов, отобранных от той же серии 
(партии).

Результаты повторных испытаний распространяют на всю се­
рию (партию).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Герметичность шва упаковки определяют для стерильных 
бинтов, упакованных в пленочную оболочку. Для этого отобран­
ные от серии бинты погружают в 0,1%-ный раствор фуксина на 
24 ч Затем извлекают бинты из жидкости, тщательно протирают 
к освобождают от пленки. Бинты не должны иметь следов окра­
шивания.

3.2. Длину бинтов определяют линейкой с погрешностью не 
более 1.0 см. Ширину бинтов определяют миллиметровой линей­
кой по ГОСТ 17-13") с погрешностью не более 0.1 см.

Толщину скатки бинта определяют штангенциркулем по ГОСТ 
166 с погрешностью не более 0,01 см.

Мри измерении бинты должны быть развернуты и расправле­
ны. морщины гг складки нс допускаются.

Линейные размеры бинта вычисляют как среднее арифмети­
ческое; результатов трех измерений.

3.3. Стерильность бинтов определяют о соответствии с доку­
ментацией по контролю стерилизованной наги к перевязочных 
материалов на стерильность, утвержденной в установленном по­
рядке.

3.4. Определение степени белизны —  по ГОСТ 18054
3.5. Определение капиллярности —  по ГОСТ 3816
3.8. Определение разрывной нагрузки стерильных и нестериль­

ных бинтов —  по ГОСТ 3813 со следующим дополнением:
испытания на разрыв проводят по длине бинта.
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4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение бинтов —  по ГОСТ 7000.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие бинтов требова­
ниям настоящего стандарта при соблюдении потребителем усло­
вий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения стерильных бинтов — 5 лет 
с момента их изготовления.
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И НФ О РМ АЦ ИО НН Ы Е Д А Н Н Ы Е  

С СЫ ЛО ЧН Ы Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ Д О КУМ ЕН ТЫ

ООоончеилг 117Д 
«а h»cOUM'I Д т е  сспчкл

Номер пункта 
раздела

с л о и  l'lcnuc. НТД 
к« когрпмЛ 

Явке км.чка
1Ьмср пункта 

раздала

ГОСТ 3 2 IOCT 9 Ы 2 -9 3 1 2 1
ГОСТ Г.»И- 8 4 14 1. 144 ГОСТ 9569-79 1 4 4
ГОСТ 2236-83 1 4 4 ГОСТ 10331-82 1 4 1
ГОСТ 3813-72 3 6 ГОСТ 10779-78 1 4 1
ГОСТ .1816-81 3  5 ГОСТ 13511—91 1 4 1
ГОСТ 5059-80 1 4 4 ГОСТ 13514-93 1 44
ГОСТ 7о<10—80 Ризд 4 ГОСТ 14192—77 1 3 2
ГОСТ 7607-82 1 4 1 ГОСТ П Ч 35-72 3 2
ГОСТ 769 9 -7 8 1 4 1 ГОСТ 18054 -72 3 4
ГОСТ 7730-89 1 4 1 ГОСТ 18992—80 1 4 1
ГОСТ 7933—89 1 4 1 ОСТ 6—0 5 -  386- 80 1 4 I
Г ОСТ 8273-75 1 4 I ОСТ 64 - 0 6 4 - 8 8 1 <4
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