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Введение

В лабораториях, проводящих микробиологические исследования, основными целями являют
ся поддержание жизнеспособности, восстановление жизнеспособности, выращивание и/или подсчет 
широкого спектра микроорганизмов. Во всех традиционных методах микробиологического культиви
рования, а также во многих альтернативных методах используют питательные среды. Многие составы 
питательных сред имеются в продаже, и гораздо большее количество сред, предназначенных для кон
кретных целей обеспечения роста, описано в литературе.

Многие испытания и методики зависят от способности питательных сред обеспечивать получение 
достоверных и воспроизводимых результатов. Требования к среде могут быть специфичными как к 
пробе, так и к выявляемым микроорганизмам. Таким образом, соответствие питательных сред установ
ленным эксплуатационным критериям является предварительным условием надежности любой работы 
в области микробиологии. Необходимо проведение достаточного количества испытаний, чтобы устано
вить:

a) приемлемость каждой партии среды;
b) пригодность данной среды для конкретной цели;
c) способность среды обеспечивать получение достоверных результатов.
Эти три критерия являются важной частью процедур управления внутренним качеством и на

ряду с соответствующей документацией позволяют осуществлять эффективный мониторинг питатель
ных сред, что способствует получению прецизионных и надежных данных. Для проведения надежного 
микробиологического анализа важно использовать питательные среды признанного качества. Для всех 
сред, описанных в стандартных методах, важно установить минимальные критерии приемлемости, тре
буемые для гарантирования надежности. Рекомендуется, чтобы при проведении определения эксплу
атационных характеристик питательной среды проводились испытания в соответствии с настоящим 
стандартом.

Установление повсеместно принятых минимальных эксплуатационных критериев для питатель
ных сред позволит получать продукцию с более стабильным качеством, что будет способствовать сни
жению количества испытаний, которые необходимо проводить в лаборатории пользователя.

Более того, критерии приемлемости, измеренные в рамках методов, установленных в настоящем 
стандарте, допускается использовать во всех микробиологических лабораториях для оценивания таких 
свойств питательных сред, как производительность, селективность и/или элективность.

При проведении микробиологического анализа пищевых продуктов, кормов для животных и воды 
требования настоящего стандарта являются первоочередными при оценке качества питательных сред.

V
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, КОРМОВ
ДЛЯ ж ив отн ы х и воды

Приготовление, производство, хранение и определение 
рабочих характеристик питательных сред

Microbiology of food, animal feed and water.
Preparation, production, storage and performance testing of culture media

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает условия, касающиеся обеспечения качества питательных 
сред, а также устанавливает требования к приготовлению питательных сред, предназначенных для 
микробиологического анализа пищевых продуктов, кормов для животных, проб окружающей среды из 
зоны производства пищевых продуктов и кормов для животных, а также всех видов воды, предназна
ченной для потребления или используемой при производстве пищевых продуктов.

Настоящие требования применимы ко всем видам питательных сред, которые приготовляют для 
использования в лабораториях, проводящих микробиологический анализ.

Настоящий стандарт также устанавливает критерии и описывает методы определения рабочих ха
рактеристик (эксплуатационных испытаний) питательных сред. Настоящий стандарт следует применять 
следующим поставщикам и изготовителям:

- торговым организациям, которые выпускают и/или распространяют готовые к использованию 
или частично готовые восстановленные или обезвоженные среды;

- некоммерческим организациям, которые поставляют среды третьей стороне;
- микробиологическим лабораториям, которые готовят питательные среды для собственного при

менения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены нормативные ссылки на нижеприведенные стандарты, кото
рые являются обязательными при применении настоящего стандарта. Для недатированных ссылок 
применяют последнее издание ссылочного документа (включая все изменения).

ISO 6887-1, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspen
sion and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the preparation of the ini
tial suspension and decimal dilutions (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приго
товление проб для испытаний, исходных суспензий и десятичных разведений для микробиологических 
исследований. Часть 1. Общие правила приготовления исходной суспензии и десятичных разведений)

ISO 6887-2, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial sus
pension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 2: Specific rules for the preparation of 
meat and meat products (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка проб,

Издание официальное
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исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований. Часть 2. Спе
циальные правила подготовки мяса и мясных продуктов)

ISO 6887-3, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspen
sion and decimal dilutions for microbiological examination — Part 3: Specific rules for the preparation offish 
and fishery products (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приготовление проб 
для испытаний, исходных суспензий и десятичных разведений для микробиологических исследований. 
Часть 3. Специальные правила для приготовления рыбы и рыбных продуктов)

ISO 6887-4, Microbiology of food and animal feed — Preparation of test samples, initial suspension and 
decimal dilutions for microbiological examination — Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous 
products (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приготовление проб для испы
таний, исходных суспензий и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 4. 
Специальные правила для приготовления различных продуктов)

ISO 6887-5, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial sus
pension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 5: Specific rules for the preparation of 
milk and milk products (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка проб для 
анализа, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологического исследования. Часть 5. 
Специальные правила подготовки молока и молочных продуктов)

ISO 6887-6, Microbiology of food and animal feed — Preparation of test samples, initial suspension and 
decimal dilutions for microbiological examination — Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken 
at the primary production stage (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка 
проб для анализа, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологического исследо
вания. Часть 6. Специальные правила приготовления проб, отобранных на начальной стадии произ
водства)

ISO 7704, Water quality — Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses (Качество 
воды. Оценка мембранных фильтров, используемых для микробиологических анализов)

ISO 7218, Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for 
microbiological examinations (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требо
вания и рекомендации по микробиологическим исследованиям)

ISO 8199, Water quality — General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture (Каче
ство воды. Общее руководство по подсчету микроорганизмов, выращенных методом посева на пита
тельной среде)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
П р и м е ч а н и я
1 В данном разделе приведены основные определения, касающиеся обеспечения качества питательных 

сред, а также терминология, касающаяся определения рабочих характеристик (эксплуатационных испытаний), пи
тательных сред и тест-микроорганизмов.

2 В таблицах Е.2 и F.2 приведены пояснения к аббревиатурам наименований питательных сред.

3.1 Основные термины и определения

3.1.1 управление качеством (quality control): Область менеджмента качества, основным объек
том которой является выполнение требований к качеству.

П р и м е ч а н и е  — См. ссылку [1 ].

3.1.2 партия питательной среды (batch of culture medium, lot of culture medium): Однородная и 
полностью прослеживаемая единица среды, связанная с определенным количеством бестарного про
дукта, полуфабриката или конечного продукта, которая соответствует одному типу и качеству, которая 
была произведена в течение определенного периода производства и которой был присвоен один и тот 
же номер партии.

3.1.3 хромогенный субстрат, флуорогенный субстрат (chromogenic substrate, fluorogenic substrate): 
Субстрат, содержащий хромофорную/флуорофорную группу, усваиваемый бактериями или грибами.

П р и м е ч а н и е  — После расщепления хромогенного/флуорогенного субстрата выделяется хромофор/ 
флуорофор, и окрашенный/флуоресцирующий конечный продукт становится видимым либо может быть обнару
жен при помощи ультрафиолетовой лампы.

2
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3.2 Терминология, касающаяся определения рабочих характеристик
(эксплуатационных испытаний)

3.2.1 эффективность питательной среды (performance of culture media): Реакция питательной 
среды на введение в нее (посев) тест-микроорганизмов в определенных условиях.

3.2.2 целевой микроорганизм (target microorganism): Микроорганизм или группа микроорганиз
мов, выявление и подсчет которых проводят.

3.2.3 нецелевой микроорганизм (non-target microorganism): Микроорганизм, который подавлен 
средой и/или условиями инкубирования или который не демонстрирует признаков, характерных для 
целевого микроорганизма.

3.2.4 производительность питательной среды (productivity of culture medium): Степень роста 
целевого микроорганизма на питательной среде при определенных условиях.

3.2.5 селективность питательной среды (selectivity of culture medium): Степень ингибирования 
нецелевого микроорганизма на или в селективной питательной среде при определенных условиях.

3.2.6 элективность (специфичность) питательной среды (electivity of culture medium, specificity 
of culture medium): Демонстрация при определенных условиях того, что нецелевые микроорганизмы не 
проявляют те же визуальные характеристики, что целевые микроорганизмы.

3.3 Терминология, касающаяся питательных сред

3.3.1 питательная среда (culture medium): Смесь веществ в жидком, полутвердом или твердом 
состоянии, в которую входят природные и/или синтетические ингредиенты, предназначенные для под
держания размножения (с ингибированием роста определенных микроорганизмов или без него), иден
тификации или сохранения жизнеспособности микроорганизмов.

При мечание  — При использовании с дополнительными словами этот термин часто сокращают до слова 
«среда» (например, «обогатительная среда»),

3.3.2 Питательные среды, классификация по составу
3.3.2.1 питательная среда с химически определенным составом (chemically defined medium): 

Питательная среда, состоящая только из ингредиентов с четко определенным химическим составом с 
известной молекулярной структурой и степенью чистоты.

3.3.2.2 питательная среда с химически неопределенным составом или с химически частич
но неопределенным составом (chemically undefined or partially undefined medium): Питательная среда, 
состоящая полностью или частично из природных веществ, переработанных или нет, химический со
став которых определен не полностью.

При мечание  — Гармонизированные обозначения для различных ингредиентов с химически неопреде
ленным составом, используемых в питательных средах, приведены в приложении А.

3.3.2.3 хромогенная питательная среда, флуорогенная питательная среда (chromogenic 
culture medium, fluorogenic culture medium): Питательная среда, которая содержит один и несколько 
хромогенных/флуорогенных субстратов.

При мечание  — Хромогенные питательные среды облегчают идентификацию бактерий или грибов по
средством образования определенной окраски и определенных морфологических характеристик (типичный рост 
на питательной среде). Флуорогенная среда может быть визуализирована при помощи ультрафиолетовой лампы. 
Продукты биохимических реакций, которые необходимы для эффективности хромогенных/флуорогенных пита
тельных сред, как правило, являются результатом ферментативной активности определенных микроорганизмов, 
которая в большой степени зависит от точного поддержания специальных условий (например, температуры, зна
чения pH, концентрации субстрата).

3.3.3 Классификация питательных сред в соответствии с их физической консистенцией
3.3.3.1 жидкая питательная среда (liquid medium): Питательная среда, состоящая из водного 

раствора одного или нескольких компонентов (например, пептонная вода, питательный бульон).
Примечания
1 В некоторых случаях в жидкую питательную среду добавляют твердые частицы (например, среда с пере

работанным мясом).
2 Жидкие среды в пробирках, колбах или флаконах обычно называют термином «бульон».

3.3.3.2 плотная питательная среда, полужидкая питательная среда (solid medium, semi-solid 
medium): Жидкая питательная среда, содержащая затвердевающие материалы (например, агар-агар, 
желатин и т. д.) в различных концентрациях.
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П р и м е ч а н и я
1 Благодаря широкому использованию по всему миру питательных сред, затвердевающих с помощью агар- 

агара, в качестве синонима плотной питательной среды часто используют сокращенный термин «агар» и также в 
сочетании с существительными: например, «агар для подсчета микроорганизмов в чашках Петри».

2 Плотную питательную среду, разлитую по чашкам Петри, обычно называют plate («чашка Петри»), Плотную 
питательную среду, разлитую по пробиркам или небольшим флаконам, которые держат в наклонном положении 
при застывании среды, часто называют slant или slope (скошенная плотная питательная среда, косой агар). Если 
среда заполняет дно емкости, образующийся слой называют столбиком.

3.3.4 Классификация питательных сред в соответствии со способом их применения
3.3.4.1 транспортная (питательная) среда (transport medium): Питательная среда, предназна

ченная для сохранения и поддержания жизнеспособности микроорганизмов без возможности суще
ственного размножения в течение времени с момента отбора проб до момента обработки пробы в 
лаборатории.

П р и м е р  —  Транспортная среда Стюарта или Эми (Stuart, Amies).

3.3.4.2 (питательная) среда для сохранения (preservation medium): Питательная среда, 
предназначенная для сохранения и поддержания жизнеспособности микроорганизмов в течение 
более продолжительного периода времени, чтобы защитить их от неблагоприятных воздействий, 
которые могут возникнуть при длительном хранении и способствовать восстановлению после этого 
периода.

П р и м е р  —  Яичная питательная среда Дорсета (Dorset), скошенный питательный агар.

3.3.4.3 питательная среда суспензирования (diluent medium, suspension medium): Питательная 
среда, предназначенная для отделения микроорганизмов от плотного испытуемого продукта в жидкую 
фазу и/или для снижения их концентрации путем разбавления без размножения или ингибирования в 
течение времени контактирования.

П р и м е р  —  Пептонный солевой раствор.

3.3.4.4 оживляющая (питательная) среда (resuscitation medium): Питательная среда, предназна
ченная для активации подверженных стрессу или поврежденных микроорганизмов и восстановления 
их способности к нормальному росту, но не обязательно способствующая их размножению.

П р и м е р  —  Буферная пептонная вода.

П р и м е ч а н и е  — Данную среду можно также использовать как обогатительную среду (например, буфер
ную пептонную воду).

3.3.4.5 обогатительная (питательная) среда (pre-enrichment medium, enrichment medium): Пре
имущественно жидкая питательная среда, которая благодаря составу обеспечивает особенно благо
приятные условия для размножения микроорганизмов.

П р и м е р  —  Триптон-соевый бульон.

3.3.4.5.1 селективная обогатительная (питательная) среда (selective enrichment medium): Обо
гатительная среда, которая поддерживает размножение конкретных микроорганизмов, частично или 
полностью подавляя рост других микроорганизмов.

П р и м е р  —  Соевая пептонная среда Раппапорта —  Василиадиса (Rappaport —  Vasiliadis).

3.3.4.5.2 неселективная обогатительная (питательная) среда (non-selective enrichment medium): 
Обогатительная среда, которая поддерживает рост большинства микроорганизмов.

П р и м е р  —  Питательный бульон из сердечно-мозговой настойки.

3.3.4.6 (питательная) среда для выделения (isolation medium): Плотная или полужидкая пита
тельная среда, которая поддерживает рост микроорганизмов.

3.3.4.6.1 селективная (питательная) среда для выделения (selective isolation medium): Пита
тельная среда для выделения, которая поддерживает рост конкретных микроорганизмов, частично или 
полностью подавляя рост других микроорганизмов.

П р и м е р  —  Модифицированный агар с активированным углем, цефоперазоном и дезоксихола- 
том (агар mCCD).
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3.3.4.6.2 неселективная (питательная) среда для выделения (non-selective isolation medium): 
Питательная среда для выделения, которая не приспособлена к избирательному подавлению роста 
микроорганизмов.

П р и м е р  —  Питательный агар.

3.3.4.6.3 хромогенная селективная питательная среда, флуорогенная селективная пита
тельная среда (chromogenic selective culture medium, fluorogenicselective culture medium): Хромогенная/ 
флуорогенная питательная среда, которая также содержит селективные компоненты, которые частично 
или полностью ингибируют сопутствующую микрофлору, содержащуюся в испытуемом материале, тем 
самым способствуя точному выявлению целевых микроорганизмов.

П р и м ер  —  Агар ТВХ, среда MUG/EC.

3.3.4.7 дифференциальная (питательная) среда (differential medium, characterization medium): 
Питательная среда, которая позволяет анализировать одну или несколько физиологических/биохими- 
ческих характеристик микроорганизмов для их идентификации.

П р и м е р  —  Агар ТВХ, лактозный агар с тергитолом 7, ТТС.

П р и м е ч а н и е  — Дифференциальные среды, которые можно использовать в качестве сред для выделе
ния, называют средами для выделения/дифференциальными средами [например, агар на основе дезоксихолат- 
лизин-ксилозы (XLD), агар лактозный ТТС].

3.3.4.8 идентификационная (питательная) среда (identification medium): Питательная среда, 
предназначенная для получения специфической опознавательной реакции, которая обычно не требует 
последующего подтверждения.

П р и м е р  —  агар с желчью, эскулином и азидом.

3.3.4.9 среда для подсчета (enumeration medium): Селективная или неселективная питательная 
среда, которая позволяет производить подсчет микроорганизмов.

П р и м е р  —  Агар Baird-Parker, агар с дрожжевым экстрактом.

П р и м е ч а н и е  — Среда для подсчета может обладать свойствами оживляющей и/или обогатительной 
среды.

3.3.4.10 подтверждающая среда (confirmation medium): Питательная среда, которая способству
ет идентификации или определению характеристик микроорганизмов, которые проводят после пред
варительных стадий оживления, выделения и/или обогащения.

П р и м е р  —  Агар Kligler с железом.

3.3.4.11 среда, содержащая нейтрализующие вещества (Medium containing neutralizers): Транс
портная среда, среда для суспензирования или питательная среда, которая содержит нейтрализующие 
ингредиенты, предназначенные для дезактивации моющих или дезинфицирующих средств, а также 
иных средств, вызывающих гибель микроорганизмов.

3.3.4.12 многоцелевая среда (medium having multiple uses): Питательная среда, относящаяся к 
нескольким категориям.

П р и м ер  —  Кровяной агар является оживляющей средой согласно 3.3.4.4, средой для выделения 
согласно 3.4.4.6 и дифференциальной средой согласно 3.3.4.7, используемой для обнаружения гемолиза. 
Буферная пептонная вода является разбавителем согласно 3.3.4.3 и обогатительной средой согласно 
3.3.4.5.

3.3.4.13 контрольная (эталонная) среда (reference medium): Питательная среда, как правило не
селективная, используемая для сравнительной оценки эксплуатационных характеристик, применяемая 
независимо от испытуемой среды и пригодная для использования в качестве контрольной (эталлон- 
ной).

П р и м е р  —  Триптоновый соевый агар (TSA).

3.3.5 Классификация питательных сред в соответствии с методом их приготовления
3.3.5.1 среда, готовая к использованию (ready-to-use medium): Жидкая, плотная или полужид

кая среда, которая поставляется в чашках Петри, бутылках, пробирках и прочих контейнерах в форме,
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готовой к использованию, готовой к использованию после переплавки или готовой к использованию по
сле переплавки и внесения добавок.

3.3.5.1.1 готовая питательная среда (finished culture medium): Среда, готовая к инокуляции.
3.3.5.1.2 среда, готовая к использованию после переплавки (ready-to-use medium after 

remelting): Среда, которую необходимо переплавить, например, для использования при глубинном по
севе в чашках Петри или для разлива в чашках Петри.

3.3.5.1.3 среда, готовая к использованию после переплавки и внесения добавок (ready-to- 
use medium after remelting and supplementing): Среда, которую необходимо переплавить, в которую не
обходимо внести добавки и которую следует распределить по емкостям перед использованием (непол
ная среда, готовая к использованию).

П р и м е р  —  Агар триптозный с сульфитом и циклосерином (TSC), агар Baird-Parker, агар с фибри
ногеном плазмы кролика (RPF).

3.3.5.2 питательная среда, приготовленная из имеющейся в продаже дегидратированной 
формы (medium prepared from commercially dehydrated formulations): Питательная среда в сухой фор
ме, которая требует добавления воды и обработки перед использованием, в результате чего образуется 
один из двух видов среды:

- среда, полностью готовая к использованию;
- неполная среда, к которой необходимо добавить ингредиенты перед применением.
П р и м е р  —  Порошки, компактные гранулы, лиофилизированные продукты.

3.3.5.3 питательная среда, приготовленная из отдельных ингредиентов (medium prepared 
from individual components): Питательная среда, приготовленная в микробиологической лаборатории 
полностью из конкретных ингредиентов.

3.4 Термины, касающиеся тест-микроорганизмов

3.4.1 тест-микроорганизмы (test organisms): Микроорганизмы, обычно используемые для экс
плуатационных испытаний питательных сред.

Примечание — Тест-микроорганизмы далее определены в соответствии с их источником (см. 
3.4.2—3.4.7).

3.4.2 контрольный (эталонный) штамм (reference strain): Микроорганизм, полученный непосред
ственно из официальной коллекции культур, являющейся членом Всемирной федерации коллекций 
культур (WFCC) или Европейской организации коллекций культур (ЕССО), для которого определены как 
минимум род и вид, который внесен в каталог и описан в соответствии с его характеристиками и пред
почтительно при необходимости установлено его происхождение в плане пищевых продуктов, кормов 
для животных или окружающей среды зоны производства пищевых продуктов и кормов для животных 
или воды.

3.4.3 контрольные (эталонные) исходные культуры (reference stock): Набор отдельных иден
тичных культур, полученных в результате одного пересева контрольного штамма, либо имеющегося в 
лаборатории, либо полученного от поставщика.

3.4.4 исходная культура (stock culture): Первый пересев контрольной (эталонной) исходной куль
туры.

3.4.5 рабочая культура (working culture): Пересев контрольной исходной культуры, исходной куль
туры или стандартного образца, сертифицированного или нет.

3.4.6 стандартный образец (reference material, RM): Материал, содержащий определенное ко
личество жизнеспособных микроорганизмов, достаточно однородный и стабильный в плане данных 
микроорганизмов, который пригоден для применения в процессах измерения.

Примечание — См. [3].

3.4.7 сертифицированный стандартный образец (certified reference material, CRM): Стандарт
ный образец, прошедший метрологическую процедуру определения количества жизнеспособных ми
кроорганизмов, сопровождаемый сертификатом, в котором указаны установленное значение количе
ства жизнеспособных микроорганизмов, значение соответствующей неопределенности и приведены 
данные о метрологической прослеживаемости.

Примечание — См. [3].
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4 Обеспечение качества питательных сред

4.1 Документация

4.1.1 Документация, требуемая от изготовителя
От изготовителя (коммерческих или некоммерческих организаций, поставляющих среды третьей 

стороне) требуется предоставление следующей информации о средах:
- наименование среды, отдельных ингредиентов, всех добавок и по возможности товарные коды 

среды;
- технические данные, например, состав, цель применения, количество (при необходимости), 

ссылки;
- сведения, касающиеся безопасности и/или рисков (при необходимости);
- код партии;
- значение pH готовой среды;
- информация о хранении и дата истечения срока годности;
- предписанный срок хранения;
- свидетельство о контроле качества с указанием используемого тест-микроорганизма и результа

тов эксплуатационных испытаний с критериями приемлемости.
4.1.2 Сдача-приемка продукции
Для каждой партии продукции (ингредиента или питательной среды) проводят проверку следую

щих показателей:
- идентификации продукции;
- целостности упаковки;
- даты истечения срока годности продукции;
- сопроводительной документации;
- количества полученных единиц продукции.
Регистрируют дату получения.

4.2 Хранение

4.2.1 Общие положения
Во всех случаях необходимо следовать инструкциям изготовителя.
4.2.2 Контроль качества и управление качеством обезвоженных (сухих) питательных сред 

и добавок
Питательные среды поставляют в форме обезвоженных порошков или гранул в герметично за

крытых контейнерах, а добавки различных селективных или диагностических веществ поставляют либо 
в лиофилизированном, либо в жидком состоянии. Однако приобретение необходимо планировать за
ранее, чтобы обеспечить регулярный поток (т. е. «первым получен — первым использован»).

При вскрытии нового контейнера осуществляют:
- проверку герметичности;
- запись даты первого вскрытия;
- визуальную оценку содержимого вскрытых контейнеров.
Качество среды будет зависеть от условий хранения после того, как вскроют новый контейнер. По

теря качества обезвоженных сред проявляется в изменении текучести (сыпучести) порошка, изменении 
гомогенности, комковании, изменениях цвета и т. д. Любую обезвоженную среду, которая абсорбировала 
влагу или демонстрирует очевидные изменения физического внешнего вида, не следует использовать.

При вскрытии бутылки с обезвоженной средой на бутылке ставят соответствующую дату и указы
вают максимальное время хранения.

4.3 Приготовление сред в лаборатории

4.3.1 Общие положения
Правильное приготовление питательных сред является одним из основных этапов для обеспече

ния достоверности микробиологического исследования, и ему необходимо уделить особое внимание.
Следуют нормам надлежащей лабораторной практики и инструкциям изготовителя в том, что ка

сается операций с обезвоженными средами и другими ингредиентами, в частности с теми, которые 
содержат опасные вещества, такие как желчные соли, азид натрия, антибиотики и прочие селективные 
агенты.
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При приготовлении сред из обезвоженных коммерчески доступных рецептур строго следуют ин
струкциям изготовителя. Документируют все сопутствующие данные, такие как код, номер партии, мас- 
са/объем, pH, дата приготовления, условия стерилизации, сведения об изготовителе.

При приготовлении сред из отдельных ингредиентов строго следуют рецептуре. Записывают все 
подробности (как и ранее), а также полную идентификацию всех используемых ингредиентов (код, но
мер партии и дату истечения срока годности при наличии таковых).

В приложении D приведен пример учетной карточки сданной информацией.
4.3.2 Качество основных ингредиентов питательных сред
Рецептуры основных ингредиентов питательных сред приведены в конкретных стандартах (см. 

библиографию). В рецептуре дополнительно могут быть указаны молекулярная масса и номер CAS1) 
химического вещества.

Иногда определенные ингредиенты (например, приведенные ниже), входящие в рецептуру, могут 
быть модифицированы для того, чтобы эксплуатационные характеристики среды были неизменными и 
стабильными.

Данные ингредиенты включают:
- пептоны, мясные и дрожжевые экстракты, питательные свойства которых подвержены измене

ниям;
- агар, желирующие свойства которого подвержены изменениям;
- буферные вещества;
- желчные соли, желчный экстракт, дезоксихолат, антибактериальные красители в зависимости от 

их селективных свойств;
- красители-индикаторы;
- антибиотики в зависимости от их активности и взаимодействия с другими ингредиентами.

П р и м е ч а н и е  — При выпуске сред в промышленном масштабе производители, как правило, дают ука
зания, что рецептура среды может быть оптимизирована с тем, чтобы добиться соответствия требуемым экс
плуатационным критериям. Распространенной является практика, когда вначале выбирают ингредиент и затем 
регулируют концентрацию от партии к партии с целью достижения одинаковых эксплуатационных характеристик и 
минимизации колебаний от партии к партии.

4.3.3 Вода
При приготовлении питательных сред используют только воду, которая подвергалась предвари

тельной очистке — дистиллированную, деминерализованную, деионизированную, обработанную путем 
обратного осмоса либо эквивалентного качества, не содержащую веществ, которые могут ингибиро
вать или иным способом повлиять на рост микроорганизмов в условиях испытания (например, следы 
хлора, аммиака или ионов металлов).

Очищенную воду хранят в герметично упакованных емкостях из инертного материала (нейтраль
ное стекло, полиэтилен и т. п.), который не содержит ингибирующих веществ. Воду очищают перед ис
пользованием при приготовлении питательных сред.

Микробное загрязнение не должно превышать 103 колониеобразующих единиц (КОЕ) на кубиче
ский сантиметр, и оно должно быть предпочтительно менее 102 КОЕ/см3. Микробное загрязнение следу
ет регулярно контролировать в соответствии с [4], проводя инкубирование при температуре (22 ± 1) °С в 
течение (68 ± 4) ч или используя аналогичный метод.

П р и м е ч а н и е  — Вода, которая была пропущена через ионообменник (деминерализованная), может со
держать весьма значительное количество микроорганизмов. Таким образом, не рекомендуется использовать дан
ный процесс без проверки воды на микробное загрязнение. Для поиска наилучшего способа минимизации микроб
ного загрязнения следует проконсультироваться с производителем. Деминерализованная вода с высоким уровнем 
загрязнения, даже стерилизованная путем фильтрации, все еще может содержать вещества, подавляющие рост 
определенных микроорганизмов.

Электропроводность воды, используемой в лаборатории, должна быть не более 25 мкС/см (что 
эквивалентно сопротивлению > 0,4 МОм ■ см) и предпочтительно ниже 5 мкС/см (степень чистоты 3 по
[5]) при температуре 25 °С, если не требуется иное. Электропроводность воды следует проверять перед 
использованием.

1) Номер CAS (регистрационный номер CAS) — это однозначный цифровой идентификатор Chemical 
Abstracts Service (CAS), присваиваемый химическим элементам, соединениям, полимерам, биологическим после
довательностям, смесям и сплавам.
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4.3.4 Взвешивание и растворение
Соблюдая необходимые меры предосторожности, аккуратно взвешивают требуемое количество 

обезвоженной среды или отдельных ингредиентов и постепенно смешивают с необходимым количе
ством воды, избегая образования комков. Соблюдают требуемый баланс; максимально допустимая 
ошибка составляет 1 % или менее, как это установлено в ISO 7218 и ISO 8199. Если не указано иное, 
ингредиенты добавляют к требуемому объему воды, а не доводят объем водой до нужного уровня.

4.3.5 Растворение и диспергирование
Если необходимо, для растворения обезвоженные среды требуется быстро диспергировать путем 

периодического или постоянного перемешивания с последующим нагреванием. Средам, содержащим 
агар, перед нагреванием с перемешиванием для растворения необходимо дать несколько минут на 
пропитывание, и затем их разливают перед автоклавированием, если это необходимо. Следует избе
гать перегрева.

4.3.6 Измерение и регулирование pH
pH измеряют с помощью pH-метра и регулируют перед стерилизацией, если необходимо, так, 

чтобы после стерилизации и охлаждения до температуры 25 °С среда имела требуемое значение 
pH ± 0,2 ед. pH, если нет иных указаний. Регулировку pH обычно осуществляют с помощью раствора 
гидроксида натрия (NaOH) концентрацией приблизительно 40 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) или раз
бавленной соляной кислоты (HCI) концентрацией приблизительно 36,5 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3). 
При регулировании pH среды после стерилизации используют стерильные растворы. Дополнительная 
информация, касающаяся измерения pH, приведена в ISO 7218 и ISO 8199.

Примечание — Имеющиеся в продаже среды могут демонстрировать значительные изменения pH до 
и после обработки в автоклаве. Однако при условии использования дистиллированной или деионизованной воды 
надлежащего качества регулирование pH перед обработкой в автоклаве, как правило, не потребуется.

4.3.7 Разливка
Среду разливают по соответствующим емкостям, при этом оставляют достаточное свободное про

странство над средой во избежание выкипания среды в процессе охлаждения после тепловой обработ
ки при автоклавировании или переплавке либо перелива среды после внесения добавок.

Примечание — Данное свободное пространство может не потребоваться, если в процессе охлаждения 
в автоклаве поддерживается надлежащее давление.

4.3.8 Стерилизация
4.3.8.1 Общие положения
Готовые питательные среды стерилизуют в день приготовления.
Стерилизацию питательных сред и реактивов, как правило, проводят при помощи влажного пара 

(см. 4.3.8.2) или фильтрации (см. 4.3.8.3).
Определенным средам для стерилизации не требуется обработка в автоклаве, их можно исполь

зовать после кипячения. Например, среды для выращивания Enterobacteriaceae, содержащие брил
лиантовый зеленый, особенно чувствительны к нагреванию и действию света, и после кипения их 
необходимо быстро охладить и защищать от интенсивного света. Некоторые реактивы также могут ис
пользоваться без стерилизации. В любом случае необходимо ссылаться на соответствующий стандарт 
или инструкции изготовителя.

4.3.8.2 Стерилизация влажным паром
Стерилизацию влажным паром выполняют в автоклаве или специальном аппарате для приготов

ления питательных сред.
Для объемов свыше 1000 см3 режим стерилизации в автоклаве адаптируют соответствующим 

образом, чтобы обеспечить надлежащую тепловую обработку. В любом случае необходимо следовать 
положениям соответствующего стандарта или инструкциям изготовителя.

Примечание — Если в автоклаве обрабатывают большие объемы сред (> 1000 см3), может произойти 
перегрев.

После нагревания необходимо дать средам остыть таким образом, чтобы предотвратить выкипа
ние. Это особенно важно для сред в большом объеме и для сред, содержащих чувствительные к воз
действию тепла ингредиенты, например, сред с бриллиантовым зеленым.

Дополнительная информация по стерилизации влажным паром приведена в ISO 7218 и в [11].
Стерилизацию паром оценивают при помощи значений F0, принимая во внимание обработку па

ром в процессе нагрева и охлаждения. Параметры тепловой обработки необходимо определить для
9
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конкретной загрузки с тем, чтобы добиться надлежащей обработки емкостей независимо от местопо
ложения в автоклаве.

4.3.8.3 Стерилизация фильтрацией
Стерилизацию фильтрацией можно выполнить под вакуумом или под давлением. Используют 

стерильное оборудование и мембраны с диаметром пор 0,2 мкм. Стерилизуют различные части филь
тровального оборудования в соответствии с ISO 7218 или ISO 8199 либо используют заранее стерили
зованное оборудование.

На некоторых фильтровальных мембранах могут задержаться протеины или другие вещества 
(такие как антибиотики). Для получения требуемой концентрации пользователь должен выбрать под
ходящий тип мембраны, например мембрану с малой способностью связывать белки, и использовать 
предварительно смоченный фильтр.

4.3.9 Подготовка добавок
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — С готовыми добавками, содержащими токсичные веще

ства, особенно антибиотики, необходимо обращаться с осторожностью, избегая рассеивания 
порошка, что может вызвать аллергические или другие реакции у лабораторного персонала. 
Необходимо соблюдать технику безопасности и следовать инструкциям изготовителя при при
готовлении растворов.

Нельзя использовать просроченные добавки, поскольку, например, для рабочих растворов анти
биотиков срок годности истекает обычно в тот же самый день. При определенных обстоятельствах рас
творы антибиотиков можно хранить в замороженном состоянии подходящими объемами (аликвотами), 
но не допускается вторичное замораживание после размораживания. Пользователю рекомендуется 
обсудить с изготовителем потенциальную потерю активности в результате замораживания или опреде
лить ее самостоятельно.

4.4 Хранение и срок годности приготовленных сред

4.4.1 Среды, поставляемые из коммерческих источников
Следуют инструкциям изготовителя в том, что касается условий хранения, даты истечения срока 

годности и использования сред.
4.4.2 Среды, приготовленные в лаборатории
4.4.2.1 Общие положения
Все среды идентифицируют для обеспечения их прослеживаемости.
Срок годности сред может быть разным. Конкретные стандарты могут устанавливать определен

ные условия и сроки хранения, однако они должны быть проверены в лаборатории. Частоту процедур 
проверки устанавливают в лаборатории.

Среды хранят в условиях, в которых не происходит никаких изменений их состава, в частности в ус
ловиях защиты от света и высыхания. Если их не используют незамедлительно или их используют иным 
образом в соответствии с конкретным стандартом, среды хранят в холодильнике при температуре (5 ± 3) °С.

Срок хранения сред в чашках Петри в холодильнике не должен превышать 2—4 недели, а бутылок 
и пробирок 3—6 месяцев, если в конкретных стандартах не указано иное или результаты проверки сро
ка годности при хранении в лаборатории подтверждают возможность обеспечения более длительного 
периода сохранности. Дополнительная информация о максимальном сроке хранения для приготовлен
ных сред приведена в ISO 8199, [17] и [21].

Рекомендуется среды, к которым добавлены лабильные добавки, использовать в день приготовле
ния, если в конкретных стандартах не указано иное или результаты проверки срока годности в лаборато
рии не показывают более длительную сохранность (см. 4.4.2.2). Плотные среды, содержащие химически 
активные и/или лабильные вещества, следует хранить в таре, в которой осуществляют их плавление.

Перед применением или перед нагреванием питательные среды рекомендуется выдерживать до 
установления равновесия с окружающей температурой.

4.4.2.2 Оценка срока годности среды
Дату истечения срока годности для хранимых сред устанавливают путем проверки состояния сре

ды после определенного периода времени хранения на основании ее физических, химических и микро
биологических характеристик, как это установлено в настоящем стандарте. Частоту процедур проверки 
устанавливают в лаборатории.

Наблюдают любые изменения цвета среды, признаки испарения/обезвоживания, изменения 
величины pH или неудовлетворительной производительности, селективности или специфичности
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(при необходимости). Дату истечения срока годности устанавливают на основании периода хране
ния, по прошествии которого все вышеуказанные эксплуатационные характеристики остаются при
емлемыми.

Примечание — Данная проверка также пригодна для сред, поставляемых из коммерческих источников.

4.4.2.3 Хранение сред в чашках Петри
Затвердевшие среды используют незамедлительно или хранят в перевернутом виде в условиях за

щиты снижения качества и обезвоживания, т. е. в темноте и/или в холодильнике при температуре (5 ± 3) °С. 
На нижнюю часть или боковую поверхность чашки наносят дату приготовления среды и/или дату исте
чения срока годности, а также идентификационные данные. Допускается использовать альтернативную 
систему кодирования, соответствующую конкретным требованиям.

Срок годности среды в чашках Петри может быть увеличен при хранении в запечатанных пла
стиковых или целлофановых мешках. С целью минимизации конденсации влаги перед помещением в 
мешки чашки Петри охлаждают. Перед помещением чашек в холодильник поверхность агара не следу
ет высушивать.

4.5 Подготовка к применению

4.5.1 Плавление агаризованных питательных сред
Расплавляют питательную среду, поместив ее на кипящую водяную баню или с помощью любого 

другого процесса, который дает аналогичные результаты (например, в автоклаве текучим паром, как это 
установлено в ISO 7218 и ISO 8199). Среды, которые ранее прошли обработку в автоклаве, рекоменду
ется снова нагревать в течение минимального времени, чтобы поддержать качество среды. Необходимо 
избегать перегрева и прекратить нагревание, если среда уже расплавилась. Выдерживают на тепло
устойчивой поверхности при комнатной температуре в течение короткого периода времени, например, 
2 мин., перед помещением в водяную баню для охлаждения во избежание растрескивания стекла.

Охлаждают расплавленную среду до температуры от 47 до 50 °С на водяной бане с контролем 
температуры. Время, необходимое для достижения температуры от 47 до 50 °С, зависит от типа сре
ды, объема и количества сосудов в водяной бане. Расплавленную среду рекомендуется использовать 
по возможности сразу, оставляя в таком состоянии не более чем на 4 ч. При работе с особо чувстви
тельными средами время выдержки расплавленной среды следует сократить, и это должно быть уста
новлено в соответствующем стандарте. Неиспользованную среду не следует подвергать вторичному 
затвердеванию для последующего использования.

Устанавливают и документируют режим нагрева агара путем установки термометра в агаризован- 
ную среду в отдельном контейнере, аналогичном тому, который используется для испытуемой среды. 
Это зависит от количества и размеров контейнеров, помещенных в водяную баню.

Примечание — Среды, используемые в чашках Петри, следует нагреть до температуры от 44 до 47 °С 
или как это установлено в соответствующем стандарте. Используют водяную баню, установленную на температуру 
от 44 до 47 °С. Дополнительная информация, касающаяся использования и проверки водяных бань, приведена в 
ISO 7218.

4.5.2 Деаэрация питательных сред
Если необходимо обеспечить требуемое содержание воздуха (или кислорода), непосредственно 

перед применением нагревают питательную среду на кипящей водяной бане или текучим паром в те
чение 15 мин., приоткрыв крышку или колпачок; после нагревания плотно закрывают крышки и быстро 
охлаждают до необходимой температуры.

4.5.3 Введение дополнительных ингредиентов
Не устойчивые к нагреванию ингредиенты рекомендуется добавлять в среду после ее охлажде

ния до температуры ниже 50 °С. Если среда содержит агар, стерильному ингредиенту дают достичь по 
меньшей мере комнатной температуры перед добавлением его в плотную среду. Холодные жидкости 
могут вызвать желатинизацию агара или образование прозрачных хлопьев, при этом требуемое дис
пергирование не достигается. Следуют инструкциям изготовителя. Все добавленные в среду ингре
диенты осторожно и тщательно перемешивают, а затем распределяют по конечным контейнерам по 
возможности максимально быстро.

4.5.4 Приготовление плотных сред в чашках Петри
Разливают расплавленную агаровую питательную среду по чашкам Петри так, чтобы получить 

слой толщиной не менее 3 мм (например, для чашек диаметром 90 мм обычно требуется от 18 до 20 см3
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агара), или как это установлено в соответствующем стандарте. При хранении чашек, или когда инкуби
рование длится более 72 ч, или когда температура инкубирования выше 40 °С, может потребоваться 
больший объем питательной среды. Дают агару охладиться и застыть, разместив чашки Петри с закры
тыми крышками на холодной горизонтальной поверхности.

Готовые чашки с агаром следует хранить и использовать в соответствии с инструкциями изгото
вителя.

4.5.5 Приготовление среды для инокуляции
Для поверхностной инокуляции плотной питательной среды высушивают среду непосредственно 

перед использованием до тех пор, пока с поверхности среды не исчезнут капли. Слой среды не следует 
подвергать чрезмерному высушиванию.

При высушивании слоев среды важными являются следующие аспекты:
- степень влажности питательной среды является принципиальной, поскольку оптимальный рост 

бактерий зависит от количества влаги внутри или на среде. Значительная потеря влаги может приве
сти, например, к увеличению концентрации ингибирующих веществ в селективной питательной среде и 
снижению активности воды на поверхности среды;

- при выращивании бактерий, которые не демонстрируют быстрый рост, и слои среды выглядят 
сухими после кондиционирования, ситуация такова, что высушивание не всегда является необходи
мым. В этом случае высушивание можно не проводить, поскольку это может только повысить вероят
ность загрязнения и приводит к ненужной потере влаги;

- температуру и время высушивания подбирают такими, чтобы вероятность загрязнения была 
минимальной и нагревание не повлияло бы негативно на качество питательной среды. Время высу
шивания зависит от степени присутствия конденсата в чашке Петри, и оно должно быть максимально 
коротким;

- во избежание загрязнения и когда слои среды высушивают не в ламинарном боксе, среду всегда 
высушивают таким образом, чтобы поверхность среды, инокуляция которой будет проводиться, была 
перевернута вниз.

На практике допускается высушивание слоя среды переворачиванием агаровой поверхности 
вниз, при этом крышка чашки Петри должна быть полуоткрыта; в боксе установлена температура от 25 
до 50 °С. Слои высушивают до тех пор, пока с поверхности крышек чашек Петри не исчезнут капли. При 
достижении этого высушивание прекращают. Слои агара допускается также высушивать, когда их по
верхность направлена вверх, в безопасном ламинарном боксе (при комнатной температуре) в течение 
30—60 мин., или выдерживать их в течение ночи при комнатной температуре с закрытыми крышками.

4.6 Инкубирование плотных сред в чашках Петри

В процессе инкубирования агаровые среды будут терять влагу. При определенных обстоятель
ствах это может повлиять на рост микроорганизмов. Факторами, влияющими на потерю влаги, являют
ся состав среды, количество среды в чашке, тип термостата (например, термостат может быть осна
щен устройством, обеспечивающим движение воздуха, или иными средствами), влажность атмосферы 
термостата, положение и количество чашек в термостате, температура инкубирования. Потерю влаги 
можно уменьшить путем размещения чашек в стопки, содержащие максимум шесть чашек, в пласти
ковые мешки с открытым верхом (во избежание избыточной конденсации). В качестве альтернативы 
влажность воздуха в термостате можно увеличить путем помещения открытой емкости с водой на дно 
прибора. Воду в емкости следует часто менять, а емкость подвергать дезинфекции, чтобы не допустить 
заражения грибками.

4.7 Утилизация сред

Использованные питательные среды необходимо утилизировать безопасным способом, в соот
ветствии с нормативными документами, действующими на территории присоединившихся стран.

5 Тест-микроорганизмы для эксплуатационных испытаний

5.1 Общие положения

Новые или пересмотренные стандарты устанавливают эксплуатационные испытания питатель
ных сред, в том числе технические условия на контрольные штаммы и критерии приемлемости, в соот
ветствии с требованиями приложения J.
12
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5.2 Выбор тест-микроорганизмов

Набор тест-микроорганизмов должен содержать микроорганизмы со стабильными характери
стиками, которые являются представительными для данного вида и которые демонстрируют надеж
ность оптимальных эксплуатационных характеристик конкретной приготовленной среды. Данные тест- 
микроорганизмы должны прежде всего содержать штаммы, которые легко доступны при их получении 
из эталонной коллекции культур. Вместе с тем допускается использовать штаммы, выделенные в лабо
ратории, если они демонстрируют требуемые характеристики. Предпочтительно следует использовать 
штаммы, выделенные из пищевых продуктов или воды, однако не для всех коллекций культур имеется 
соответствующая информация об источнике штамма.

Соответствующие характеристики контрольной исходной культуры исследуют и записывают в ла
боратории. Если имеют место различия в характеристиках штаммов, исследуют возможные воздей
ствия на питательную среду при получении одной и той же среды от различных производителей и 
приобретают дополнительную контрольную культуру из коллекции культур, в которой данная культура 
первоначально находилась.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ — Пользователи могут запрашивать информацию, касающуюся из
менчивости штаммов и их эксплуатационных свойств, в ISO, ТК 34 «Пищевые продукты», ПК 9 
«Микробиология», РГ 5 «Питательные среды» через секретариат ISO/ТК 34/ПК 9.

Тест-микроорганизмы, используемые для тестирования каждой среды, могут включать:
- жизнестойкие положительные штаммы с типичными характеристиками целевого микроорганизма;
- нежизнестойкие положительные штаммы;
- отрицательные штаммы, не проявляющие требуемых характеристик, присущих целевому ми

кроорганизму (отрицательные характеристики);
- штаммы, частично или полностью ингибированные.
В приложении Е приведены тест-микроорганизмы, которые используют в конкретных междуна

родных стандартах на пищевую микробиологию. В приложении F приведены тест-микроорганизмы, ко
торые используют в конкретных международных стандартах на микробиологию воды.

Примечание — Некоторые национальные ограничения и директивы требуют использования сероваров, 
отличных от приведенных в данных таблицах. При выборе сероваров Salmonella ссылаются на соответствующие 
требования национальных нормативных документов.

5.3 Консервация и поддержание жизнеспособности тест-микроорганизмов

5.3.1 Общие положения
Существует несколько методов, например лиофилизация, хранение на шариках при температу

ре минус 70 °С или с использованием жидкого азота, для успешного сохранения и поддержания всех 
микроорганизмов, имеющих отношение к микробиологии пищевых продуктов и воды. Один и тот же 
метод может не подойти ко всем штаммам. Приводятся также дополнительные методы сохранения 
микроорганизмов в соответствии с требованиями [14], [15], [36], [37], [38].

Количество пересевов тест-микроорганизмов следует задокументировать, чтобы предотвра
тить избыточное субкультивирование, которое увеличивает риск фенотипических изменений. Од
ной операцией считается перенос материала жизнеспособной культуры в свежеприготовленную 
среду, при этом должен наблюдаться рост микроорганизмов. Любой способ субкультивирования 
рассматривают как форму переноса. Приводится дополнительная информация в соответствии с 
[27], [28], [35], [38].

В приложении В приведены блок-схемы (см. рисунки В.1 и В.2) и дополнительная информация, 
касающаяся сохранения и приготовления тест-микроорганизмов.

5.3.2 Тест-микроорганизмы из коммерческих источников
При получении тест-микроорганизмов из эталонных коллекций или у коммерческих поставщиков, 

имеющих сертификацию по [2] или иную необходимую сертификацию, когда микроорганизмы находят
ся в своем оригинальном контейнере, следуют указаниям изготовителя относительно их культивирова
ния и использования.

Лаборатории необходимо удостовериться, является ли доставленный штамм контрольным штам
мом или контрольной исходной культурой, и установить, какое количество пересевов материала штам
ма проводилось до его получения. Соответствующую информацию документируют.

Лаборатория устанавливает наличие требуемых характеристик.
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5.3.3 Контрольные исходные культуры, приготовленные в лаборатории
Контрольные исходные культуры, которые приготавливают из контрольных штаммов (см. при

ложение В, рисунок В.1) для проведения эксплуатационных испытаний, поддерживают и используют 
таким образом, чтобы свести к минимуму возможность перекрестного заражения, а также изменения 
типичных характеристик. Контрольные исходные культуры хранят несколькими порциями, как правило, 
либо сильно замороженными (например, при температуре ниже минус 70 °С), либо в лиофилизирован- 
ном виде. При более высокой температуре возможны снижение жизнеспособности микроорганизмов и 
генетические изменения.

Характеристики роста культур должны быть подробно задокументированы для каждой партии 
среды, с указанием данных о микроорганизмах, используемых в качестве тест-микроорганизмов.

Контрольные исходные культуры не допускается использовать для приготовления контрольных 
штаммов.

5.3.4 Исходные культуры
Исходные культуры готовят из лиофилизированных или сильно замороженных контрольных ис

ходных культур (см. приложение В, рисунок В.2). С порциями культуры обращаются таким образом, что
бы не допустить возможного перекрестного заражения контрольной исходной культуры и/или ее порчи. 
Исходные культуры готовят путем ресуспензирования порции контрольной исходной культуры в или на 
неселективной среде. Среду инкубируют до получения культуры в стационарной фазе.

Информация о хранении и документировании приведена в 5.3.3.
В случае коммерчески доступных систем сохранения строго следуют инструкциям изготовителя.
Исходные культуры не допускается использовать для приготовления контрольных штаммов или 

контрольных исходных культур.
5.3.5 Рабочие культуры
Рабочие культуры готовят из исходных культур или контрольных исходных культур и используют 

для приготовления инокулята для испытаний.
Рабочие культуры не допускается использовать для приготовления контрольных штаммов, кон

трольных исходных культур, исходных культур или для приготовления последующих рабочих культур.

5.4 Микроорганизмы для эксплуатационных испытаний

5.4.1 Общие положения
Соответствующие микроорганизмы для стандартных эксплуатационных испытаний приведены в 

приложениях Е и F.
Объемы инокулятов и количества микроорганизмов являются весьма важными параметрами 

(см. 5.4.2.4 и 5.4.2.5).
Нижеприведенные руководящие указания даны в качестве примера методик, используемых 

для получения стандартных объемов инокулята для контроля качества питательных сред. Данные 
методики применимы в общем случае, однако для приготовления некоторых микроорганизмов может 
потребоваться создание особых условий, например, для анаэробов, галофильных, осмофильных 
или ксерофильных микроорганизмов, а также для тех, у которых особые требования к росту и пита
нию.

5.4.2 Приготовление
5.4.2.1 Приготовление исходных культур
При необходимости инокулируют плотную среду (например, триптонный соевый агар или кровя

ной агар) контрольной исходной культурой таким образом, чтобы образовались отдельные колонии. 
Инкубируют в соответствующих условиях: например, большинство аэробных бактерий инкубируют в 
течение 18-24 ч при температуре 37 °С.

Проверяют чистоту данной плотной исходной культуры и используют ее в течение установленного 
времени (например, в течение 14 дней при определенной температуре во избежание значительных из
менений в микроорганизмах).

5.4.2.2 Приготовление рабочих культур
Рабочие культуры готовят из контрольных исходных культур (или при необходимости из исходных 

культур), используя чистую культуру в стационарной фазе в неселективном бульоне. Для большинства 
аэробных бактерий это достигается после инкубирования в течение 18—24 ч.

Допускается приготовление рабочей культуры из коммерчески доступного эталонного образца 
(сертифицированного или несертифицированного), либо ее готовят в лаборатории. Концентрация при-
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готовленной суспензии должна быть стабильной и однородной в течение периода ее использования в 
соответствии с [7], [10], [11], [21], [29], [30].

Допускается применение различных методик для обеспечения чистоты инокулята, его стандарти
зации, что позволит использовать его на последующих стадиях.

В зависимости от размера колоний отбирают одну или две колонии от среды с исходной культурой 
при помощи петли. Во избежание забора слишком большого количества инокулята рекомендуется ис
пользовать петлю, позволяющую отбирать 1 мм3 материала.

Инокулят переносят в неселективную жидкую среду (например, в триптонный соевый бульон 
[TSB]) и тщательно перемешивают.

Инкубируют в подходящих условиях в течение необходимого времени (например, 18—24 ч при 
температуре 37 °С в случае большинства аэробных бактерий).

Данную рабочую культуру используют в течение установленного времени (например, в течение 
максимум трех дней при соответствующей температуре, чтобы не допустить значительных изменений 
в структуре микроорганизмов).

Информация, касающаяся приготовления и хранения спор бактерий и грибков, используемых в 
качестве рабочих культур, приведена в [10], [11], [24], [25], [30].

5.4.2.3 Приготовление суспензий (инокулята) для испытаний
Серию разведений готовят в разбавителе (например, в растворе Ringer с концентрацией, снижен

ной в четыре раза, пептонном солевом растворе), при этом выбирают самый оптимальный шаг разве
дения для получения требуемого количества микроорганизмов (КОЕ) в установленном объеме.

Разведение, требуемое для использования в качестве инокулята в испытаниях, определяют на 
основе предыдущих испытаний, все стадии которых проводились в четко определенных стандартизо
ванных условиях.

Суспензию (инокулят) используют в течение установленного времени (например, в течение 2 ч 
при комнатной температуре или в течение 24 ч при хранении при температуре (5 ± 3) °С; допускаются 
более длительные периоды хранения, если была произведена проверка пригодности материала в со
ответствии с [10], [21]).

Допускается использование замороженного инокулята, если будет показано, что данный микро
организм способен выживать при низких температурах в течение установленного периода.

5.4.2.4 Объем инокулята
Объем инокулята, используемый для проведения количественных эксплуатационных испытаний, 

должен соотноситься с объемом, используемым в условиях испытаний для соответствующих сред.
В случае разбавителей и жидких сред, используемых для количественных испытаний, объем ино

кулята должен быть пропорционален объемам, используемым при применении соответствующих стан
дартов, и составляет 10 % от объема исследуемой среды.

5.4.2.5 Концентрация микроорганизмов в инокуляте
5.4.2.5.1 Концентрация микроорганизмов в инокуляте при испытаниях на производительность
5.4.2.5.1.1 Количественное испытание
В случае количественного испытания, когда проводят подсчет микроорганизмов, для достижения 

приемлемой точности требуется концентрация микроорганизмов приблизительно 102 КОЕ (см. таблицу 1). 
Для этого может потребоваться несколько чашек Петри.

Целесообразно применять диапазон от 80 до 120 КОЕ на чашку с минимальным количеством, 
равным 50 КОЕ на чашку. При использовании фильтров требуется то же самое количество КОЕ (исполь
зуют один или несколько фильтров). В таблице 1 приведены значения 95-процентных доверительных 
интервалов, имеющих отношение к подсчету колоний.

В случае количественных испытаний разбавителей и жидких транспортных сред необходимая кон
центрация микроорганизмов в инокуляте должна быть от 103 до 104 КОЕ, чтобы концентрация, равная 
приблизительно 100 КОЕ, была в объеме, распределяемом по чашкам.

Таблица 1 — Пределы 95-процентных доверительных интервалов для количества колоний, подчиняющихся 
распределению Пуассона по [21], [26]

Количество подсчитанных колоний Предельная точность 
(с точностью до процента)

Приблизительные пределы 95-процент
ных доверительных интервалов

500 ± 9 455—545

400 ± 10 360— 440
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Окончание таблицы 1

Количество подсчитанных колоний Предельная точность 
(с точностью до процента)

Приблизительные пределы 95-процент- 
ных доверительных интервалов

320 ± 11 284—356

200 ± 14 172—228

100 ±20 80— 120

80 ± 22 62—98

50 ± 28 36—64

30 ± 37 19—41

20 ± 47 11—29

16 ± 50 8—24

10 ± 60 4— 16

6 ± 83 1— 11

5.4.2.5.1.2 Качественные испытания
Объем, используемый для испытания, должен содержать:
- от 103 до 104 КОЕ для качественных испытаний сред, разлитых по чашкам;
- не менее 100 КОЕ для испытаний на производительность сред обогащения или предваритель

ного обогащения;
- от 104 до 106 КОЕ для качественных испытаний плотных транспортных сред.
5.4.2.5.2 Концентрация микроорганизмов в инокуляте при испытаниях на селективность
При испытании на селективность питательной среды суспензию нецелевых микроорганизмов, со

держащую от 104 до 106 КОЕ, инокулируют на слой среды в чашке или в пробирку со средой.
5.4.2.5.3 Концентрация микроорганизмов в инокуляте при испытаниях на специфичность
При количественном испытании на специфичность питательной среды в чашке используют ино

кулят с концентрацией микроорганизмов от 103 до 104 КОЕ.
5.4.2.6 Инкубирование
Питательную среду инкубируют в условиях, установленных в соответствующем стандарте. В прило

жении Е приведены условия инкубирования, используемые при применении конкретного международно
го стандарта на микробиологию пищевых продуктов, в приложении F приведены условия инкубирования, 
используемые при применении конкретного международного стандарта на микробиологию воды.

Информация, касающаяся предотвращения потерь влаги агаровой средой в процессе инкубиро
вания, приведена в 4.6.

Минимальное допускаемое время инкубирования, установленное в настоящем стандарте, ис
пользуют в отношении целевого(ых) микроорганизма(ов), в то время как максимальное допускаемое 
время инкубирования для определения селективности устанавливают в соответствующем стандарте.

6 Проведение эксплуатационных испытаний питательных сред

6.1 Общие положения

Нижеследующие подпункты содержат описание требований ко всем видам питательных сред. 
Они применимы независимо от размера партии.

В практических условиях пробы могут содержать микроорганизмы, подверженные стрессу. Следу
ет принять во внимание, что пригодность среды в плане восстановления данных клеток микроорганиз
мов проводят в соответствии с [21], [31]—[33].

Качество питательной среды зависит от качества основных ингредиентов среды, правильности 
рецептуры, качества методики приготовления, степени отсутствия микробного заражения, а также от 
надлежащих условий упаковки и хранения.

Управление качеством питательной среды адаптируют к целям использования среды (для количе
ственных либо качественных испытаний). Перед использованием эксплуатационные характеристики 
16



ГОСТ ISO 11133—2016

каждой партии питательной среды тестируют в соответствии с категориями сред, описанными в 6.4. Если 
перед использованием среды проведение испытания не представляется возможным по причине нестабиль
ности среды или добавок, проводят параллельное эксплуатационное испытание наряду с испытанием пробы.

6.2 Определение физических и химических показателей

Готовая питательная среда должна иметь определенные физико-химические характеристики, как 
это установлено в соответствующих стандартах. Кроме того, оценка качества, проводимая визуально, 
должна гарантировать, что каждая питательная среда соответствует установленным рекомендациям, 
например, в том, что касается:

- объема наполнения и/или толщины;
- внешнего вида, цвета и однородности;
- гелеобразной консистенции;
- содержания влаги.
Кроме того, необходимо определить значение pH.
Отдельные ингредиенты и любые питательные или селективные добавки также должны подвер

гаться оценке их качества.

6.3 Определение микробиологических показателей

6.3.1 Общие положения
Микробиологические эксплуатационные испытания проводят на пробах, которые являются пред

ставительными для партии конечного продукта по [6], [8], [9], [21].
6.3.2 Контрольная среда
В целях обеспечения надежности результатов эксплуатационных испытаний используемая кон

трольная среда должна иметь стабильное высокое качество.
Пользователю необходимо выполнить следующие условия:
- использовать количественный стандартный образец (см. 3.4.6), содержащий четко установлен

ное количество микроорганизмов, при определении качества контрольной среды;
- использовать установленный процесс приготовления, в том числе переплавку (при необходимости);
- контактировать с одним и тем же изготовителем (или другим источником), который осуществля

ет поставку сред или их ингредиентов;
- использовать широкий спектр тест-микроорганизмов в работе (включая выявляемые микроор

ганизмы);
- выбирать нужную контрольную среду для определения качества;
- проводить требуемые процедуры, гарантирующие обеспечение качества среды, используемой 

в качестве контрольной.
При оценке пригодности контрольной среды нет необходимости учитывать все вышеуказанные 

аспекты. Лаборатория должна обосновать выбор конкретной методики.
Подходящие тест-микроорганизмы, методы контроля и критерии приемлемости для контрольной 

среды триптонного соевого агара (TSA) приведены в приложениях Е и F. При выполнении вышеуказан
ных условий допускается использовать другие неселективные контрольные среды.

6.3.3 Микробное заражение
В зависимости от размера партии питательной среды испытывают требуемое количество среды 

на наличие или отсутствие микробного заражения (на стерильность), проводя инкубирование в опре
деленных условиях.

Испытуемой пробой должна быть как минимум одна чашка Петри или пробирка, если партия не
большая (менее 100 шт.). В случае более крупных партий изготовители должны разработать специфи
кации, например на основе ингредиентов среды, параметров и пределов процессов и типа упаковки, 
используя соответствующие допустимые пределы качества. Дополнительная информация приведена в
[6], конкретных национальных стандартах и других источниках по [9], [21].

Критерии приемлемости устанавливают и подтверждают для каждой среды.

6.4 Общие требования для микробиологических эксплуатационных испытаний

6.4.1 Общие положения
Для проведения оценки партии готовой питательной среды, питательных ингредиентов или доба

вок надлежащим образом оценивают параметры роста при помощи количественных или качественных 
методов, как это установлено в настоящем стандарте.
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Плотные, полужидкие и жидкие среды инокулируют подходящим объемом (см. 5.4.2.4) рабочей 
культуры, содержащей определенный тест-микроорганизм, используя подходящее устройство; дей
ствуют в соответствии с методикой инокуляции, установленной в соответствующих стандартах (см. при
ложения Е и F).

В настоящем стандарте приведены примеры количественных и качественных методов испытаний 
плотных и жидких питательных сред. Допускается выбор любого из приведенных методов, однако нет 
необходимости использовать все методы.

В случае, когда питательную среду предстоит использовать для целей подсчета, испытания про
водят количественными методами.

При оценке новой среды или среды, поставляемой новым изготовителем, рекомендуется прово
дить количественные методы испытаний для получения дополнительной информации, чтобы обнару
жить возможные изменения свойств среды.

В случае жидких сред взаимодействия, приводящие к успешному росту микроорганизмов, явля
ются более сложными и, таким образом, выбор методов эксплуатационных испытаний будет менее 
очевиден, чем для плотных сред.

Информация о комбинации испытаний плотных сред с мембранными фильтрами приведена в 
ISO 7704.

Предполагается, что пользователь ознакомлен с основами микробиологических методов и соот
ветствующие методы максимально не детализированы.

Соответствующие тест-микроорганизмы, методы контроля и критерии приемлемости приведены 
в приложениях Е и F.

Частоту проведения испытаний устанавливает конечный пользователь, принимая во внимание 
масштабы приготовлений в лаборатории, а также уровень обеспечения качества в лаборатории.

6.4.2 Среды, готовые к использованию
Изготовители коммерчески доступных сред, готовых к использованию, особенно тех, которые со

ответствуют ISO 9001, должны иметь действующую программу качества и могут выпускать сертификат 
качества, поставляемый вместе со средой. В этом случае пользователю может не потребоваться прове
дение всесторонних испытаний данных сред, однако необходимо гарантировать, что условия хранения 
соблюдаются такими, какие были рекомендованы изготовителем.

В отношении готовых к применению сред, в которые внесены добавки и которые проходят кон
троль со стороны изготовителя в соответствии с настоящим стандартом, рекомендуется провести как 
минимум качественные испытания.

Пользователь должен быть уверен, что изготовители коммерчески доступных сред, готовых к 
использованию, имеют действующую программу качества для данного вида продукции и выпускают 
сертификаты управления качеством, соответствующие требованиям настоящего стандарта, в которых 
приведены ожидаемые и полученные результаты. Лаборатория пользователя также проверяет доку
ментированные данные, гарантирующие, что критерии приемлемости изготовителя, касающиеся экс
плуатационных испытаний, соответствуют внутренним требованиям лаборатории.

Чтобы удостовериться, что качество сред сохраняется в процессе их транспортирования, прово
дят периодические проверки.

Также проводят проверки сред после их хранения и дальнейших операций со средами в лабора
тории пользователя (например, плотные среды расплавляют). Частота данных проверок должна быть 
обоснована.

В случае не полностью готовых сред, добавки к которым вносят в лаборатории пользователя 
(см. 3.3.5.1), необходимо проведение дополнительной проверки — либо проверяют результаты произ
водительности, либо проводят качественное испытание, чтобы убедиться, что была внесена подходя
щая добавка.

6.4.3 Среды, приготовленные из коммерчески доступных обезвоженных рецептур
Для сред, используемых для подсчета, проводят количественное испытание. Для других типов 

сред часто бывает достаточным качественное испытание. Количественные испытания обеспечивают 
большую степень гарантии качества среды.

Для сред, которые не приводятся в приложениях Е и F, процедуры контроля качества должны 
быть установлены в соответствии с нижеприведенными рекомендациями.

В отношении сред, которые не содержат индикаторов или селективных агентов, допускается ис
пользовать ограниченное количество штаммов. Если среды содержат индикаторы или селективные 
агенты, следует использовать штаммы, демонстрирующие функции индикаторов и селективность. Для
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сложных сред, т. е. содержащих добавки, каждую партию среды проверяют с использованием штаммов 
с характеристиками, приведенными в 5.2.

6.4.4 Среды, приготовленные из базовых индивидуальных ингредиентов
В дополнение к требованиям, изложенным в 6.4.3, количественные испытания проводят с целью 

мониторинга трендов состояния качества базовых материалов, производительности среды и при веде
нии внутренних протоколов лаборатории.

6.5 Оценка эксплуатационных характеристик и интерпретация результатов

Партия питательной среды демонстрирует удовлетворительные эксплуатационные характери
стики, если все используемые тест-микроорганизмы проявляют свои свойства в соответствии с уста
новленными спецификациями. Партия считается приемлемой, если основные и микробиологические 
критерии качества соблюдены.

Если удовлетворительные эксплуатационные характеристики не достигнуты, см. приложение Н, 
где приведены возможные причины данного несоответствия.

6.6 Среды и реактивы для подтверждения

6.6.1 Среды для подтверждения
Эксплуатационные характеристики питательных сред, используемых для тестов на подтвержде

ние, должны проверяться до их использования. Соответствующие положительные и отрицательные 
тест-микроорганизмы необходимо использовать для проверки таким образом, как это описано в кон
кретном стандарте (см. [9], [16]).

6.6.2 Реактивы для подтверждения
Перед использованием среды выполняют проверку на функциональность с использованием рас

творов для окраски по Граму, реактивов Ковача, VP, нитрита, оксидазы, каталазы и других реактивов, 
применяемых для демонстрации биохимических характеристик. Соответствующие положительные и 
отрицательные штаммы необходимо использовать для проверки, следует установить срок хранения. 
Для проведения тестов на подтверждение рекомендуется использовать реактивы аналитической сте
пени чистоты. При использовании реактивов из коммерческих источников следуют инструкциям изгото
вителя в том, что касается хранения и использования реактивов (см. [18], [19]).

7 Методы эксплуатационных испытаний плотных питательных сред

7.1 Общие положения

Настоящий раздел содержит описание количественных и качественных эксплуатационных испы
таний плотных питательных сред, приведенных в стандартах на пищевые продукты и воду. Данные 
методы являются основными и пригодными для большинства питательных сред. Методы могут быть 
непригодными для испытаний некоторых видов сред, используемых для роста плесеней. В прило
жении С приведены итоговые блок-схемы каждого метода.

7.2 Методы количественных испытаний

7.2.1 Методы количественных испытаний — определения
7.2.1.1 Производительность
Производительность должна достигать определенного минимального предела (см. соответствую

щий конкретный международный стандарт или приложения Е и F).
См. приложение G для использования контрольных графиков при мониторинге эксплуатационных 

характеристик плотных питательных сред согласно методике, приведенной ниже.
Для количественных методов коэффициент производительности PR (см. [21]) вычисляют по фор

муле:

Fk = (1)

где Л/5 — общее количество колоний, полученных в или на питательной среде, подвергнутой испыта
нию, например, количество колоний в чашках;

Л/0 — общее количество колоний, полученных в или на определенной контрольной питательной сре
де, в одной или нескольких чашках; оно должно быть приблизительно 100 КОЕ (см. 5.4.2.5.1).
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Интерпретация результатов приведена в 7.2.2.1.2.
7.2.1.2 Селективность
Селективные питательные среды и неселективную контрольную среду инокулируют различными 

разведениями нецелевого(ых) микроорганизма(ов).
Коэффициент селективности SF (см. [22]) вычисляют по формуле:

SF = D0 -  Ds , (2)

где D0 — максимальное разведение, демонстрирующее рост на неселективной контрольной среде;
Ds — максимальное разведение, демонстрирующее сопоставимый рост на селективной испытуе

мой среде;
SF, D0 и Ds выражены в единицах 1од10.
Примечание — Например, если Da  равно 104(= 1од10 4,0) и Ds равно 103(= 1од10 3,0), то коэффициент 

селективности SF = 1,0.

Интерпретация результатов приведена в 7.2.2.1.2.
7.2.2 Количественный метод для плотных питательных сред
7.2.2.1 Общие положения
Данный протокол требует использования бактериальной суспензии с возможностью подсчета бак

терий (которая может являться количественным стандартным образцом или испытуемой суспензией), 
имеющей требуемую концентрацию микроорганизмов целевого штамма. Выход микроорганизмов от 
новой партии питательной среды сравнивают с выходом микроорганизмов в неселективной питатель
ной среде (контрольной среде) или в особых случаях от предварительно принятой партии среды того 
же состава.

7.2.2.1.1 Методика
a) используют рабочие культуры и инокуляты известной требуемой концентрации целевого штам

ма, а также при необходимости нецелевого штамма, как это описано в 5.3.2, или подходящий стандарт
ный образец;

b) для одного микроорганизма используют одну или несколько чашек. Их количество зависит от 
размера партии, достоверности методики установления гарантии качества, надежности и количества 
микроорганизмов в испытуемой суспензии. Оператор в лаборатории должен привести обоснование вы
бранного количества чашек;

c) следует убедиться, что поверхность слоев среды должным образом высушена (см. 4.5.5);
d) проводят инокуляцию путем распределения инокулята по поверхности среды или методом мем

бранной фильтрации, чтобы получить количество, которое попадает в диапазон с рекомендуемыми 
пределами, приведенными в 5.4.2.5.1, для количественного испытания.

Для получения в чашках колоний, подлежащих подсчету, допускается также использовать моди
фицированный поверхностный капельный метод Miles — Misra, другие системы добавления по каплям 
или спиральный дозатор.

- Метод поверхностного посева в чашках используют для питательных сред, обычно используе
мых для подсчета таким образом.

- Контрольную среду или чашки со средой предварительно принятой партии инокулируют анало
гичным образом.

- Чашки инкубируют в условиях, установленных в конкретных стандартах.
- Проводят подсчет колоний, присутствующих в каждой чашке. Оценивают размер и внешний вид 

колоний, выросших в или на среде в условиях испытаний при сравнении с ростом на неселективной пи
тательной среде (контрольной среде) или на предварительно принятой партии среды того же состава.

7.2.2.1.2 Вычисления и интерпретация результатов
В случае количественного испытания с подсчетом для достижения приемлемой точности (см. та

блицу 1) необходим уровень приблизительно 100 КОЕ. Это может потребовать использования более 
одной чашки Петри.

Результаты считают действительными при выполнении следующих условий:
- для каждой чашки должен быть получен положительный количественный результат (целевой 

бактериальный рост);
- каждый отдельный заявленный результат попадает в стандартный диапазон анализа (не более 

100 колоний для методов с фильтрацией и не более 150 колоний для поверхностных методов).
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С целью интерпретации результатов вычисляют коэффициент производительности PR (см. 7.2.1.1) 
и при необходимости коэффициент селективности SF (см. 7.2.1.2).

a) PR должен быть не менее 0,50 при сравнении селективной среды с неселективной контрольной 
средой, приведенной в приложениях Е и F. PR должен быть не менее 0,70 при сравнении неселективной 
среды с неселективной контрольной средой или как это установлено в стандарте или приложениях Е и F. 
Это также имеет место в особых случаях, когда сравнение проводят с предыдущей партией.

b) Если PR превышает 1,4, устанавливают причину этого.
c) SF для нецелевых микроорганизмов должен быть не менее 2.
В особых случаях см. приложения Е, F и J. Данные критерии могут быть неприменимы к средам, 

которые не указаны в приложениях Е и F, например, к тем, которые описаны в региональных стан
дартах.

7.2.2.2 Использование стандартных образцов при проверке роста микроорганизмов
Применяют стандартные образцы (RM), сертифицированные стандартные образцы или стандарт

ные образцы, произведенные в лаборатории, для получения стабильной бактериальной суспензии, со
держащей известное количество колониеобразующих единиц целевых или нецелевых штаммов. Ко
личество микроорганизмов, выросших на новой партии питательной среды, сравнивают с ожидаемым 
количеством КОЕ в стандартном образце, сертифицированном стандартном образце или стандартном 
образце, произведенным в лаборатории.

Для расчета допускаемых пределов можно использовать критическую разность (см. [34]). См. та
блицу 1.

Информация о приготовлении и оценке внутренних стандартных образцов приведена в [21] и [29].
Качество стандартных образцов проверяют с использованием контрольной среды.

7.3 Испытания питательных сред, используемых для мембранной фильтрации

Проводят предварительную оценку качества используемых мембранных фильтров в соответствии 
с ISO 7704, чтобы установить их пригодность для использования.

При тестировании эксплуатационных характеристик питательных сред применительно к мембран
ной фильтрации используют рабочие культуры и инокуляты, как это описано в 5.4.2. Инокулируют сре
ду-суспензию, в том числе жидкость-разбавитель, стерильную воду инокулятом с требуемой концентра
цией микроорганизмов, приведенной в 5.4.2.5.

Жидкость фильтруют в соответствии с требованиями конкретного стандарта. Мембрану помеща
ют на поверхность агара, который испытывают. Инокулируют достаточное количество мембран/слоев с 
целью получения в сумме приблизительно 100 КОЕ для испытаний на производительность. Процедуру 
повторяют с использованием новой мембраны и помещают вторую мембрану на поверхность контроль
ной среды, используя разведения, если они требуются для испытаний на селективность. Посевы инку
бируют в соответствии с конкретным стандартом.

Данную процедуру повторяют каждый раз, когда меняют партию мембран или используют новую 
партию среды.

При необходимости с целью оценки влияния мембраны на результаты тестовый инокулят также 
распределяют по испытуемой среде и контрольной среде в отсутствие мембран.

7.4 Методы количественных испытаний

7.4.1 Количественный метод посева штрихом
7.4.1.1 Методика
Рабочие культуры и инокуляты используют согласно 5.4.2.
При определении производительности и специфичности используют слой испытуемой среды и 

проводят штриховой посев каждого тест-микроорганизма таким образом, чтобы получить отдельные 
колонии.

При определении селективности используют один слой испытуемой среды и проводят штрихо
вой посев каждого тест-микроорганизма, прочерчивая единичную прямую линию при помощи петли, 
позволяющей отбирать 1 мм3 материала, на поверхности испытуемой среды. Для некоторых тест- 
микроорганизмов допускается проводить штриховой посев на том же слое среды в виде параллельных 
линий, избегая пересечений. Линии должны быть различимы, чтобы позволить наблюдение типичной 
морфологии. Допускается применять и другие стандартизованные методы штрихового посева.

Чашки инкубируют в условиях, установленных в конкретном стандарте.
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7.4.1.2 Интерпретация результатов
Интенсивность роста на слое после инкубации оценивают следующим образом:
- 0 соответствует нулевому росту;
- 1 соответствует слабому росту (либо сокращению роста или размеров колоний);
- 2 соответствует выраженному росту.
Целевые микроорганизмы должны соответствовать уровню 2 и иметь характерный внешний вид, 

размеры и морфологию колоний. В испытании на селективность степень ингибирования зависит от 
типа среды. Рост нецелевых микроорганизмов должен быть частично или полностью подавлен.

7.4.2 Определение специфичности
Определение термина «специфичность» приведено в 3.2.6. Специфичность питательной среды — 

возможность при определенных условиях выявить существенные видимые физиологические характе
ристики, позволяющие отличить данные микроорганизмы по размеру и морфологии колоний, а также 
выявить их присутствие, отсутствие и/или степень выраженности биохимических реакций. Требования 
к рабочим культурам и инокулятам приведены в 5.4.2.

7.4.3 Другие количественные методы для плотных сред
Допускается использовать другие количественные методы (см. [9], [21]).

8 Методы эксплуатационных испытаний жидких питательных сред

8.1 Общие положения

Настоящий раздел описывает количественные и качественные методы эксплуатационных испыта
ний жидких питательных сред. Блок-схема каждого метода приведена в приложении С.

8.2 Количественный метод эксплуатационных испытаний жидких питательных сред
с использованием пробирок (метод разведения до нулевого уровня)

8.2.1 Общие положения
Настоящий метод является основным методом, который допускается использовать для неселек

тивной или селективной жидкой среды. Он также пригоден для проведения эксплуатационных испыта
ний жидких сред, используемых для подсчета, например, в методах наиболее вероятного числа.

8.2.2 Приготовление серии разведений
- Выбирают репрезентативное количество пробирок (см. 6.3.1).
- Готовят подходящую серию разведений из рабочей культуры целевых или нецелевых микро

организмов в подходящем разбавителе, как это описано в ISO 6887-1 и ISO 8199, так, чтобы в наи
большем разведении (нулевой уровень) микроорганизмы отсутствовали (например, от 10-1 до Ю-10). 
Наиболее часто используют серию десятичных разведений, тем не менее серии разведений с шагом 
1/5 или 1/2 также являются пригодными.

- Серию разведений используют в течение установленного времени (см. 5.4.2.3).
- В течение времени выполнения работы переносят заданный объем (например, 0,1 см3 каждого 

разведения) на поверхность неселективной агаровой среды и распределяют по поверхности.
- Инкубируют в заданных условиях с целью обеспечения роста конкретного микроорганизма.
- Проводят подсчет количества колоний на поверхности агаровой среды для наименьшего разве

дения, содержащей не более 150 колоний, а также количество колоний для последующих разведений; 
результаты записывают.

8.2.3 Методика испытания жидкой среды
- Отбирают количество пробирок с испытуемой средой, соответствующее количеству пробирок 

серии разведений.
- Используя разведения, приготовленные по 8.2.2 и начиная с наибольшего разведения, иноку- 

лируют заданный объем суспензии тест-микроорганизма (например, 0,1 см3) в соответствующую про
бирку со средой.

- Пробирки инкубируют в условиях, установленных в соответствующем стандарте (см. 5.4.2.6).
- После инкубирования при помощи петли, удерживающей объем материала 10 мм3, пересевают 

материал каждой пробирки с инкубированной средой (при этом каждый раз используют новую петлю) 
на неселективную агаровую среду.

- Инокулированные слои инкубируют в условиях, обеспечивающих эффективный рост микроор
ганизмов.
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- После инкубирования исследуют каждый посев на наличие или отсутствие роста.
Примечание — Для целевых микроорганизмов, как правило, достаточно использовать разведения от 

10-5 до 10-8. Для нецелевых микроорганизмов, как правило, достаточными являются разведения от 10-1 до 10-4.

8.2.4 Вычисления и интерпретация результатов
Производительность жидкой обогатительной среды является удовлетворительной, если на

блюдается выраженный рост целевого микроорганизма (не менее 10 КОЕ из 10 мм3 материала 
петли) из разведений, которые позволяют получить менее 100 КОЕ при посеве 100 мм3 на поверх
ность среды.

Для селективных жидких сред определяют коэффициент селективности SF на основе наиболь
шего разведения рабочей культуры, демонстрирующего выраженный рост (не менее 10 КОЕ) на слое 
агара, и наибольшего разведения инокулированной селективной жидкой среды, демонстрирующей от
сутствие роста (или рост менее 10 КОЕ) нецелевого микроорганизма на неселективном агаровом слое. 
Значение SF должно быть не менее 2.

Примечание — Дополнительные методы количественного испытания жидких сред применительно к 
оценке разрабатываемых сред или в сравнительных исследованиях приведены в приложении I.

8.3 Качественный метод эксплуатационных испытаний жидких селективных
питательных сред с использованием пробирок

8.3.1 Общие положения
В данном методе используют целевые, нецелевые либо смесь целевых и нецелевых микроорга

низмов в одной пробирке.
8.3.2 Методика
- Отбирают количество пробирок, каждая из которых содержит 10 см3 среды или 10 см3 порции 

из каждой партии для испытаний (см. 3.1.2 и 6.3.1). Действуют в соответствии с процедурой, описанной 
ниже, в соответствии с требованиями, установленными в приложениях Е и F.

- Приготовление инокулятов см. 5.4.2.3.
- Инокуляция целевым микроорганизмом: инокулируют одну пробирку испытуемого бульона ино

кулятом, содержащим < 100 КОЕ целевого микроорганизма, и перемешивают.
- Инокуляция нецелевым микроорганизмом: инокулируют одну пробирку испытуемого бульона од

ним микроорганизмом при помощи инокулята с высокой концентрацией микроорганизма (> 1000 КОЕ) и 
перемешивают.

- Инокуляция целевым и нецелевым микроорганизмами в одной пробирке, когда это требуется в 
соответствии с приложениями Е и F или когда проводят оценку новой среды или нового изготовителя: 
инокулируют одну пробирку испытуемого бульона целевым микроорганизмом в количестве < 100 клеток 
и большим количеством нецелевых микроорганизмов (> 1000 клеток на каждую пробирку) и перемеши
вают.

- Пробирки инкубируют в условиях, установленных в конкретных стандартах (см. 5.4.2.6).
- Отбирают петлей материал (приблизительно 10 мм3) из пробирки, содержащей целевой микро

организм, и проводят посев штрихом на слое неселективной среды (например, TSA).
- При использовании смешанной культуры целевого и нецелевых микроорганизмов отбирают пет

лей материал (приблизительно 10 мм3) и проводят посев штрихом на слое среды, специфичной для 
целевого микроорганизма.

- Отбирают петлей материал (приблизительно 10 мм3) культуры нецелевого микроорганизма и 
проводят посев штрихом на поверхность селективной среды (например, XLD).

- Посевы инкубируют в условиях, установленных в конкретных международных стандартах.
При использовании больших объемов среды пользователь может принять решение о пропорцио

нальном увеличении размера инокулята с тем, чтобы были получены эквивалентные результаты.
8.3.3 Вычисления и интерпретация результатов
Производительность испытуемого жидкого бульона является удовлетворительной, если наблю

дается выраженный рост (не менее 10 КОЕ или линия сплошного роста) целевого микроорганизма на 
среде, специфичной для данного микроорганизма.

Селективность испытуемого жидкого бульона является удовлетворительной, если наблюдается 
отсутствие роста (или менее 10 КОЕ) нецелевых микроорганизмов на поверхности неселективной ага
ровой среды.
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8.4 Качественный метод эксплуатационных испытаний жидких сред с использованием
одной пробирки (определение мутности)

8.4.1 Общие положения
Настоящий метод пригоден для эксплуатационных испытаний неселективных жидких питатель

ных сред и селективных сред, используемых для испытаний с подтверждением (например, бульона с 
бриллиантовым зеленым, желчью и лактозой [BGBLB], см. [41]). Метод является чисто качественным, и 
подсчитанные баллы являются только ориентировочными. По сути, мутные среды могут тестироваться 
данным методом, если только с них пересевают на плотную среду с тем, чтобы продемонстрировать 
наличие роста.

Для прозрачных сред использована следующая градация:
- 0 соответствует отсутствию мутности;
- 1 соответствует незначительной мутности;
- 2 соответствует выраженной мутности.
8.4.2 Методика
8.4.2.1 Среда предварительного обогащения
- Отбирают количество пробирок, каждая из которых содержит 10 см3 среды или 10 см3 порции 

каждой испытуемой партии (см. 3.1.2 и 6.3.1).
- При эксплуатационных испытаниях среды предварительного обогащения, например буферной 

пептонной воды (BPW), инокулируют среду подходящим объемом инокулята (см. конкретный стандарт), 
содержащим < 100 КОЕ, добавляя инокулят непосредственно в испытуемую среду.

- Приготовление инокулятов см. 5.4.2.3.
- Пробирку инкубируют в условиях, установленных в конкретном стандарте (см. 5.4.2.6).
- Исследуют среду на наличие роста микроорганизмов.
8.4.2.2 Подтверждающая среда
- При эксплуатационных испытаниях жидкой подтверждающей среды испытуемую среду иноку

лируют суспензией рабочей культуры (содержащей > 106 КОЕ/см3) при помощи петли, позволяющей 
отбирать 1 мм3 материала.

- Пробирку инкубируют в условиях, установленных в конкретных стандартах (см. 5.4.2.6).
- Если неинокулированная среда изначально мутная, проводят пересев на плотную среду, инку

бируют слои в условиях, установленных в конкретных стандартах, и исследуют среду на наличие роста.
8.4.3 Интерпретация результатов
- Качественную оценку проводят визуально, наблюдая выраженную мутность (т. е. на уровне 2), 

что соответствует выраженному росту (см. 8.4.1). Качественную оценку непрозрачных сред при приго
товлении проводят, наблюдая рост на плотной среде.

Примечания
1 В некоторых случаях рост микроорганизмов можно наблюдать только как агрегацию клеток или образо

вание осадка из клеток на дне пробирки или бутылки. В данном случае улучшить оценку и интерпретацию может 
тщательное встряхивание.

2 При помощи данного метода можно также определять другие характеристики, такие как газообразование 
или изменение цвета.

9 Методы эксплуатационных испытаний разбавителей 
и транспортных сред

9.1 Общие положения

Микробиологические эксплуатационные испытания проводят на пробе, которая является репре
зентативной для партии конечного продукта (см. 6.3.1).

9.2 Метод испытаний разбавителей

9.2.1 Метод количественного испытания разбавителей
9.2.1.1 Общие положения
Данный метод определяет способность разбавителя обеспечивать выживаемость микроорганиз

мов при отсутствии нежелательного размножения или сокращения их количества в течение периода 
контакта с разбавителем до посева на агар или инокуляции в жидкую среду.
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9.2.1.2 Методика
Инокулируют испытуемую порцию (например, 9 см3) разбавителя 1 см3 суспензии тест- 

микроорганизма, содержащей приблизительно 104 КОЕ/см3, и перемешивают (информация, касающая
ся приготовления инокулята, приведена в 5.4.2). Незамедлительно отбирают 0,1 см3 инокулированного 
разбавителя и распределяют по поверхности неселективного агара (контрольная среда), например, 
среды TSA (to).

Выдерживают инокулированный разбавитель при комнатной температуре в течение периода вре
мени, установленного в соответствующей части ISO 6887 (все части) или ISO 8199, который длится с 
момента окончания приготовления исходной суспензии и до момента, когда инокулят начинает контак
тировать с питательной средой (как правило, 45 минут). Перемешивают, отбирают тот же самый объем 
(0,1 см3) и повторно проводят посев на контрольной среде (t|).

Контрольную среду инкубируют при заданной температуре и в течение определенного периода 
времени (например, при температуре 30 °С в течение 72 ч).

9.2.1.3 Считывание и интерпретация результатов
После инкубирования подсчитывают колонии в чашках tg и t1.
Количество микроорганизмов, I,, после инкубирования разбавителя должно быть в пределах ± 30 % 

от первоначального количества (tg).

9.3 Метод испытания транспортных сред

9.3.1 Общие положения
Настоящий метод устанавливает способность транспортной среды обеспечивать выживаемость 

инокулированных микроорганизмов в течение периода транспортирования при отсутствии нежелатель
ного размножения или сокращения их количества.

Если транспортные системы оснащены устройством отбора проб, его используют для инокуляции 
транспортной среды. В иных случаях инокуляцию проводят в условиях, которые имеют место на практике.

Инокулированную транспортную среду инкубируют при заданной температуре и в течение опреде
ленного периода времени, как это принято на практике или установлено в конкретном стандарте [12], [13].

П р и м е р  —  Транспортные системы для транспортирования проб в условиях пониженной тем
пературы тестируют при температуре (5 ± 3) °С, когда период транспортирования стандартный (на
пример, составляет 24 ч до проведения повторного посева).

9.3.2 Метод количественных испытаний жидких транспортных сред
9.3.2.1 Методика
Порцию пробы (например, объемом 10 см3) жидкой транспортной среды инокулируют подходя

щим тест-микроорганизмом, для которого используется среда. Количество микроорганизмов для каж
дой пробирки на 10 см3 должно составлять от 103 до 104 клеток; инокулят готовят по 5.4.2. Незамед
лительно отбирают 0,1 см3 инокулированной среды и распределяют ее по поверхности неселективной 
агаровой среды (контрольной среды), например, TSA(t0).

При инокуляции транспортной системы устройством для отбора проб устройство помещают в под
ходящий объем (например, для тампонов — 0,1 см3) разведения рабочей культуры (содержащей от 
103 до 104 клеток) приблизительно на 10 с и затем инокулируют транспортную среду устройством для 
отбора проб. Незамедлительно отбирают 0,1 см3 инокулированной жидкой транспортной среды и рас
пределяют ее по поверхности неселективной агаровой среды (контрольной среды), например, TSA(t0).

Инокулированные транспортную и контрольную среды инкубируют при заданной температуре и в 
течение определенного периода времени, как это принято на практике или установлено в конкретном стан
дарте: например, транспортную среду — при температуре 25 °С в течение 5 сут., контрольную среду — при 
температуре 30 °С в течение 3 сут. После этого повторно проводят посев на контрольной среде (t,).

9.3.2.2 Считывание и интерпретация результатов
После инкубирования подсчитывают колонии в чашках^ и tr
Количество микроорганизмов, t1, после инкубирования транспортной среды должно быть в преде

л а х ! 30 % от первоначального количества (t0).
9.3.3 Метод количественных испытаний плотных транспортных сред
9.3.3.1 Методика
Инокулируют порцию пробы плотной транспортной среды подходящим тест-микроорганизмом, 

для которого используется среда. Количество микроорганизмов в инокуляте должно составлять от 104 
до 106 клеток; инокулят готовят по 5.4.2.
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При инокуляции транспортной системы устройством для отбора проб устройство помещают в под
ходящий объем (например, для тампонов — 100 мм3) разведения рабочей культуры (содержащей от 
104 до 106 клеток) приблизительно на 10 с и затем инокулируют транспортную среду устройством для 
отбора проб.

Инокулированную транспортную среду инкубируют при заданной температуре и в течение опре
деленного периода времени, как это принято на практике или установлено в конкретном стандарте. 
Пересевают на неселективную агаровую среду (контрольную среду), например TSA, и инкубируют, как 
это принято на практике или установлено в конкретном стандарте.

9.3.3.2 Считывание и интерпретация результатов
После инкубирования исследуют неселективную агаровую среду на наличие роста микроорга

низмов.
После инкубирования должен наблюдаться заметный рост.

10 Документирование результатов испытаний

10.1 Информация, предоставляемая изготовителем

Изготовитель или поставщик питательных сред по требованию должен предоставить конкретные 
характеристики роста микроорганизмов, а также основную информацию, касающуюся конкретной пар
тии питательной среды.

10.2 Прослеживаемость

Все данные по повседневным эксплуатационным испытаниям должны быть задокументированы 
надлежащим образом и храниться в течение необходимого периода времени в соответствии с исполь
зуемой системой качества. Для документирования и оценки результатов испытаний рекомендуется ис
пользование контрольных диаграмм (см. приложение D).
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Приложение А 
(справочное)

Обозначение ингредиентов питательных сред в международных стандартах 
на микробиологический анализ пищевых продуктов, кормов для животных и воды

А.1 Общие положения
С целью гармонизации описания различных ингредиентов питательных сред в микробиологических методах, 

изложенных в международных стандартах, 1БОЯК 34/ПК 9 одобрил использование нижеприведенных обозначений.

А.2 Пептоны
- Ферментативный перевар казеина.

П р и м е ч а н и е  — Данный препарат содержит панкреатический или пептический перевар казеина, трипти
ческий перевар казеина и триптон;

- ферментативный перевар сои или соевого шрота;
- ферментативный перевар животных тканей.

П р и м е ч а н и е  — Данный препарат содержит мясной пептон, пептический перевар мяса, панкреатиче
ский перевар мяса;

- ферментативный перевар сердца;
- ферментативный перевар желатина;
- ферментативный перевар животных и растительных тканей.

П р и м е ч а н и е  — Данный препарат содержит триптозу;

- кислотный гидролизат казеина.

А.З Экстракты и настойки
- Мясной экстракт и мясная настойка;
- сердечно-мозговой экстракт и сердечно-мозговая настойка;
- дрожжевой экстракт.

А.4 Агар
Бактериологический агар.

А.5 Другие препараты
- Эмульсия яичного желтка;
- сухое обезжиренное молоко;
- цельная, дефибринированная или лизированная кровь, кровяная мука, плазма, фибриноген, гемин опре

деленных видов животных;
- бычья желчь для бактериологических целей;
- желчные соли.

П р и м е ч а н и е  — В том числе желчные соли № 3.
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Приложение В 
(обязательное)

Приготовление контрольных (эталонных) 
исходных культур и рабочих культур

В.1 Приготовление контрольной (эталонной) исходной культуры из контрольного 
(эталонного) штамма

Проверка и архивирование 
документации

Воспроизведение согласно 
инструкциям изготовителя®

Посев на агаре с овечьей 
кровью (5 %), TSA-arape 
или другой подходящей 

плотной среде

Проверка чистоты 
и характеристик штаммаь

Нет

Приготовление суспензии 
в подходящей среде®

Распределение 
по криопробиркам®1 
и замораживаниее

Рисунок В.1 — Блок-схема приготовления контрольной (эталонной) 
исходной культуры из контрольного (эталонного) штамма

а Как правило, повторное суспензирование в питательном бульоне и время контактирования для оживления. 
ь Проверка морфологии колоний и окраски по Граму или идентификация с использованием биохимических тестов. 
с Например, криозащитная среда, такая какТЭВ с добавкой от 10 до 15 % (по объему) глицерина. 
d Криопробирки могут содержать шарики.
е Замораживание при температуре ниже минус 70 °С позволяет хранить длительное время. Срок хранения 

при более высоких температурах ограничен [36].
f Может также использоваться как рабочая культура.
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В.2 Приготовление рабочей культуры из контрольной (эталонной) исходной культуры

Рисунок В.2 — Блок-схема приготовления рабочей культуры 
из контрольной (эталонной) исходной культуры

а Проверяют и архивируют документы, в том числе проверяют прослеживаемость по контрольному штамму 
и иные соответствующие характеристики в случае, если контрольная исходная культура получена из стороннего 
источника.

ь Данная процедура предпочтительнее.
с Данная процедура может быть необходима для некоторых штаммов, например, для количественных ис

пытаний. Документируют все стадии.
d Например, инокулируют пробирку со средой TSA, TSA с овечьей кровью или другой подходящей средой, 

инкубируют в течение 24 ч и хранят при подходящей температуре (от 18 до 25 °С или от 2 до 8 °С в зависимости от 
вида микроорганизмов) в течение четырех недель [36].

е Например, криозащитная среда, такая как TSB с добавкой от 10 до 15 % (по объему) глицерина. Заморажи
вание при температуре ниже минус 70 °С позволяет хранить длительное время. Срок хранения при более высоких 
температурах ограничен [36].
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Приложение С 
(обязательное)

Блок-схемы методов эксплуатационных испытаний

С.1 Общие положения
См. раздел 7.

С.2 Количественный метод для плотных питательных сред: производительность 
и селективность (см. 7.2.2 и рисунок С.1)

Обозначения:
PR — коэффициент производительности;
SF — коэффициент селективности.
Коэффициент производительности PR можно использовать при сравнении:
a) неселективной среды с неселективной контрольной средой;
b) селективной среды с неселективной контрольной средой;
c) селективной среды с селективной контрольной средой.

П р и м е ч а н и е  — Информация, касающаяся инкубирования (см. третью ячейку данной блок-схемы), при
ведена в 5А2.6.

Рисунок С.1 — Блок-схема количественных испытаний плотных питательных сред
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С.З Количественный метод эксплуатационных испытаний жидких обогатительных сред 
с использованием пробирок. Метод разведения до нулевого уровня (см. 8.2 и рисунок С.2)

П р и м е ч а н и е  — Информация, касающаяся инкубирования (см. пятую ячейку данной блок-схемы), при
ведена в 54.2.6.

Рисунок С.2 — Блок-схема проведения эксплуатационных испытаний жидких обогатительных сред
(с разведением до нулевого уровня)
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С.4 Качественный метод для жидких селективных обогатительных сред с использованием 
одной пробирки (используют целевые, нецелевые или смесь целевых 
и нецелевых микроорганизмов в одной пробирке) (см. 8.3 и рисунок С.З)

П р и м е ч а н и е  — Информация, касающаяся инкубирования (см. пятую ячейку каждой колонки данной 
блок-схемы), приведена в 5.4.2.6.

Рисунок С.З — Блок-схема метода качественных испытаний 
для жидких селективных обогатительных сред с использованием одной пробирки
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С.5 Качественный метод для неселективных и селективных жидких сред с использованием одной 
пробирки: определение мутности (см. 8.4 и рисунок С.4)

При необходимости проверяют наличие признаков бактериального роста в каждой жидкой среде (например, 
наличие газообразования, изменение цвета).

П р и м е ч а н и е  — Информация, касающаяся инкубирования (см. третью ячейку данной блок-схемы), при
ведена в 5.4.2.6.

Рисунок С.4 — Блок-схема качественного испытания жидких сред 
с использованием одной пробирки (определение мутности)
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Приложение D 
(справочное)

Пример карточки записи результатов испытаний питательных сред

D.1 Пример карточки записи результатов испытаний питательных сред приведен в таблице D.1. 

Т а б л и ц а  D.1

Контрольная карточка внутренних испытаний качества питательных сред

Питательная среда: Объем: Дата розлива: Внутренний код 
партии:

Обезвоженная среда (и код): Поставщик: Партия Количество: Дата/подпись:

Добавка: Поставщик: Партия Количество: Дата/подпись:

Подробная информация о процессе

Контроль физического качества

Ожидаемый внешний вид 
обезвоженной питательной 
среды:

Цвет нормаль
ный

Сыпучесть вы
сокая

Качество под
тверждено: 
да □ нет□

Дефекты: Дата/подпись:

Ожидаемое значение pH: Измеренное 
значение pH:

Качество под
тверждено: 
да □ нет□

Дефекты: Дата/подпись:

Ожидаемое количество среды 
и/или толщина слоя:

Наблюдается: Качество под
тверждено: 
да □ нет □

Дефекты: Дата/подпись:

Ожидаемый цвет: Наблюдается: Качество под
тверждено: 
да □ нет□

Дефекты: Дата/подпись:

Ожидаемая прозрачность/на- 
личие оптических аномалий:

Наблюдается: Качество под
тверждено: 
да □ нет □

Дефекты: Дата/подпись:

Ожидаемая стабильность/кон- 
систенция/влажность геля:

Наблюдается: Качество под
тверждено: 
да □ нет □

Дефекты: Дата/подпись:

Микробное заражение

Количество испытуемых ча
шек или пробирок:

Инкубирование:

Результат: Качество под
тверждено: 
да □ нет□

Количество 
зараженных 
чашек или про
бирок:

Дата/подпись:

Микробиологический рост — Производительность Метод контроля: количественный □ качественный □

Штаммы: 
Инкубирование: 
Контрольная среда:

Критерии: Результат: Качество под
тверждено: 
да □ нет □

Дата/подпись:
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  D. 1

Контрольная карточка внутренних испытаний качества питательных сред

Микробиологический рост — Селективность Метод контроля: количественный □ качественный □

Штаммы: 
Инкубирование: 
Контрольная среда:

Критерии: Результат: Качество под
тверждено: 
да □ нет □

Дата/подпись:

Микробиологический рост — Специфичность Метод контроля: количественный □ качественный □

Штаммы: 
Инкубирование: 
Контрольная среда:

Критерии: Результат: Качество под
тверждено: 
да □ нет□

Дата/подпись:

Разрешение на выпуск партии

Информация о хранении: Разрешение на выпуск партии 
да □ нет □

Дата/подпись:
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Приложение Е 
(обязател ьное)

Тест-микроорганизмы и эксплуатационные критерии для питательных сред, 
которые широко используют в пищевой микробиологии

В настоящем приложении приведена информация о питательных средах, условиях культивирования, тест- 
микроорганизмах, номерах культурной коллекции тест-микроорганизмов и ожидаемых реакциях при проведении 
эксплуатационных испытаний питательных сред.

Для проведения испытаний отбирают определенные штаммы с целью гарантирования схожести результатов 
в разных лабораториях и облегчения демонстрации различий между средами (от партии к партии, а также в зави
симости от изготовителя). Данные штаммы прошли всестороннюю оценку с целью гарантирования их пригодности 
и стабильности при эксплуатации.

В случае, когда приводится более чем один штамм в каждом аспекте эксплуатационных испытаний (произво
дительность, селективность, специфичность), должны как минимум использоваться штаммы, обозначенные сим
волом Ь. Коммерческие и некоммерческие поставщики предполагают использование дополнительных штаммов, 
например, указанных в таблице Е.1, чтобы более обоснованно гарантировать качество поставляемых питательных 
сред.

Таблица Е.1 была составлена с учетом контрольных штаммов, используемых в Европейской фармакопее 
(ЕР), и рекомендаций, касающихся питательных сред для пищевой микробиологии рабочей группы Международ
ного комитета по пищевой микробиологии и гигиене (ICFMH). Эти критерии должны быть включены в конкретные 
международные стандарты при их разработке и пересмотре в будущем. Валидированной партией питательной 
среды является партия, которая демонстрирует удовлетворительные эксплуатационные характеристики. Номера 
штаммов, указанные в таблице Е.1, заимствованы из каталога универсальных идентификаторов штаммов, со
ставленных Всемирным центром данных по микроорганизмам (WDCM) [20]. Данный каталог содержит данные о 
контрольных штаммах, представленных каждым номером WDCM, а также контактные данные о культурных коллек
циях. Все приведенные среды описаны в европейских и международных стандартах.

Если имеют место различия в характеристиках штаммов, исследуют возможные воздействия на питатель
ную среду (например, при получении одной и той же среды от различных производителей) и приобретают допол
нительную контрольную культуру из коллекции культур, в которой данная культура первоначально находилась. 
Пользователи могут запрашивать соответствующую информацию, касающуюся изменчивости штаммов, у РГ 5 
«Питательные среды» 1ЭОЯК 34/ПК 9 через секретариат 1ЭОЯК 34/ПК 9.
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Т а б л и ц а  Е.1 — Тест-микроорганизмы и эксплуатационные критерии для питательных сред, широко используемых в пищевой микробиологии

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

Агар 
для 

Listeria 
в соответ

ствии с 
Ottaviani 
и Agosti

S Listeria
monocyto

genes

ISO 11290-2 Произво
дитель

ность

(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1 )°С

Listeria 
monocyto
genes 4b 
Listeria 

monocyto
genes 1/2a

00021b 

00109

TSA Коли
чест

венный

Pr *0 ,5 Сине-зеленые 
колонии с непро
зрачным ореолом

Селектив
ность

Escherichia
colfi

Enterococcus 
faecalisd

00012 
или 00013

00009 
или 00087

Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Специ
фичность

Listeria
innocua

00017 — Качест
венный

— Сине-зеленые 
колонии без непро

зрачного ореола

Baird-
Parker

S Коагулаза- 
положитель- 

ный стафило
кокк

ISO 6888-1 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(37 ± 1)°С

Staphylococ
cus aureus

00034b
00032

TSA Коли
чест

венный

Pr >0,5 Черные или серые 
колонии с про

зрачным ореолом 
(реакция просвет
ления с яичным 

желтком)

Селектив
ность

(48 ± 2) ч / 
(37 ± 1)°С

Escherichia
co//d

00012
00013

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Специ
фичность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(37 ± 1)°С

Staphylococ
cus

Saprophyticus 
Staphylococ

cus epidermidis

00159b 

00036

Качест
венный

Черные или серые 
колонии без реак
ции просветления 
с яичным желтком

BGBLB L Колиформы ISO 4831 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(37 ± 1)°С

Escherichia coli

Citrobacter
freundii

00012b
00013
00006

Качест
венный

Мутность 
(2)f и

газообра
зование в 
пробирке 
Дюрхема

Газообразование 
и мутность

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



“  Продолжение таблицы Е. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

BGBLB L Колиформы ISO 4831 Селектив
ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(37 ± 1)°С

Enterococcus
faecalisd

00009
00087

Качест
венный

Частичное 
ингибиро
вание без 
газообра
зования

CFC S Pseudomonas
spp.

ISO 13720 Произво
дитель

ность

(44 ± 4) ч/ 
(25 ± 1) °С

Pseudomonas
fluorescens

Pseudomonas
fragi

00115b 

00116

TSA Коли
чест

венный

Pr 2=0,5

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012
00013

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

DG18 S Дрожжи и 
плесени

ISO 21527-2 Произво
дитель

ность

5 сут/ 
(25 ± 1) °С

Saccharomy- 
ces cerevisiae 
Wallemia sebi 

Aspergillus 
restrictus 
Eurotium 
rubrum

00058b

00182b
00183

00184

SDA Коли
чест

венный

Pr ^0,5 Характерные для 
каждого вида коло

ни и/ростки

Селектив
ность

Escherichia
coli

00012
или

000139

— Качест
венный

Отсутст
вие роста

—

Bacillus 
subtilis subsp. 

spizizenii

00003

DRBC S Дрожжи и 
плесени

ISO 21527-1 Произво
дитель

ность

5 сут/ 
(25 ± 1)°С

Saccharomy- 
ces cerevisiae 

Aspergillus 
brasiliensis 

Candida albi
cans

Mucor racemo- 
sus

00058b

00053b

00054

00181

SDA Коли
чест

венный

^R -  0,5 Характерные для 
каждого вида коло

ни и/ростки

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



Продолжение таблицы Е. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

DRBC S Дрожжи и 
плесени

ISO 21527-1 Селектив
ность

5 сут/ 
(25 ± 1) °С

Escherichia
coli

Bacillus 
subtilis subsp. 

spizizenii

00012 или 
000139

00003

Качест
венный

Отсутст
вие роста

ЕС L Escherichia
coli

ISO 7251 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(44 ± 1) °С

Escherichia coli 00012b
00013

Качест
венный

Мутность 
(2)f и

газообра
зование в 
пробирке 
Дюрхема

Газообразование 
и мутность

Селектив
ность

Pseudomonas
aeruginosa

00025 — Качест
венный

Отсутст
вие роста

—

IS («TS») S Сульфитре-
дуцирующие

бактерии

ISO 15213 Произво
дитель

ность

(24 ± 3) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(37 ± 1)°С 
анаэроб

ная атмос
фера

Clostridium
perfringens

00007b
00080

TSA или 
другая не
селектив
ная среда 
для ана
эробных 
бактерий

Коли
чест

венный

-  0,5 Черные колонии

Специ
фичность

Escherichia
colid

00012
00013

— Качест
венный

— Отсутствие
почернения

LST L Колиформы ISO 4831 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(30 ± 1)°С

Escherichia coli

Citrobacter
freundii

00012b
00013
00006

Качест
венный

Мутность 
(2)fi и 

газообра
зование в 
пробирке 
Дюрхема

Газообразование и 
мутность

Селектив
ность

Enterococcus
faecalisd

00009
00087

— Качест
венный

Отсутст
вие роста

—

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



g  П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

LST L Escherichia
coli

ISO 7251 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч / 
(37 ± 1)°С

Escherichia coli 00012b
00013

Качест
венный

Мутность 
(2)fi и 

газообра
зование в 
пробирке 
Дюрхема

Газообразование и 
мутность

Селектив
ность

Enterococcus 
faecal is6

00009
00087

— Качест
венный

Отсутст
вие роста

—

mCCDA S Campylo
bacter

ISO 10272-2 Произво
дитель

ность

(44 ± 4) ч/ 
(41,5 ± 1)°С, 
микроаэроб- 
ная атмос- 

фера

Campylobacter
jejuni6

Campylobacter
coli6

00156
00005
00004

Кровяной
агар

Коли
чест

венный

-  0.5 Сероватые, пло
ские и влажные, 

иногда с металли
ческим блеском

Селектив
ность

Escherichia
coli6

00012 
или 00013

— Качест
венный

— —

Staphylococ
cus aureus

00034 — Качест
венный

— —

MRS S Lactic acid 
bacteria

ISO 15214 Произво
дитель

ность

(72 ± 3) ч/ 
(30 ± 1)°С

Lactobacillus
sakei

Lactococcus
lactis

Pediococcus
pentosaceus

00015b 

00016b 

00158

Партия 
среды MRS 
уже вали- 
дирована

Коли
чест

венный

Pr >0,7 Колонии, характер
ные для каждого 

вида

Селектив
ность

(72 ± 3) ч/ 
(30 ± 1)°С

Escherichia
coli6

Bacillus cereus

00012 
или 00013

00001

Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

MYP S Bacillus
cereus

ISO 7932 Произво
дитель

ность

(24 ± 3) ч -  
(44 ± 4) ч/ 
(30 ± 1)°С

Bacillus cereus 00001 TSA Коли
чест

венный

Pr >0,5 Розовые колонии с 
ореолом осадка

Селектив
ность

(44 ± 4) ч/ 
(30 ± 1)°С

Escherichia
coli6

00012 
или 00013

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Специ
фичность

Bacillus subtilis 
subsp. 

spizizenii

00003 Качест
венный

— Желтые колонии 
без ореола осадка

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

RPFA S С о а д и -
lase-positive
staphylococci

ISO 6888-2 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Staphylococ
cus aureus

00034b
00032

TSA Коли
чест

венный

-  0,5 Черные или серые 
колонии с ореолом 

мутности

Селектив
ность

(48 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Escherichia
co lt

00012 
или 00013

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Специ
фичность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Staphylococ
cus

Saprophyticus 
Staphylococ

cus epidermidis

00159b 

00036

Качест
венный

Черные или серые 
колонии без орео

ла мутности

РРА S Pseudomonas
spp.

ISO /
TS 11059

Произво
дитель

ность

(48 ± 2) ч/ 
(25 ± 1)°С

Pseudomonas
fluorescens

Pseudomonas
aeruginosa

00115b 

00025

TSA Коли
чест

венный

PR S 0,5

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

ТВХ S P-d-
Glucuroni-

dasepositive
Escherichia

coli

ISO 16649-1 
и

ISO 16649-2

Произво
дитель

ность

(21 ± 3) ч/ 
(44 ± 1) °С

Escherichia
colt'

00012d
00013d
00202b

TSA Коли
чест

венный

-  0.5 Синие колонии

Селектив
ность

Enterococcus 
faecalisd

00009
00087

Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Специ
фичность

Citrobacter
freundii

Pseudomonas
aeruginosa

00006b

00025

Качест
венный

Колонии от белого 
до зелено-бежево

го цвета

TSC (SC) S Clostridium
perfringens

ISO 7937 Произво
дитель

ность

(20 ± 2) ч/ 
(37 ± 1) °С 
анаэроб

ная атмос
фера

Clostridium
perfringens

00007b
00080

TSA или 
другая не
селектив
ная среда 
для ана
эробных 
бактерий

Коли
чест

венный

PR >0,5 Черные колонии

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



j§ П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

TSC (SC) S Clostridium
perfringens

ISO 7937 Селектив
ность

(20 ± 2) ч/ 
(37 ± 1) °С 
анаэроб

ная атмос- 
фера

Escherichia
cohd

00012 
или 00013

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Pseudomonas
aeruginosa

00025

VRBG S Enterobacteri-
aceae

ISO 21528-2 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч/ 
(37 ± 1) °С

Escherichia coli 
Salmonella 

Typhimuriumd'1 
Salmonella 
Enteritidisd''

00012b
00013
00031
00030

TSA Коли
чест

венный

-  0.5 Колонии от розо
вого до красного 
цвета с или без 
ореола осадка

Селектив
ность

Enterococcus 
faecalisd

00009
00087

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

VRBL S Колиформ- 
ные бактерии

ISO 4832 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч/ 
(30 ± 1)°С

Escherichia coli 00012b
00013

TSA Коли
чест

венный

-  0.5 Пурпурно-красные 
колонии с или без 

ореола осадка

Селектив
ность

Enterococcus
faecalisd

00009
00087

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Специ
фичность

Pseudomonas
aeruginosa

00025 Качест
венный

— Колонии, имеющие 
окраску от бесцвет

ной до бежевой

Неселективные среды для подсчета микроорганизмов

PC А 
МРСА

S Подсчет
колоний

ISO 4833 Произво
дитель

ность

(72 ± 3) ч/ 
(30 ± 1)°С

Bacillus subtilis 
subsp. 

Spizizenii 
Escherichia coli 

Staphylococ
cus aureus

00003b

00012b
00013
00034

TSA Коли
чест

венный

Pr ^0,7

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



Продолжение таблицы Е. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

Селективные среды для обогащения

Bolton L Campylo
bacter

ISO 10272-1 Произво
дитель

ность

(5 ± 1)ч/ 
(37 ± 1)°С 

затем 
(44 ± 4) ч/ 

(41,5 ± 1)°С 
микроаэроб- 
ная атмос

фера

Campylobacter
je ju n i

Campylobacter
coli

+ Escherichia 
co//d

+ Proteus 
mirabilis

00156 
или 00005 

00004

00012
00013
00023

Качест
венный

> 10 ко
лоний на 
mCCDA

Сероватые, пло
ские и влажные, 

иногда с металли
ческим блеском

Селектив
ность

Escherichia
co//d

Proteus
mirabilis

00012
00013
00023

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0) 
на TSA

—

ЕЕ L Enterobacteri-
aceae

ISO 21528-1 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Escherichia coli

+ Enterococcus 
faecalisd

00012b 
00013 
00009 

или 00087

— Качест
венный

> 10 ко
лоний на 

VRBG

Колонии от розо
вого до красного 
цвета с или без 
ореола осадка

Salmonella
Typhimuriumi
Salmonella
Enteritidis'

+ Enterococcus 
faecalisd

00031
или

00030

00009 
или 00087

Селектив
ность

Enterococcus
faecalisd

00009 
или 00087

— Качест
венный

Полное 
ингибиро
вание (0) 
на TSA

—

СО

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



£  П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

Fraser L Listeria mono
cytogenes

ISO 11290-1 Произво
дитель

ность

(48 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Listeria 
monocyto
genes 4b 

+ Escherichia 
colid

+ Enterococcus 
faecalisd

00021b

00012 
или 00013 

00009 
или 00087

Качест
венный

более 10 
колоний 
на агаре 

для Listeria 
в соот

ветствии с 
Ottaviani 
и Agosti

Сине-зеленые 
колонии с ореолом 

мутности

Listeria 
monocyto
genes 1/2a 

+ Escherichia 
co//d

+ Enterococcus 
faecalisd

00109

00012 
или 00013 

00009 
или 00087

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Качест
венный

Полное 
ингибиро

вание 
(0) на TSA

Enterococcus 
faecalisd

00009 
или 00087

— Качест
венный

< 100
колоний на 

TSA

—

Giolitti
Cantoni

L Coagu-
lase-positive
staphylococci

ISO 6888-3 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч -  
(48 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Staphylococ
cus aureus 

+ Escherichia 
co//d

00034ь

00012 
или 00013

Качест
венный

> 10
колоний на 

Baird 
Parker 

или RPFA

Колонии, характер
ные для каждой 
среды (см. ISO 

6888-1
для Baird Parker и 

ISO 6888-2 
для RPFA)

Staphylococ
cus aureus 

+ Escherichia 
co//d

00032

00012 
или 00013

Селектив
ность

48 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Качест
венный

Полное 
ингибиро

вание 
(0) на TSA

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

Half-
Fraser

L Listeria mono
cytogenes

ISO 11290-1 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч/ 
(30 ± 1)°С

Listeria 
monocyto
genes 4b 

+ Escherichia 
co//d

+ Enterococcus 
faecalisd

00021b

00012 
или 00013 

00009 
или 00087

Качест
венный

более 10 
колоний 
на агаре 

для Listeria 
в соот

ветствии с 
Ottaviani 
и Agosti

Сине-зеленые 
колонии с ореолом 

мутности

Listeria 
monocyto
genes 1/2a 

+ Escherichia 
co//d

+ Enterococcus 
faecalisd

00109

00012 
или 00013 

00009 
или 00087

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Качест
венный

Полное 
ингибиро

вание 
(0) на TSA "

Enterococcus 
faecalisd

00009 
или 00087

— Качест
венный

< 100
колоний на 

TSA

—

ITC L Yersinia
enterocolitica

ISO 10273 Произво
дитель

ность

(44 ± 4) ч/ 
(25 ± 1)°С

Yersinia en
terocolitica 

+ Escherichia 
co//d

+ Pseudomo
nas

aeruginosa

00038ь

00012

или 00013 
00025

Качест
венный

более 10 
колоний 

на CIN или 
SSDC

Колонии, характер
ные для каждой 
среды (см. ISO 

10273)

Селектив
ность

Pseudomonas 
Aeruginosa 

Proteus mira- 
bilis

00025

00023

Качест
венный

Полное 
ингибиро

вание 
(0) на 
TSA

4*.
сл

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



^  П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

МКТТп L Salmonella ISO 6579 Произво
дитель

ность

(24 ± 3) ч/ 
(37 ± 1) °С

Salmonella 
Enteritidisd'' 
Salmonella 

Typhimuriumd■' 
+ Escherichia 

colfl
+ Pseudomo

nas aeruginosa

00030

00031

00012 или 
00013 
00025

Качест
венный

> 10 ко
лоний на 

XLD
или другой 
выбранной 

среде

Колонии, характер
ные для каждой 
среды (см. ISO 

6579)

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Качест
венный

Частичное 
ингибиро

вание 
< 100

колоний на 
TSA

Enterococcus 
faecalisd

00009 
или 00087

— Качест
венный

<10 коло
ний на TSA

—

MSRVk SS Salmonella ISO 6579 Произво
дитель

ность

2 ■ (24 ± 
3)ч/

(41,5 ± 1) °С

Salmonella 
Enteritidisd'' 
Salmonella 

Typhimurium6-'

00030

00031

Качест
венный

Серо
белая 

мутная 
зона, рас
пространя
ющаяся от 
инокули- 
рованных 

капель 
(капли). 
По ис

течении 
24—48 ч 
мутная 

зона 
(зоны) 
почти 

полностью 
распро

страняется 
по чашке

Возможные явле
ния: характерные 

колонии после 
субкультивирова

ния на XLDk

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

MSRVk SS Salmonella ISO 6579 Селектив
ность

2 • (24 ± 3) ч/ 
(41,5 ± 1) °С

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Качест
венный

Возмож
ный рост 

в зоне 
инокули- 
рованных 

капель 
(капли) без 
зоны мут

ности

Enterococcus 
faecalisd

00009 
или 00087

— Качест
венный

Отсут
ствие
роста

—

MMG L P-d-
Glucuroni- 

dasepositive 
E. coli

ISO 16649-3 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч/ 
(37 ± 1) °С

Escherichia coli 00012b
00013

— Качест
венный

Выработка
кислоты

Изменение окра
ски на желтую

Селектив
ность

Enterococcus 
faecalisd

00009 
или 00087

— Качест
венный

Отсут
ствие
роста

—

PSB L Yersinia
enterocolitica

ISO 10273 Произво
дитель

ность

3-5 сут/ 
(25 ± 1)°С

Yersinia en
terocolitica 

+ Escherichia 
co//d

+ Pseudomo
nas

aeruginosa

00038b

00012

или 00013 
00025

Качест
венный

>10 коло
ний

на CIN или 
SSDC

Колонии, характер
ные для каждой 
среды (см. ISO 

10273)

Yersinia en
terocolitica 

+ Escherichia 
co//d

+ Pseudomo
nas

aeruginosa

00160

00012

00013 
или 00025

-ч|

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



£  Продолжение таблицы Е. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

PSB L Yersinia
enterocolitica

ISO 10273 Селектив
ность

3-5 сут/ 
(25 ± 1)°С

Pseudomonas 
Aeruginosa 

Proteus 
mi га bill's

00025

00023

Качест
венный

Полное 
ингибиро

вание 
(0) на 
TSA

RVS L Salmonella ISO 6579 Произво
дитель

ность

(24 ± 3) ч/ 
(41,5 ± 1)°С

Salmonella 
Enteritidisd■' 
Salmonella 

Typhimuriumd■' 
+ Escherichia 

coli
+ Pseudomo

nas
aeruginosa

00030

00031

00012 или 
00013 
00025

Качест
венный

> 10 коло
ний

на XLD 
или другой 
выбранной 

среде

Колонии, характер
ные для каждой 

среды
(см. ISO 6579)

Селектив
ность

Escherichia
colid

00012 
или 00013

Качест
венный

Частичное 
ингибиро

вание 
< 100 ко
лоний на 

TSA

Enterococcus
faecalisd

00009 
или 00087

— Качест
венный

< 10 коло
ний на TSA

—

TSPB L Bacillus
cereus

ISO 21871 Произво
дитель

ность

(48 ± 4) ч/ 
(30 ± 1)°С

Bacillus cereus 00001 — Качест
венный

более 10 
колоний 

на PEMBA 
или МУР

Колонии, характер
ные для каждой 

среды
(см. ISO 21871)

Селектив
ность

Escherichia
colid

00012 
или 00013

Качест
венный

Полное 
ингибиро

вание 
(0) на 
TSA

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

Неселективные жидкие среды
BHI L Коагулаза-по-

ложительные
стафилококки

ISO 6888-1 
ISO 6888-3

Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Staphylococ
cus aureus

00034 Качест
венный

Мутность 
(1—2)f

Brucella L Campylo
bacter

ISO 10272 
(все части)

Произво
дитель

ность

2-5 сут/ 
(41,5 ± 1) °С 

м икро
аэробная 

атмосфера

Campylobacter
jejunfi

Campylobacter
co//d

00156
00005
00004

Качест
венный

Мутность 
(1—2)f

Разбави
тели для 

специаль
ных 

целей. 
Напри

мер, BPW 
с бромо- 
крезолом 
пурпуро

вым

L Разбавители ISO 6887 
(все части)

Разбави
тель

45 мин-1 ч/ 
20—25 °С

Escherichia
co//d

Staphylococ
cus aureus

00012 
или 00013 

00034b

TSA Качест
венный

± 30 % 
колоний/ 

Т 0 (± 30 % 
от перво
начально
го количе

ства)

Раствор 
Ringer с 
концент
рацией, 
снижен
ной в 4 

раза

Пептон- 
ный рас

твор

Пептоно
вая соль

Фосфат
ный 

буфер
ный рас

твор

L Разбавители ISO 6887 
(все части)

Разбави
тель

45 мин-1 ч/ 
20—25 °С

Escherichia
co//d

Staphylococ
cus aureus

00012 
или 00013 

00034b

TSA Коли
чест

венный

± 30 % 
колоний/ 

Г0 (± 30 % 
от перво
начально
го количе

ства)

ГО
С

Т
 IS

O
 11133—

2016



g  П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

Тиогли-
коль

L Clostridium
perfringens

ISO 7937 Произво
дитель

ность

(21 ± 3) ч/ 
(37 ± 1) °С

Clostridium
perfringens

00007 — Каче
ствен

ный

Мутность 
(1—2)f

—

TSYEB L Listeria mono
cytogenes

ISO 11290 
(все части)

Произво
дитель

ность

(21 ± 3) ч/ 
(25 ± 1) °С

Listeria 
monocyto
genes 4b 
Listeria 

monocyto
genes 1/2a

00021b 

00109

Каче
ствен

ный

Мутность 
(1—2)f

Селективные среды для выделения

Агар для 
Listeria 

Ottaviani 
и

Agostii

S Listeria mono
cytogenes

ISO 11290-1 Произво
дитель

ность

(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1) °С

Listeria 
monocyto
genes 4b 

Listeria mono
cytogenes 1/2a

00021b 

00109

Каче
ствен

ный

Выражен
ный рост 

(2)

Сине-зеленые 
колонии с ореолом 

мутности

Селектив
ность

Escherichia
co//d

Enterococcus
faecalisd

00012 
или 00013 

00009 
или 00087

Каче
ствен

ный

Полное
ингибиро

вание
(0)

Специ
фичность

Listeria
innocua

00017 — Каче
ствен

ный

— Сине-зеленые ко
лонии без ореола 

мутности

mCCDAi S Campylo
bacter

ISO 10272 
(все части)

Произво
дитель

ность

(44 ± 4) ч/ 
(41,5 ± 1) °С 

м икро
аэробная 

атмосфера

Campylobacter 
jejunid

Campylobacter
co//d

00156
00005
00004

Каче
ствен

ный

Выражен
ный рост 

(2)

Сероватые, пло
ские и влажные, 

иногда с металли
ческим блеском

Селектив
ность

Escherichia
co//d

000012 
или 00013

Каче
ствен

ный

Частич
ное или 
полное 

ингибиро
вание 
(0 -1 )

Характерные коло
нии отсутствуют

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

mCCDAi S Campylo
bacter

ISO 10272 
(все части)

Селектив
ность

(44 + 4) ч/ 
(41,5 ± 1) °С 

м икро
аэробная 

атмосфера

Staphylococ
cus aureus

00034 Каче
ствен

ный

Полное
ингибиро

вание
(0)

CT-SMAC S Escherichia
coli

0157

ISO 16654 Произво
дитель

ность

(21 ± 3) ч/ 
(37 ± 1) °С

Escherichia coli 
0157:H7

00014
(нетокси-
когенный
штамм)

Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Прозрачные ко
лонии, имеющие 
бледную желто
вато-коричневую 

кораску диаметром 
около 1 мм

Селектив
ность

Staphylococ
cus aureusd

00032 
или 00034

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Качест
венный

Частичное
ингибиро

вание
(1)

Рост некоторых 
розовых колоний

CIN
SSDC

S Yersinia en- 
terocolitica

ISO 10273 Произво
дитель

ность

(21 ± 3) ч/ 
(30 ± 1)°С

Yersinia en- 
terocolitica

00038ь
00160

Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Колонии, характер
ные для каждой 
среды (см. ISO 

10273)

Селектив
ность

Escherichia
coli6

00012 
или 00013

Качест
венный

Полное 
или ча
стичное 

ингибиро
вание 
(0 -1 )

Характерные коло
нии отсутствуют

Staphylococ
cus aureus

00034 Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016
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Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

СРС
тСРС

S Виды Vib
rio spp., 

отличные от 
Vibrio

Parahaemolyt- 
icus и 

Vibrio chol- 
erae

ISO/
TS 21872-2

Произво
дитель

ность

(24 ± 3) ч/ 
(37 ± 1)°С

Vibrio vulnificus 00187b Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Желтые коло
нии, окруженные 
желтой окраской 

среды

Vibrio cholerae 
за

исключением 
01 и 0139

00203b Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Пурпуровые коло
нии, окруженные 
пурпуровой окра

ской среды

Селектив
ность

Escherichia
colfi

00012, 
или 

00013, 
или 00090

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)

MYPi S Bacillus
cereus

ISO 21871 Произво
дитель

ность

(21 ± 3 ) ч -  
48 ч/

(30 ± 1)°С

Bacillus cereus 00001 — Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Розовые колонии с 
ореолом осадка

Селектив
ность

(44 ± 4) ч/ 
(30 ± 1)°С

Escherichia
colfl

00012 
или 00013

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)

Специ
фичность

Bacillus subtilis 
subsp. 

spizizenii

00003 — Качест
венный

— Желтые колонии 
без ореола осадка

PEMBA S Bacillus
cereus

ISO 21871 Произво
дитель

ность

(21 ± 3 ) ч -  
(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1)°С

Bacillus cereus 00001 — Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)'

Бирюзово-синие 
колонии с ореолом 

осадка

Селектив
ность

(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1)°С

Escherichia
colfi

00012 
или 00013

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)

Специ
фичность

Bacillus subtilis 
subsp. 

spizizenii

00003 — Качест
венный

— Белые колонии без 
ореола осадка
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

SDS S Виды Vib
rio spp., 

отличные от 
Vibrio

parahaemolyt- 
icus и Vibrio 

cholerae

ISO /
TS 21872-2

Произво
дитель

ность

(24 ± 3) ч/ 
(37 ± 1) °С

Vibrio vulnificus 00187b — Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Пурпуровые/зе- 
леные колонии с 

ореолом мутности

Vibrio cholerae 
за

исключением 
01 и 0139

00203b Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Желтые колонии с 
ореолом мутности

Селектив
ность

Escherichia
colfi

00012, 
или 

00013, 
или 00090

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)

TBXi S P-d-
Glucuroni-

dasepositive
Escherichia

coli

ISO 16649-3 Произво
дитель

ность

(21 ± 3) ч/ 
(44 ± 1) °С

Escherichia
со/;11

00012d
00013d
00202b

— Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Синие колонии

Селектив
ность

Enterococcus
faecalisd

00009 
или 00087

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание

(0)

Специ
фичность

Citrobacter
freundii

Pseudomonas
aeruginosa

00006b

00025

Качест
венный

Колонии, имеющие 
окраску от белой 

до зелено-бежевой

VRBG) S Enterobacteri-
aceae

ISO 21528-1 Произво
дитель

ность

(24 ± 2) ч/ 
(37 ± 1) °С

Escherichia coli 
Salmonella 

Typhimurium' 
Salmonella 

Typhimurium'

00012b
00013

00031 
или 00032

Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Колонии от розо
вого до красного 
цвета с или без 
ореола осадка

Селектив
ность

Enterococcus 
faecalisd

00009 
или 00087

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)
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Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

XLD S Salmonella ISO 6579 Произво
дитель

ность

(24 ± 3) ч/ 
(37 ± 1) °С

Salmonella 
Typhimuriumd■' 

Salmonella 
Enteritidisd''

00031

00030

Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

Колонии, имею
щие черный центр 
и слегка прозрач
ную зону красно

ватого цвета из-за 
изменения цвета 

среды

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Качест
венный

Рост или 
частичное 
ингибиро

вание 
(0 -1 )

Желтые колонии

Enterococcus
faecalisd

00009 
или 00087

Качест
венный

Полное
ингибиро

вание
(0)

Неселективные среды для выделения

Nutrient
agarl

S Enterobacteri-
aceae

ISO 21528 
(все части)

Произво
дитель-

ность

(24 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Escherichia coli 00012b
00013

— Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)

—

Salmonella ISO 6579 (24 ± 2) ч/ 
(37 ± 1)°С

Salmonella
Typhimuriumd

Salmonella
Enteritidisd'i

00030

00031

Yersinia en- 
terocolitica

ISO 10273 (24 ± 2) ч/ 
(30 ± 1)°С

Yersinia en- 
terocolitica

00038b
00160

TSYEA S Listeria mono
cytogenes

ISO 11290 
(все части)

Произво
дитель

ность

(21 ± 3) ч/ 
(37 ± 1)°С

Listeria 
monocyto
genes 4b 
Listeria 

monocyto
genes 1/2a

00021b

00109

Качест
венный

Выражен
ный рост 

(2)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Е .  1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

Многоцелевые среды

BPW"1 L Разбавитель 
для всех 

способов под
счета микро
организмов

ISO 6887 
(все части), 
ISO 6887-5

Разведе
ние

45 мин -  
1 ч/

20—25 °С

Escherichia coli 
Staphylococ
cus aureus

00012b
00013
00034b

TSA Качест
венный

± 30 % 
колоний/ 

Т 0 (± 30 % 
от первона

чального 
количест

ва)

Разбавитель 
для подсчета 

Listeria 
monocyto

genes

ISO 11290-2 Разведе
ние

(1 ч ±
5 мин) / 

(20 ± 2) °С

Listeria 
monocyto
genes 4b 
Listeria 

monocyto
genes 1/2a

00021b 

00109

TSA Качест
венный

± 30 % 
колоний/ 

Т 0 (± 30 % 
от первона

чального 
количест

ва)

Предвари
тельное обо
гащение для 
выявления 
Salmonella

ISO 6579 Произво
дитель

ность

(18 ±2) ч/ 
(37 ± 1) °С

Salmonella 
Typhimuriumd'' 

Salmonella 
Enteritidisd|i

00031

00030

Качест
венный

Мутность 
(1—2)f

Предвари
тельное обо
гащение для 
выявления 

Enterobacteri- 
а с е а е

ISO 21528-1 Произво
дитель

ность

(18 ± 2 )ч / 
(37 ± 1) °С

Escherichia coli 
Salmonella 

Typhimurium' 
Salmonella 
Enteritidis'

00012b 
00013 
00031 

или 00030

Качест
венный

Мутность 
(1—2)f

Контрольные среды для подсчета микроорганизмов

Агар с 
кровью

S Campylo
bacter

ISO 10272-2 Произво
дитель

ность

(44 ± 4) ч/ 
(41,5 ± 1) °С

Campylobacter 
jejunid

Campylobacter 
colid

00156
00005
00004

Партия 
среды 
агара с 

кровью уже 
валидиро- 

вана

Коли
чест

венный

PR >0,7

ел
СП
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Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубиро

вание
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контроль
ная среда

Метод
контроля Критерии Характерная реакция

TSAn S Подсчет
колоний

Произво
дитель

ность

Как уста
новлено 

в методе, 
в котором 
TSA ис

пользуют 
в качестве 
контроль
ной среды

Bacillus cereus 
Bacillus subtilis 

subsp. 
spizizenii 

Escherichia coli 
Escherichia coli 

0157:1-17 
Listeria 

monocyto
genes 4b 

Staphylococ
cus aureus

00001
00003
00012
00014

(нетокси-
когенный
штамм)
00021
00034

Партия 
среды TSA 
уже вали- 
дирована

Коли
чест

венный

Pr >0,7 Колонии, характер
ные для каждого 

вида

SDA S Подсчет
колоний

Произво
дитель

ность

Как уста
новлено 

в методе, 
в котором 
SDA ис

пользуют 
в качестве 
контроль
ной среды

Saccharomy-
ces

cerevisiae
Aspergillus
brasiliensis

00058ь Партия 
среды SDA 
уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr >0,7 Колонии/ростки/ 
проростки в соот

ветствии с каждым 
видом

а Полные наименования сред и соответствующие им аббревиатуры сред приведены в таблице Е.2. 
ь Данный штамм используется как необходимый минимум.
с Для получения информации о номерах штаммов культурных коллекций и контактной информации следует обратиться по адресу http://www.wfcc.info, 

где имеется ссылка на каталог контрольных штаммов.
d Безальтернативный штамм; один из данных штаммов используют как необходимый минимум. 
е L: жидкая среда; S: плотная среда; SS: полужидкая среда.
1 Рост/мутность характеризуют следующим образом: 0 — отсутствие роста/отсутствие мутности; 1 — незначительный рост/незначительная мутность; 

2 — выраженный рост/выраженная мутность (см. 7.4.1.2, 8.4.1).
э Штамм WDCM 00013 Escherichia coli описан в конкретном стандарте.
h Штамм WDCM 00013 Escherichia coli является активным продуцентом p-d-глюкуронидазы, а штамм WDCM 00202 — неактивным продуцентом 

p-d-глюкуронидазы.
' Некоторые национальные ограничения и директивы требуют использования иных сероваров. При выборе сероваров Salmonella ссылаются на соот

ветствующие требования национальных нормативных документов.
i При проведении количественных и качественных испытаний среды необходимы результаты только количественных испытаний (см. таблицу Е.1). 
k Более подробная информация о контроле качества среды MSRV, в том числе о конечной концентрации инокулята и критериях приведена в ISO 6579.
1 В случае, если питательный агар используют в двух или трех этих различных испытаниях, обязательно проводят испытание на наличие роста Salmonella 

(если лаборатория проводит испытания в отношении данного микроорганизма).
m Если буферную пептонную воду используют в двух или трех этих различных испытаниях, обязательно проводят испытание на обогащение Salmonella 

(если лаборатория проводит испытания в отношении данного микроорганизма).
п Штамм(ы) выбирают в соответствии с методом, в котором TSA используют в качестве контрольной среды.
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Т а б л и ц а  Е.2 — Аббревиатуры сред, приведенных в таблице Е.1

Аббревиатура среды Полное наименование среды Соответствующий 
международный стандарт

Baird-Parker Среда Бэрда — Паркера ISO 6888-1

BGBLB Бульон с бриллиантовым зеленым, лактозой и жельчью ISO 4831

BHI Бульон настойки мозга и сердца ISO 6888-1 и ISO 6888-3

Bolton Бульон Болтона ISO 10272-1

BPW Буферная пептонная вода ISO 6887 (все части) 
ISO 6579 
ISO 11290-2 
ISO 21528-1

Brucella Бульон для бруцелл ISO 10272 (все части)

CFC Агар с цефалотином, фуцидином и цетримидом ISO 13720

CIN Агар с цефзулодином, иргазаном и новобиоцином ISO 10273

CPC Агар с целлобиозой, полимиксином В и колистином 150Я5 21872-2

CT-SMAC Агар Мак-Конки с цефиксимом, теллуритом и сорбитолом ISO 16654

DG18 Агар с дихлораном и глицерином ISO 21527-2

DRBC Бенгальский агар с дихлоран-розой и хлорамфениколом ISO 21527-1

EC Бульон ЕС ISO 7251

EE Буферный бульон с бриллиантовым зеленым, желчью и 
глюкозой

ISO 21528-1

Fraser Бульон Фразера ISO 11290-1

Half-Fraser Бульон Фразера полуконцентрированный ISO 11290-1

IS («TS») Агар с железом и сульфитом (Триптозный сульфитный
агар)

ISO 15213

ITC Бульон с иргазаном, тикарциллином и хлоратом ISO 10273

LST Бульон с лаурилсульфатом, бульон с лаурилом и трипто-
зой

ISO 4831 и ISO 7251

mCCDA Модифицированный агар с активированным углем, цефо- 
перазоном и дезоксихолатом

ISO 10272 (все части)

mCPC Модифицированный агар с целлобиозой, полимиксином В 
и колистином

ISO/TS 21872-2

MKTTn Бульон Мюллера — Кауфмана с тетратионатом и новоби
оцином

ISO 6579

MMG Глутаматная среда, модифицированная минеральными 
соединениями

ISO 16649-3

MPCA Агар для подсчета колоний с сепарированным молоком/ 
агар для подсчета с молоком

ISO 4833

MRS Среда MRS (Мэн, Рогоза и Шарп) ISO 15214

MSRV Модифицированная полужидкая среда Раппапорта — 
Вассилиадиса

ISO 6579

MYP Агар с маннитолом, яичным желтком и полимиксином ISO 7932

PC A Агар для подсчета в чашке ISO 4833
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  Е . 2

Аббревиатура среды Полное наименование среды Соответствующий 
международный стандарт

PEMBA Агар с полимиксином, пируватом, яичным желтком, ман- 
нитолом и бромтимоловым синим

ISO 21871

РРА Агар с пенициллином и пимарицином 130ЯЗ 11059

PSB Бульон с пептоном, сорбитолом и желчными солями ISO 10273

RPFA Агар с фибриногеном плазмы кролика ISO 6888-2

RVS Пептонный соевый бульон Раппапорта —  Василиадиса ISO 6579

SDA Агар Саборода с декстрозой —

SDS Агар с натрия додецилсульфатом, полимиксином и саха
розой

IБОЯБ 21872-2

SSDC Агар для сальмонелл и шигелл с дезоксихолатом кальция ISO 10273

ТВХ Агар с триптоном, желчью и Х-глюкуронидом ISO 16649 (все части)

TCBS Агар с тиосульфатом, цитратом, желчными солями и са
харозой

130ЯЗ 21872-1

Thioglycollate Жидкая среда с тиогликоллятом ISO 7937

TSA Триптонный соевый агар —

TSC/SC Агар с сульфитом и циклосерином/агар стриптозой, суль
фитом и циклосерином без яичного желтка

ISO 7937

TSPB Триптонный соевый бульон с полимиксином ISO 21871

TSYEA Триптонный соевый агар с экстрактом дрожжей ISO 11290 (все части)

TSYEB Триптонный соевый бульон с экстрактом дрожжей ISO 11290 (все части)

VRBG Фиолетово-красный агар с желчью и глюкозой ISO 21528 (все части)

VRBL Фиолетово-красный агар с желчью и лактозой ISO 4832

XLD Агар с ксилозой, лизином и дезоксихолатом ISO 6579
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Приложение F 
(обязательное)

Тест-микроорганизмы и эксплуатационные критерии для питательных сред, 
которые широко используют в микробиологии воды

Для проведения испытаний отбирают определенные штаммы с целью гарантирования схожести результатов 
в разных лабораториях и облегчения демонстрации различий между средами (от партии к партии, а также в за
висимости от изготовителя). Данные штаммы, приведенные в таблице F.1, прошли всестороннюю оценку с целью 
гарантирования их пригодности и стабильности при эксплуатации.

В случае, когда приводится более чем один штамм в каждом аспекте эксплуатационных испытаний (произво
дительность, селективность, специфичность), должны как минимум использоваться штаммы, обозначенные сим
волом Ь. Коммерческие и некоммерческие поставщики предполагают использование дополнительных штаммов, 
например, указанных в таблице F.1, чтобы более обоснованно гарантировать качество поставляемых питательных 
сред.

Эти критерии должны быть включены в конкретные стандарты при их разработке и пересмотре в будущем. 
Валидированной партией питательной среды является партия, которая демонстрирует удовлетворительные экс
плуатационные характеристики. Номера штаммов, указанные в таблице F.1, заимствованы из каталога универ
сальных идентификаторов штаммов, составленных Всемирным центром данных по микроорганизмам (WDCM) 
[20]. Данный каталог содержит данные о контрольных штаммах, представленных каждым номером WDCM, а также 
контактные данные о культурных коллекциях. Все приведенные среды описаны в европейских и международных 
стандартах.

Если имеют место различия в характеристиках штаммов, исследуют возможные воздействия на питатель
ную среду (например, при получении одной и той же среды от различных производителей) и приобретают допол
нительную контрольную культуру из коллекции культур, в которой данная культура первоначально находилась. 
Пользователи могут запрашивать соответствующую информацию, касающуюся изменчивости штаммов, у РГ 5 
«Питательные среды» 1ЭОЯК 34/ПК 9 через секретариат ISO/TK 34/ПК 9.
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g  Т а б л и ц а  F.1 — Тест-микроорганизмы и эксплуатационные критерии для питательных сред, широко используемых в микробиологии воды

Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Colilert L Escherichia
СО///КОЛИ-
формные
бактерии

ISO 9308-2 Производи
тельность

(20 ± 2) ч/ 
(36 ± 2) °С

Escherichia coli 00013b 
00090

TSA Количе
ствен

ный

P r * 0 , 5 Желтая окраска и 
флуоресценция 

(£. Coli)

Klebsiella
pneumoniae

00206 TSA Количе
ствен

ный

P r * 0 , 5 Желтая окраска, 
такая же или бо
лее интенсивная, 
чем образец срав
нения (колиформ- 

ные бактерии)

Селектив
ность

Pseudomonas 
aeruginosad

Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Более бледная 
желтая окраска, 
чем у образца 

сравнения

GVPCf S Legionella ISO 11731 
и

ISO 11731-2

Производи
тельность

2—5 сут/ 
(36 ± 2) °С

Legionella
pneumophila

00107b 
00180

BCYE Количе
ствен

ный

Pr ~ 0,5 Бело-серо-си-
не-малиновые

5— 10 сут/ 
(36 ± 2) °С

Legionella
anisa

00106
колонии с полным 
ореолом с харак
терным внешним 
видом гладкого 

стекла

Селектив
ность

3 сут/ 
(36 ± 2) °С

Enterococcus
faecalisd

00009 
или 00087

— Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Pseudomonas 
aeruginosad

00026 
или 00025

— Каче
ствен

ный

Полное и 
частичное 

ингиби
рование 
(0 -1 )

—

Escherichia
colfi

00026 
или 00025

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  F. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Lactose
ТТС

S Escherichia 
coli / коли- 
формные 
бактерии

ISO 9308-1 Производи
тельность

(21 ± 3) ч/ 
(36 ± 2) °С

Escherichia coli

Enterobacter
aerogenes
Citrobacter

freundii

00179b
00012
00013
00175
00006

TSA Количе
ствен

ный

Pr -  0,5 Желтая окраска 
среды под 
мембраной

Селектив
ность

Enterococcus 
faecalisd

00009 
или 00087

"

Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Специфич
ность

Pseudomonas 
aeruginosad

00025 
или 00026

“

Каче
ствен

ный "

Красные колонии, 
синяя окраска 

среды

тС Р S Clostridium
perfringens

Директива
Совета

98/83/ЕС

Производи
тельность

(21 ± 3) ч/ 
(44 ± 1) °С 
анаэроб

ная атмос
фера

Clostridium
perfringens

00007b
00080
00174

TSA или 
другая не
селектив
ная среда 
для ана
эробных 
бактерий

Количе
ствен

ный

Pr *0 ,5 Желтые колонии; 
тест на фосфатазу 

положительный

Специфич
ность

Clostridium
bifermentans

00079 Каче
ствен

ный

Синие колонии; 
тест на фосфатазу 

отрицательный

Селектив
ность

Escherichia 
colid

00012 
или 00013

— Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Pseudo
monas

CN

S Pseudomonas
aeruginosa

ISO 16266 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(36 ± 2) °С

Pseudomonas
aeruginosa

00024b
00025
00026

TSA Количе
ствен

ный

-  0,5 Сине-зеленые ко
лонии, флуоресци
рующие в ультра
фиолетовом свете 
при длине волны 

360 + 20 нм

Селектив
ность

Escherichia
colid

Enterococcus
faecalisd

00012 
или 00013 

00009 
или 00087

Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016



® П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  F. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Slanetz
and

Bartley

S Кишечные
энтерококки

ISO 7899-2 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(36 ± 2) °С

Enterococcus
faecalis

Enterococcus
faeciumd

00009b
00087
00176
00177
00178

TSA Количе
ствен

ный

-  0.5 Красно-коричнево
розовые колонии

Селектив
ность

Escherichia
co//d

Staphylococ
cus

aureusd

00012 
или 00013 

00032 
или 00034

Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Sulfite
Iron

Tryptose
Sulfite
(TS)

s Сульфит-
восстанав-
ливающие

анаэробные
бактерии

(кпостридии)

ISO 6461-2 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1)°С 
анаэроб

ная атмос
фера

Clostridium
perfringens

00007ь
00080

TSA, агар с 
кровью или 
другая не
селектив
ная среда 
для ана
эробных 
бактерий

Количе
ствен

ный

Pr >0,5 Черные колонии

Специфич
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

— Каче
ствен

ный

— Отсутствие почер
нения

TSC s Clostridium
perfringens

ISO 14189 Производи
тельность

(21 ± 3) ч/ 
(44 ± 1)°С 
анаэроб

ная атмос
фера

Clostridium
perfringens

00007b
00080
00174

TSA, агар с 
кровью или 
другая не
селектив
ная среда 
для ана
эробных 
бактерий

Количе
ствен

ный

^R “  0,5 Черные колонии

Селективн
ость

Bacillus subtilis 
subsp. 

spizizenii

00003 — Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

ГО
С

Т ISO
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  F. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с партией, принятой ранее (для использования в особых случаях)

Colilert L Escherichia 
colil коли- 
формные 
бактерии

ISO 9308-2 Производи
тельность

(20 ± 2) ч/ 
(36 ± 2) °С

Escherichia coli 00013b 
00090

Партия 
среды 

Colilert ра
нее вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr S0,7 Желтая окраска и 
флуоресценция 

(£. Coli)

Klebsiella
pneumoniae

00206 Партия 
среды 

Colilert ра
нее вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr >0,7 Желтая окраска, 
такая же или бо
лее интенсивная, 
чем образец срав
нения (колиформ- 

ные бактерии)

Селективн
ость

Pseudomonas 
aeruginosad

00207 
или 00025

— Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Более бледная жел
тая окраска, чем об

разец сравнения

GVPCf S Legionella ISO 11731 
и

ISO 11731-2

Производи
тельность

2-5  сут/ 
(36 ± 2) °С

Legionella
pneumophila

00107b 
00180

Партия 
среды 

GVPC уже 
валидиро- 

вана

Количе
ствен

ный

Рр >0,7 Бело-серо-сине-ма- 
линовые колонии с

5-10 сут/ 
(36 ± 2) °С

Legionella
anisa

00106
полным ореолом с 

характерным внеш
ним видом гладко

го стекла

Селектив
ность

3 сут/ 
(36 ± 2) °С

Enterococcus 
faecalis^

00009 
или 00087

— Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Pseudomonas 
aeruginosad 
Escherichia 

co//'d

00026 
или 00025 

00012 
или 00013

Каче
ствен

ный

Полное 
или ча
стичное 

ингибиро
вание 
(0 -1 )

Lactose
ТТС

S Escherichia
СО///КОЛИ-
формные
бактерии

ISO 9308-1 Производи
тельность

(21 ± 3) ч/ 
(36 ± 2) °С

Escherichia coli

Enterobacter
aerogenes
Citrobacter

freundii

00179ь 
00012 
00013 
00175 
00006

Партия 
среды Lac

tose 
ТТС

уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr -  0.7 Желтая окраска 
среды под 
мембраной

ГО
С
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® П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  F. 1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Lactose
ТТС

S Escherichia 
colil КОЛИ- 
формные 
бактерии

ISO 9308-1 Селектив
ность

(21 ± 3) ч/ 
(36 ± 2) °С

Enterococcus
faecalisd

Pseudomonas
aeruginosad

00009 
или 00087

— Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Специфич
ность

00025 
или 00026

— Каче
ствен

ный

— Красные колонии, 
синяя окраска 

среды

тС Р s Clostridium
perfringens

Директива
Совета

98/83/ЕС

Производи
тельность

(21 ± 3) ч/ 
(44 ± 1)°С 
анаэроб

ная атмос- 
фера

Clostridium
perfringens

00007b
00080
00174

Партия 
среды тС Р 
уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Рр >0,7 Желтые колонии; 
тест на фосфатазу 

положительный

Специфич
ность

Clostridium
bifermentans

00079 Каче
ствен

ный

Синие колонии; 
тест на фосфатазу 

отрицательный

Селектив
ность

Escherichia
colid

00012 
или 00013

— Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Pseudo
monas

CN

s Pseudomonas
aeruginosa

ISO 16266 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(36 ± 2) °С

Pseudomonas
aeruginosa

00024ь
00025
00026

Партия 
среды 

Pseudomo
nas CN 

уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Рр >0,7 Сине-зеленые ко
лонии, флуоресци
рующие в ультра
фиолетовом свете 
при длине волны 

360 ± 20 нм

Селектив
ность

Escherichia
co//d

Enterococcus
faecalisd

00012 
или 00013 

00009 
или 00087

Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

Slanetz
and

Bartley

s Кишечные
энтерококки

ISO 7899-2 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(36 ± 2) °С

Enterococcus
faecalis

Enterococcus
faeciumd

00009ь
00087
00176
00177
00178

Партия 
среды Slan

etz and 
Bartley 

уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr -  0.7 Красно-коричнево
розовые колонии

ГО
С

Т ISO
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Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Slanetz
and

Bartley

S Кишечные
энтерококки

ISO 7899-2 Селектив
ность

(44 ± 4) ч/ 
(36 ± 2) °С

Escherichia
co//d

Staphylococ
cus

aureusd

00012 
или 00013 

00032 
или 00034

Каче
ствен

ный

Полное
ингибиро

вание
(0)

Sulfite
Iron

Tryptose
Sulfite
(TS)

S Сульфит-
восстанав-
ливающие

анаэробные
бактерии

(кпостридии)

ISO 6461-2 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1) °С 
анаэроб

ная атмос
фера

Clostridium
perfringens

00007ь
00080

Партия 
среды Sul

fite iron 
или TS 

уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr >0,7 Черные колонии

Специфич
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

— Каче
ствен

ный

— Отсутствие почер
нения

TSC S Clostridium
perfringens

ISO 14189 Производи
тельность

(21 ± 3) ч/ 
(44 ± 1)°С 
анаэроб

ная атмос- 
фера

Clostridium
perfringens

00007b
00080
00174

Партия 
среды TSC 
уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr >0,7 Черные колонии

Селектив
ность

Bacillus subtilis 
subsp. 

spizizenii

00003 — Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

Неселективные среды для подсчета микроорганизмов

YEA S Общая
микрофлора

ISO 6222 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(36 ± 2) °С

Escherichia
co//d

Bacillus subtilis 
subsp. 

spizizenii

00012 
или 00013 

00003

Партия 
среды YEA 
уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr -  0,7

Bolton
Preston

L Campylo
bacter

ISO 17995 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1) °С 

м икро
аэробная 

атмосфера

Campylobacter 
jejunid

Campylobacter
colfl

+ Escherichia 
co//d

+ Proteus 
mirabilis

00156

00005 
00004 

00012 или 
00013 
00023

Каче
ствен

ный

более 10 
колоний 

на mCCDA

Мелкие, плоские 
или выпуклые ко
лонии с гладкой 

поверхностью

ГО
С

Т ISO
 11133—

2016
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Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Bolton
Preston

L Campylo
bacter

ISO 17995 Селектив
ность

(44 ± 4) ч/ 
(37 ± 1)°С 

м икро
аэробная 

атмосфера

Escherichia
colfi

Proteus
mirabilis

00012 
или 00013 

00023

Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание на 
TSA (0)

MUG/ECg L Escherichia 
colii КОЛИ- 
формные 
бактерии

ISO 9308-3 Производи
тельность

48 ч/
(44 ± 0,5) °С

Escherichia coli 00179 Более подробная информация о контроле качества 
и критериях качества среды MUG/ЕС приведена в ISO 

9308-3:1998, приложение Е

MUD/SFh L Кишечные
энтерококки

ISO 7899-1 Производи
тельность

(44 + 4) ч/ 
(44 ± 0,5) °С

Enterococcus
faecalis

Enterococcus
hirae

Enterococcus
faecium

00176

00089

00178

Более подробная информация о контроле качества и 
критериях качества среды MUG/SF приведена в ISO 

7899-1:1998, приложение Е

Селектив
ность

Aerococcus
viridans

Lactococcus
lactis

Staphylococ
cus

epidermidis

00061

00016

00132

RVS L Salmonella ISO 19250 Производи
тельность

(24 + 3) ч/ 
(41,5 ± 1) °С

Salmonella 
Enteritidisd'' 
Salmonella 

Typhimuriumd'1 
+ Escherichia 

colid
+ Pseudomo

nas aeruginosa

00030

00031

00012 или 
00013 
00025

Каче
ствен

ный

> 10 ко
лоний на 
XLD или 

другой вы
бранной 

среде

Колонии, характер
ные для каждой 
среды (см. стан

дарт)

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Каче
ствен

ный

Частичное 
ингибиро
вание не 

более 100 
колоний на 

TSA

ГО
С
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Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

RVS L Salmonella ISO 19250 Селектив
ность

(24 ± 3) ч/ 
(41,5 ± 1) °С

Enterococcus
faecalisd

00009 
или 00087

— Каче
ствен

ный

менее 10 
колоний на 

TSA

—

Неселективные жидкие среды

DRCM L Сульфит-
восстанав-
ливающие

анаэробные
бактерии

(кпостридии)

ISO 6461-1 Производи
тельность

(44 + 4) ч/ 
(36 ± 1) °С 
анаэроб- 

ная атмос
фера

Clostridium
perfringens

00007b
00080

— Каче
ствен

ный

Мутность
(1-2)1

Почернение

Специфич
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

— Каче
ствен

ный

Мутность
(0 -1 ) i

Отсутствие
почернения

Раствор
хлорида
натрия

Пептон-
ный
разбави
тель

Пептон- 
ный со
левой 
раствор

Раствор 
Ringer с 
концен
трацией, 
снижен
ной в 4 
раза

Фосфат
ный 
буфер
ный рас
твор

L Разбавители ISO 8199 Разбави
тель

45 мин — 
1 ч/

20—25 °С

Escherichia
colid

Staphylo
coccus
aureus

00012 
или 00013 

00034

TSA Количе
ствен

ный

± 30 % 
колоний/ 

Т 0 (± 30 % 
от перво
начально
го количе

ства)

ГО
С
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Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный

штамм
Номер

WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Селективные среды для выделения

mCCDA S Campylo
bacter

ISO 17995 Производи
тельность

(44 ± 4) ч/ 
(41,5 ± 1)°С 

м икро
аэробная 

атмосфера

Campylo
bacter 
jejunfi 

Campylo
bacter colid

00156 
или 00005

00004

Каче
ствен

ный

Значитель
ный рост 

(2)

Мелкие, плоские 
или выпуклые ко
лонии с гладкой 

поверхностью

Селектив
ность

Escherichia
colid

00012, 
или 00013, 
или 00179, 
или 00090

Каче
ствен

ный

Полное 
или ча
стичное 

ингибиро
вание 
(0 -1 )

Характерные коло
нии отсутствуют

Staphylo
coccus
aureusd

00032 
или 00034

— Каче
ствен

ный

Полное 
ингибиро
вание (0)

—

XLD S Salmonella ISO 19250 Производи
тельность

(24 ± 3) ч/ 
(36 ± 2) °С

Salmonella
Typhimuri-

umd''
Salmonella
Enteritidisd'i

00031

00030

Каче
ствен

ный

Значитель
ный рост 

(2)

Колонии с черным 
центром и слегка 

прозрачной зоной, 
окрашенной в 

красноватый цвет 
из-за изменения 

цвета среды

Селектив
ность

Escherichia
co//d

00012 
или 00013

Каче
ствен

ный

Рост или 
частичное 

ингиби
рование 
(0 -1 )

Желтые колонии

Enterococ
cus faeca- 

//sd

00009 
или 00087

Каче
ствен

ный

Полное
ингибиро

вание
(0)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  F.1

Селективные среды для подсчета микроорганизмов путем сравнения с неселективной контрольной средой

Среда3 Типе Микроорганизм Международ
ный стандарт Функция Инкубирова

ние
Контрольный Номер 

штамм WDCMC
Контрольная

среда
Метод

контроля Критерии Характерная реакция

Многоцелевые среды

BPW* L Разбавитель 
для подсчета 
всех микроор

ганизмов

ISO 6887 Разведе
ние

45 мин — 
1 ч/

20—25 °С

Escherichia
co//d

Staphylo
coccus
aureus

00012 
или 00013 

00034

TSA Количе
ствен

ный

± 30 % 
колоний/ 

То
(± 30 % 

первона
чального 
количе

ства)

Предвари
тельное обо
гащение для 
выявления 
Salmonella

ISO 19250 Производи
тельность

(18 ±2) ч/ 
(36 ± 2) °С

Salmonella
Typhimuri-

umd’’
Salmonella 
Enteritidisd''

00031

00030

Каче
ствен

ный

Мутность
(1 -2 ) i

Контрольные среды для подсчета микроорганизмов

BCYE S Подсчет
колоний

ISO 11731 
и

ISO 11731-2

Производи
тельность

2-5  сут/ 
(36 ± 2) °С

Legionella
pneumoph

ila

00107b Партия 
среды 
BCYE 

уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Рр >0,7 Бело-серо-си
не-малиновые 

колонии с полным 
ореолом с харак
терным внешним 
видом гладкого 

стекла

TSA1 S Подсчет
колоний

Производи
тельность

В соот
ветствии с 
методом, 
в котором 
TSA ис

пользуют 
в качестве 
контроль
ной среды

Escherichia
co//d

Clostridium
Perfringens
Pseudomo

nas
Aeruginosa 
Enterococ
cus faecalis

00012
00013
00090
00179
00007

00024

00087

Партия 
среды TSA 
уже вали- 
дирована

Количе
ствен

ный

Pr ^O.7 Колонии, характер
ные для каждого 

вида

О)
CD
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^  О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  F. 1

а Полные наименования сред и соответствующие им аббревиатуры сред приведены в таблице F.2.
ь Данный штамм используется как необходимый минимум.
с Для получения информации о номерах штаммов культурных коллекций и контактной информации следует обратиться по адресу http://www.wfcc.info, 

где имеется ссылка на каталог контрольных штаммов.
d Безальтернативный штамм; один из данных штаммов используют как необходимый минимум.
е L: жидкая среда; S: плотная среда; SS: полужидкая среда.
f Более подробная информация о контроле качества среды для Legionella, включая хранение контрольных штаммов, приведена в ISO 11731.
9 Более подробная информация о контроле качества и критериях качества среды MUG/ЕС приведена в ISO 9308-3:1998, приложении Е; селектив

ность не установлена в данном стандарте.
h Более подробная информация о контроле качества и критериях качества среды MUG/SF приведена в ISO 7899-1:1998, приложении Е.
' Некоторые национальные ограничения и директивы требуют использования иных сероваров. При выборе сероваров Salmonella ссылаются на соот

ветствующие требования национальных нормативных документов.
i Рост/мутность характеризуют следующим образом: 0 — отсутствие роста/отсутствие мутности; 1 — незначительный рост/незначительная мутность; 

2 — выраженный рост/выраженная мутность (см. 7.4.1.2, 8.4.1).
k В случае, когда среду BPW используют для двух и более различных применений, проводят как минимум испытание с обогащением Salmonella (если 

лаборатория проводит испытания данного микроорганизма).
1 Штамм(ы) выбирают в соответствии с методом, в котором TSA используют в качестве контрольной среды.
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Т а б л и ц а  F.2 — Аббревиатуры питательных сред, приведенных в таблице F.1

Аббревиатура среды Полное наименование среды Соответствующий 
международный стандарт

BCYE Буферная агаровая среда с активированным углем и 
дрожжевым экстрактом

ISO 11731 и ISO 11731-2

Bolton Бульон Болтона ISO 17995

BPW Буферная пептонная вода ISO 6887 
ISO 19250

DRCM Дифференциальная усиленная среда для клостридий ISO 6461-1

GVPC Буферная агаровая среда с активированным углем, 
дрожжевым экстрактом, глицином, ванкомицином, поли- 
миксином В и циклогексимидом

ISO 11731 и ISO 11731-2

Lactose TTC Лактозная агаровая среда с трифенилтетразолия хлори
дом и гептадецилсульфатом натрия

ISO 9308-1

mCCDA Модифицированный агар с активированным углем, це- 
фоперазоном и дезоксихолатом

ISO 17995

mCP Мембранная агаровая среда для Clostridium perfringens Директива Совета 
98/83/EC

MUD/SF Среда с 4-метилумбеллиферил-а-0-глюкозидом и SF ISO 7899-1

MUD/EC Среда с 4-метилумбеллиферил-(3-0-глюкуронидом и ЕС ISO 9308-3

Preston Бульон Престона ISO 17995

Pseudomonas CN Агар с цетримидом и налидиксовой кислотой для Pseu
domonas

ISO 16266

RVS Соевый пептонный бульон Раппапорта — Вассилиадиса ISO 19250

Slanetz and Bartley Среда Сланеца и Бартли ISO 7899-2

Sulfite Iron Агар с сульфитом железа ISO 6461-2

Tryptose Sulfite (TS) Агар стриптозой и сульфитом ISO 6461-2

TSA Триптонный соевый агар —

TSC Агар с триптозой, сульфитом и цикпосерином (без яич
ного желтка)

ISO 14189

XLD Агар с ксилозой, лизином и дезоксихолатом ISO 19250

YEA Агар с дрожжевым экстрактом ISO 6222

71



ГОСТ ISO 11133—2016

Приложение G 
(обязател ьное)

Использование контрольных графиков 
для мониторинга количественных испытаний плотных питательных сред

G.1 Общие положения
Настоящее приложение содержит описание применения контрольных графиков для мониторинга результа

тов, в частности тех, которые выражены в виде коэффициента производительности PR, как это описано в 7.2, при 
испытаниях селективных и неселективных агаровых сред по сравнению с подходящими неселективными эталон
ными агаровыми средами или предварительно принятыми партиями той же селективной агаровой среды.

Необходимо внимательно применять контрольные графики в случае испытаний различных партий одного и 
того же агара, так как любое ухудшение качества последовательных партий может быть незаметно до тех пор, пока 
испытуемые суспензии не будут тщательно контролироваться в плане получения требуемого количества микроорга
низмов или не будут применяться эталонные среды (см. 3.4.6). Любая система QC среды, основанная на проверках 
от партии к партии, должна быть проверена на пригодность для цели предназначения перед ее использованием.

Каждый источник и партия испытуемого агара, вероятнее всего, продемонстрируют различные уровни произ
водительности, и отдельные лаборатории могут использовать различные виды эталонного агара в сравнительных 
испытаниях с испытуемыми видами агара. Таким образом, отдельные лаборатории должны установить и обосновать 
свои собственные пределы и/или диапазоны приемлемых значений коэффициента производительности для каждо
го испытуемого агара при повседневном использовании в пределах значений коэффициента производительности, 
указанных в 7.2.2.1.2. Контрольные графики составляют на основе начальных данных валидации, пределы прием
лемости устанавливают при использовании статистического анализа и затем графики используют для мониторинга 
последовательных партий агара. Пределы приемлемости пересматривают периодически (например, после прохож
дения каждых 30 испытаний) и при необходимости корректируют (соответствующая информация приведена в G.2.6).

Данные процедуры требуют использования микробной суспензии с известной концентрацией целевого 
штамма, установленного для питательной среды в приложении Е или F; это целевое значение для испытания. 
Испытуемой суспензией должна быть коммерческая эталонная среда (см. 3.4.6) или суспензия, приготовленная в 
лаборатории из тщательно стандартизованных рабочих культур эталонных штаммов. В течение периода исполь
зования концентрация микроорганизмов в лабораторной суспензии (целевое число) должна быть стабильной и 
суспензия должна быть гомогенной.

В целях оптимизации контроля данные суспензии должны содержать приблизительно 100 КОЕ (диапазон должен 
быть от 80 до 120 КОЕ) в объеме инокулята, который применяют к питательной среде в чашке, и испытание, как прави
ло, проводят по меньшей мере дважды. В таблице 1 (см. 5.4.2.5.1) приведены значения прецизионности при различных 
уровнях инокулирования с тем, чтобы показать важность сохранения данного оптимального уровня инокулята.

Слои агара инокулируют методами распределения, добавления или мембранной фильтрации в соответствии 
с эталонным стандартным методом, в котором применяют агар, и инкубируют в условиях, установленных в кон
кретных стандартах.

Колонии, присутствующие на или в каждом слое, подсчитывают в соответствии с эталонными стандартными 
методами, а коэффициенты производительности рассчитывают согласно 7.2.1.1.

G.2 Применение контрольных графиков
G.2.1 Общие методики
Для составления нового контрольного графика необходимо провести не менее 10 испытаний на различных 

партиях одного и того же испытуемого агара, желательно в двух повторностях, проводя испытания в разные дни и 
с участием различных операторов (условия межлабораторной воспроизводимости). Проведение 20 испытаний (как 
это показано в методике в G.2.2) позволит получить более надежные значения пределов, и, таким образом, график, 
на котором обозначены 10 начальных испытаний (минимальное количество), необходимо пересчитать, когда ста
нут доступны данные о 20 результатах. Индивидуальные графики используют на постоянной основе с не менее 30 
испытаниями для каждой повторяющейся оценки текущего качества сред (см. G.2.6).

G.2.2 Составление контрольных графиков
Данная методика основана на стандартном инокуляте, содержащем (100 ± 20) КОЕ в 0,1 см3 инокулята, исполь

зуемого для испытания, проводимого методом распределения по слою. Она также пригодна при использовании других 
объемов инокулята и при других методах посева, таких как глубинный посев или мембранная фильтрация, при условии, 
что инокулят содержит количество колониеобразующих единиц, лежащее в диапазоне приемлемости — (100 ± 20) КОЕ.
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Среднее значение двух серий дублей при испытании / равно х(КОЕ/0,1 см3 для испытуемой среды иу(КОЕ/0,1 
см3 для контрольной среды. Далее, коэффициент производительности при испытании / равен х(/у ( = гг Для серии 
испытаний, / = 1, 2, ..., л, где п  — минимум равно 10 и желательно, чтобы было равно 20, среднее значение коэф
фициента производительности 7 вычисляют по формуле:

_ 1 
г  = — 

п
1 п
/=1

г1 + г2 + г3 
п

(G.1)

Средний диапазон значений коэффициента производительности R вычисляют по формуле:

R =
1 п

Щ п - п - 1
/=2

где / — номер испытания;
п  — общее количество испытаний; 
г,- — значение PR при /'-испытании.

Далее определяют стандартное отклонение s по формуле:

s = 0,8865 • R = ------- .
1,128

(G.2)

(G.3)

П р и м е ч а н и е  — Константа 0,8865 (или обратное ей число 1,128) — стандартизованное значение, ре
комендуемое ASTM для определения стандартного отклонения из среднего диапазона дублированных значений 
результатов испытаний.

Рассчитывают 95 % (± 2s) и 99 % (± 3s) пределы распределения результатов.
На оси у контрольного графика отмечают общее среднее значение PR, г, и каждый из двух верхних (+2s и 

+3s) и двух нижних (-2s и -3s) пределов; затем чертят линии, параллельные оси х. Результаты каждого индивиду
ального значения PR для испытаний, / = 1, 2, .... п  наносят на ось х  (см. пример).

Каждый раз, когда готовят новую партию среды, проводят ее испытания с использованием стандартной су
спензии инокулята, и величину PR рассчитывают как отношение количества колониеобразующих единиц, подсчи
танных после инкубирования на испытуемой и эталонной средах, как это описано выше. Данное значение наносят 
на контрольный график и проверяют на соответствие установленным пределам.

G.2.3 Рабочий пример составления контрольного графика при наличии 20 результатов
В таблице G.1 приведены результаты 20 последовательных проверок коэффициента производительности 

на партиях одного и того же испытуемого неселективного агара при использовании стандартного инокулята с со
держанием микроорганизмов 110 КОЕ/0,1 см3, подсчитанных на эталонной неселекгивной среде (фактические 
значения при подсчете на эталонной среде будут отличаться отданного значения на практике, однако эти данные 
используются для демонстрации принципа составления контрольных графиков только на основе рассчитанных 
коэффициентов производительности).

Т а б л и ц а  G.1 — Данные, касающиеся 20 последовательных проверок коэффициента производительности на 
неселективном агаре, используемые для составления контрольного графика (приведены фактические значения, 
полученные при подсчете только на испытуемом агаре; значения подсчета на эталонной среде, у(-, во всех случаях 
равны 110 КОЕ)

Результаты испытаний

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КОЕ (испытуемый агар), х,- 95 102 94 97 105 68 98 105 103 116

п 0,86 0,93 0,85 0,88 0,95 0,62 0,89 0,95 0,94 1,05

lo -o - i l — 0,07 0,08 0,03 0,07 — 0,06 0,06 0,01 0,11

Результаты испытаний

/ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

КОЕ (испытуемый агар), х,- 95 90 89 116 114 110 114 98 88 102

п 0,86 0,82 0,81 1,05 1,04 1,00 1,04 0,89 0,80 0,93

\n -n - il 0,19 0,04 0,01 0,24 0,01 0,04 0,04 0,15 0,09 0,13
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Важно заметить, что нижний результат испытания 6 в данном примере для неселективного агара оказался 
ниже значения допустимого диапазона, установленного для допустимых значений PR от 0,70 до 1,40 для неселек
тивного агара (см. 7.2.2.1.2), и все подобные результаты следует исключить как резко отклоняющиеся при опреде
лении среднего и стандартного отклонения для контрольного графика.

Причины, по которым результаты испытаний по определению PR выходят за допустимый диапазон, необхо
димо исследовать, поскольку они часто связаны с ненадлежащим проведением испытания, а не с тем, что качество 
питательной среды низкое. Это часто происходит, когда используемый инокулят содержит количество КОЕ, выпа
дающее из установленного диапазона от 80 до 120 КОЕ.

Среднее значение PR вычисляют по формуле:

г = £ / ) / п  = (0,86 + 0,93 + 0,85 + ... + 0,80 + 0,93)/19 = 17,5/19 = 0,92. (G.4)

(Оно показано на рисунке G.1 сплошной линией.)
Значения диапазона R = |г( -  гн1| определяют абсолютную разницу последовательных значений, за исключением 

случая, когда значение исключают (например, в испытании 6 таблицы G.1), т. е.: |0,93 -  0,86| = 0,07; |0,85 -  0,93| = 0,08; 
|0,88 — 0,85| = 0,03 и т. д.

Средний диапазон R вычисляют по формуле:

Р = X  Р, /(л - 1) = (0,07 + 0,08 + 0,03 +... + 0,09 + 0,13)/18 = г 43/18 = 0,08. (G.5)

Таким образом, стандартное отклонение s = 0,8865 ■ 0,08 = 0,071.
95-процентные доверительные пределы (показаны на рисунке G.1 пунктирными линиями с короткими чер

точками) равны:
0,92 ±2  • 0,071 =0,92 ±0,14. (G.6)

98-процентные доверительные пределы (показаны на рисунке G.1 пунктирными линиями с длинными чер
точками) равны:

0,92 ± 3 • 0,071 = 0,92 ± 0,21. (G.7)

У

Обозначения:
У— коэффициент производительности PR; 
X — номер испытания

Рисунок G.1 — Контрольный график, составленный на основе значений коэффициента производительности, 
полученных в результате первых 20 проверок, приведенных в таблице G.1 (результат испытания 6, 

являющийся резко отклоняющимся значением, исключен)
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G.2.4 Оценка эксплуатационных характеристик и интерпретация результатов
Партию питательной среды принимают, если выполнены критерии общего (см. 6.2) и микробиологического 

качества.
Новую партию среды отклоняют, если в процессе проведения количественных испытаний, выполненных как 

это описано выше, получают любые из перечисленных ниже результатов, когда ситуация «выходит из-под контроля»:
- выход за пределы ± 3s;
- результаты двух из трех наблюдений подряд превышают пределы ± 2s;
- шесть наблюдений подряд демонстрируют неуклонное увеличение или уменьшение;
- девять наблюдений подряд располагаются на одной и той же стороне от среднего значения.

П р и м е ч а н и е  — Критерий на основе четырех наблюдений подряд, когда уровень± 1s превышен, может 
также быть важным, так как свидетельствует о существовании проблемы.

G.2.5 Альтернативные подходы к мониторингу эксплуатационных свойств сред
Методика использования контрольных графиков для мониторинга эксплуатационных свойств сред, приве

денная выше, специально составлена для нанесения значений PR без трансформирования подсчета колоний в 
единицы 1од10.

Допустимо использование альтернативных п о д х о д о в , основанных на непосредственном нанесении значений 
подсчета колоний или подсчета колоний в единицах 1од10, если они демонстрируют приемлемость. Методы про
верки, соответствует ли распределение данных подсчета колоний нормальному или нет без трансформации 1од10, 
с использованием теста Колмогорова — Смирнова или теста хи-квадрат, а также соответствующие практические 
примеры приведены в [39].

Вместе с тем следует заметить, что если в подсчеты не включен коэффициент разбавления, то маловероят
но, что будет уместной трансформация 1од10. Конвертирование непосредственного подсчета (например, 100 КОЕ 
на чашку) должно предполагать использование распределения Пуассона, для которого трансформация подсчета х 
равна л/х . Более того, в любой ситуации, когда подсчеты колоний наносят непосредственно, важно гарантировать, 
чтобы уровень микроорганизмов в испытуемом инокуляте оставался постоянным в процессе проведения испыта
ний, иначе это приведет к получению недостоверных результатов.

G.2.6 Периодический пересмотр контрольных графиков
Первый и последующие контрольные графики для среды, проходящей отдельные испытания, должны перио

дически пересматриваться с целью гарантирования того, что установленные пределы остаются приемлемыми при 
составлении графиков в любое время. Первый график, содержащий минимум 20 значений данных, пересматрива
ют с целью установления первоначальных пределов, и затем последующие графики можно пересматривать с опре
деленной частотой при наличии каждых 30 значений данных по методике, приведенной ниже (в данном подпункте).

Как только контрольный график составлен полностью, снова рассчитывают среднее значение и стандартное 
отклонение s, исключая результаты, которые не попадают в установленный диапазон или пределы. При использо
вании трансформации 1од10 все расчеты проводят, используя результаты, трансформированные в единицы 1од10.

Стандартное отклонение текущего графика сравнивают со стандартным отклонением всех предыдущих ре
зультатов, stot и проверяют на вариации, используя следующий критерий:

s 2
—  <F(0,975;n-1 ,n tot- l ) ,  (G.8)
stot

где F (0,975; п  -  1, ntot -  1) — значение F испытания при вероятности а = 0,025 при количестве наблюдений п  вели
чины s, и количестве наблюдений ntot величины stot.

Вариации значительно увеличиваются, когда s не удовлетворяет данному критерию, в таком случае необхо
димо выяснить возможную причину данного факта.

В случае, когда стандартное отклонение составленного контрольного графика соответствует данному кри
терию, для составления следующего контрольного графика эти данные объединяют с результатами предыдущих 
наблюдений [в качестве примера для вычислений см. формулу (G.9)].

Кроме того, сравнивают среднее значение х текущего графика со средним значением всех предыдущих на
блюдений xtot и проверяют, выполняется ли следующий критерий:

Х-Х<tot < 2.|— + ̂ Ц
п  " tot

(G.9)

где х

x tot
s
stot

'tot

среднее значение текущего контрольного графика; 
среднее значение всех предыдущих контрольных графиков;
стандартное отклонение контрольного графика; 
стандартное отклонение всех предыдущих контрольных графиков; 
общее количество наблюдений текущего контрольного графика; 
общее количество наблюдений всех предыдущих контрольных графиков.
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Если среднее значение текущего контрольного графика соответствует данному критерию, эти данные объ
единяют сданными предыдущих наблюдений для составления следующего контрольного графика.

В случае, когда данный критерий не выполняется, выясняют возможную причину этого. Если причину уста
новить не удается, составляют новый контрольный график и устанавливают новые пределы, основанные на пре
дыдущих наблюдениях, путем пересчета пределов для среднего значения и стандартного отклонения для всех 
наблюдений.

Пример вычислений:
Примеры данных приведены в таблице G.2, они касаются трех контрольных графиков, каждый из которых 

содержит 30 результатов наблюдений. Значения xtot, stot и st20t относятся к обобщенным данным из графиков 1 и 2.
Значение одного наблюдения во втором графике (номер 22, выделено курсивом) превышает предел при

емлемости, установленный лабораторией на основе ее собственных данных. Таким образом, данное значение не 
используют в расчетах.

Т а б л и ц а  G.2 — Значения результатов испытаний в рамках трех контрольных графиков для оценки и сравнения 
с пределами, установленными лабораторией (см. [39])

Результаты испытаний

Измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

График 1 100 77 108 75 83 92 70 81 90 88

График2 74 81 60 66 109 83 73 82 74 89

График 3 89 75 67 63 90 77 90 75 53 91

Результаты испытаний

Измерения 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

График 1 78 82 90 95 75 86 100 98 75 92

График2 80 83 95 71 98 74 76 92 84 88

График 3 99 74 88 68 100 81 97 89 80 71

Результаты испытаний

Измерения 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

График 1 74 80 98 79 82 91 78 90 65 60

График 2 67 130 97 98 64 85 101 73 67 82

График 3 63 84 82 84 99 79 86 70 72 98

Расчеты значений для каждого графика

X S S 2 xtot Stot Sfot
Расчеты значе
ний на основе 
обобщения зна
чений, относя- 
щихся к графи
кам 1 и 2

График 1 84,4 11,1 122,7 83,0 11,7 136,1

График 2 81,6 12,3 150,8 — — —

График 3 81,1 12,1 147,5 — — —

В результате проверки вариаций значений стандартного отклонения путем сравнения значения стандартного 
отклонения s графика 3 со значениями стандартных отклонений первых двух графиков (stot) был получен следую
щий результат:

ч2
stot

147,5
136,1

1,084. (G.10)

Критическое значение F (0,975; 29,58) = 1,83. Наблюдаемое значение меньше критического, и, таким обра
зом, не существует значительной разницы между стандартным отклонением графика 3 и графиков 1 и 2.

В результате последующей проверки того, было ли среднее значение изменено, как это описано выше для 
этих данных, были получены следующие результаты.
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На основе данных, касающихся графика 3, было получено значение 1,9 (по формуле |81,1 -  83,0| = 1,9), а 
критическое значение равно

Рассчитанное для графика 3 значение меньше критического и, таким образом, не имеется существенной 
разницы между средним значением для графика 3 и для графиков 1 и 2.

Поскольку проверка вариаций была достоверной, данные для графика 3 объединяют сданными графиков 1 и 2 
для расчета значений новых пределов. Таким образом, новый контрольный график составляют на основе среднего 
значения, равного 82,4 и стандартного отклонения, равного 11,80.

(G.11)
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Приложение Н 
(справочное)

Обеспечение качества питательных сред — 
выявление и устранение недостатков

Н.1 Сведения о видах недостатков, которые могут иметь питательные среды, а также о вероятных причинах 
их наличия, приведены в таблице Н.1.

Т а б л и ц а  Н.1

Вид недостатка Возможная причина недостатка

Агаровая среда не застывает Перегрев среды во время приготовления.
Низкое значение pH, приводящее к кислому гидролизу. 
Использована неправильная масса агара.
Агар был растворен не до конца.
Недостаточное перемешивание ингредиентов

Неверное значение pH среды Перегрев среды во время приготовления. 
Неудовлетворительное качество воды.
Загрязнение химическими веществами извне. 
pH измерен при неправильной температуре. 
pH-метр неправильно калиброван.
Неудовлетворительное качество обезвоженной (сухой) среды

Некорректный цвет среды Перегрев среды во время приготовления. 
Неудовлетворительное качество воды.
Неудовлетворительное качество обезвоженной (сухой) среды. 
Отсутствие одного или нескольких ингредиентов. 
Использованы неправильные ингредиенты.
Неправильное значение pH.
Загрязнение извне

Образование осадка Перегрев среды во время приготовления.
Неудовлетворительное качество воды.
Неудовлетворительное качество обезвоженной (сухой) среды. 
Неудовлетворительный контроль pH.
При приготовлении из отдельных ингредиентов — примеси в сырье

Ингибирование среды или низкая произ
водительность среды

Перегрев среды во время приготовления.
Неудовлетворительное качество обезвоженной (сухой) среды. 
Неудовлетворительное качество воды.
Использована неправильная рецептура, например, ингредиенты не
правильно взвешены, добавки введены в неверной концентрации.
В посуде, где проводится приготовление, или в воде присутствует 
токсичный осадок.
Контрольный(е) микроорганизм(ы) приготовлен(ы) неправильно

Недостаточная селективность или спе
цифичность среды

Перегрев среды во время приготовления.
Неудовлетворительное качество обезвоженной (сухой) среды. 
Использована неправильная рецептура.
Неправильно осуществлено добавление ингредиентов, например, 
если среда была слишком горячая или неправильной концентрации. 
Загрязнение добавок.
Контрольный(е) микроорганизм(ы) приготовлен(ы) неправильно

Загрязнение среды Ненадлежащая стерилизация. 
Неэффективные методы асептики. 
Загрязнение добавок
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Приложение I 
(справочное)

Количественные испытания жидких сред

1.1 Общие положения
Настоящее приложение содержит описание методов количественных испытаний жидких сред, которые могут 

предоставить дополнительную информацию по сравнению с рабочими методами, описанными в разделе 8. Дан
ные методы применимы главным образом для оценки сред, которые разрабатывают или используют в сравнитель
ных исследованиях.

Качество жидкой среды в том, что касается обеспечения оптимального роста микроорганизмов, наиболее 
явно проявляется в течение ранней фазы роста микроорганизмов. Анализ продолжительности периода протека
ния лаг-фазы и роста микроорганизмов в течение ранней стадии лаг-фазы позволяет получить наиболее точную 
информацию о производительности и селективности целевых и нецелевых микроорганизмов как в испытуемом, так 
и в эталонном бульоне. Таким образом, если имеется необходимость в обнаружении лишь небольших различий 
в качестве питательных сред, посев штрихом из жидкой среды на поверхность плотной среды следует проводить 
после короткого периода инкубирования (например, продолжительностью 6 или 12 ч).

1.2 Метод количественных испытаний неселективных жидких питательных сред
при помощи целевых микроорганизмов
1.2.1 Методика
- Отбирают количество пробирок, каждая из которых содержит не менее 10 см3 среды или 10 см3 порции из 

каждой испытуемой партии (см. 3.1.2).
- Используют рабочие культуры (см. 5.4.2.2).
- Проводят инокуляцию целевыми микроорганизмами: испытуемый бульон и плотную эталонную среду ино- 

кулируют каждым тест-микроорганизмом; количество клеток должно быть не более 100.
- Инкубирование инокулированных сред проводят в условиях, установленных в конкретных стандартах.
- Готовят достаточное количество разведений из каждой инкубированной среды для достижения количества

колоний, которое поддается подсчету (см. 5.4.2.5).
- Отмеренный объем (например, 10 мм3) распределяют по поверхности неингибирующей агаровой среды в 

чашке Петри (см. 7.2.2.1.1).
1.2.2 Подсчет и интерпретация результатов
После инкубирования подсчитывают количество колоний в чашках (см. 7.2.2.1.1 и 7.2.2.1.2). Интерпретация 

результатов будет зависеть от цели испытания, например, сравнения с предыдущей партией, эталонной средой 
или эталонным материалом.

Концентрация целевых микроорганизмов в испытуемом бульоне должна быть в диапазоне от 106 до
108 КОЕ/см3.

1.2.3 Блок-схема для количественного метода для неселективных жидких питательных сред с приме
нением целевых микроорганизмов

На рисунке И  приведена блок-схема для количественного метода для неселективных жидких питательных 
сред с применением целевых микроорганизмов.
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Рисунок 1.1 — Блок-схема для проведения эксплуатационных испытаний неселективных 
жидких питательных сред с применением целевых микроорганизмов (см. J.2.1 и J.2.2)

I.3 Метод количественных испытаний селективных жидких питательных сред при помощи целевых
и нецелевых микроорганизмов
1.3.1 Методика
- Отбирают количество пробирок, каждая из которых содержит не менее 10 см3 среды или 10 см3 порции из 

каждой испытуемой партии (см. 3.2.2).
- Используют рабочие культуры, как это описано в 5.4.2.
- Инокуляция целевыми микроорганизмами: инокулируют испытуемый бульон, эталонный бульон и плотную 

контрольную среду каждым тест-микроорганизмом, количество клеток должно быть не более 100. Плотную эталон
ную среду используют для подсчета КОЕ в инокуляте.

- Инокуляция нецелевыми микроорганизмами: инокулируют испытуемый бульон, эталонный бульон и плот
ную эталонную среду каждым тест-микроорганизмом, количество клеток должно быть не менее 1000.

- Инокуляция целевым и нецелевым микроорганизмами для получения смешанной культуры: для испытаний 
смешанных культур в селективной среде инокулируют испытуемый бульон, эталонный бульон и плотную контроль
ную среду целевым микроорганизмом (не более 100 клеток) и нецелевым микроорганизмом (не менее 1000 кле
ток) в одной и той же пробирке или на одной и той же чашке. При испытании смешанных культур распределение 
инокулята должно проводиться по возможности на слое неселективного агара, что позволит дифференцировать 
микроорганизмы смешанной культуры (например, агар с MUG для подсчета Escherichia coli или Salmonella spp.). 
Когда нет возможности различить смешанные культуры на неселективном агаре, необходимо использовать среды 
с селективным агаром при условии, что их эксплуатационные характеристики были предварительно проверены.

- Инкубируют среды в условиях, установленных в конкретных стандартах.
Отбирают отмеренный объем или при необходимости объем после разведения от каждого бульона и распре

деляют по поверхности слоя неингибирующего агара в случае пробирок, содержащих только целевые или только не
целевые микроорганизмы, как это описано в 8.2.2. В случае пробирок, содержащих и целевые, и нецелевые микроор
ганизмы, инокулят распределяют по поверхности слоя той же самой селективной среды, что использовалась выше.

Для получения количества колоний в чашках, которое поддается подсчету, допускается использовать модифи
цированный метод поверхностого прикапывания Miles — Misra, спиральный дозатор или иные системы прикапывания.

1.3.2 Подсчет колоний, вычисления и интерпретация результатов
На каждом слое подсчитывают колонии целевых и нецелевых микроорганизмов и рассчитывают выход по 

сравнению с эталонным бульоном, учитывая при этом разведения, использованные для подсчета (при необходи
мости). В случае смешанных культур проводят различие разных видов.

Расчеты и интерпретация зависят от цели исследования. Интерпретация результатов зависит от цели испыта
ния, например, в том, что касается сравнения с предыдущей партией, эталонной средой или эталонным материалом.
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Концентрация целевого микроорганизма должна быть в диапазоне от 106 до 108 КОЕ/см3, и данный микро
организм должен быть преобладающим в селективной среде.

В случае смешанных культур выход целевого микроорганизма не должен быть снижен по сравнению с вы
ходом из чистой культуры целевого микроорганизма.

I.3.3 Блок-схема для количественного метода для селективны х ж идких питательны х сред с прим ене
нием целевого и нецелевого м икроорганизм ов

На рисунке I.2 приведена блок-схема для количественного метода для селективных жидких питательных 
сред с применением целевого и нецелевого микроорганизмов.

Рисунок I.2 — Блок-схема количественного испытания селективных жидких питательных сред 
с применением целевых и нецелевых микроорганизмов (см. 1.3.1 и I.3.2)
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Приложение J 
(обязательное)

Инструкции по установлению условий проведения микробиологических 
эксплуатационных испытаний для стандартизованных питательных сред

J.1 Область применения
Настоящее приложение предоставляет руководителям проектов рабочих групп по стандартизации инструк

ции по установлению микробиологических эксплуатационных критериев, методов и контрольных штаммов при соз
дании или пересмотре международных стандартов, касающихся микробиологического анализа (микробиологии 
пищевых продуктов или воды).

J.2 Общие положения
Микробиологические эксплуатационные требования (эксплуатационные критерии, методы контроля и цели), 

применимые к стандартизованным питательным средам, должны быть включены в каждый стандарт, касающийся 
микробиологического анализа.

Данные эксплуатационные требования могут включать:
- заимствованные или при необходимости пересмотренные требования, приведенные в настоящем стандар

те, к питательным средам, изложенным в данном приложении; или
- требования, установленные для любой новой питательной среды, в соответствии с нормами, изложенными 

в данном приложении.

П р и м е ч а н и е  — Данное установление условий к требованиям проведения микробиологических эксплу
атационных испытаний не распространяется на реактивы или среды для подтверждения.

J.3 Эксплуатационные критерии, методы и цели
Оцениваемые критерии (производительность, селективность, специфичность), используемые методы испы

таний (качественные и количественные) и поставленные цели должны быть установлены в соответствии с харак
теристиками каждой питательной среды, как это показано в таблице J.1.

Критерии для питательных сред могут быть следующими:
- форма среды (бульон, агар);
- состав среды (селективная, неселективная);
- функция среды в стандартизованном методе (среда для обогащения, среда для разведения, среда для 

выявления, среда для подсчета).

Т а б л и ц а  J.1

Среда Критерий и метод испытания

Селективный бульон для подсчета Производительность (метод: количественный)® 
Селективность (качественный/

Селективный агар для подсчета Производительность (количественный)13 
Селективность (качественный^ 
Специфичность (качественный)1

Селективный бульон для обогащения Производительность (качественный)® 
Селективность (качественный)*1

Селективный агар для выявления Производительность (качественный)®1 
Селективность (качественный^ 
Специфичность (качественный)'

Неселективный агар для подсчета Производительность (количественный)*3

Неселективный бульон для обогащения Производительность (качественный)®
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  J 1

Среда Критерий и метод испытания

Неселективный бульон для разведения Производительность (количественный)0

Неселективный агар для выявления П роизвод ител ьность (качественн ы й )d

1 Производительность: целью данного эксплуатационного критерия является проверка способности к 
удовлетворительному росту целевых штаммов (и морфологии колоний) на агаровых средах.

а Качественная производительность (жидкая среда): см. 8.4.
Цель: результат должен быть равен 2 (удовлетворительный рост) для инокулята с не более 100 КОЕ це

левого микроорганизма (см. 8.4.1).
ь Количественная производительность (агаровая среда): см. 7.2.1.1.
Цель: Значение PR должно быть больше или равно 0,50 при сравнении селективной среды с неселектив

ной эталонной средой, указанной в приложениях Е и F. Значение PR должно быть больше или равно 0,70 при 
сравнении неселективной среды с неселективной эталонной средой или как это установлено в стандарте или 
приложениях Е и F. Это также применимо в особых случаях, когда проводят сравнение с предыдущей партией.

Колонии целевого микроорганизма должны иметь характерный внешний вид.
с Качественная производительность (жидкая среда): см. 8.3.
Цель: Не менее 10 колоний целевого микроорганизма наблюдают на селективной среде для выделения, 

используемой для выявления после инокуляции не более 100 КОЕ.
d Качественная производительность (агаровая среда): см. 7.4.
Цель: результат должен быть равен 2 (удовлетворительный рост) для целевого микроорганизма.
Колонии целевого микроорганизма должны иметь характерный внешний вид.
е Количественная производительность (жидкая среда): см. 8.2.
Цель: для разбавителей количество микроорганизмов после периода контактирования должно быть в 

пределах ± 30 % от первоначального количества.
2 Селективность: целью данного эксплуатационного критерия является проверка того, что мешающие (не

целевые) штаммы частично или полностью подавляются селективной средой.
f Качественная селективность (жидкая среда): см. 8.3.
Цель: испытуемые (нежелательные) микроорганизмы должны полностью подавляться.
9 Качественная селективность (агаровая среда): см. 7.4.
Цель: испытуемые (нежелательные) микроорганизмы должны частично или полностью подавляться.
h Качественная селективность (жидкая среда): см. 8.3.
Цель: нежелательные микроорганизмы на неселективной агаровой среде, используемой для выявления, 

не должны проявлять никакого роста или их количество должно быть менее 10 КОЕ.
3 Специфичность: целью данного эксплуатационного критерия является проверка того, что мешающие 

(нецелевые) штаммы, которые не подавлены, не производят характерных колоний.
' Качественная специфичность (агаровая среда): см. 7.4.
Цель: колонии испытуемых нецелевых штаммов не имеют характерный внешний вид целевых микроорга

низмов в стандартизованном методе.
Данные критерии должны быть верифицированы при соблюдении стандартизованных температуры и пе

риода времени инкубирования.

J.4 Выбор эксплуатационных контрольных штаммов
J.4.1 Общие положения
Цели различных эксплуатационных критериев и область применения стандартизованных методов должны 

определить выбор контрольных штаммов:
- целевых штаммов (производительность), выявленных и подсчитанных в рамках данного метода, и
- нецелевых штаммов (селективность, специфичность), являющихся мешающей флорой, которая обычно 

присутствует в анализируемых пробах.
Необходимо по возможности использовать контрольные штаммы, описанные в приложениях Е и F, которые 

уже были испытаны на данной среде.
При наличии соответствующего обоснования (генетическая нестабильность, недостаточная воспроизводи

мость результатов на предыдущих штаммах QC и т. п.) руководитель проекта может внести предложение по моди
фикации требуемых штаммов в соответствии с инструкциями данного подраздела.

J.4.2 Оценка пригодности новых контрольных штаммов
Перед использованием новых штаммов их пригодность для использования в эксплуатационных испытаниях 

необходимо проверить и задокументировать. Это требует демонстрации воспроизводимости эксплуатационного 
контроля в не менее двух (а предпочтительно трех) независимых лабораториях при использовании двух или трех 
различных партий продукции со стандартизованной рецептурой или от различных производителей в каждой лабо
ратории.
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J.4.3 Новые среды
Для каждой новой среды контрольные штаммы должны быть:
- предпочтительно отобранными из тех, которые уже описаны в приложениях Е и F;
- предварительно оценены и проверены на пригодность (см. J.4.2);
- или введены заново при следующих условиях:

- они предпочтительно должны иметь пищевое происхождение или быть получены из проб воды;
- они должны быть доступны из не менее двух международных коллекций штаммов (взаимно эквива

лентных), по приемлемой цене;
- они должны быть предварительно оценены и проверены на пригодность (см. J.4.2).

J.4.4 Количество штаммов, используемых в соответствии сданным микробиологическим эксплуата
ционным критерием

Сноска а к таблице J.1 — Качественная производительность (жидкая среда): см. 8.4.
Два целевых штамма: штамм типа А и штамм типа В.
Тип А: штамм, испытываемый при эксплуатационном контроле качества производителем среды и конечным 

пользователем.
Тип В: штамм, требуемый для испытаний только производителем среды.
Сноска b ктаблице J.1 — Количественная производительность (агаровая среда): см. 7.2.1.1.
Два целевых штамма: штамм А и штамм В.
Сноска с ктаблице J.1 — Качественная производительность (жидкая среда): см. 8.3.
Два целевых штамма: штамм А и штамм В, каждый из которых ассоциирован с двумя нецелевыми штаммами. 
Сноска d ктаблице J.1 — Качественная производительность (агаровая среда): см. 7.4.
Два целевых штамма: штамм А и штамм В.
Сноска е ктаблице J.1 — Количественная производительность (жидкая среда): см. 8.2.
Два целевых штамма: штамм А и штамм В.
Сноска f ктаблице J.1 — Качественная селективность (жидкая среда): см. 8.3.
Два нецелевых штамма: штамм А и штамм В.
Сноска g ктаблице J.1 — Качественная селективность (агаровая среда): см. 7.4.
Два нецелевых штамма: штамм А и штамм В.
Сноска h ктаблице J.1 — Качественная селективность (жидкая среда): см. 8.3.
Два нецелевых штамма: штамм А и штамм В.
Сноска i ктаблице J.1 — Качественная специфичность (агаровая среда): см. 7.4.
Один нецелевой штамм: штамм А.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

ISO 6887-1 — *

ISO 6887-2 — *

ISO 6887-3 — *

ISO 6887-4 — *

ISO 6887-5 — *

ISO 6887-6 — *

ISO 7704 — *

ISO 7218 ю т ГОСТ ISO 7218—2011 «Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Общие требования и рекомендации по 
микробиологическим исследованиям»

ISO 8199 — *

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется исполь-
зовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Официальный перевод данного междуна-
родного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов 
Российской Федерации.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице 
ответствия стандарта:

- Ю Т  — идентичный стандарт.

использовано следующее условное обозначение степени со-
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