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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструменты хирургические

СКАЛЬПЕЛИ СО СЪЕМНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Присоединительные размеры

Instruments for surgery 
Scalpels with detachable diages 

Fitting dimensions
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настояший стандарт устанавливает присоединительные раз
меры лезвий и ручек скальпелей со съемными лезвиями.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ И РУЧЕК

2.1. М а л а я  п р и с о е д и н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а
Присоединительные размеры для лезвий и ручек с малой при

соединительной характеристикой должны соответствовать указан
ным в табл. 1 и па черт. 1 и 2.

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы ,  мм

На им е н о в а ни е
д е т а л е й

скальпеля

1 С d e f l

± 3 0 ' m i n max min ma x m i n max mi n max min

Ст>омное
лезвие 3-0° 4,50 4,65 17,83 17,90 2,43 2,48 1,18 1,23 —

Ручка
скаль-пеля

О
i 

о
1 

ГО 4,40 4,50 17,73 17,81 2,31 2,41 U 2 1,17 9
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Съемное лезвие

П р и м е ч а н и е .  Конструкция лезвий приведена для иллюстрации, кроме* 
той части, которая дана в требованиях, установленных в настоящем стандарт..

Ручка скальпеля

Черт. 2
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2.2. Б о л  ын ая п р и с о е д и н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с 
т и к а

Присоединительные размеры для лезвий и ручек с большой 
присоединительной характеристикой должны соответствовать ука
занным в табл. 2 и на черт. 1 и 2.

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

Нанмено(вание
деталей

скальпели

а с d e f /

± 30'

I
min j max min max min max

.
min i max min

Съемное
лезвие 35° 7,50 7,65 24,20 2(4,27 3,72 3,77 1,95 2,00 —

Ручка
скальпеля 35° 7,40 7,50 24,10 24,18 3,60 3,7i0 1,88 1,93 13
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