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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА. ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРЕКСА. В  В О З Д Ш

исн2сн2о снасн*с&
М.м. 143,02

Хлорекс ( Jbf -дихлордиэтиловый эфир), бесцветная легкоподвнх- 

вая хидкостъ, Т.кип. 178,5, плотность d  Щ  1,222; смешивается 
с многими органическими растворителями. В  100 г  воды растворяется 

1,1 г. хлорекса.

I. Общая часть

1. Определение основано на реакции образования полиметинового 

красителя при взаимодействии хлорекса с пиридином я  анилином.

2. Предел обварукения I шсг в анализируемом объеме раствора

3. Предел обнарухения в воздухе 0,5 мг/ма (расчетный)

4. Погрешность определения + 8,7%.
5. Диапазон измеряемых концентраций 0,5-100 мг/м3

6. Определению мешают другие галогеноутлеводородн, определяю

щиеся в условиях методики.

7. Предельно допустимая концентрация хлорекса в  воздухе 2  мг/М*.
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П. Реактивы и аппаратура

8. Применяемые реактивы к растворы.

Хлорекс, х . ч., ТУ ГЮС РУ 1736-62

Стандартный раствор хлорекса ft I. В  мерную колб7 емкостью 25 

и х  вносят 10 мл пиридина, взвешивают, вносят 2 капли хлорекса, 

снова взвешивают и  доводят объем до метки пиридином. По разности 

весов определяют навеску хлорекса и  рассчитывают содерганке его з 

I м л  раствора. Устойчив в течение I суток.

Стандартный раствор ft 2, содержащий 10 мкт/мл готовят ссответст- 

вукцям разведением пиридином стандартного раствора ft I. 7стойчив 

8 часов.

Пиридин, ч, ГОСТ 2747-67. Пиридин обрабатывают едким натром; 

кипятят в течение I часа с обратны! холодильником в присутствии 

щелочи (на 100 мл 6-7 г) или выдергивают со щелочью 2-3 часа при 

комнатной температуре, после чего перегоняют, отбирая фракцию при 

температуре 1 1 3 - И 5 ° С  и  хранят в темной склянке.

Едкий натр, х.ч., ГОСТ 4323-77, 0,1 Н  раствор

Уксусная кислота, х.ч., ГОСТ 61-69, 93$ или ледяная

Анилин, чда, ГОСТ 5819-70, перегнанный

Серная кислота, х . ч . , ГОСТ 4204-77, 10$ раствор

9. Применяемые посуда и  прибора

Аспирационное устройство

Поглотительные приборы Зайцева

Колбы мерные,ГОСТ 1770-76, емкостью 25 м л

Пипетки, ГОСТ 20292-74, емкостью I, 2, 5 и  10 мл с ценой деления 

0,1 я  0,01 мя.

Пробирки колориметрические с притертой пробкой, высотой 120 мм и  

внутренним диаметром 15 мы.

Фотоэлектроколориметр.
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Ш. Отбор проб воздуха

10. Воздух со скоростью 0,3-0,4 л/мин аспирируют через поглоти

тельный прибор с 2,5 ил пиридина. Для задержания паров во время 

отбора пробы к  поглотительному прибору п р и с о е д и н я т  прибор с 3 м л  

10£-ной серной кислоты. Для определения 1/2 предельно допустимой 

концентрации следует отобрать I л  воздуха. Срок хранения отобранных 

проб I сутки.

17. Описание определения

11. Из поглотительного прибора 2 м л  пробы вносят в  колориметри

ческую пробирку, приливают 0,5 м л  0,1 Н  раствора едкого натра, 

переценивают и нагревают 15 минут в  кипящей водяной бане. По охлааде 

нии добавляют 0,5 мл уксусной кислоты, 0,1 ил анилина и  I м л  HgO, 
каидый раз содержимое пробирок перемешивают. Через 15 минут изме

ряют оптическую плотность растворов при длине волны 492-496 н м

в кювете с толщиной слоя 10 ш  но сравнению с контролем, который 

готовят одновременно к  аналогично пробам.

Содержание хлорекса в ан а л л з и р у е м ш о  объеме о п р е д е л я т  по пред

варительно построенному калибровочному графику, для построения ко

торого готовят шкалу стандартов согласно таблице 23

Таблица 23

Шкала стандартов

Номер стандартов ! I I 2 ! 3 I 4 1 5  ! 6  1 7
Ст.раствор хлорекса й  2 
(10 мкг/мл), мк 0 0,1 0,2 0.4 0,6 0,8 х.о
Пиридин, мл 2 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2

О»-|

Содержание хлорекса,мкг 0 1.0 2,0 4.0 6,0 8,0 10.0

Все пробиржи шкалы обрабатывают аналогично пробам.Шкалой стан

дартов мокно пользоваться для визуального определения. Шкала устой-
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чива 3  часа.

Концентрации хлорекса в  мг/м3 воздуха (X) вычисляют но формуле:

X  а
S ' V

V  ■ У,
где

-  количество хлорекса,найденное в анализируемой объеме пробы,

мкг

Y, -  общий объем пробы, и л  

У  -  объем пробы, взятый дня анализа, м л

-  объем воздуха в  л., отобранный для анализа и  приведенный к 

стандартным условиям по формуле (см.приложение I).
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Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят 

по следующей формуле:

V V  . V. <273 ♦ а »  • у ------, гд>

(273 + f  ) • 101,33

объем воздуха, отобранный для анализа, л  

Р  - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 ш  рт.ст) 

i* - температура воздуха в месте отбора пробы, °С 

Для удобства расчета Y^g следует пользоваться таблицей 

коэффициентов(приложение 2). Для приведения воздуха к  стандарт

ным условиям надо умнохнть Vt на соответствующий коэффициент»



П р и л о ж е н и е  2
К О Э О Ф И Д Е Н Т Ы

д л я  п р и в е д е н и я  объема воздуха к с т а н д а р т н ы м  условиям: т е м п е р а т у р а  + 2 0 ° G  и 

а т мосферное д а в л е н и е  101,33 кПа

с
i
i . . . . Д а в л е н и е  Р, iкПа

| 9 7 , 3 3 9 7 , 8 6 9 8 , 4 9 8 , 9 3 9 9,46 100 100,53 1 0 1 , 0 6 2 0 2 , 3 3 2 0 1 , 8 6 1 0 2 , 4 0

J 1 , 1 5ьг 1 , 1 6 4 6 1 , 1 7 0 9 1 , 1 7 7 2 1,1836 1,1699 1,1963 1 , 2 0 2 6 1 , 2 0 5 8 2 , 2 1 2 2 1,2 1 6 5

в 1 , 1 3 9 3 1 , 1 4 5 6 1 , 1 5 1 9 1 , 1 5 8 1 1,16-14 1,Г7 0 5 1,1768 2,2 8 3 2 2 , 2 8 6 2 2 , 1 9 2 5 1 , 2 9 8 6

2 1,1212 1,1274 1 ,133 6 1 , 1 3 9 6 1,1458 1,1519 2,15 8 1 2 , 2 6 4 3 2 , 2 6 7 3 1 , 2 7 3 5 1 , 2 7 9 5

ъ 1 , 1 0 3 6 1,1097 1 , 1 1 5 8 1,12 1 8 1,1278 1,1338 1,1399 1,1 4 6 0 2 , 2 4 9 0 1 , 1 5 5 1 1 , 1 5 1 1

1 1 , 0 8 6 6 1,0926 1 , 0 9 8 6 1 , 1 0 4 5 1,1105 1,1164 1,1224 2,1284 2 , 2 3 2 3 1 , 1 3 7 3 2 , 1 4 3 2

э 1,1/701 1,07 6 0 1 , 0 8 1 9 1,0877 1,0936 1,0994 1,1053 2,1112 2 , 2 2 4 2 1 , 1 2 0 0 1,12 5 8

1,0540- 1,0599 1 , 0 6 5 7 1,0714 1,0772 1,0829 1,0887 2,09 4 5 2 , 0 9 7 4 1 , 1 0 3 2 1,1059

1 , 0 3 0 5 1,0442 1 , 0 4 9 9 1,0 5 5 6 1,0613 1,0669 2,0726 2,0784 2 , 0 8 2 2 1 , 0 8 6 9 1 , 0 9 2 5

1,0309 1 , 0 3 6 6 1 , 0 4 2 3 1,0477 1,0535 1,0591 2,0648 2 , 0 7 0 5 2 , 0 7 3 3 1,07 8 9 1,0 8 4 6

1,0234 1,0291 1 , 0 3 4 7 1,0-102 1,0-159 1,0514 1 ,0 5 7 1 2,0627 2 , 0 6 5 5 1 , 0 7 1 2 1,0767

1,00 8 7 1,0 1 4 3 1 , 0 1 9 8 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 2.U4 7 5 2 , 0 5 0 2 1,0557 1,0 6 1 2

J 0 , 9 9 4 4 0,99 9 9 1 , 0 0 5 4 1,01 0 8 1,01о2 1,0216 2.0272 2,03 2 6 2 , 0 3 5 3 1 , 0 4 0 7 1 , 0 4 6 2

X 0 , 9 8 0 6 0 , 9 8 6 0 0 , 9 9 1 4 0 , 9 9 6 7 1,0021 1,0074 2,0128 2,01 8 3 1 , 0 2 0 9 1,0 2 6 3 2 , 0 3 1 6

i 0 , 9 6 7 1 0 , 9 7 2 5 0 , 9 7 7 8 0 , 9 8 3 0 0,9884 0 , 9 9 3 6 0,9989 2,0043 2 . 0 0 6 9 2 , 0 2 2 2 1 . 0 1 7 5

) 0 , 9 6 0 5 0 , 9 6 5 8 0 , 9 7 1 1 0 , 9 7 6 3 0,9816 0 , 9 8 6 8 0,99 2 1 0,9 9 7 4 1 , 0 0 0 0 2 , 0 0 5 3 1 , 0 1 0 5
J 0 , 9 5 3 9 0 , 9 5 9 2 0 , 9 6 4 5 0 , 9 6 9 6 0,9749 0 , 9 8 0 0 0,9853 0 , 9 9 0 6 0 , 9 9 3 2 0 , 9 9 8 5 2 , 0 0 3 6
1 0 , 9 4 7 5 0,9 5 2 7 0 , 9 5 7 9 0 , 9 6 3 1 0,9683 0 , 9 7 3 5 0,9787 0,9839 0 , 9 8 6 5 0 , 9 9 1 7 0 , 9 9 6 8
J 0 , 9 4 1 2 0,9 4 6 4 0 , 9 5 1 6 0 , 9 5 6 6 0,9618 0,9 6 6 9 0,9721 0 , 9 7 7 3 0 , 9 7 9 9 0 , 9 8 5 1 0 , 9 9 0 2
3 0 , 9 3 4 9 0 , 9 4 0 1 0 , 9 4 5 3 0 , 9 5 0 3 0,9 5 § 5 0 , 9 6 0 5 0,9657 0,97 0 8 6 , 9 7 3 4 0 , 9 7 8 5 0 , 9 8 3 6
j 0 , 9 2 Ш 0,9 3 3 9 0 , 9 3 9 1 0 , 9 4 4 0 0,9492 0 , 9 5 4 2 0,9594 0 , 9 6 4 5 0 , 9 6 7 0 0 , 9 7 2 3 0 , 9 7 7 2

о



I 1 2__ 1 3 !!__ 4 Д__ 5 ! 6 ! 7 L о :! 9 I 10 i n __ f 12
+34
+38

0,9167
0,9049

0,9218
0,9099

0,9268
0,9149

0,9318
0,9198

0,9368
0,9248

0,9418
0,9297

0,9468
0,9347

0,9519
0,9397

0,9544
0,9421

0,9595 0,9644 
0,9471 0,9520
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