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Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я
ГСИ . М етрология. Основные термины и определения

Настоящий документ устанавливает термины и определения основных понятий в области метрологии.
Термины, установленные настоящ им документом, рекомендуется применять в документации всех видов, 

научно-технической, учебной и справочной литературе.
Д ля каждого понятия, как правило, установлен один термин. Отдельные термины-синоиимы приведены 

в примечаниях как справочные. Многие термины сопровождены их краткой формой, которую следует при
менять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Д окум ент в значительной ч асти  соответствует словарю -справочнику “Основные термины в области 
метрологии” (1989 г .) .  При его составлен и и  учитывались Г О С Т  1 6 2 6 3 -7 0 , “ С ловарь по м етрологии” 
СЭВ (1 9 8 9  г .) ,  “Международный словарь основных и общих терминов метрологии" (И СО, М ЭК, М БМ В, 
МОЗМ и др.) (1993 г .) ,  “Словарь международной организации законодательной метрологии" (1978 г .) , м еж 
дународные стандарты ИСО 31 и ИСО 1000, материалы по Международной системе единиц, Закон РФ  “Об 
обеспечении единства измерений” 1993 г., “Руководство по выражению неопределенности измерений" 
(ИСО, М ЭК, М БМ В, МОЗМ и др.) (19 9 3  г.), монографии, статьи, опубликованные в журнале “Измеритель
ная техн и ка", и другие источники.

Эквиваленты терминов на немецком (D ), английском (Е) и французском (F) языках подобраны, как 
правило, из международных словарей по метрологии. При разработке учитывались замечания и предложе
ния, поступившие в отзы вах, а т а к ж е  высказанные при обсуждении проекта.

Авторы благодарят Д .П .И ванову, Л .А .Тохадзе, АС.Дойиикова, В.М .Крикуна, С .М .Бенедиктова за цен
ные предложения по улучшению текста данного документа, а такж е сотрудников “ ВНИИМ им. Д.И .М енде- 
леева” и других организаций, приславш их отзывы с конструктивными предложениями.
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1 МЕТРОЛОГИЯ 
И ЕЕ РАЗДЕЛЫ

1.1 метрология

D . Metrologie 

Messwesen

E . metrology

F. metrologie

Н аука об и зм ерен и ях, м етодах и ср едствах 
обеспечения их единства и способах достижения 
требуемой точности.

1.2 теоретическая метрология

Раздел метрологии, предметом которого является 
разработка фундаментальных основ метрологии.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Иногда применяют термин 
“фундаментальная метрология”.

1.3 законодательная метрология

D . gesetzliche Metrologie

E . legal metrology

F. metrologie legale

Раздел метрологии, предметом которого явля
ется  установление обязательны х технических и 
юридических требований по применению единиц 
физических величин, эталонов, методов и средств 
измерений, направленных на обеспечение единст
ва и необходимой точности измерений в интересах 
общества.

1.4 практическая (прикладная) 
метрология

Раздел метрологии, предметом которого явля
ю тся вопросы практического применения разрабо
ток теоретической метрологии и  положений зако
нодательной метрологии.

2 ФИЗИЧЕСКИЕ 
ВЕЛИЧИНЫ

2.1 ф изическая величина 
величина 
Ф В

D. physikalische Grosse

E. physical quantity

F. grandeur physique

Одно из свойств физического объекта (физиче
ской системы, явления или процесса), общее в ка
чественном отношении для многих физических 
объектов, но в количественном отношениям инди
видуальное для каждого из них.

ПРИМ ЕЧАНИЕ. В международном словаре ос
новных и общих терминов метрологиии применено 
понятие “величина (изм ерим ая)”, раскрываемое 
как “характерный признак(атрибут) явления, те
ла или вещества, которое может выделяться ка
чественно и определяться количественно?\

2.2 измеряемая ф изическая величина 
измеряемая величина

D . Messgrosse

E . measurand

F. mesurande

Физическая величина, подлежащая измерению, 
измеряемая или измеренная в соответствии с ос
новной целью  измерительной задачи.

2.3  размер физической величины 
размер величины

К оли чествен н ая определенность ф изической 
величины, присущая конкретному материальному 
объекту, системе, явлению или процессу.
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2.4  значение ф изической величины 
значение величины

D. Grossenwert

E . value (of a quantity)

F . valeur (d’une grandeur)

Выражение разм ера ф изической величины в 
виде некоторого числа принятых для нее единиц.

2.5 числовое значение 
физической величины 
числовое значение величины 
числовое значение

D. Zahlenwert (einer Grosse)

E. numerical value (of a quantity)

F . valeur numerique (d’une grandeur)

О твл еч ен н о е ч и сл о , вх о д я щ ее в зн ачен и е 
величины .

2.6 истинное значение 
физической величины 
истинное значение величины 
истинное значение

D. wahrer W ert (einer Grosse)

E. true value (of a quantity)

F. valeur vraie (d’une grandeur)

Значение физической величины, которое иде
альным образом характеризовало бы в качествен
ном и количественном отношении соответствую
щую физическую величину.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Истинное значение физиче
ской величины может быть соотнесено с поня
тием абсолютной истины. Оно может быть 
получено только в результате бесконечного про
цесса измерений с бесконечным совершенствова
нием методов и средств измерений.

2 .7 . действительное значение 
физической величины 
действительное значение величины 
действительное значение

D. konventioneU richtiger Wert (einer 
Grosse)

E . conventional true value (of a quantity)

F. Valeur conventionnellement vraie 
(d’line grandeur)

Значение физической величины, полученное экс
периментальным путем и настолько близкое к истин
ному значению, что в поставленной измерительной 
задаче может быть использовано вместо него.

2.8 ф изический параметр 
параметр

Ф изическая величина, рассматриваемая при 
изм ерении данной ф и зи ческой  величины как 
вспомогательная.

П РИ М ЕР. При измерении электрического на
пряжения переменного тока частоту тока рас
сматривают как параметр напряжения. При из
мерении мощности поглощенной дозы рентгено
вского излучения в некоторой точке поля этого 
излучения напряжение генерирования излучения 
часто рассматривают как один из параметров 
этого поля.

ПРИМ ЕЧАНИЕ. При оценивании качества 
продукции нередко применяется выражение “изме
ряемые параметры” . Здесь под параметрами, как 
правило, подразумеваются физические величины, 
обычно наилучшим образом отражающие каче
ство изделий или процессов.

2.9 влияющ ая ф изическая величина 
влияющая величина

D. Einflussgrosse

E. influence quantity

F. grandeur d’influence

Ф изическая величина, оказываю щ ая влияние 
на размер измеряемой величины и  (или) результат 
измерений.

2.10 система ф изических величин 
система величин

D . Grossensystem

E. system o f  physical quantities

F . systeme de grandeurs physiques

Совокупность ф изических величин, образован
ная в соответствии с  принятыми принципами, ког
да одни величины принимаются за  независимые, а 
другие являются функциями независимых величин.
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ПРИ М ЕЧАН И Е. В  названии  системы вели
чин применяют символы величин, принятых за  
основные, например, система величин механики, 
в которой в качестве основных приняты длина 
L, масса  М  и время Т ,  долж на называт ься систе
мой L M T . Система основных величин, соответ
ст вую щ ая дейст вую щ ей  в н аст оящ ее время 
М еждународной сист еме единиц (СИ ), должна 
обозначат ься символами LMTI 0 N J ,  обозначаю
щими соот вет ственно символы основных вели
чин - длины  L , массы  М, времени  Т, силы элект
рического тока  1, температуры  0 ,  количества 
вещества N  и силы света  J .

2 .1 1  о с н о в н а я  ф и з и ч е с к а я  в е л и ч и н а  
о с н о в н а я  в е л и ч и н а

D. Basisgrosse

E. base quantity

F. grandeur de base

Физическая величина, входящ ая в систему ве
личин и условно принятая в качестве независимо» 
от других величин этой системы.

2 .1 2  п р о и з в о д н а я  ф и з и ч е с к а я  в е л и ч и н а  

п р о и зв о д н а я  в е л и ч и н а

D. abgeleitete G rosse

E . d e riv e d  q u a n tity

F. grandeur derivee

Физическая величина, входящая в систему и оп
ределяемая через основные величины этой системы.

П РИ М Е Р Ы  производных величин механики 
систем ы  L M T : с к о р о с т ь  v п о с т у п а т е л ь н о г о  
дви ж ени я, оп р ед ел я ем а я  ( п о  м о д у л ю ) уравнением  
v =* d l l d t , г д е  I - пут ь, t - в р ем я ; си ла F, прило
ж ен н ая  к м ат ер и ал ьн ой  т оч к е , оп р едел я ем ая  (п о  
м оду л ю ) уравнением  F  = т а, гд е  т  - м асса  точки, 
а  - ускорени е, в ы зв а н н о е  д ей ст ви ем  силы  F.

2 .1 3  размерность ф изической величины 
размерность величины

D. Dimension einer G rosse

E . dimension of a quantity

F . dimension d’une grandeur

Выражение в форме степенного одночлена,со
ставленного из произведений символов основных

ф и з и ч е с к и х  в е л и ч и н  в р а з л и ч н ы х  с т е п е н я х  и о т 
р а ж а ю щ е е  с в я з ь  д а н н о й  ф и з и ч е с к о й  в е л и ч и н ы  с 
ф и з и ч е с к и м и  в е л и ч и н а м и , п р и н я т ы м и  в д ан н о й  
с и с т е м е  в е л и ч и н  з а  о с н о в н ы е  и с  к о эф ф и ц и ен т о м  
п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и , р а в н ы м  1,

ПРИМ ЕЧАНИЯ:

1. Степени символов основных величин, вхо
дящих в одночлен , в зависшчости от свяли рас
сматриваемой физической величины с основны
ми, могут быть целыми, дробными , положитель- 
нь1Ми и отрицательными. Понят ие размерность 
распространяется и на основные величины. Раз
мерность основной величины в отношении самой 
себя равна единице, т.е. формула размерности 
основной величины совпадает с ее символом .

2 . В соответствии с международным стандар
том ИСО 31/0 , размерность величин следует обоз
начать знаком  d im . В системе величин L M T  раз
мерность величины х будет.:  d im  х  =  L  М  тТ \ где 
L  , М , Т  символы величин, принятых за  основные 
( соответственно, длины, массы, времени ).

2 , 14  показатель размерности  
физической величины  
показатель размерности

Показатель степени, в которую возведена раз
мерность основной физической величины, входящая 
в размерность производной физической величии.

ПРИМЕЧАНИЕ. П ок азат ел и  ст еп ени  I, т, i в 
формуле, приведенной  в п.2.13, н а зы в а ю т  показа
т елям и  разм ерност и  п рои зводной  физической ве
ли чины  х  П ок азат ел ь  разм ерн ост и  основной  фи
зи ческой  величины в от нош ении сам ой  себя равен  
единице.

2 .1 5  размерная ф изическая величина 
размерная величина

физическая величина, в размерности которой 
хотя бы одна из основных ф изических величин 
возведена в степень, не равную нулю.

ПРИМ ЕЧАНИЕ. С т очки зр ен и я  норм  русско
г о  я з ы к а , эт от  т ерм и н  п р а в и л ь н е е  н а зы в а т ь  
“р а зм ер н о ст н а я  величинаf*.

П РИ М ЕР. С ила F  в сист гм е  LM T I 0 N J  явля-J-)
ет с я  р а зм  ер  ноет  н ой  вели ч и н ой : dim F  -  LMT"
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2 .1 6  б езр азм ер н ая  ф изическая величина 
б езр азм ер н ая величина

2 .1 9  ур авн ен и е связи  м еж д у величинам и 
уравнение связи

D . G rosse der Dim ension Eins

E. d im ensionless quantity

F . grandeur sans dimension

Ф и зи ч е ск а я  вели ч и н а, в  размерность которой 
основные ф и зи чески е величины входят в степени, 
равной н улю .

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. С точки зрения норм русского языка, термин 
правильнее называть “безразмерностная величинеЛ

2. Величина безразмерная в одной системе ве
личин может быть размерной в другой системе. 
Например, электрическая постоянная Ео в элек
тростатической системе является безразмер
ной величиной, а в системе величин СИ, имеет 
размерность dim £о L '3 М ! Т  4 1 2

У равнение, отр аж аю щ ее св я зь  м еж ду вели ч и 
нами, об условлен н ую  закон ам и  природы, в к о т о 
ром под буквен н ы м и  си м волам и понимаю тся ф и
зи чески е величины .

П Р И М Е Р . Уравнение v = I /  t отражает су
ществующую зависимость скорости v от пути 
I и времени I.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Уравнение связи между вели
чинами в конкретной измерительной задаче час
то называют уравнен ием  измерений.

2 .2 0  род ф и зи ческой  вели чи н ы  
род величины

2 .1 7  ш к ал а  ф и зи ч еской  величины 
ш кала величины

У порядоченная совокупность значений ф изиче
ской величины , сл у ж ащ ая  исходной основой для 
измерений данной величины .

П Р И М Е Р . Международная температурная 
шкала, состоящая из ряда реперных точек, значе
ния которых приняты по соглашению между стра
нами Метрической Конвенции и установлены на 
основании точных измерений, предназначена слу
жить исходной основой для измерений температуры.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В тех случаях, когда не уда
лось установить и воспроизвести единицу данной 
физической величины и произвести измерение, при
бегают к оцениванию величины по условной шкале.

2 .1 8  у сл о вн ая  ш кал а
ф и зи ческой  величины 
условн ая ш кала

E. conventional reference scale 
re feren ce  -  value scale

F . echelle  de reperage

Ш к а л а  ф изической величины, исходные зн ач е
ния которой вы р аж ен ы  в условных единицах.

П Р И М Е Р . Шкала твердости минералов Моо- 
са, шкалы твердости металлов (Бринелля, Вик
керса, Роквелла и др.).

К а ч е с т в е н н а я  о п р е д е л е н н о с т ь  ф и зи ч е ск о й  
вели чи н ы .

П Р И М Е Р Ы :

1. Длина и диаметр детали - однородные 
величины

2. Длина и масса детали - неоднородные 
величины.

2.21 ад д и ти вн ая  ф и зи ч еск ая  величина 
аддитивная величина

Ф и зи ческая вели чи н а, разны е значения к о то 
рой м огут бы ть сум м и рован ы , умнож ены на чис
ловой коэф ф ициент, разделен ы  друг на друга.

П Р И М Е Р . К аддитивным величинам относятся 
длина, масса, сила, давление, время, скорость и др.

2 .2 2  н еад ц и ти вн ая ф и зи ч еск ая  вели чи н а 
Неадцитивная величина

Ф и зи ческая вели ч и н а, д л я  которой сум м и р ова
ние, ум н ож ен и е на числовой коэф ф ициент или де
ление др уг на др уга ее  зн ачен и й  не им еет ф и зи ч е -' 
ского см ы сла.

П Р И М Е Р . Термодинамическая температура.
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3. ЕДИНИЦЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ  
ВЕЛИЧИН

3.1 единица измерения 
ф и зи ческой  величины
единица ф изической величины 
единица измерения 
единица величины 
единица

D. E inheit (einer physikalischen 
G rosse)

M asseinheit

E. unit (o f measurement)

F. unite (de mesure)

Ф и зи ческая  величина фиксированного разм е
ра, которой условно присвоено числовое значение, 
равное 1, и применяемая для количественного вы
ражения однородных с ней физических величин.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. На практике широко применя
ется понятие “узаконенные единицы”, которое рас
крывается как: cucme.ua единиц и (или) отдельные 
единицы, установленные для применения в стране в 
соответствии с законодательньичи акта.ии.

3.2 си стем а  единиц ф изических величин 
систем а единиц

D. Einheitensvstem

E. system o f units (of measurement)

F. systeme d'unites (de mesure)

С овокупность основны х и производных единиц 
ф изических величии, образованная в соответствии 
с принятыми принципами для заданной системы 
ф изических величин.

П Р И М Е Р . Международная система единиц 
(СИ), принятая в I960 г. XIГКМВ и уточненная 
на последующих ГКМВ.

3 .3  основная единица си стем ы  единиц 
ф изических величин 
основная единица

D. Basiseinheit

E. base unit (o f measurement)

F. unite (de mesure) de base

Единица основной физической величины в дан
ной системе единиц.

П РИ М ЕР. Основные единицы Международной 
системы единиц: метр ( м ) , килограмм ( кг ), се
кунда ( с ), ампер (А  ), кельвин ( К  ), маль( моль) 
и кандела ( кд ).

3 .4  дополнительная единица системы 
единиц ф изических величин 
дополнительная единица

E. supplementary unit

F. unite  ̂ su p p le m e n ta l

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. Определение понятия “дополнительная 
единица” в международных документах отсутст
вует, поэтому здесь не приводится.

2. До введения Международной системы еди
ниц СИ это понятие в физике не применялось. В 
СИ единицы плоского (радиан) и телесного (сте
радиан) углов выделены в отдельную группу до
полнительных единиц, хотя определение, что 
понимается под дополнительными величинами и, 
соответственно, единицами не дано.

3.5  производная единица системы 
единиц ф изических величин 
производная единица

D . abgeleitete Einheit

E . derived unit (of measurement)

F . unite (de mesure) derivee

Единица производной ф изической величины 
си стем ы  единиц, образованная в соответствии с 
уравнением, связы ваю щ им  ее с основными едини
цами или ж е с основными и у ж е  определенными 
производными.

П Р И М Е Р Ы :

1. 1 м / с -  единица скорости, образованная из 
основных единиц СИ - метра и секунды .
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2. 1 Н - единица силы, образованная из основ
ных единиц СИ- килограмма, метра и секунды.

3.6 системная единица 
физической величины 
системная единица

Единица ф изической величины, входящ ая в 
принятую систему единиц.

П РИ М ЕЧАН И Е. Основные, производные, 
кратные и дольные единицы СИ являются сис
темными, например: 1м; 1 м lc; 1 км; 1 нм.

ЪЛ внесистемная единица 
физической величины 
внесистемная единица

D. systemfremde Einheit

E. off-system unit (of measurement)

F . unite (de mesure) hors systeme

Единица физической величины, не входящая в 
принятую систему единиц.

П РИ М ЕЧАН ИЕ. Внесистемные единицы (по 
отношению к единицам СИ) разделяются на че
тыре группы:

1. Допускаемые наравне с единицами СИ.
2. Допускаемык к применению в специальных 

областях.
3. Временно допускаемые.
4. Устаревшие (недопускаемыв).

3.8 когерентная производная единица 
физической величины 
когерентная единица

D. koharente Einheit

E. coherent unit (of measurement)

F. unite (de mesure) coherente

Производная единица физической величины, 
связанная с другими единицами системы единиц 
уравнением , в котором числовой коэффициент 
принят равным 1.

3.9 когерентная система единиц 
ф изических величин 
когерентная система единиц

D. koharentes Einheitensystem

E. coherent system of units (of measure
ment)

F. systeme coherent d’unires (de 
mesure)

Система единиц физических величин, состоя
щая из основных единиц и когерентных производ
ных единиц.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Кратные и дольные едини
цы от системных единиц не входят в когерен
тную систему.

3 .10  кратная единица физической 
величины 
кратная единила

D. vielfaches einer Einheit

E. multiple of a unit (of measurement)

F. multiple d’unite/ (de mesure)

Единица физической величины, в целое число 
раз большая системной или внесистемной единицы.

П РИ М ЕР. Единица длины 1 к.ч = 10 м̂, т.с. 
кратная метру; единица частоты 1 МГц (мега
герц) _  10 6 Гц, кратная герцу; единица активно
сти радионуклидов 1 МБк (мегабеккерелъ) = 10 6 Бк, 
кратная беккерелю.

3.11 дольная единица физической 
величины 
дольная единица

D. T eil einer Einheit

E. sub-multiple of a unit (of measure
ment)

F. - sous-multiple d’une unite’ (de
mesure)

Единица физической величины, в целое число 
раз меньшая системной или внесистемной единицы.

П Р И М Е Р . Единица длины 1 нм (н ан о
метр) “  10'9м и единица времени 1 мкс ” 1' Ю^с 
являются дольными соответственно от мет- 

±ра и секундьС
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3.12  р азм ер  ед и н и ц ы  ф изической 
вел и ч и н ы  
р азм ер  единицы

К о л и ч ест ве н н а я  определенность единицы ф и
зической ве л и ч и н ы , воспроизводимой или хран и 
мой ср ед ство м  и зм ер ен и й .

П Р И М Е Ч А Н И Е . Размер единицы, хранимой 
эталонами или рабочими средствами измерений, 
может быть установлен по отношению с наци
ональному первичному эталону. При этом может 
быть несколько ступеней сравнения ( через вто
ричные и рабочие эталоны).

4. И ЗМ ЕРЕН И Я  
Ф И ЗИ ЧЕСКИ Х  
ВЕЛИ ЧИ Н

4 .1  изм ерен и е ф и зи ческой  величины 
изм ерение величины  
изм ерение

D . M essung

E . m easurem ent

F . mesurage

С овокупность опер аций по применению техн и 
ческого ср едства, хранящ его единицу ф изической 
величины , о б есп еч и ваю щ и х нахождение соотно
ш ения (в явном  или н еявном  виде) измеряемой в е 
личины с е е  единицей и получение значения этой 
величины

П Р И М Е Р Ы :

1. В простейшем случае прикладывая линейку с 
делениями к какой-либо детали, по сути сравнивают 
ее размер с единицей, хранимой линейкой, и, произве
дя отсчет, получают значение величины (длины, вы
соты, толщины и других параметров детали).

2. С помощью измерительного прибора срав
нивают размер величины, преобразованной в пе
ремещение указателя, с единицей, хранимой шка
лой Этого прибора, и производят отсчет.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Приведенное определение понятия "измере
ние" удовлетворяет общему уравнению измерений, 
что имеет существенное значение в деле упорядо
чена системы понятий в метрологии. В нем учте
на техническая сторона ( совокупность операций), 
раскрыта метрологическая суть измерений (срав
нение с единицей) и показан гносеологический ас
пект (получение значения величины).

2. От термина "измерение" происходит тер
мин "измерять", которым широко пользуются на 
практике. Все же нередко применяются такие 
термины, как "мерить”, "обмерять", "замерять", 
"промерять", не вписывающиеся в систему метро
логических терминов. Их применять не следует.

Не следует также применять такие выраже
ния, как "измерение значения" (например, мгно
венного значения напряжения или его среднего
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квадратического значения), так как значение ве
личины - это уже результат измерений.

3. В тех случаях, когда невозможно выпол
нить измерение (не выделена величина как физи
ческая и не определена единица измерений этой 
величины) практикуется оц ен и ван и е таких в е 
личин по у сл овн ы м  ш к ал ам .

4.2 равноточные измерения

Р я д  и зм ер ен и й  к а к о й -л и б о  вели чи н ы , вы п ол 
ненны х о ди н аковы м и  по точн ости  ср едствам и  и з 
м ерений в одни х и т ех  ж е  у сл о в и я х  с одинаковой 
тщ ательн о стью .

П Р И М Е Ч А Н И Е . П р еж де чем обр абат ы 
вать ряд измерений, необходимо убедиться в 
том, что все измерения этого ряда являются 
равноточными.

4.3 неравноточные измерения

Р яд  и зм ер ен и й  к а к о й -л и б о  вели чи н ы , вы п ол 
ненны х р азли чаю щ и м и ся  по точности  средствам и 
и зм ерен и й  и (или) в р азн ы х у сл о ви я х .

П Р И М Е Ч А Н И Е . Ряд неравноточных измере
ний обрабатывают с учетом веса отдельных из
мерений, входящих в ряд ( см.п.7.8).

4.4 однократное измерение

И зм ер ен и е , вы п ол н ен н ое один р аз.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Во многих случаях на прак
тике выполняются именно однократные измере
ния. Например, измерение конкретного момента 
времени по часам обычно производится один раз.

4.5 многократное измерение

И зм ер ен и е ф и зической вели чи н ы  одного и того  
ж е  р а з м е р а , р е зу л ь т а т  к о то р о го  п о л у ч ен  из н е 
ск о л ь к и х  сл ед у ю щ и х др уг з а  д р угом  и зм ерений, 
т .е . со сто я щ ее  и з ряда одн окр атн ы х изм ерений.

4.6 статическое измерение

D. Messung einer statischen Grosse

E. static measurement

F. mesurage statique

И зм е р е н и е  ф и зи ческой  ве л и ч и н ы , п р и н и м ае
м о й  в со о т в е т ст в и и  с кон кр етн ой  и зм ер и тельн ой  
за д а ч е й  з а  н еи зм ен н ую  на п р о тя ж ен и и  врем ени 
и зм ер ен и я .

П Р И М Е Р Ы :

1. Измерение длины детали при нормальной 
температуре.

2. Измерение размеров земельного участка.

4,7  динамическое измерение

D . M essung ein er d ynam ischen G rosse

E. dynamic measurement

F. mesurage dynamique
И зм ер ен и е изм ен яю щ ей ся по р азм ер у  ф и зи че

ск ой  вел и ч и н ы .

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Терминоэлемент "динамическое" относит
ся к измеряемой величине.

2. Строго говоря, все физические величины 
подвержены тем или иным изменениям во време
ни. В этом убеждает применение все более и более 
чувствительных средств измерений, которые да
ют возможность обнаруживать изменение вели
чии, ранее считавшихся постоянными, поэтому 
разделение измерений на динамические и стати
ческие является условным.

4 .8  абсолютное измерение

И зм ер ен и е, основанное на п р ям ы х изм ерениях 
одной или н ескольки х основны х величин и  (или(ис
п ользован и и  значений ф изических констант.

П Р И М Е Р . Измерение силы F  =  mg сновано на 
измерении основной величины - массы т и исполь
зовании физической постоянной g (в точке изме
рения массы).

П Р И М Е Ч А Л И Е . Понятие "абсолют ное из
мерение" применяется как противоположное по
нятию  ”относительное измерение" и рассматри
вается как измерение величины в ее единицах. В 
таком понимании эт о понятие находит все 
большее и большее применение.

4 .9  относительное измерение

И зм е р ен и е  отнош ения вел и ч и н ы  к  одноим ен
ной ве л и ч и н е , играю щ ей роль еди н и ц ы , и ли  и зм е
н ен и я вели ч и н ы  по отн ош ен и ю  к  одноим енной ве
л и ч и н е , прин им аем ой за  и схо д н у ю .
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П Р И М Е Р . Измерение активности радионукли
да в источнике по отношению к активности ради
онуклида в однотипном источнике, аттестован
ном в качестве эталонной меры активности.

4 .1 0  п р ям ое и зм ер ен и е

И зм ер ен и е, при котором  искомое значение фи
зической  вели ч и н ы  п олучаю т непосредственно.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Термин “прямое измерений’ 
возник как противоположный термину “косвен
ное измерениеп. Строго говоря, измерение всегда 
прямое и рассматривается как сравнение величи
ны с ее единицей. В этом случае лучше применять 
термины “прямой метод измерений".

П Р И М Е Р Ы :

1. Измерение длины детали микрометром.
2. Измерение силы тока амперметром.
3. Измерение массы на весах.

4 .1 1  к о свен н о е  и зм ерение

О п р ед ел ен и е  и ск о м о го  значения ф изической 
величины  на осн ован и и  результатов прямых и зм е
рений других ф и зи чески х величин, ф ункциональ
но связан н ы х с и ском ой величиной.

П Р И М Е Р . Определение плотности D тела 
цилиндрической формы по результатам прямых 
измерений массы т, высоты h и диаметра цилин
дра d, связанных с плотностью уравнением

0,25 П d 2h '

П Р И М Е Ч А Н И Е . Во многих случаях вместо 
термина “косвенное измерение” применяют тер
мин "косвенный метод измерений".

4 .1 2  со в о к у п н ы е  измерения

П роводим ы е одноврем енно измерения н есколь
ки х одноим енны х вели чи н , при которых искомы е 
значения вели чи и  определяю т путем решения си
стем ы  у р а вн ен и й , п о л у ч а ем ы х  при изм ер ен и ях 
разли чн ы х со ч етан и й  эти х величин.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Для определения значений 
искомых величин число уравнений должно быть 
не меньше числа величин.

П Р И М Е Р . Значение массы отдельных гирь 
набора определяют по известному значению 
массы одной из гирь и по результатам измерений 
(сравнений) масс различных сочетаний гирь.

4.13 совместные измерения

П роводим ы е одновр ем ен но измерения д ву х  или 
нескольких н еодн ои м ен н ы х величин для опреде
ления зави си м ости  м еж д у  ними.

4 .1 4  н аб л ю д ен и е при измерении
наблю дение

D . M essbeobachtung

E . observation

F . observation

О перации, проводим ы е при измерении и имею
щие целью  своевр ем ен н о и правильно произвести 
отсчет.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Не следует заменять тер
мин “измерение" термином “наблюдение”.

4 .1 5  о тсч ет  п о казан и й  средства 
изм ерений
отсчет показан и й  
отсчет

Ф и ксац и я зн ачен и я величины  или числа по по
к а зы в а ю щ е м у  у ст р о й ст ву  ср едства измерений в 
заданны й м о м ен т вр ем ен и .

П Р И М Е Р . Зафиксированное в данный момент 
времени по табло бытового электрического 
счетчика значение равное 505,9 кВт.ч, является 
отсчетом его показаний на этот момент.

4 .1 6  и зм ер и тел ьн ы й  си гн ал

D . M e^signal

E . m easurem ent signal

F . sign al de m esure

С и гн ал , сод ер ж ащ и й  количественную  инфор
м ацию  об и зм ер яем о й  ф изической величине.

4.17 измерительная информация

D . M essinform ation

E . m easurem ent information

F . in form ation  d e mesure

И нф орм ация о зн а ч ен и я к  ф изических величин.
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4 .1 8  и зм ери тельн ая зад ач а

З а д а ч а , заклю ч аю щ аяся  в определении зн ач е
ния ф изической величины  с требуем ой точностью  
в дан н ы х услови ях изм ерений.

4 .1 9  об ьект изм ерения

Т е л о  (ф изическая си стем а, п роцесс, явление и 
т .д .) ,  которое хар актер и зу ется  одной или н есколь
ким и и зм еряем ы м и  ф изическим и величинам и.

П Р И М Е Р . Коленчатый вал, у которого изме
ряют диаметр; технологический процесс, в про
цессе которого измеряют температуру; спут
ник Земли, координаты которого измеряются. 
Это все объекты измерения.

4 .2 0  об ласть изм ерений

С овокупность измерений ф изических величин, 
свойственны х какой-либо области  науки или т е х 
ники и вы деляю щ ихся своей специф икой.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выделяют ряд областей из
мерений: механические, магнитные, акустиче
ские, измерения ионизирующих излучений и др.

4 .2 1  ви д  измерений

Ч асть области изм ерений, им ею щ ая свои осо
бенности и отличаю щ аяся однородностью  и зм ер я
ем ы х величин.

П Р И М Е Р . В области электрических и маг
нитных измерений могут быть выделены как ви
ды измерений измерения электрического сопро
тивления, электродвижущей силы, электричско- 
го напряжения, магнитной индукции и др.

4 .2 2  подвид изм ерений

Ч асть вида изм ерений, вы деляю щ аяся особен
ностями измерений однородной величины  (по ди
ап азон у, по разм еру величины  и д р .).

П Р И М Е Р . При измерении длины выделяют 
измерения больших длин (в десятках, сотнях, 
тысячах километров) или же измерения сверхма
лых длин - толщин пленок.

5 С РЕ Д С Т В А
И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН ОЙ
ТЕХНИКИ

5.1 ср ед ства и зм ер и тельн ой  техн и ки

О бобщ аю щ ее понятие, о х ва ты в а ю щ ее  т ех н и ч е
ск и е ср ед ства , специально п р едн азн ач ен н ы е для 
изм ерений.

П Р И М Е Ч А Н И Е . К средствам измерительной 
техники относят средства измерений и их сово
купности (измерительные системы, измери
тельные установки), измерительные принадлеж
ности, измерительные устройства.

5 .2  ср едство  и зм ерений

D . Messmittel

E . measuring instrum ent

F . instrument de m esure 
appareil de m esure

T ехн н ческое средство, пр едн азн ачен н ое для и з
м ер ений, им ею щ ее норм ированн ы е м етрологиче
ск и е  х а р а к т е р и с т и к и , в о с п р о и зв о д щ е е  и (и ли ) 
хранящ ее единицу ф изи ческой  вели чи н ы , разм ер 
которой принимается н еи зм ен н ы м  (в п р еделах ус
тан овлен н ой  погреш ности) в теч ен и е  и звестн ого  
интервала времени.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

I. Приведенное определение вскрывает суть 
средства измерений, заключающуюся, во-первых, 
а "умении" хранить (или воспроизводить) едини
цу физической величины; во-вторых, в неизмен
ности размера хранимой единицы. Эти важней
шие факторы и обусловливают возможность вы
полнения измерения (сопоставление с единицей), 
т.е. "делают" техническое средство средством 
измерений. Если же размер единицы в процессе из
мерений изменяется более нем установлено нор
мами, таким средством нельзя получить резуль
тат с требуемой точностью. Это означает, 
что измерять можно лишь тогда, когда техни
ческое средство, предназначенное для этой цели, 
может хранить единицу, достаточно неизмен
ную по размеру (во времени).
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2. При оценивании ве̂ гичин по условным шка
лам, шкалы выступают как бы. “средством изме
рений" этих величин.

5.3 рабочее средство измерений

D. Arbeitsmessmittel

E. ordinary measuring instrument

F. instrument de mesure usuel

Средство измерений, предназначенное для из
мерений, не связанны х с передачей размера еди
ницы другим средствам измерений.

5.4 основное ср едство измерений

Средство измерений той физической величины, 
значение которой необходимо получить в соответ
ствии с измерительной задачей.

5.5  вспом огательное средство 
измерений

D. Hilfsmittel

E. auxiliary (measuring) instrument

F. instrument de mesure auxiliaire

Средство измерений той физической величины, 
влияние которой на основное средство измерений или 
объект измерений необходимо учитывать для получе
ния результатов измерений требуемой точности.

П Р И М Е Р . Термометр для измерения темпе
ратуры газа в процессе измерений объемного рас
хода этого газа.

5.6 стан дарти зован н ое средство 
измерений

D. vorschriftsmassiges Messmittel

E. legal measuring instrument

F. instrument de mesure legal

Средство измерений, изготовленное и применя
емое в соответствии с требованиями государствен
ного илн отраслевого стандарта.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Обычно стандартизованные 
средства измерений подвергают госиспытаниям 
и вносят в Госреестр.

5.1 нестандартизованное средство 
измерений 
НСИ

Средство измерений, стандартизация требова
ний к которому признана нецелесообразной.

5 .8  автоматическое средство измерений

Средство измерений, производящее без непос
редственного участия человека измерения и все 
операции, связанные с обработкой результатов из
мерений, их регистрацией, передачей данных или 
выработкой управляющего сигнала.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Автоматическое средство 
измерений, встроенное в автоматическую тех
нологическую линию нередко называют “измери
тельный автомат" или “контрольный авто
мат”. В ГПС применяются “измерительные ро
боты", под которыми нередко понимается “раз
новидность контрольно-измерительных машин, 
отличающаяся хорошими манипуляционными 
свойствами, высокими скоростями перемещений 
и измерений" .

5 .9  автоматизированное средство 
измерений

Средство измерений, производящее в автомати
ч еско м  реж им е одну или часть изм ерительны х 
операций.

П Р И М Е Р Ы :

1. Барограф ( измерение и регистрация 
результатов).

2. Электрический счетчик электроэнергии (изме
рение и регистрация данных нарастающшч итогом).

5 .1 0  мера физической величины 
мера величины 
мера

D . Massverkorperung

E . material measure

F . mesure materiaiisee

Средство измерений, предназначенное для вос
произведения и (или) хранения физической вели
чины одного или нескольких заданны х размеров, 
зн а ч ен и я  котор ы х вы раж ены  в устан овлен н ы х 
единицах н известны с  необходимой точностью.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Различают следующие разновидности мер: 
о д н о зн ач н ая  м ер а - мера, воспроизводящая

физическую величину одного размера (напри
мер, гиря 1 кг);

м н огозн ачн ая  мера -  мера, воспроизводящая 
физическую величину разных размеров (напри
мер, штриховая мера длины);

набор мер - комплект мер разного размера од
ной и той же физической величины, предназна
ченных для применения на практике как в от
дельности, так и в различных сочетаниях ( на
пример, набор концевых мер длины);

м агазин мер - набор мер, конструктивно объ
единенных в единое устройство, в котором име
ются приспособления для их соединения в раз
личных комбинациях (например, магазин элект
рических сопротивлений ).

2. При оценивании величин по условным шка
лам, имеющим реперные точки, в качестве “ме
ры"  нередко выступают вещества или материа
лы с приписанными им условными значениями ве
личин. Так, для шкалы Мооса мерами твердости 
являются минералы различной твердости. При
писанные им значения твердости образуют ряд 
реперных точек условной шкалы.

5.11 и зм ери тельн ы й  прибор 
прибор

D. M essgerat

E. m easuring instrument

F. appareil de mesure

Средство изм ерений, предназначенн ое для по
лучения значений и зм еряем ой  ф изической вели 
чины в установленном  ди ап азон е.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. По степени индикации значений измеряе
мой величины измерительные приборы разделя
ют на п оказы ваю щ и е и регистрирую щ ие.

2. По действию измерительные приборы раз
деляют на интегрирую щ ие и сум м ирую щ ие. Раз
личают также приборы прям ого дей стви я н при
боры ср авн ен и я, ан алоговы е и циф ровы е приборы, 
сам опиш ущ ие н п ечатаю щ и е приборы.

5 .1 2  и зм ер и тельн ая у ст а н о в к а  
у стан овка

D . M essan lage

E . m easuring installation

F. installation de mesure

С овокуп н ость  ф ун кц и он альн о о б ъеди н ен н ы х 
мер, и зм ер и тел ь н ы х  приборов, и зм е р и т е л ь н ы х  
преобразователей и других устр ой ств, п р едн азн а- 
ченнаяя для изм ерений одной или н ескольки х фи
зических величин и располож енная в одном месте.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Измерительную установку, применяемую 
для поверки, называют  поверочной устан овкой . 
Измерительную установку, входящую в состав 
эталона, называют эталонной устан овкой .

2. Некоторые большие измерительные уста
новки называют изм ерительны м и маш инами.

П Р И М Е Р Ы :

1. Установка для измерений удельного сопро
тивления электротехнических материалов.

2. Установка для испытаний магнитных ма
териалов.

5 .13  и зм ери тельн ая м аш и н а 
ИМ

И зм ер и тельн ая у стан овка  крупн ы х р азм ер о в , 
предназначенная для точн ы х изм ерений ф изиче
ских величин, хар актер и зую щ и х и здели е.

П Р И М Е Р Ы :

1. Силоизмерительная машина.
2. Машина для измерения больших длин в про

мышленном производстве.
3. Делительная машина.
4. Координатно-измерительная машина.

5 .1 4  и зм ер и тельн ая си стем а
ИС

D . M esseinrichtung

E . m easuring system

F . systerae de mesure

С ово к у п н о сть  ф ун к ц и о н ал ьн о  о б ъед и н ен н ы х 
м ер , и зм ер и т ел ь н ы х  п р и б о р о в, и зм е р и т е л ь н ы х  
п р е о б р а зо в а т е л е й , Э В М  и д р у г и х  т е х н и ч е с к и х  
средств, р азм ещ ен н ы х в  р азн ы х т о ч к а х  контроли
руемого объекта и т .п .)  с ц елью  и зм ер ен и й  одной 
или н ескольки х ф и зи чески х вели чи н , св о й ствен 
ных этом у простран ству  н  вы р аботки  и зм ер и тел ь
ных сигналов в р азн ы х ц ел я х .

П Р И М Е Ч А Н И Я :

I. В зависимости от назначения измеритель
ные системы разделяют на и зм ер и тел ьн ы е нн-
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ф ормационные, измерительные контролирующие, 
измерительные управляющ ие системы и др.

2. Измерительную систему, перестраивае
мую в зависимости от изменения измеритель
ной задачи, называют гибкой измерительной си
стемой ( ГИС).

П Р И М Е Р Ы :

J. Измерительная система теплоэлектро
станции, позволяющая получать измеритель
ную информацию о ряде физических величин в 
разных энергоблоках. Она может содержать сот
ни измерительных каналов.

2. Радионавигационная система для определе
ния местоположения различных объектов, со
стоящая из ряда измерительно-вычислительных 
комплексов, разнесенных в пространстве на зна
чительное расстояние друг от друга.

5.15 изм ерительно-вы числительны й 
комплекс
и в к

ф ун к ц и о н ал ьн о  объединенная совоку п н ость  
средств измерений, Э ВМ  и вспомогательных уст
ройств, предназначенная хтя  выполнения в соста
ве и зм ер и тельн ой  си стем ы  конкретной измери
тельной задачи.

5.16  стандартны й образец 
СО

D. bestatigte Normalprobe

E. certified reference material

F. materiau de reference certifie

О бр азец  вещ ества (м атери ала) с у стан овлен 
ными в р езу льтате м етрологической аттестац и и  
значениям и одной или более величин, хар акте
ризую щ ими свойство или состав этого вещ ества 
(м атер и ал а).

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Различают стандартные образцы свойства и 
стандартные образцы состава.

2. Стандартные образцы свойств вещества и 
материалов по метрологическому назначению 
выполняют роль однозначных мер. Они могут 
применяться в качестве рабочих эталонов (с 
присвоением разряда по государственной пове
рочной схеме).

П Р И М Е Р Ы :

/. СО свойства: СО относительной диэлект
рической проницаемости, может применяться

при метрологической аттестации установок 
для измерения электромагнитных характери
стик диэлектриков; СО высокочистой бензойной 
кислоты, применяется как мера удельной энергии 
сгоран ия.

2. СО состава: СО состава углеродистой 
стали.

5 .17  измерительный преобразователь 
ИП

D . M esswandler

E . measuring transducer

F . transducteur de mesure

Техн и ческое срдство, служ ащ ее для преобразо
вания измеряемой величины в  другую  величину 
или измерительный сигнал, удобный для обработ
ки, хранения, дальнейш их преобразований, инди
кации илн передачи и имеющ ее нормированные 
метрологические характеристики.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. ИП или входит в состав какого-либо изме
рительного прибора (измерительной установки, 
измерительной системы и др.) или же применя
ется вместе с каким-либо средством измерений.

2. По характеру преобразования различают: 
аналоговы е, циф ро-аналоговы е, аналого-циф ро
вые преобразователи. По месту в измерительной 
цепи различают  первичные и промежуточные 
преобразователи. Выделяют также масш табные и 
передающие преобразователи.

П Р И М Е Р Ы :

1. Термопара в термоэлектрическом термо
метре.

2. Измерительный трансформатор тока.
3. ЭлектропневматичеСкий преобразователь.

5.18  первичный измерительный 
преобразователь 
первичный преобразователь 
П И П

D. Aufnehmer 

M essfiihler

E . sensor

F . capteur

И зм ерительны й преобразователь, на который 
непосредственно воздействует изм еряем ая физи
ческая вели чи н а, т .е . первый преобразователь в
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измерительной цепи измерительного прибора (ус
тановки, систем ы ).

ПРИМЕЧАНИЕ. В одном средстве измере
ний может быть несколько первичных преобра
зователей.

ПРИМЕРЫ:

1. Термопара в цепи термоэлектрического 
термометра.

2. Ряд первичных преобразователей измери
тельной контролирующей системы, расположен
ных в разных точках контролируемой среды.

5.19 датчик

Конструктивно обособленный первичный пре
образователь, от которого поступают измеритель
ные сигналы (он "д ает" информацию).

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Датчик может быть вынесен на значи
тельное расстояние от средства измерений, 
принимающего его сигналы.

2. В области измерений ионизирующих излу
чений применяют термин "детектор".

ПРИМЕР. Датчики запущенного метеороло
гического радиозонда передают измерительную 
информацию о температуре, давлении, влажно
сти и других параметрах атмосферы.

5.20 средство сравн ен и я

Техническое средство или специально создава
емая среда, даю ш ие возм ож ность выполнять срав
нения друг с другом мер однородных величин или 
же показания и зм ер и тельн ы х приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда техническое средст
во снабжается средством измерений, обеспечива
ющим функцию сравнения.

ПРИМЕРЫ:

]. Рычажные весы, на одну чашку которых ус
танавливается эталонная гиря, а на другую по
веряемая, есть средство для их сравнения.

2. Градуировочная ж идкость для сравнения по
казаний эталонного и рабочего ареометров слу
жит необходимой средой для градуировки рабочих 
ареометров.

3. Температурное поле, создаваемое термо
статом для сравнения показаний термометров, 
является необходимой средой.

4. Давление среды, создаваемое компрессором, 
может быть измерено поверяемым и эталонным

манометрами одновременно. На основании показа
ний эталонного прибора градуируется поверяемый.

5.21 компаратор

D. K om parator

E. com parator

F. comparateur

Средство сравнения, предназначенное для сли
чения мер однородных величин.

П Р И М Е Р Ы :

1. Рычажные весы.
2. Компаратор для сличения нормальных 

элементов.

5 .22  узаконенное средство  измерений

Е>. vorschriftm assiges Messmittel

E. legal measuring instrument

F. instrument de mesure legal

Средство изм ерений, признанное годным и до
пущенное для применения уполномоченным на то 
органом.

ПРИМЕРЫ:

Г Тосударственные эталоны становятся 
таковьши в результате утверждения Госстан
дартом первичных эталонов.

2. Рабочие средства измерений, предназначен
ные для серийного выпуска узакониваются путем 
утверждения типа; уникальные рабочие средства 
измерений, измерительные и поверочные уста
новки, измерительные системы и их разновидно
сти - путем метрологической аттестации, про
водимой метрологическими службами.

5 .23  изм ерительны е принадлежности

Вспомогательны е ср едства, служащ ие для обес
печения необходимых условий для выполнения и з
мерений с требуемой точностью ,

П Р И М Е Р Ы :

1. Термостат.
2. Барокамера. «
3. Специальные противовибйционные фун

даменты.
4. Устройства, экранирующие влияние элек

тромагнитных полей.
5. Тренога для установки прибора по уровню.
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5.24  и зм ери тельн ая цепь

D . M esskette

E. measuring chain

F. chaine de mesure

С овокуп н ость эл ем ен тов ср едств измерений, 
образую щ их непрерывный путь прохождения и з
мерительного сигнала одной ф изической величины 
от входа до выхода.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Измерительную цепь изме
рительной системы называют измерительным 
каналом.

5.25  изм ерительное устройство

Часть измерительного прибора (установки или 
системы), связанная с измерительным сигналом и 
имеющая обособленную конструкцию и назначение.

П Р И М Е Р . Измерительным устройством мо
жет быть названо регистрирующее устройство 
измерительного прибора (включающее лепту для 
записи, лентопротяжный механизм и пишущий 
элемент), измерительный преобразователь.

5 .26  индикатор

D. D etektor

E. detector

F. detecteur

Т ехн и ческо е средство или вещ ество, предназ
наченные для установления наличия какой-либо 
ф изической величины или превыш ения уровня ее 
порогового значения.

П Р И М Е Р . Индикатором наличия (или от
сутствия) измерительного сигнала может слу
жить осциллограф. Индикатор близости к нулю 
сигнала называют нулевым или нуль-индикато- 
ром. При химических реакциях в качестве инди
катора применяют лакмусовую бумагу и какие- 
либо вещества. В области измерений ионизирую
щих излучений индикатор часто дает световой 
и ( или) звуковой сигнал о превышении уровня ра
диации его порогового значения.

5 .27  чувствительны й элемент ср едства 
измерений
чувствительный элемент

Часть измерительного преобразователя в и зм е
рительной цепи, воспринимающая входной и зм е
рительный сигнал.

5 .2 8  измерительный механизм ср едства 
измерений
измерительный механизм

С овокупность элем ентов средства измерений, 
которые обеспечивают необходимое перемещ ение 
указателя (стрелки, светового пятна и т .д .).

П РИ М ЕР. Измерительный механизм милли
вольтметра состоит из постоянного магнита и 
подвижной рамки.

5.29  показы ваю щ ее устройство средства 
измерений
показываю щ ее устройство

D. Anzeigeeinrichtung

E. indicating device

F. dispositif indicateur

С овокупность элем ентов средства измерений, 
которые обеспечивают визуальное восприятие зн а
чений измеряемой величины ш и  связан н ы х с ней 
величин.

5 .30  указатель средства измерений 
указатель

D. Anzeigemarke

E. index

F. index

Ч асть показываю щ его устройства, полож ение 
которой относительно отметок ш калы  определяет 
показания средства измерений.

П Р И М Е Р Ы :

1. У барометра-анероида указателем являет
ся подвижная стрелка.

2. У ртутного термометра - поверхность 
столбика жидкости.
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5.31 р еги стр и р ую щ ее устрой ство 
ср ед ства  и зм ерен и й  
регистрирую щ ее устройство

D . R egistriereinrich tim g

E. recording device

F. dispositif enregistreur

С овок уп н о сть  эл ем ен то в  средства изм ерений, 
которые регистрирую т зн ачен и е измеряемой или 
связанной с ией величины .

5.32  ш кал а ср е д ст в а  измерений 
ш кала

D . Sk a le  eines Messmittels

E. scale

F. ech elle

Часть показы ваю щ его устройства средства и зм е
рений, представляю щ ая собой упорядоченный ряд 
отметок вм есте со связанной с ними нумерацией.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Отметки на шкалах могут 
быть нанесены равномерно или неравномерно. В 
связи с этим ш калы  называют “равномерными” 
или “неравномерными".

5 .3 3  о тм етк а  ш кал ы  
отм етка

D . T eilungsm arke

E . sca le  mark

F. rep ere

З н ак иа ш к а л е  ср едства измерений (черточка, 
зубец , т о ч к а  и д р .) , соответствую щ ий некоторому 
значению  ф и зи ческой  величины .

5.34 числовая отметка шкалы 
числовая отметка

О тм етка ш к а л ы  ср едства измерений, у  которой 
проставлен о ч и сл о .

E. scale  division

F. division

П ромежуток м еж ду д ву м я  соседними о тм етка
ми шкалы ср едства изм ерений.

5 .3 6  длина д ел ен и я ш к ал ы

D. Teilsrrichabstand

E. scale spacing

F. longueur d’une division

Расстояние м еж д у  осям и (или центрами) двух 
соседних отм ето к  ш калы , и зм еренное вдоль вооб
ражаемой линии, проходящ ей через середины са
мых коротких о тм ето к  ш калы .

5 .3 7  цена д ел ен и я ш к ал ы  
цена деления

D. Teiiungsw ert 

Skalenw ert

E. scale interval

F. valeur d ’une division 

ech elo n

Р а зн о сть  зн а ч ен и й  в е л и ч и н ы , со о тветству ю 
щих двум  соседним  о тм етк а м  ш калы  средства и з
мерений.

5 .38  длина шкалы

D. Skalen lan ge

E. scale  length

F. longueur d ’ech elle

Длина линии, проходящ ей через центры всех са
мых коротких отм еток ш калы  средства измерений и 
ограниченной начальной и конечной отметками.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Линия м ож ет  бы т ь реальной или вообра
жаемой, кривой или прямой.

2. Длина ш калы выраж ает ся в единицах дли
ны независимо от единиц, указанных на шкале.

5.35 деление шкалы

D. Skalenteil
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5-39 н ач ал ьн о е зн ачен и е ш кал ы

Н аи м ен ьш ее зн ач ен и е изм еряем ой вели чи н ы , 
которое м о ж е т  бы ть отсчитано по ш кале ср едства 
измерений.

П Р И М Е Р . Для медицинского термометра на
чальными. значением шкалы является 34,3 С.

5 .4 0  ко н еч н ое зн ачен и е ш калы

Н аи бо л ьш ее зн ач ен и е и зм еряем ой  вели чи н ы , 
которое м о ж е т  бы ть отсчитано по ш к але средства 
измерений.

П Р И М Е Р . Для медицинского термометра ко
нечным значением шкалы является 42 °С.

5 .41  таб л о  циф рового и зм ери тельн ого 
прибора
табло прибора 
табло

П о казы ваю щ ее устройство циф рового и зм ер и 
тельного прибора.

5 .4 2  м етр о л о ги ч еск ая  хар ак тер и сти к а  
ср ед ств а  измерений 
м етрологи ческая характеристика 
MX

D . M etroiogische K enngrosse 
(e in e  M essm ittel)

Х ар актер и сти ка одного из свой ств ср едства и з
мерений, вл и яю щ ая  на результат изм ерений и на 
его погреш ность.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Для каждого типа средств измерении ус
танавливают свои метрологические характе
ристики.

2. Метрологические характеристикки, уста
навливаемые нормативно-техническими доку
ментами, называют  норм ируем ы м и м етрологи
ческим и х ар актер и сти к ам и , а определяемые экс
периментально - действительны м и м етрологи че
скими хар актер и сти кам и .

5 .4 3  п о к а за н и е  ср ед ства  и зм ер ен и й  
п оказан и е

D. M essw ert

E. indication (o f a m easuring 
instrument)

F. indication (d ’un instrum ent de 
mesure)

Значение величины  или число на п о к а зы в а ю 
щем устройстве ср едства измерений.

5 .4 4  вари ац и я п оказан и й  
и зм ер и тельн ого прибора 
вариация показаний

Р азность показан и й  прибора в одной и той  ж е  
точке ди ап азон а изм ерений при п лавн ом  подходе 
к згой то ч к е  со  стороны меньш их н больш и х зн а 
чений изм еряем ой величины .

ПРИМЕЧАНИЕ. В высокочувствительных 
(особенно в электронных) измерительных прибо
рах вариация приобретает иной смысл и может 
быть раскрыта как "колебание его показаний око
ло среднего "значения" ( показание "дышит")".

5.45  д и ап азон  п оказан и й  ср ед ства  
измерений
диапазон показаний

D. A jizeigebereich

E. scale range

F. etendue de l ’echelle

Область зн ачен и й  ш калы  прибора, ограничен
ная начальны м и конечны м  зн ач ен и ям и  ш калы .

5.46  д и ап азон  изм ерений ср ед ства  
изм ерений
диапазон измерений

D. M essbereich

E. specified measuring range

F. etendue de mesure sp ecifiee

О бласть зн ачен и й  величины , в п р ед ел ах  к о т о 
рой нормированы д оп ускаем ы е пределы  погреш н о
сти ср едства изм ерений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения величины, ограни
чивающие диапазон измерений снизу и сверху 
(слева и справа), называют соответственно 
"н и ж н и м  п р е д е л о м  и зм ер ен и й " или "вер хн и м  
пределом изм ерении".
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5 .4 7  н о м и н ал ьн о е з н а ч е н и е  меры

D . N ennw ert

E. nom inal value

F. valeur nom inal

З н а ч е н и е  в е л и ч и н ы , п р и п и са н н о е  м ере или 
партии м ер при и зго т о в л е н и и .

П Р И М Е Р . Резисторы с номинальным значе
нием ) Ом, гиря с номинальным значением J кг. 
Нередко номинальное значение указывается на 
мере.

5 .4 8  д е й ст в и т е л ь н о е  зн а ч е н и е  меры

D. k o n v en tio n ell rich tig e r W en

E. co n v en tio n al tru e value of an 
actual m easure

F. valeur co n v en tio n n ellem en t vraie 
d’une m esure m aterialisee

З н ач ен и е вел и ч и н ы , п р ип исанное мере на о с
новании ее к ал и бр овки  и л и  поверки.

П Р И М Е Р . В состав государственного этало
на единицы массы входит платиново-иридиевая 
гиря с номинальным значением массы 1 кг, тогда 
как действительное значение ее массы составля
ет 1,000000087 кг, полученное а результате меж
дународных сличений с международным эталоном 
килограмма, хранящимся в МБМВ (в данном слу
чае это калибровка).

5 .4 9  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  ср е д ст в а  
и зм ер ен и й  
ч у встви тел ьн о сть

D . E m p fin d lich k eit

Е'. sensitivity

F . sen sib ilite

С в о й с т в о  с р е д с т в а  и з м е р е н и й , о п р е д е л я ем о е  
о тн о ш ен и е м  и з м е н е н и я  в ы х о д н о г о  си гн а л а  Это
го  с р е д с т в а  к в ы з ы в а ю щ е м у  е г о  и зм ен е н и ю  и з 
м е р я е м о й  в е л и ч и н ы .

П Р И М Е Ч А Н И Е . Р а зл и ч а ю т  абсолют ную  и 
относительную чувствительность. “Абсолютная 
чувст и т ельност ь" о п р ед ел я ет с я  по формуле 
S = A l / A x ,  “о т н о с и т е л ь н а я  ч у в с т и т е л ъ -  
ност ь” - по ф орм уле S  о =  A l / ( A x / х  ),где A l -  
изменение си гн ала н а  вы ходе, х  - измеряемая ве
личина, А х  - и зм ен ен и е изм еряем ой величины. <■

5 .5 0  порог ч у в с т в и т е л ь н о с т и  ср е д ст в а  
и зм ер ен и й
порог ч у встви тел ьн о сти

D . A nsp rech sch w elle

E . discrim ination th resh old

F . seuil de m obilite

Х а р а к тер и сти к а  ср ед ст ва  и зм ер ен и й  в ви де н а 
и м ен ьш его зн ач ен и я  и зм ен е н и я  ф и зи ческой  в е л и 
чи н ы , начиная с котор ого  м о ж е т  о су щ ествл я ться  
ее и зм ер ен и е д ан н ы м  ср ед ство м .

П Р И М Е Ч А Н И Я :

J. Если самое малое изменение массы, кото
рое вызывает перемещение стрелки весов, со
ставляет J0 мг, то порог чувствительности ве
сов равен 10 мг.

2. Кроме терминов, указанных в пп.5.49 и 
5.50, на практике применяются также терми
ны: “реагирование“ и “порог реагирования", “по
движность средства измерений” и ”порог по
движности", “срабатывание” и ‘‘порог срабаты
вания”. Иногда применяется термин "пороговая 
чувствительность". Это свидетельствует о 
том, что терминология для выражения поня
тий, связанных со свойствами средства измере
ний реагировать на малые изменения измеряе
мых величин, еще не устоялась. В целях упорядо
чения терминологии эти термины следует рас
сматривать как синонимы и стараться нс при
менять их

5 .5 1  р азр еш ен и е с р е д с т в а  и зм ер ен и й  
разреш ен и е

Х ар ак тер и сти к а  ср ед ст в а  и зм ер ен и и ; вы р а ж а е 
м ая  наим еньш им  и н тер вал о м  вр ем ен и  м еж ду о т 
дельн ы м и  и м п у льсам и  и ли  наи м ен ьш и м  р а сст о я 
н и е м  м еж д у  о б ъ е к т а м и , к о т о р ы е  ф и к си р у ю тся  
прибором раздельн о.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Исход я из указанного опре
деления, различают  “ вр е м е н н о е  р азр еш ен и е” и 
“ п р остр ан ствен н ое р а зр е ш ен и е” .

5 .5 2  гр ад у и р о во ч н ая  х а р а к т е р и ст и к а  
ср ед ства  и зм е р е н и я  
градуи р овочн ая характери сти ка

З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  з н а ч е н и я м и  ве л и ч и и  иа
в х о д е  и вы хо де с р е д ст в а  и зм ер ен и й , получен н ая 
эксп ер и м ен тал ьн о .
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Градуировочная характери
стика может быть выражена в виде формулы, 
графика или таблицы.

5.53  см ещ ен и е нуля

П оказан и е ср ед ства  изм ерений, отличное от 
нуля, при входном  сигнале, равном нулю.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Различают "смещ ение м еха
нического н уля", наблюдаемое как отклонение 
указателя от нуля шкалы приборов с механиче
скими указателями, и "смещ ение электрического 
нуля", наблюдаемое как существование выходно
го сигнала при нулевом входном сигнале приборов.

5 .5 4  дрейф показан и й  средства 
измерений
дрейф показаний

D. Drift

E. drift

F. derive

И зм ен ен и е п оказаний средства измерений во 
врем ени, о б условлен н ое изм енением  влияю щ их 
величин или других факторов.

П РИ М ЕР. Ход хронометра, определяемый 
как разность поправок к его показаниям, вычис
ленных в разное время. (Обычно ход хронометра 
определяют за сутки ("’суточный ход",).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если происходит дрейф по
казаний нуля, то применяется термин ”дрейф 
нуля".

5 .5 5  зон а н ечувстви тельн ости  ср едства 
измерений
зона нечувствительности

D. U nem pfindlichkeitsbereich 

T otzone

E . dead band

F. zone m ode

Д и ап азон  зн ачен и й  измеряемой величины , в 
пределах которого сс  изменения нс вы зы ваю т вы 
ходного сигнала средства измерений.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Иногда эту зону называют 
"мертвой". Она наблюдается вблизи некоторых 
радионавигационных систем или измерительных 
установок. Например, зона нечувствительности

у судовой радиолокационной установки, завися
щая От размеров судна и высоты антенны ради
олокационной установки над судовыми надстрой
ками.

5.56 средства поверки

Эталоны, поверочные установки и другие сред
ства измерений, применяемые при поверке в соот
ветствии с установленными правилами.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Применительно к одному 
средству термин может применяться о единст
венном числе - средство поверки.

5 .5 7  тип средства измерений

D. Bauart e ines Messmittels

E. pattern of a measuring instrument

F. modeie d ’un instrument de mesure

Совокупность средств измерений одного и того 
ж е назначения, основанны х на одном и том  же 
принципе д ей стви я , имеющих одинаковую  конст
рукцию и изготовленны х по одной и той ж е тех 
нической докум ентации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Средства измерений одного 
типа могут иметь различные модификации (на
пример, отличаться по диапазону измерений).

5 .58  вид ср едства измерений

С овок уп н о сть  ср ед ств и зм ер ен и и , п р е д н а з
н ачен н ы х для и зм ер ен и й  данной ф и зи ч еск о й  
величины ,

ПРИМЕЧАНИЕ. Вид средств измерений мо
жет включать несколько их типов.

ПРИМЕР. Амперметры и вольт м ет ры  
( вообще) являются видами средств измере
ний, соответственно, силы электрического тока 
и напряжения.

5 .5 9  м етрологическая исправность 
средства измерений 
метрологическая исправность

D. metrologische Funktionsfahigkeit

Состояние средства измерений, при котором а.се 
нормируемые м етр ол оги ч ески е хар актер и сти ки  
соответствую т установленным требованиям.
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5 .6 0  метрологическая надежность 
средства измерений
метрологическая надежность

D. metrologische Zuverlassigkeit
Надежность средства измерений в части сохра

нения его метрологической исправности.

5.61 метрологический отказ средства 
измерений
метрологический отказ

D metrologischer Ausfall
Выход метрологической характеристики сред

ства измерений за установленные пределы.

ПРИ М ЕР. Если погрешность средства изме
рений класса точности 0,01 стала превышать 
0,01 %, то это значить, что произошел метро
логический отказ и средство измерений уже не 
соответствует установленному ранее классу 
точности. Если не установлены технические не
поладки, то средству измерений может быть 
присвоен другой, более низкий класс точности.

6. ПРИНЦИПЫ, 
МЕТОДЫ И 
МЕТОДИКИ 
ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 принцип измерений

D. Messprinzip

E. principle of measurement

F. principe de mesure

Физическое явление или эффект, положенное 
в основу измерений.

П РИ М ЕРЫ :

1. Применение эффекта Джозефсона для из
мерения электрического напряжения,

2. Применение эффекта Пельтье для из
мерения поглощенной энергии ионизирующих 
излучений.

3. Применение эффекта Допплера для измере
ния скорости.

4. Использование силы тяжести при измере
нии массы взвешиванием.

6.2 метод измерений

D Messverfahren

E. method o f measurement

F. methode de mesure

Прием или совокупность приемов сравнения из
меряемой физической величины с ее единицей в со
ответствии с реализованным принципом измерений.

П РИ М ЕЧАН И Е. Метод измерений обычно 
обусловлен устройством средств измерений.

6.3 метод непосредственной оценки

Метод измерений, при котором значение вели
чины определяют непосредственно по показываю 
щему средству измерений.



6 .4  м етод сравнения с  мерой 
метод сравнения

М етод измерений, в котором измеряемую  вели
чину ср авн и ваю т с величиной, воспроизводимой 
мерой.

П Р И М Е Р Ы :

1, Измерение массы на рычажных весах с 
уравновешиванием гирями (мерами массы с изве
стным значением).

2. Измерение напряжения постоянного тока 
на компенсаторе сравненимем с известной ЭДС 
нормального элемента.

6 .5  нулевой метод измерений 
нулевой метод

D . NuIIabgleichs-M essmethode

E . null method of measurement

F. methode de mesure par zero• i
М етод сравнения с мерой, в котором результи

рующий эффект воздействия измеряемой величи
ны и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

П Р И М Е Р . Измерения электрического сопро
тивления мостом с полным его уравновешиванием.

6 .6  м етод измерений .замещ ением 
м етод замещения

D . Substitution-M essmethode

Е  substitution method o f measurement

F . methode de mesure par substitution

М етод сравнения с мерой, в котором измеряе
мую величину замещ аю т мерой с известным зна
чением величины.

П Р И М Е Р . Взвешивание с поочередным поме
щением измеряемой массы и гирь на одну и туже 
чашку весов (метод Ворда).

6.7 м етод измерений дополнением 
метод дополнения

М етод сравнения с мс^рой, в котором значение 
изм еряем ой величины дополняется мерой этой же 
величины с таким расчетом, чтобы на прибор срав
нения воздействовала их сум м а, равная заранее 
заданному значению.

6 .8  диф ф еренциальный метод 
измерений
Дифференциальный метод

D. Diffcrcnz-M essrncthode

E. differential method of measurement

F. methode de mesure differentielle

Метод измерений, при котором изм еряем ая ве
л и чи н а ср авн и вается  с однородной величиной, 
имею щ ей известное значение, незначительно от
ли чаю щ ееся  от значения измеряемой величины, 
при котором и зм еряется разность м еж ду  этими 
двум я величинами.

П Р И М Е Р . Измерения, выполняемые при по
верке мер длины сравнением с эталонной мерой 
на компараторе,

6 .9  контактны й метод измерений 
контактный метод

Метод измерений, основанный на том , что чув
стви тельн ы й  элемент прибора приводится в кон
т а к т  с объектом измерения.

П Р И М Е Р Ы :

1. Измерение диаметра вала измерительной 
скобой или контроль проходным и непроходным 
калибрами.

2. Измерение температуры тела термо- 
метром.

6 .1 0  бесконтактны й метод измерений 
бесконтактный метод

Метод измерений, основанный на том , что чув
ствительны й элем ент средства измерений нс при
водится в контакт с  объектом измерения.

П Р И М Е Р Ы :

1. Измерение температуры в доменной печи 
пирометром.

2. Измерение расстояния до объекта радиоло
катором.
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6 .1 1 методика выполнения измерении 
методика измерений 
М В И

D. Messvorschrift 

Messanweisung

Е measurement procedure

F. mode operatoire (de mesure)
Установленная совокупность операций и пра

вил при измерении, выполнение которых обеспе
чивает получение необходимых результатов изме
рений с гарантированной точностью в соответст
вии с принятым методом.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Обычно методика измере
ний регламентируется каким-либо нормативно
техническим документом.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИЗМЕРЕНИЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН

7.1 результат измерения ф изической 
величины
результат измерения 
результат

D. Messergebnis

E. result of a measurement

F. resultat d’un mesurage

Значение величины, полученное путем ее  из
мерения.

7.2 неисправленный результат 
измерения
неисправленный результат

D. unkorrigiertes M essergebnis

E. uncorrected result

F. resultat brut

Значение величины, полученное при изм ере
нии до введения в него поправок, учитывающ их 
систематические погрешности.

7.3 исправленный результат измерения 
исправленный результат

D. korrigierlcs Messergebnis

E. corrected result

F. resultat corrige

Полученное при измерении зн ачен и е вели чи 
ны и уточненное путем введения в него необхо
димых поправок на д ей стви е си стем ати ч еск и х  
погрешностей.
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7.4 сходимость результатов измерений 
сходимость измерений

D. W iederholbarkeit (von Messungen)

E. repeatability of measurements

F. repetabilite des mesurages

Б ли зость друг к другу р езультатов измерений 
одной и той ж е вели чи н ы , выполненных повтор
но одними и тем и  ж е  ср едствам и , одним и тем  
ж е м етодом в оди н аковы х услови ях и с одинако
вой тщ ательностью ,

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Сходимость измерений двух 
групп многократных измерений может характе
ризоваться размахом, средней квадратической 
или средней арифметической погрешностей.

7.5 воспроизводимость результатов 
измерений
воспроизводимость измерений

D. Reproduzierbarkeit (der Messungen)

E. reproducibility of measurement

F. reproductibilite7 des mesurages

бли зость результатов измерений одной и той 
же величины, полученных в разных м естах, раз
ными методам и, р азн ы м и  ср едствам и , разными 
операторами, в разное врем я, но приведенных к 
одним и тем  же условиям измерений (температу
ре, давлению, влаж ности и д р .).

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Воспроизводимость измере
ний может характеризоваться средними квадра
тическими погрешностями сравниваемых рядов 
измерений.

7.6  ряд результатов измерений 
ряд результатов

Значения одной и той ж е величины, последова
тельно полученные из следую щ их друг за другом 
измерений.

Среднее значение величины из ряда неравно
точны х измерений, определенное с учетом веса 
каждого единичного изм ерения (см .п .7 .8 ).

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Среднее взвешенное значе
ние иногда называют средним весовым.

7 .8  вес результата измерений 
вес измерений 
вес, р

П о л о ж и тел ьн о е ч и сл о , с л у ж а щ е е  оц ен кой  
д о в ер я я  к тому или ином у отдел ьн о м у  р езу л ь
т а т у  изм ерения, вхо д я щ ем у  в ряд н ер авн оточ
ны х изм ерений.

П РИ М ЕЧАН И Е. В большинстве случаев при
нято считать, что веса входящих в ряд нерав
ноточных измерений обратно пропорциональны 
квадратам их средних квадратических погрешно
стей, т.е. р i ■ / /S 2. Для простоты обычно ре
зультату с большей погрешностью приписыва
ют вес, равный единице (р ”  I), а остальные веса 
находят по отношению к нему.

7.7 среднее взвеш ен н ое значение 
величины
среднее взвеш енное

E. weighted mean

F. moyenne ponderee
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8 П ОГРЕШ Н ОСТИ  
ИЗМЕРЕНИЙ

8 .1  п огр еш н ость р езу л ьтата  измерения 
погреш ность и зм ерения

D . F e h ler  e in er M essung

E. error of a m easurement

F . erreur de mesure

О тк л о н ен и е  р е зу л ь т а т а  и зм е р е н и я  от и стин
н ого  (д е й с т в и т е л ь н о г о )  з н а ч е н и я  и зм ер я ем о й  
ве л и ч и н ы .

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Истинное значение величины, неизвестно, 
оно применяется только в теоретических иссле
дованиях.

2. На практике пользуются действительным 
значением величины (х%), в результате чего по
грешность измерения (А .тц ЗМ/) определяется по 
формуле

1 Х Х  изм =  X изм *д, (S.1)

где X изм - измеренное значение величины.

3. Синонимом термина "погрешность изме
рения" является термин "ошибка измерения", 
применять который не рекомендуется как менее 
удачный.

8 .2  си стем а ти ч еск а я  п огр еш н ость 
и зм ерения
систем ати ческая погреш ность

D . system atischer A nteil des Fehlers

E . system atic error

F. erreur system atique

С оставляю щ ая п огр еш н ости  р езу льтата  изм е
рения, остаю щ аяся п остоянн ой и л и  ж е закономер
но изм еняю щ аяся п р и  повтор н ы х измерениях од- 
нрой и той ж е ф изической вели чи н ы .

П Р И М Е Ч А Н И Е . В зависимости от характе
ра изменения си стем ати ч ески е погрешности под
разделяют на п о сто ян н ы е, прогрессивные, по

гр еш н ости , изм ен яю щ и еся по сл о ж н о м у  зак о н у , 
периодические.

П о с т о я н н ы е  п о г р е ш н о с т и  - погрешности, 
которые длительное время сохраняют свое 
значение, например, в течение времени выпол
нения всего ряда измерений. Они встречают
ся наиболее часто.

П рогрессивные погреш ности -  непрерывно воз
растающие или убывающие погрешности. К ним 
относятся, например, погрешности вследствие 
износа измерительных наконечников, контакти
рующих с деталью при контроле ее прибором ак
тивного контроля.

П ер и о ди ч ески е п о гр еш н ости  -  погрешности, 
значение которых является периодической функ
цией времени или перемещения указателя изме
рительного прибора.

П о г р е ш н о с т и , и з м е н я ю щ и е с я  п о  с л о ж н о м у  
з а к о н у , происходят вследствие совместно
го действия нескольких систематических 
погрешностей

8 .3  и н стр ум ен тальн ая п огр еш н ость 
изм ерения
инструментальная погреш ность

D . M essm ittelfehler

E . instrumental erro r

F. erreur instrum entale

С оставляю щ ая погреш ности и зм ер ен и я, обус
л овлен н ая  погреш ностью  п р и м ен яем ого  средства 
измерений.

8.4  п огреш н ость м етода и зм ерен и й  
погреш ность метода

D . Fehler aus dem M essverfahren

E . error o f method

F . erreur de m ethode

С о ста в л я ю щ а я  си ст е м а т и ч е ск о й  погреш ности 
изм ерений, обусловленная н есовер ш ен ством  при
нятого м етода изм ерений.

ПРИМЕЧАНИЯ:

]. Вследствие упрощений, принятых в уравне
ниях для измерений, нередко возникают сущест
венные погрешности, для компенсации действия 
которых следует вводить поправки. Погреш
ность метода иногда называют  теоретической 
погреш ностью .

2. Иногда погрешность метода может прояв
ляться как случайная.
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8.5  погреш ность (измерения) и з-за 
изменений условий измерения ( 8 .2)

Составляющ ая систематической погрешности из
мерения, являющ аяся следствием неучтенного вли
яния отклонения в одну сторону какого-либо из па
раметров, характеризующ их условия измерений, от 
установленного значения.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Этот термин применим а 
случае неучтенного или недостаточно учтен
ного действия той или иной влияющей величи
ны (температуры, атмосферного давления, 
влажности воздуха, напряженности магнитно
го поля, вибрации и др.); неправильной установ
ки средств измерений, нарушения правил их 
взаимного расположения и др.

8 .6  субъекти вн ая погреш ность 
измерения
субъективная погрешность

С оставляю щ ая си стем ати ческой  погрешности 
измерений, обусловленная индивидуальными осо
бенностями оператора.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. Встречаются операторы, которые систе
матически опаздывают (или опережают) сни
мать отсчеты показаний средств измерений.

2. И ногда субъект ивную погреш ност ь 
называют  личной погреш ностью  или личной 
разностью .

8.7 неи склю чен н ая систем атическая 
погреш ность 
Н СП

С оставляю щ ая погреш ности результата изм е
рений, обусловленная погрешностями вычисления 
и введения поправок на влияние систематических 
погрешностей или ж е  систематической погрешно
стью , поправка на д ей стви е которой не введена 
вследствие малости.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Иногда этот вид погрешности называют 
“неисключепный(ные) остаток (остатки) сис
тематической погрешности”.

2. Неисключенная систематическая по
грешность характеризуется ее границами.

Границы неисключенной систематической по
грешности при числе слагаемых N £  3 вычисля
ют по формуле

N

i © i i ,
• = i

где 0 j  -  граница i-й составляющей неисключен
ной систематической погрешности.

3. При числе неисключенных систематиче
ских погрешностей N S  4 вычисления произво
дят по формуле

е =  ± к.\/2 0 ] .  (8.3)
* < =  [

где К - коэффициент зависимости отдельных не
исключенных систематических погрешностей 
от выбранной доверительной вероятности Р при 
их равномерном распределении (при Р ш 0,99, 
К 1,4). Здесь ©  рассматривается как довери
тельная квазислучайная погрешность.

8.8  случайная погреш ность измерения 
случайная погреш ность

D. zufalliger Anted des Fehlers

E. random error

F. erreur aleatoire

Составляю щ ая погреш ности результата изм е
рения, изменяющ аяся случайным образом (по зн а
ку  и значению) при повторных изм ерениях, про
веденных с одинаковой тщ ательностью , одной и 
той ж е физической величины.

8.9 абсолю тная погреш ность измерения 
абсолютная погрешность

D . absoluter M essfehler

E . absolute. error of a measurement

F. erreur absolue de mesure

Погрешность измерения, выраженная в едини
цах измеряемой величины.

8 .10  абсолю тное зн ачен и е погреш ности

E. absolute value of an error

F. valeur absolue d’une erreur

З н а ч ен и е  п огр еш н ости  б е з  у ч е т а  е е  зн а к а  
(модуль погреш ности).

г г



П РИ М Е Ч А Н И Е . Необходимо различать тер
мины "абсолютная погрешность" и "абсолют
ное значение погрешности".

8.11 отн оси тельн ая погреш ность 
измерения
относительная погреш ность

D. relativer F eh ler (einer Messung) ■

E. relative error

F. erreur relative

Погреш ность изм ерения, выраженная отноше
нием абсолютной погреш ности измерения к дейст
вительному или измеренному значению  измеряе
мой величины.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Относительную погреш
ность с долах или процентах находят из 
отношений

< 5 = ^  или д ‘100% (8.4)

где А х - абсолютная погрешность измере
ний, X -  дейст вит ельное или измеренное 
значение величины.

8 .12  р ассеян и е р езул ьтатов в раду 
измерений
рассеяние результатов 
рассеяние

D. Streuung

E. dispersion

F. dispersion

Н есовпадение р езультатов измерений одной и 
той ж е величины в ряду равноточных измерений, 
как правило, обусловленное действием случайных 
погрешностей.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Количественную оценку рассеяния резуль
татов в ряду измерений вследствие действия 
случайных погрешностей обычно получают по
сле введения поправок на действие системати
ческих погрешностей.

2. Оценками рассеяния результатов в ряду 
измерений могут быть:

размах,
средняя арифмет ическая погрешность 

( по модулю),

средняя квадратическая погрешность, или 
стандартное отклонение (среднее квадратиче
ское отклонение, экспериментальное среднее 
квадратическое отклонение),

доверительные границы погрешности (дове
рительная граница или доверительная по
грешность).

8 .1 3  разм ах р езу л ьтатов измерений 
размах, Лл

Оценка рассеяния результатов единичных из
мерений физической величины, образующих ряд 
(или выборку из л измерений), вычисляемая по 
формуле

Лп = Xmax ~ Xmin , (8.5)

где Хтах и Хтт - наибольшее и наименьшее 
Значения физической величины в данном ряду 
измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Рассеяние обычно обусловле
но проявлением случайных причин при измерении 
и носит вероятностный характер.

8 .1 4  средняя к вад р ати ч еск ая  
погреш ность р езу л ьтато в  
единичных и зм ерен и й  
(в  ряду изм ерен и й ) 
средняя квадратическая 
погрешность измерений 
средняя квадратическая 
погрешность 
С К П , S

E . experimental standard deviation

F. ecart-type experim ental

Оценка рассеяния единичны х результатов из
мерений в ряду равноточны х измерений одной и 
той ж е ф изической вели чи н ы  около среднего их 
значения, вы числяем ая по ф ормуле

где X i - результат i-го единичного измерения; 
X - среднее арифметическое значение измеряе
мой величины из п единичных результатов.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. На практике широко рас
пространен термин “средиее квадратическое ог-
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кланснис" (CKO). Под отклонением о соответ
ствии с  формулой (8.6) понимается отклонение 
единичных результатов в ряду измерений от их 
среднего арифметического значения. В метроло
гии, как отмечено в п.8.1, это отклонение назы
вается погрешностью измерений. Если в резуль
таты измерений введены поправки на действие 
систематических погрешностей, то отклонения 
представляют собой случайные погрешности. По
этому с точки зрения упорядочения совокупности 
терминов, родовым среди которых является тер
мин “погрешность измерения” , целесообразно при
менять термин "средняя квадратическая погреш
ность". При обработке рада результатов измере
ний, свободных от систематических погрешно
стей, СКЛ и СКО являются одинаковой оценкой 
рассеяния результатов единичных измерений.

8 Л 5  средн яя квадратическая
п огреш н ость результата измерений 
(ср едн его ариф метического) 
средняя квадратическая погрешность 
среднего арифметического 
средняя квадратическая погрешность 
С К П , S *

E. experimental standard deviation 
of th e  mean

F. ecart-type experimental de 
la moyenne

Оценка случайной погрешности среднего ариф
метического значения результата измерений од
ной и той ж е величины в данном ряду измерений, 
вы числяемая по ф ормуле

где S -  средняя квадратическая погреш ность ре
зультатов единичных измерений, полученная из 
ряда равноточных измерений; п - число единич
ных измерений в ряду.

8.16  доверительны е границы
погреш ности результата измерений 
доверительные границы 
погрешности 
Доверительные границы

Н аибольш ее и наименьш ее значения погрешно! 
сти измерений, ограничивающ ие интервал внутри

которого с заданной вероятностью находится иско
мое (истинное) значение погрешности результата 
измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. Доверительные границы в случае нормаль
ного закона распределения вычисляются как 
±  t 'S, ±t-Sy, где S, S t - средние квадратические 
погрешности, соответственно, единичного и 
среднего арифметического результатов измере
ний; (- коэффициент, зависящий от доверитель
ной вероятности Р и числа измерений п.

2. При симметричных, границах термин мо
жет применяться в единственном числе - “д о ве
рительная граница’’ .

3. Иногда вместо термина “доверительная 
граница" применяют термин “довер и тельн ая 
погреш ность" или “погреш ность при данной до
верительной вер оятн ости ” .

8 .1 7  поправка

D. Korrektion

E. correction

F. correction
Значение величины, вводимое в неисправлен

ный результат нзмерення с целью  исклю чения со
ставляю щ их систематической погрешности.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Знак поправки противопо
ложен знаку погрешности. Поправку, прибавляе
мую к номинальному значению меры, называют 
поправкой к значению  меры; поправку, вводимую 
а показание измерительного прибора, называют 
поправкой к показанию  прибора.

8.18  поправочный множ итель

D. Korrektionsfaktor

E . correction factor

F  coefficient de correction

Числовой коэффициент, на который умнож аю т 
неисправленный результат измерения с целью  ис
ключения влияния систематической погрешности.

П РИ М ЕЧАН И Е. Поправочным множителем 
пользуются о случаях, когда систематическая по
грешность пропорциональна значению величины.

29



8 .1 9  точн ость результата измерении 
точность измерений

D. M essgenauigkeit

E. accuracy of measurement

F. exactitude de mesure

Х а р а к тер и сти к а  к а ч еств а  изм ерения, о тр аж а
ющая б ли зость к нулю  погрешности р езультата 
изм ерения.

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Считается, что чем мень
ше погрешность измерения, тем больше его 
точност ь.

8.20  неопределен н ость измерений 
неопределенность

D . M essunsicherheit

E . uncertainty o f measurement

F. incertitude de mesure

П арам етр, связанны й с результатом измерений 
и характеризую щ ий рассеяние значений, которые 
можно приписать изм еряем ой величине.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Определение взято из VJM-93, оно соот
ветствует Руководству по выражению неопреде
ленности измерений J993 г.

2. К определению в указанных документах 
приведены примечания, из которых следует, что:

а) параметром может быть стандартное 
отклонение (или число, кратное ему) или поло
вина интервала, имеющего указанный довери
тельный уровень;

б) неопределенность состоит (в основном) 
из многих составляющих. Некоторые из этих со* 
ставляющих могут быть оценены эксперимен
тальными стандартными отклонениями в ста
тистически распределенной серии результатов 
измерений. Другие составляющие, которые так
же могут б ы т ь  оценены стандартными откло
нениями, базируются на данных эксперимента 
или другой информации.

3. В нашей стране термин не нашел широ
кого применения, поскольку применяются тер
мины “ср ед н яя  к в а д р а т и ч е ск а я  п огр еш н ость", 
"суммарная средняя квадратическая погрешность 
результата изм ерения" и термин "доверительная 
погреш ность".

8.21 погреш ность метода поверки

П огреш ность п рим еняем ого метода передачи 
размера единицы при поверке.

8 .2 2  погреш ность градуировки 
средства измерений 
погреш ность градуировки

Погреш ность действительного значения вел и 
чины, приписанного той или иной отм еткеш калы  
средства измерений в р езультате градуировки.

8 .2 3  погреш ность воспроизведения 
единицы ф и зической величины 
погреш ность воспроизведения

Погрешность р езультата измерений, вы полняе
мых при восп р ои зведен и и  единицы ф изической 
величины.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Погрешность воспроизве
дения единицы при помощи государственных 
эталонов обычно указывает в виде ее состав
ляющих: неисключенной систематической по
грешности; случайной погрешности; неста
бильности за год.

8.24 погреш ность передачи размера 
единицы ф и зи ческой  величины 
погреш ность передачи размера 
единицы

Погреш ность р езу льтата  измерений, вы полняе
мых при передаче разм ера единицы.

П РИ М Е Ч А Н И Е . В погрешност ь передачи 
размера единицы входят как пеисключснные сис
тематические, так-и случайные погрешности 
метода и средств измерений.

8 .2 5  стати ч еская  погреш ность измерений 
статическая погреш ность

Погреш ность р езу льтата  измерений, свойствен
ная условиям стати ческого  измерения.
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8 .26  ди н ам и ческая погреш ность 
измерений
динамическая погрешность

Погреш ность результата измерений, свойствен
ная условиям динамического измерения.

8 .27  промах

Погреш ность результата отдельного измерения, 
входящего в ряд измерений, которая для данных 
условий резко отличается от остальных результа
тов этого ряда.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Иногда вместо термина 
”промах" применяют термин "гр уб ая  п о гр еш 
ность и зм ер ен и й ".

8.28  предельная погреш ность измерения 
в ряду изм ерений  
предельная погрешность

М аксим альная погрешность измерения (плю с, 
м инус), доп ускаем ая  для данной измерительной 
задачи.

П РИ М Е Ч А Н И Е . Во многих случаях погреш
ность 3S принимают за предельную, т.е. 
Л пр = ±3S. При необходимости за предельную по
грешность может быть принято и другое значе
ние погрешности.

8 .30  суммарная средняя квадратическая 
погреш ность результата измерений 
суммарная погрешность результата 
суммарная погрешность

Погрешность р езультата измерений (состоящ ая 
из случайных и неисклю ченных систематических 
погреш ностей), вы числяем ая по формуле

~+Si

гд е  ^ Л/£ © 2i

(8.8)

-  средняя квадр ати ческая

погрешность суммы неисключенных си стем атиче
ских погрешностей при равномерном распределе
нии (принимаемых за  случайные).

П РИ М ЕЧ А Н И Е. При необходимости указа
ния суммарной погрешности с большей вероят
ностью, чем Р ”  0,68, она вычисляется как дове
р и т ел ь н ы е гр ан и ц ы  су м м ар н о й  п о гр еш н о сти
(Ах) = ± t * . S ,

Q  +  t j S j

S#+Sx ' ©  - граница суммы неиск-где t =
£

люченных систематических погрешностей ре
зультата измерений, вычисляемая по формулам 
(8.2) или (8.3); (y S y - доверительная граница 
погрешности результата измерений.

8 .29  погреш ность результата 
однократного измерения 
погреш ность однократного 
измерения

Погреш ность одного измерения (не входящ его 
в ряд изм ерений), оцениваемая на основании и з
вестных погрешностей средства и метода и зм ер е
ний в данных условиях (измерений).

П РИ М ЕР. При однократном измерении мик
рометром какого-либо размера детали получено 
значение величины, равное 12,55 мм. При этом 
еще до измерения известно, что погрешность 
микрометра в данном диапазоне составля
ет ± 0,01 мм, и погрешность метода (непосред
ственной оценки) в данном случае принята рав
ной нулю. Следовательно, погрешность получен
ного результата будет равна ±_0,01 мм в данных 
условиях измерений.
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9 ПОГРЕШНОСТИ 
СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 погрешность средства измерений

D. Fehler (der Anzeuge) eines 
Messmittels

E. error (of indication) of a measuring 
instrument

F. erreur (d e d ic a tio n ) d’un instrument 
de mesure

Разность между показанием  средства измере
ний н истинным (действительным) значением из
меряемой физической величины.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для меры показанием является ее но
минальное значение.

2. Поскольку истинное значение физической 
величины н еи звестн о , т о  на практике пальзу- 
ются ее действительным значением.

3. Приведенное определение понятия "по
грешность средства измерений" соответствует 
определению, данному в "Международном словаре 
основных и общих терминов метрологии”, по су
ществу близко определению по ГОСТ 16263-70 и 
не противоречит формулировкам, принятым в 
отечественной метрологической Литературе. 
Однако признать его удовлетворительным нель
зя, так как по сути оно не отличается от опре
деления понятия “погрешность измерений", поэ
тому необходима дальнейшая работа по усовер
шенствованию определения этого понятия.

9.2 систематическая погреш ность 
средства измерений 
систематическая погрешность

E. bias error of a measuring instrument

F. erreur de justesse d’un instrument de* 
mesure

Составляю щ ая погрешности средства измере
ний, принимаемая постоянной пли закономерно 
изменяющаяся.

ПРИ М ЕЧАН И Е. Систематическая погреш
ность данного средства измерений, как правило, 
будет отличаться от систематической погреш
ности другого экземпляра средства измерений 
этого же типа, вследствие чего для группы одно
типных средств измерений систематическая по
грешность может иногда рассматриваться как 
случайная погрешность.

9.3 случайная погреш ность средства 
измерений
случайная погрешность

D .  zufalliger Fehler eines Messmittels

E. repeatability error of a measuring 
instrument

F. erreur de fidelite d’un instrument de 
mesure

Составляю щ ая погрешности ср едства измере
ний, изменяющаяся случайным образом.

9.4 абсолютная погреш ность средства 
измерений
абсолютная погрешность

Погрешность средства изм ерений, выраженная 
в единицах измеряемой ф изической величины.

9 .5  относительная погреш ность 
средства измерений 
относительная погреш ность

П огреш ность ср едства и зм ер ен и й , вы р аж ен 
ная отнош ением абсолю тной п огр еш н ости  сред
ства измерений к р езу л ьтату  и зм ер ен и й  или к 
дей стви тельн ом у зн ачен и ю  и зм ер ен н ой  ф изи
ческой  величины.

9.6 приведенная погреш ность средства 
измерений
приведенная погрешность

D . reduzierter Fehler (ein es 
Messmittels)
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E. fiducial error of a measuring 
instrument

F. erreur reduite conventionnelle (d ’un 
instrument de mesure)

О тносительная погреш ность, вы р аж ен н ая о т 
ношением абсолю тн ой  погреш ности средства и з
мерений к  условн о принятому значению  вели чи 
ны, постоянн ом у во всем  диапазоне изм ерений 
или в ч асти  д и ап азон а.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Условно принятое значение величины на
зывают нормирующ им значением. Часто за нор
мирующее значение принимают верхний предел 
измерений.

2. Приведенную погрешность обычно выража
ют в процентах.

9.7 осн овн ая погреш ность средства 
измерений
основная погрешность

D. G rundfehler (eines Messmittels)

E. intrinsic error (of a measuring 
instrument)

F. erreur intrinseque (d’un instrument 
de mesure)

Погрешность средства измерений, применяемо
го в нормальных условиях.

9.8 дополнительная погреш ность 
ср едства измерений 
дополнительная погрешность

D. Zusatzfehler (eines Messmittels)

D. complementary error (o f an 
measuring instrument)

F. erreur complementaire (d ’un 
instrument de mesurage)

С оставляю щ ая погреш ности средства изм ере
ний, возникаю щ ая дополнительно к  основной по
грешности вслед сти е отклонения какой -ли бо из 
влияющ их величин от нормального ее значения 
или вследствие ее  вы хода за  пределы нормальной 
области значений.

9.9 стати ч еская  погреш ность ср едства 
измерений
статическая погрешность

Погрешность ср едства измерений, применяемо
го при измерении ф изической величины, прини
маемой за  неизменную .

9.10  ди н ам и ческая погреш ность 
средства измерений 
динамическая погрешность

П огреш ность ср едства измерений, во зн и каю 
щая при измерении изменяющ ейся (в процессе и з
мерений) ф изической величины.

9.11 погреш ность меры

Разность меж ду номинальным значением  меры 
и действительным значением воспроизводимой ею 
величины.

9.12 стабильность средства измерений 
стабильность

D . Stabilitat

E . stability

F . Constance

К ачественная характеристика средства измере
ний, отр аж аю щ ая неизменность во врем ени его 
метрологических характеристик.

П РИ М Е Ч А Н И Е . В качестве количественной 
оценки стабильности служит “нестабильность 
средства измерений” .

9.13 нестаби льн ость средства измерений 
нестабильность, v

D . Instabilitat

И зм ен ен и е м етр ологи чески х х а р а к т е р и ст и к  
средства измерений за  установленный интервал 
времени.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Для ряда средств измерений, особенно не
которых мер, нестабильность является одной 
из важнейших точностных характеристик. Для 
нормальных элементов нестабильность уста-
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навлиаается государственным стандартом тех
нических условий на их изготовление.

2. Нестабильность определяют на основании 
длительных исследований средства измерений, 
при этом полезны периодические сличения с более 
стабильными средствами измерений. Обычно ус
танавливают нестабильность за год.

П РИ М ЕР. Нестабильность v нормального 
элемента характеризуется изменением действи
тельного значения ЭДС за  год. Например, 
ГНЭ “  2 мкВ! год.

9.14 точность средства измерений 
точность

D. Genauigkeit (eines Messmittels)

E. accuracy of a measuring instrument

F. exactitude d’un insnrument de 
mesure

Характеристика качества средства измерений, 
отражающ ая близость его погреш ности к нулю.

ПРИ М ЕЧАН ИЕ. Считается, что чем меньше 
погрешность, тем точнее средство измерений.

9Л 5  класс точности ср едств измерений 
класс точности

D. Genauigkeitsklasse eines Messmittels

E . accuracy class

F . classe d’exactitude 

classe de precision

О бобщ ен н ая  х а р а к т е р и с т и к а  д ан н ого  ти п а 
средств измерений и , как правило, отражаю щ ая 
уровень их точности, вы р аж аем ая пределами до
пускаемых основной и дополнительны х погрешно
стей, а такж е другими характеристикам и, влияю 
щими на точность.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. Класс точности дает возможность су
дить о том, в каких пределах находится по
грешность средств измерений одного типа, но 
не является непосредственным показателем 
точности измерений, выполняемых с помощью 
каждого из этих средств. Это важно при выборе 
средств измерений в зависимости от заданной 
точности измерений.

2. Класс точности средств измерений конк
ретного типа устанавливают в стандартах 
технических требований (условий) или в другой

технической документации, утвержденной в ус
тановленном порядке.

9.16 предел допускаем ой погреш ности 
средства измерений 
предел допускаемой погрешности 
предел погрешности

Наибольшее значение погреш ности средств из
мерений, устан авли ваем ое н орм ати вн о-техн и че
ским документом для данного ти па средств изме
рений, при котором оно ещ е п ризнается годным к 
применению.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. При превышении установленного предела 
погрешности средство измерений признается 
негодным для применения (в дачном классе 
точности).

2. Обычно устанавливают пределы допускае
мой погрешности, т.е. границы зоны, за кото
рую не должна выходить погрешность.

П РИ М ЕР. Для IОО-миллиметровой концевой 
меры длины 1-го класса точности пределы допу
скаемой погрешности устанавливают равными 
±50 мкм.

9 .17  нормируемые м етр ологи чески е 
характеристики ти п а ср едства 
измерений
нормируемые м етрологические
характеристики
Н М Х

Совокупность м етр ологи чески х характеристик 
данного типа средств изм ерен и й , устанавливаем ая 
норм ативно-техническим и докум ентам и на сред
ства измерений.

9 .1 8  точностные х ар ак тер и сти ки  
средства изм ерений 
точностные характеристики

Совокупность м етр ологи чески х характеристик 
ср едства изм ерений, в л и я ю щ и х  на погреш ность 
измерения.

П Р И М Е Ч А Н И Е . К точностным характери
стикам относят погрешность средства измере
ний, нестабильность, порог чувствительности, 
дрейф нуля и Эр.
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10  У С Л О В И Я  
ИЗМЕРЕНИЙ

10.1  норм альны е у сл о ви я  и зм ерений 
нормальны е услови я

D . Referenzbedingungen

E . referen ce  conditions

F . conditions de re feren ce

У сл ови я  и зм ерения, хар ак тер и зу ем ы е совокуп
н остью  зн ачен и й  и ли  областей  зн ач ен и й  влияю 
щ их вели чи н , при которы х и зм ен ен и ем  результата 
изм ерений пренебрегаю т вследстви е м алости.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Нормальные условия измере
ний устанавливаются в нормативно-технических 
документах на средства измерений конкретного 
типа или по их поверке (калибровке).

10 .2  норм альное зн ач ен и е вли яю щ ей  
вели чи н ы

норм альное значение

D . N orm alw ert e in er E infliissgrosse

E . referen ce  value

F . valeur de re feren ce

З н ач ен и е влияю щ ей вели чи н ы , установленное 
в к а ч еств е  номинального.

П Р И М Е Ч А Н И Е . При измерении многих вели
чин нормируется нормальное значение темпера
туры 20 °С или 293 К, а в других случаях норми
руется 296 К  (23 °С). На нормальное значение 
обычно рассчит ана основная погрешность 
средств измерений, к которому приводятся ре
зультаты многих измерений, выполненные в раз
ных условиях.

1 0 .3  н орм альн ая о б л асть  зн ач ен и й  
вли яю щ ей  вели чи н ы  
нормальная область

D . norm aler B e re ich  e in er 
E infliissgrosse

E . re fe re n ce  range o f  (fo r) in fluence 
quantity

F. etendue de reference de (pour) la 
grandeur d ’influence

Область зн ачен и й  влияю щ ей вели чи н ы , в пред- 
ел я х  которой изм ен ен и ем  р е зу л ь т а т а  изм ерений 
под ее воздей стви ем  можно пренебречь в соответ
ствии с устан овлен н ы м и  нормами точности.

П Р И М Е Р . Нормальная област ь значений  
температуры при поверке нормальных элемен
тов класса точности 0,005 в термостате не 
должна изменяться более чем на + 0,05 °С от ус
тановленной температуры 20 °С, т.е. быть в ди
апазоне от 19,95 до 20,05 °С.

10 .4  рабочая об л асть  зн ачен и й  
вли яю щ ей  величины  
рабочая область

О б л а ст ь  з н а ч е н и й  в л и я ю щ е й  в е л и ч и н ы , в 
п р ед ел ах  к о тор ой  н ор м и р ую т д о п о л н и т ел ь н у ю  
погр еш н ость или и зм ен ен и е п о к азан и й  Средства 
и зм ер ен и й .

1 0 .5  рабочие услови я и зм ер ен и й

У с л о в и я  и зм е р е н и й , п р и  к о т о р ы х  зн а ч н и я  
вл и яю щ и х вели чи н  н ахо дя тся  в п р е д е л а х  рабо
ч и х о б л астей .

П Р И М Е Р Ы :

1, Для измерительного конденсатора норми
руют дополнительную погрешность на отклоне
ние температуры окружающего воздуха от нор
мальной.

2. Для амперметра нормируют изменение по
казаний, вызванное отклонением частоты пере
менного тока от 50 Гц (50 Гц в данном случае 
принимается за нормальное значение частоты).

10 .6  рабочее п ростран ство

Ч асть п ространства (окруж аю щ его ср едство и з
мерений и объект и зм ер ен и й !, в котором  нор м аль
н ая область зн ачен и й  влияю щ их величин н аходи т
ся  в устан овлен н ы х пределах.
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10.7 предельные условия измерений 
предельные условия

D. (U berlastuns-)Grenzbedingungen

E. limiting conditions

F. conditions limitees

Условия изм ерений, характеризуемые экстре
мальными зн ач ен и ям и  измеряемой и влияющ их 
величин, которые средство измерений может вы
держать без разруш ений и ухудшения его метро
логических хар актер и сти к.

11 ЭТАЛОН Ы  
ЕДИНИЦ 
ФИЗИЧЕСКИХ  
ВЕЛИЧИН

11.1 эталон единицы физической 
величины
эталон

D. Normal

Е. measurement standard

etalon

F. etalon

Средство измерений или ком плекс средств и з
мерений, предназначенные для воспроизведения и 
(или) хранения единицы и передачни ее размера 
нижестоящим по поверочной схем е средствам из
мерений и утверж денны е в кач естве эталона в  ус
тановленном порядке.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Конструкция эталона, его свойства и спо
соб воспроизведения единицы определяются при
родой данной физической величины и уровнем раз
вития измерительной техники в данной области 
измерений.

2. Эталон должен обладать, по крайней мере, 
тремя тесно связанными друг с другом существен
ными признаками (по М. Ф.Маликову) - неизменно
стью, воспроизводимостью и еличаемост ью.

3. При воспроизведении единиц по условным 
шкалам при необходимости создаются специаль
ные технические средства, включая средства из
мерений.

1 1 .2  первичный эталон

D . Prim am orm al

E . primary standard

F . etalon primaire

Эталон, обеспечиваю щ ий воспроизведение еди
ницы с наивысш ей в стр ан е (по сравнению с  дру
гими эталонами той ж е единицы) точностью .
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П РИ М Е Ч А Н И Е . В случае, когда одним пер
вичным эталоном технически нецелесообразно 
обслуживать весь диапазон измеряемой величи
ны, создаются несколько первичных эталонов, 
охватывающих части этого диапазона, с таким 
расчетом, чтобы был охвачен весь диапазон. В 
этом случае проводится согласование размеров 
единиц, воспроизводимых “соседними" первичны
ми эталона,чи.

11.3 вторичный эталон

D. Sekundarnom al

E. secondary standard

F. etalon secondaire

Э т а л о н , п о л у ч аю щ и й  р азм ер  ед и н и ц ы  н е 
п о ср ед ствен н о  от п ер ви чн ого э т а л о н а  дан н ой  
единицы.

11.4 эталон  сравнения

D. Transfem orm al

E. transfer standard

F. etalon de transfert

Эталон, применяемый для сличений эталон ов, 
которые по тем  или иным причинам не могут быть 
непосредственно сличены друг с другом.

11.5 и сходны й эталон

D. Hauptnormal

E. reference standard

F. etalon de reference

Эталон, обладающий наивысшими метрологи
ческими свойствам и из имеющ ихся (в данной ла
боратории, организации, на предприятии) этало 
нов, от которого получаю т размер единицы подчи
ненные средства измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

/. Исходным эталоном в стране служит 
первичный эталон, исходным эталоном для 
республики, региона, министерства ( ведомст
ва) или предприятия может быть вторичный 
или рабочий эталон. Вторичный или рабочий 
эталон, являющийся исходным эталоном для 
министерства ( ведомства) нередка,называ
ют вед о м ствен н ы м  этало н о м .

2. Эталоны, стоящие в поверочной схеме 
ниже исходного эталона, обычно называют  
подчиненными эталон ам и .

11.6 рабочий эталон

D. Arbeitssekundarnormal

E. working standard

F. etalon de travail

Эталон, предназначенный для передачи р азм е
ра единицы рабочим средствам измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. Термин “рабочий эталон" заменил собой 
термин “образцовое средство измерений” , что 
сделано в целях упорядочения терминологии и 
приближения ее к международной.

2. При необходимости рабочие эталоны под
разделяют на разряды ( 1-й, 2-й, ..., п-й), как это 
было принято-для ОСИ.

В этом случае передача размера единицы осу
ществляется через цепочку соподчиненных по раз
рядам рабочих эталонов. При этом от последнего 
рабочего эталона в этой цепочке размер единицы 
передается рабочему средству измерений.

11.7 государственны й первичный эталон 
государственный эталон

П ервичны й э т а л о н , п ризнанны й р еш ен и ем  
уполномоченного на то государственного органа в 
качестве исходного на территории Российской Ф е
дерации.

П РИ М ЕР. Государственные эталон метра, 
килограмма, секунды, ампера, кельвина, канделы, 
ньютона, паскаля, вольта, беккереля.

11.8 национальный эталон

D. nationales Normal

E . national standard

F. etalon national

Э талон, признанный официальным решением 
служить в качестве исходного для страны.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Данное определение соот
ветствует “Международному словарю основных 
и общих терминов в метрологии”. Оно по суще
ству совпадает с определением понятия “госу
дарственный эталон”, приведенным в п.11.7.
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Это свидетельствует о том, что термины “го
сударственный эта-юн" и “национальный эта
лон" отражают одно и то же понятие,

Вследствие этого в нашей стране термин 
"национальный эта-юн” применяется в случаях 
проведения сличения эталонов, принадлежащих 
отдельным государствам, с международным эта
лоном или же при проведении так казываемых 
круговых сличений эталонов ряда стран.

11.9 меж дународны й эталон

D. internatinales Normal

E . international standard

F. etalon international

Эталон, принятый по международному согла
шению в качестве международной основы для со
гласования с ним размеров единиц, воспроизводи
мых и хранимых национальными эталонами.

П РИ М ЕР. Международный прототип кило
грамма, хранимый в МБМВ, утвержден 1-й 
ГКМВ.

11.10 одиночный этал о н

Эталон, в составе которого имеется одио сред
ство изм ерений (м ер а, изм ери тельн ы й  прибор, 
этал о н н ая  у с т а н о в к а ) д л я  во сп р о и звед ен и я  и 
(или) хранения единицы.

11.11 групповой этал о н

D. Gruppennormal

Е. collective standard

F. etalon collectif

Эталон, в состав которого входит совокупность 
средств измерений одного ти п а, номинального зн а
чения или диапазона изм ерений, применяемых со
вместно для повыш ения точности  воспроизведения 
единицы или ее  хранения.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Групповые эталоны подразделяются на 
групповые эталоны  постоянного или переменного 
составов.

2 . За результат измерений принимается 
обычно среднее арифметическое значение из ре
зультатов измерений однотипными средствами 
измерений или эталонными установками.

11 .12  эталонный набор

D . Satz von Normalen

E. group standard 

series of standards

F  serie d’etalons

Эталон, состоящий из совокупности средств и з
м ерений, позволяю щ их восп р ои зводи ть и (или) 
хранить единицу в ди ап азон е, представляю щ ем 
объединение диапазонов указан н ы х средств.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Эталонные наборы созда
ются в  тех случаях, когда необходимо охватить 
определенную область значений физической 
величины.

П РИ М ЕР. Эталонные разновесы (наборы эта- 
лоннь1х гирь) и эталонные наборы ареометров.

11 .13  транспортируемый эталон

D. Reisenormal

E . travelling standard

F . etalon vovageur

Э талон  (иногда сп ец и а л ь н о й  ко н стр у кц и и ), 
предназначенный для его транспортировки к мес
там  поверки (калибровки) средств измерений или 
сличений эталонов данной единицы.

1 1 .1 4  хранение эталон а

D . Bewahrung eines N o m a le s

E . conservation o f a measurement 
standard

F. conservation d ’un etalon

Совокупность операций, необходимых для под
держ ания метрологических хар актер и сти к эталона 
в установленных пределах.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. При хранении первичного эталона выпол
няются регулярные его исследования, включая 
сличения с национальными эталонами других 
стран с целью повышения точности воспроиз
ведения единицы и совершенствования методов 
передачи ее размера.

2. В нашей стране для руководства работ по 
хранению госуд ар ствен н ы х эталонов установле
на специальная категория д о л ж н о с т н ы х  лиц - 
учены х хранителей государствен н ы х эталонов, на-
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значаемых из числа ведущих в данной области 
специалистов-метрологов.

1 1 .1 5  этал он н ая б аза  стр ан ы  
эталонная база

С овок уп н о сть  го су д а р ст в е н н ы х  первичны х и 
вторичных эталон ов, я вл я ю щ а я ся  основой обеспе
чения единства и зм ерений в  стране.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Числе} эталонов не является 
постоянным, а изменяется в Зависимости от 
потребностей народного хозяйства страны. 
Обычно прослеживается увеличение их числа во 
времени, что обусловлено постоянным развити
ем рабочих средств измерений.

1 1 .1 6  этал о н н ая у ст а н о в к а

И зм ер и тельн ая  у ст а н о в к а , входящ ая в состав 
эталона.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Эталон может состоять из 
нескольких эталонным установок.

П Р И М Е Р , в состав государственного первич
ного эталона единицы активности радионукли
дов входит шесть эталонных установок.

1 1 .1 7  п оверочн ая у ста н о в к а

И зм ер и тельн ая  у ст а н о в к а , уком плектованная 
рабочими эталон ам и  и п р едназначенн ая для по
верки рабочих ср едств и зм ерений и подчиненных 
рабочих эталонов.

Г 1 .1 8  восп р ои зведен и е единицы 
ф и зи ческой  вели чи н ы  
воспроизведение единицы

С о в о к у п н о сть  о п ер а ц и й  по м атер и али зац и и  
единицы ф изическом вели чи н ы  с помощью госу
дарственного первичного этало н а.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Различают воспроизведение основных и 
производных единиц.

2. О воспроизведении единиц по условным 
шкалам см. примечание 3 к п.П.1.

11 .19  во сп р ои зведен и е осн овн ой  единица

Воспроизведение единицы  п утем  создания ф ик
сированной по разм еру ф изи ческой  величины в со
ответствии с  определением  единицы.

П Р И М Е Р Ы :

1. Воспроизведение единицы длины - метра - 
до недавнего времени заключалось в создании из
лучения криптона-86 в специальных условиях и 
фиксации 1650763,73 длины волны этого излуче
ния.  В конце 1983 г. XYII Генеральной конферен
цией по мерам и весам принято новое определение 
метра - как длины пути, проходимого светом в 
вакууме за  промежуток времени, равный 
1/299792458 с.

2. Единица массы -  1 кг ( точно) - воспроизве
дена в виде платино-иридиевой гири, хранимой в 
МБМВ в качестве международного эталона кило
грамма. Розданные другим странам эталоны 
имеют номинальное значение 1 кг, их действи
тельные значения получены по отношению к 
международному эталону. На основании послед
них международных сличений платино-иридиевая 
гиря, входящая в состав государственного эта
лона единицы массы, в нашей стране имела зна
чение 1,000000087 кг (1979 г.).

3. Секунда, кельвин и кандела также воспро
изводятся путем создания фиксированных по 
размеру величин в соответствии с определением. 
Ампер имеет исключение - он воспроизводится 
косвенным образом.

1 1 .2 0  во сп р ои зведен и е производной 
единицы

О пределение зн ачен и я ф изической величины  в 
указан н ы х единицах на основании изм ерений дру
ги х величин, ф ункционально связан н ы х с изм еря
емой величиной.

П Р И М Е Р . Воспроизведение единицы силы - 
ньютона - осуществляется на основании из
вест ного уравнения механики F  = m.g, где 
т - масса, g - ускорение свободного падения.

11 .21  п ередача р азм ер а единицы

П риведение разм ера единицы ф изической ве
личины , хранимой повер яем ы м  средством  и зм ер е
н ий, к р азм ер у  единицы , во сп р ои зводи м ой  или 
хранимой эталон ом , о су щ ествл я ем о е при их по
вер ке (кали бр овке).
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П РИ М ЕЧ А Н И Я

1. Нередко при поверке (калибровке) измеря
ют одну и ту же физическую величину поверяе
мым средством измерений и эталоном с целью 
установления разности в их показаниях и введе
ния поправки (в показание поверяемого средства 
измерений).

2. Размер единицы передается "сверху вниз" в 
соответствии с числом ступеней передачи, ус
тановленным поверочной схемой.

П Р И М Е Р . На основании сопоставления пока
заний высокоточного угломерного прибора с по
казаниями эталона вводятся поправки в каждое 
оцифрованное деление поверяемого прибора.

1 1 .2 2  хранение единицы

С овокупность операций, обеспечиваю щ их не
изменность во времени размера единицы, прису
щ его данному средству измерений.

1 1 .2 3  поверочная схем а для средств 
измерений

D . Priifschema (fur Messmittel)

E . hierarchy scheme

F . schema de hierarchie

Нормативный докум ент, устанавливаю щ ий со
подчинение средств изм ерений, участвую щ и х в 
пер едаче разм ера единицы от  этало н а рабочим 
средствам измерений (с указани ем  методов и по
греш ности при передаче), утвержденный в уста
новленном порядке.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Различают государствен
ные и локальные поверочные схемы.

1 1 .2 4  государственная поверочная схем а

Поверочная схем а, распространяющ аяся на все 
средства измерений данной ф изической величины, 
имею щ иеся в стране.

1 1 .2 5  локальн ая поверочная схема

П овер оч н ая  с х е м а , р асп р остр ан яю щ аяся  на 
средства измерений данной ф изической величины, 
применяемы е в регионе, отрасли, ведом стве или иа 
отдельном предприятии (в организации).

11.26  ученый хранитель
государственного эталона 
ученый хранитель

Д олж н остн ое лицо государственного научного 
м етр ол оги ч еского  центра, н е су щ е е  о т в е т ст в е н 
ность за правильное хранение и применение госу
дарственного эталона и его соверш енствование.
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12 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖ БА И ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.1 единство измерений 
ЕИ

E. traceability

F. traqabilite
Состояние измерений, характеризующ ееся тем, 

что их результаты  вы р аж аю тся в узаконенных 
единицах, размеры которых в установленных пре
делах равны размерам единиц, воспроизводимых 
первичными эталонами, а погрешности результа
тов измерений известны и с заданной вероятно
стью не выходят за установленные пределы.

12.2 обеспечение единства измерений 
ОЕИ

Деятельность метрологических служб, направ
ленная на достижение и поддержание единства из
мерений в соответствии с законодательными акта
ми, а такж е правилами и нормами, установленны
ми государственными стандартами и другими нор
мативными документами по обеспечению единства 
измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Широко применяемый тер
мин иметрологическое обеспечение измерений” по 
сути является синонимом термина “обеспечение 
единства измерений”.

12.3 государственная система
обеспечения единства измерений ГСИ

Комплекс нормативных документов межрегио
нального и межотраслевого уровня, устанавлива
ющих правила, нормы, требования, направленные 
на достижение и поддержание единства измерений 
в стране (при требуемой точности), утверждаемых 
Госстандартом России.

П РИ М ЕЧАН И Е. В ГСИ выделяются осново
полагающие стандарты, устанавливающие об
щие требования, правила и нормы, а также

стандарты, охватывающие какую-либо область 
или вид измерений.

12.4 метрологическая служ ба 
МС

D. metrologischer Dienst

E. service o f legal metrology

F. service de metrologie legale

Служба, создаваемая в соответствии с законо
дательством для выполнения работ по обеспече
нию единства измерений и для осущ ествления 
метрологического контроля и надзора.

ПРИ М ЕЧАН И Я:

1. Различают государственную метрологиче
скую службу, метрологические службы государст
венны х органов у п р авлен и я, м етр ологи чески е 
службы юридических лнц.

2. Имеются также иные государственные 
службы обеспечения единства измерений, которые 
осуществляют межрегиональную и межотрасле
вую координацию работ по ОЕИ а закрепленных 
видах деятельности. Руководство этими службами 
осуществляет Госстандарт России. К ним отно
сятся:

Государственная служба времени и частоты и 
определения параметров вращения Зем ли (ГСВЧ).

Государственная служба стандартных образцов 
(ГССО).

Государственная служба стандартных справоч
ных данных (ГСССД).

12.5  государственная метрологическая 
служба
гме

М етрологическая служба, выполняющ ая рабо
ты по обеспечению единства измерений в стране 
на межрегиональном и межотраслевом уровне и 
осущ ествляю щ ая государственный метрологиче
ский контроль и надзор.

П РИ М ЕЧАН И Е. Государственная метроло
гическая служба находится в ведении Госстан
дарта России и включает:

государственные научные метрологические 
центры;

органы государственной метрологической 
службы на территориях республик, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
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12.6 метрологическая служба 
государственного органа 
управления

Метрологическая служ ба, выполняющая рабо
ты по обеспечению единства измерений и осуще
ствляющая метрологический надзор и контроль в 
пределах данного министерства (ведомства).

ПРИМ ЕЧАНИЕ. До принятия Закона “Об 
обеспечении единства измерений" применялся тер
мин “ведомственная метрологическая служба" 
(ВМС).

12.7 м етрологическая служба 
юридического лица

М етрологическая служ ба, выполняющая рабо
ты по обеспечению единства измерений и осуще
ствляющая метрологический контроль и надзор на 
данном предприятии (в организации).

П РИ М ЕЧА Н И Е. До принятия Закона “Об 
обеспечении единства измерений" применялся 
термин “метрологическая служба предприятия 
(организации)” (МСП).

12.8 государственный научный 
метрологический центр 
государственный центр 
ГНМ Ц

М етрологический научно-исследовательский 
институт (как центр государственных эталонов), 
несущий в соответствии с законодательством от
ветственность за создание, хранение и применение 
государственных эталонов и разработку норматив
ных документов по обеспечению единства измере
ний в закрепленном виде измерений.

ПРИ М ЕЧАН И Е. Государственные научные 
метрологические центры входят а состав госу
дарственной метрологической службы.

12.9 орган государственный 
метрологической службы 
орган ГМ С

С тр у к ту р н о е п о д р а зд е л е н и е  Г о сстан дар та 
России, осущ ествляю щ ее государственный м ет
рологический контроль и надзор на закреплен
ной территории.

П РИ М ЕЧАН ИЕ. Органы ГМС также извест
ны как территориальные органы Госстандарта.

12.10 государственный инспектор по 
обеспечению единства измерений 
государственный инспектор

Должностное лицо Госстандарта России, осу
ществляющее функции государственного метроло
гического контроля и надзора на соответствующей 
территории.

П РИ М ЕЧАН ИЕ. Государственные инспекто
ры, осуществляющие поверку средств измерений, 
проходят аттестацию а качестве поверителей.

12.11 государственный метрологический 
контроль
метрологический контроль

D. metrologische Kontrolle

E. metrological control

F. controle metrologique

Д еятельность, осущ ествляем ая государствен
ной метрологической службой по утверждению ти
па средств измерений, поверке средств измерений 
(включая рабочие эталон ы ), по лицензированию 
деятельности юридических и физических лиц по 
и зго т о в л е н и ю , р е м о н т у , п р о д аж е и п р о кату  
средств измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Л и ц ен зи я  на изготовление 
(ремонт, продаж у, п р окат) средств измерений 
представляет собой документ, удостоверяющий 
право заниматься указанньши видами деятель
ности и выдаваемый органом государственной 
метрологической службы.

12.12 государственный метрологический 
надзор
метрологический надзор

D. metrologische Uberwachung

E. metrological supervision

F. surveillance metrologique
Деятельность, осущ ествляемая органами госу

дарственной метрологической службы по надзору 
за выпуском, состоянием и применением средств 
измерений (включая рабочие эталоны ), за атте
стованными методиками измерений, соблюдением 
метрологических правил н норм, за  количеством 
товаров при продаже, а т ак ж е за количеством фа
сованных товаров в упаковках любого вида при их* 
расфасовке и продаже.
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12 .13  и сп ы тан и я средств измерений 
испытания
и с и

D . Bauartprufung

E. pattern evaluation

F. essai d ’un modele

О бязательн ы е испытания образцов средств из
мерений в сф ерах распространения государствен
ного м етрологического контроля и надзора с целью 
утверждения ти па средств измерений.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Испытания средств измерений проводятся 
государственными научными метрологическими 
центрами, аккредитованными Госстандартом 
России в качестве государственных центров испы
таний средств измерений.

2. Решением Госстандарта России в качестве 
государственных центров испытаний средств 
измерений могут быть аккредитованы и другие 
специализированные организации.

3. До введения Закона "Об обеспечении един
ства измерений“ применялся термин "государ
ственные испытания средств измерений” и про
изводные от него термины: “государственные 
приемочные испытания” и “государственные 
контрольные испытания".

4. Нередко в нашей стране применяется так
же термин “испытание mund' .

12.14 утверждение типа средств 
измерений 
утверждение типа

D. Bauartzulassung

E. pattern approval

F. approbation d’un modele
Реш ение (уполномоченного на это государст

венного ор ган а управления) о признании типа 
средств измерений узаконенным для применения 
на основании результатов их испытаний государ
ственным научны м  метрологическим центром или 
другой специализированной организацией, аккре
дитованными Госстандартом России.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Решение об утверждении типа принимает
ся Госстандартом России и удостоверяется вы
дачей сертиф иката об утверждении типа средств 
измерений.

2. Соответствие средств измерений утверж
денному типу контролируется органами Государ
ственной метрологической службы по месту рас
положения изготовителей или пользователей 
этих средств.

12.15 поверка средств измерений
поверка

D. Eichung (eines Messmittels)

Е. verification (of a measuring
instrument)

F. verification (d ’un instrument de
mesurage)

Установление органом государственной метроло
гической служ бы  (или другим официально уполно
моченны м орган ом , организацией) пригодности 
средства изм ерений к  применению на основании 
экспериментально определяемых метрологических 
характеристик и подтверждения их соответствия ус
тановленным обязательным требованиям.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Поверка исходных эталонов органов госу
дарственной метрологической службы и уникаль
ных средств измерений (которые не могут быть 
поверены этими органами) осуществляется си
лами ГНМЦ (по специализации).

2. Поверке подвергаются средства измере
ний, подлежащие государственному метрологиче
скому контролю и надзору.

3. При поверке используется эталон. Поверка 
проводится в соответствии с обязательными 
требованиями, установленными нормативными 
документами по поверке. Поверку проводят спе
циально обученные специалисты, аттестован
ные в качестве поверителей органами Государст
венной метрологической службы.

4. Результаты поверки средств измерений, 
признанных годными к применению, оформля
ются выдачей свидетельства о поверке, нанесени
ем доверительного клейма или иными способами, 
установленными нормативными документами по 
поверке.

5. Другими официально уполномоченными ор
ганами, которым может быть предоставлено 
право проведения поверки, являются аккредито
ванные метрологические службы юридических 
лиц. А ккредитация на право поверкп средств из
мерений проводится уполномоченным на то го
сударственным органом управления.
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12.16 первичная поверка средств 
измерений 
первичная поверка 
поверка

D. Ersteichung

E. initial verification

Е. verification primitive

П оверка, вы полняемая при выпуске средства 
измерений из производства или после ремонта, а 
такж е при ввозе средства измерений из-за грани
цы партиями, при продаже.

12.17 периодическая поверка средств 
измерений
периодическая поверка 
поверка

D . periodische Nacheichung

E. periodic verification

F. verification periodique

П оверка средств изм ерений, находящ ихся в 
эксплуатации или на хранении, выполняемая че
рез установленны е м еж повер очны е интервалы 
времени.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. М ежповерочные интервалы 
для периодической поверки устанавливаются 
нормативными документами по поверке в зависи
мости от стабильности того или иного средст
ва измерений и могут устанавливаться от не
скольких месяцев до нескольких лет.

12.18  внеочередная поверка 
средств измерений 
внеочередная поверка 
поверка

П оверка средства измерений, проводимая до 
наступления срока его очередной периодической 
поверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимость внеочеред
ной поверки может возникнуть вследствие раз
ных причин: ухудшение метрологических свойств 
средства измерений или подозрение в этом, нару
шение условий экслуатации, нарушение повери- 
тельного клейма и др.

12.19 инспекционная поверка 
средств измерений 
инспекционная поверка 
поверка

Поверка, проводимая органом государственной 
метрологической службы при проведении государ
ственного надзора за состоянием и применением 
средств измерений.

12.20 комплектная поверка 
средств измерений 
комплектная поверка 
поверка

Поверка, при которой определяют метрологи
ческие характеристики средства измерений, при
сущие ему как единому целому.

12.21 поэлементная поверка 
средств измерений 
поэлементная поверка 
поверка

Поверка, при которой значения метрологиче
ских характеристик средств измерений устанавли
ваю тся по метрологическим характеристикам его 
элементов или частей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поэлементная поверка обыч
но проводится для измерительных систем или из
мерительных установок, когда неосуществима 
комплектная поверка.

12.22 выборочная поверка 
средств измерений 
выборочная поверка 
поверка

ПовСрка группы средств измерений, отобран
ная из партии случайным образом, по результатам 
которой судят о пригодности всей партии.

12.23 калибровка средств измерений 
калибровка

D. Einmessen 
Kaiibrieren

E. calibration
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F. etalonnage
С овокупность операций, устанавливаю щ их со

отношение м еж ду значением  величины, получен
ным с помощью данного средства измерений и со
ответствую щ им зн ачен и ем  величины, определен
ным с помощью эталон а с целью  определения дей
ствительных м етрологических характеристик это
го средства измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Я :

1. Калибровке могут подвергаться средства 
измерений, не подлежащие государственному 
метрологическому контролю и надзору.

2. Результаты калибровки позволяют опре
делить действительные значения измеряемой ве
личины, показываемые средством измерений, или 
поправки к его показаниям или же оценить по
грешность этих средств. При калибровке могут 
быть определены и другие метрологические ха
рактеристики.

3. Результаты калибровки средств измерений 
удостоверяются калибровочным знаком, наноси
мым на средства измерений, или сертификатом о 
калибровке, а также записью в эксплуатацион
ных документах. Сертификат о калибровке пред
ставляет собой документ, удостоверяющий 
факт и результаты калибровки средства измере
ний, который выдается организацией, осущест
вляющей калибровку.

12.24  градуировка средств измерений 
градуировка

D  Skalieren

E. gauging (o f a  measuring instrument)

F. calibrage (d ’un appareil de mesure)

О пределение градуировочной характеристики 
средства измерений.

12 .25  м етрологи ческая экспертиза 
МЭ

Анализ и оценивание экш ертами-метрологами 
правильности применения метрологических требо
ваний, правил и норм, в первую очередь связан
ных с единством н точн остью  измерений.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Различают метрологиче
скую экспертизу документации (технических за
даний, проектов конструкторских и технологи
ческих документов, различных программ) и мет
рологическую экспертизу объектов (например, 
макетов сложных средств измерений, испыта
тельных бассейнов).

12.26 м етрологическая аттестац и я 
средств измерений 
метрологическая аттестация 
МА

П ризнание м етр ологи ческой  служ бой  узако* 
ненным для применения средства измерений еди
ничного производства (или ввозим ого единичнымн 
экземплярами из-за  границы) на основании тща
тельных исследований его свойств.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. М етрологической атте
стации могут подлежать средства измерений, не 
подпадающие под сферы распространения госу
дарственного метрологического контроля или 
надзора.

12.27 сертиф икация продукции 
сертификация

Д еятельность по подтверждению  соответствия 
продукции (услуг и иных объектов) установлен* 
ным требованиям.

П РИ М ЕЧ А Н И Е Сертификация продукции 
может быть обязательной и добровольной. В со
ответствии с Законом РФ "Об обеспечении един
ства измерений” для средств измерений прово
дится добровольная сертификация.

12.28 добровольная сертиф икация 
средств измерений 
добровольная сертификация 
Д С С И

Сертиф икация, проводим ая на добровольной 
основе по инициативе и зготови теля (исполните
л я ) ,  п р од авц а (п о ст а в щ и к а ) и л и  п о тр еб и тел я  
средств измерений.

12 .29  сертиф икационны е испы тан и я 
средств измерений

К онтрольны е и сп ы тан и я ср ед ств измерений, 
проводимые с целью  у стан овлен и я соответствия 
характеристик их свойств национальным н (или) 
международным Н Т Д  (Г О С Т  1 6 5 0 4 ).

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Понятие “сертификацион
ные испытания" явно неудачно. Оно подменяет 
собой принятое в международной практике поня
тие “сертификация соответствия". Целесооб
разно ГОСТ 16504 пересмотреть в этой части.
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12.30 измерительный контроль

К о н тр оль, осу щ ествляем ы й  с применением 
средств измерений (ГО С Т  16504).

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Под контролем понимают
ся операции, включающие проведение измерений, 
испытаний, проверки одной или нескольких ха
рактеристик изделия и определения их соответ
ствия установленным нормам.

12.31 нормативные документы по 
обеспечению единства измерений 
нормативные документы
НД

Государ ственн ы е стандарты, международные 
(региональные) стандарты, применяемые в уста
новленном порядке, правила, положения, инст
рукции и рекомендации, содержащие нормы и тре
бования по обеспечению единства измерений.

12.32 международная рекомендация
мозм
рекомендация МОЗМ 
М Р МОЗМ 
МР

E. OIM L international recommendation

F. OIM L recommandation international

Нормативный документ Международной орга
низации законодательной метрологии, устанавли
вающий требования к метрологическим характе
ристикам различных видов средств измерений, к 
методам и средствам их поверки, калибровке и 
другие требования.

П РИ М ЕЧ А Н И Я:

1. Международные рекомендации МОЗМ охва
тывают многие виды средств измерений.

2. Перечень международных рекомендаций 
МОЗМ систематически публикуется о бюллете
нях МОЗМ (Bulletin de VOrganisation 
Internationale de Metrologie Legale).

12.33 международный документ М О ЗМ  
документ М ОЗМ  
М Д МОЗМ 
М Д

Е. O IM L international document

F. OIM L document international

Н ор м ати вн ы й  д о к у м ен т  обш его х а р а к т ер а  
М еж дународной организации законодательной 
метрологии, предназначенный для улучшения де
ятельности метрологических служб.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Перечень международных до
кументов МОЗМ публикуется в бюллетенях 
МОЗМ.

П РИ М ЕР. МД1 “Закон о метрологии” 
(1975 г.) является типовым документом для 
стран, которые в этом нуждаются.

12.34 международный стандарт И С О  
стандарт ИСО 
МС ИСО

E. international standard ISO

F, norme international ISO

Нормативный документ, принятый М еж дуна
родной организацией по стандартизации.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Разработка стандартов 
ИСО осуществляется техническими комитета
ми ИСО.

П РИ М ЕР. Международные стандарты 
ИСО 31 “Величины и единицы” и ИСО 1000 “Еди
ницы СИ и рекомендации по применению их крат
ных и дольных и некоторых других единиц” раз
работаны техническим комитетом ИСО/ТК 12 
“Величины, единицы, обозначения, переводные 
коэффициенты”. Стандарт ИСО 31 состоит из 
14 частей, касающихся как общих положений 
(стандарт ИСО 31-0), так величин и единиц по 
областям науки и техники (стандарты 
ИСО 31-1 - ИСО 31-10, ИСО 31-13), а также 
содержит математические знаки и обозначе
ния (стандарт ИСО 31-11), безразмерные па
раметры (стандарт ИСО 31-12).

12.35 международный стандарт М Э К  
стандарт М ЭК

E. IE C  standard

F. norme de la С Е)

Нормативный докум ент, принятый М еждуна
родной электротехнической комиссией.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Стандарты МЭК издаются 
как публикации МЭК, имеющие свой номер.
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12 .36  публикация И М ЕК О

И нф ормативные материалы Международной 
конфедерации по измерительной технике и прибо
ростроению (И М ЕК О ), отражающ ие результаты 
с е  д еятельн ости , связанные с изготовлением и 
применением средств измерений в научных иссле
дованиях н промышленности.

П РИ М ЕЧ А Н И Е. Публикации ИМЕКО-'
ACTA IMEQO - отчеты заседаний всемирных 

конгрессов, которые проводятся один раз в три 
года.

IMECO ТС (Ы) - отчеты заседаний техниче
ских комитетов.

MEASUREMENT - ежеквартальный журнал 
для научных публикаций из области работ 
ИМЕКО.

IMECO Bulletin - бюллетень, выходящий раз в 
полгода и освещающий различные вопросы дея
тельности ИМЕКО.

А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А ЗА Т Е Л Ь  
Р У С С К И Х  Т ЕР М И Н О В

А

Автомат измерительный 5.8п 
Автомат контрольный 5.8п 
Аккредитация на право поверки средств 

измерений 1 2 .15п
Аттестация метрологическая 12.26 
Аттестация средств измерений 

метрологическая • 12.26

Б

Б аза  эталонная L1.15 
Б аза  эта-тонная страны I I . U

В

Вариация показаний 5.44 
Вариация показаний измерительного 

прибора 5.44  
Величина 2.1 
Величина аддитивная 2.21 
Величина безразмерная 2,16 
Величина безразмерностная 2 .1 6п 
Величина влияющ ая 2.9 
Величина измеримая 2.1п 
Величина измеряемая 2.2 
Величина неаддитивная 2.22 
Величина основная 2.11 
Величина производная 2.12 
Величина размерная 2.15 
Величина размерностная 2 .15п 
Величина физическая 2.1 
Величина физическая аддитивная 2.21 
Величина физическая безразмерная 2.16 
Величина физическая влияющая 2 .9  
Величина физическая измеряемая 2 .2  
Величина физическая неаддитивная 2.22 
Величина физическая основная 2.11 
Величина физическая производная 2.12 
Величина ф изичесхая размерная 2 ,1 5  
В ес 7.8
Вес измерений 7 .8
Вес результата измерений 7.8
Вид измерений 4.21
Вид средств измерений 5.58
ВМ С 12.6п
Воспроизведение единицы 1.18 
Воспроизведение единицы физической 

величины 1.18
Воспроизведение основной единицы 1.19 
Воспроизведение производной единицы 11,20 
Воспроизводимость измерений 7 .5  
Воспроизводимость результатов измерений 7 . J

Г

ГМ С 12.5
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ГН М Ц  12,8 
Градуировка 12.24 
Градуировка средств измерений 12.24 
Граница доверительная 8.16п
Границы доверительные 8 .1 6
Границы неисключенной систематической 

погрешности 8.7п
Границы погрешности доверительные 8 .16  
Границы погрешности результата измерений 

доверительные 8 .1 6  
Границы суммарной погрешности 

доверительные 8 .30п  
ГСВЧ 12.4п 
ГСИ  12.3 
ГССО  12.4п 
ГС С С Д  12.4п

Д
Датчик 5 .19
Деление ш калы 5 .3 5  
Д етектор 5.19п 
Диапазон измерений 5 .4 6  
Диапазон измерений средства измерений 5 .4 6  
Диапазон показаний 5 .4 5  
Диапазон показаний средства измерений 5 .4 5  
Длина деления шкалы 5 .3 6  
Длина шкалы 5.38 
Документ МОЗМ 12.33  
Д окумент МОЗМ международный 12.33 
Документы нормативные 12.31 
Документы по обеспечению единства измерений 

\ нормативные 12.31 
Дрейф нуля 5 .54п  
Дрейф показаний 5 .5 4  
Дрейф показаний средства измерений 5 .J4  
ДССИ М 12.28

Е

Единица 3.1
Единица физической величины 3.1 
Единица внесистемная 3.7 
Единица дольная 3 .1 1  
Единица дополнительная 3.4 
Единица измерения 3.1
Единица измерения ф изической величины 3.1 
Единица когерентная 3 .8  
Единица кратная ЗЛО
Единица основная 3 .3
Единица производная 3 .5  
Единица системная 3 .6  
Единица системы единиц ф изических величин 

дополнительная 3 .4
Единица системы единиц ф изических величин 

основная 3 .3
Единица системы единиц ф изических величин 

производная 3 .5  
Единица физической величины 

внесистемная 3 .7
Единица физической величины дольная 3.11

Единица физической величины когерентная 
производная 3.8

Единица физической величины кратная 3 .1 0  
Единица физической величины системная 3 .6  
Единство измерений 12.1 
Единицы узаконенные 3.1п 
ЕИ 12.1

Ж

Ж идкость градуировочная 5 .20п

3

Задача измерительная 4 .18  
Замерять 4.1 п 
Знак калибровочный 12.23п  
Значение величины 2 .4  
Значение величины действительное 2 .7  
Значение величины истинное 2 .6
Значение величины числовое 2 .5
Значение влияющей величины 

нормальное 10.2 
Значение действительное 2 .7  
Значение истинное 2 .6  
Значение меры действительное 5 .4 8  
Значение меры номинальное 5 .4 7  
Значение нормальное 10 .2  
Значение нормирующее 9.6п  
Значение погрешности абсолю тное 8 . 10 
Значение физической величины  2 .4  
Значение физической величины 

действительное 2 .7
Значение физической величины  истинное 2 .6
Значение физической величины числовое 2 .5
Значение числовое 2 .5  
Значение ш калы конечное 5 .4 0  
Значение ш калы начальное 5 .3 9  
Зона мертвая 5 .55п  
Зона нечувствительности 5.55 
Зона нечувствительности ср едства 

измерений 5 .55

И
И ВК  5 .1 5  
И змерение 4.1 
И змерение абсолютное 4 .8  
Измерение величины 4.1 
И змерение динамическое 4 .7  
Измерение косвенное 4 .1 1 , 4 .10п
И змерение многократное 4 .5  
Измерение однократное 4 .4
Измерение относительное 4 .9 , 4 .8п
Измерение прямое 4 .1 0  
Измерение статическое 4 .6  
Измерение физической величины  4.1 
Измерения неравноточные 4 .3  
И змерения равноточные 4 .2
Измерения совместные 4 .1 3
Измерения совокупные 4 .1 2
ИМ 5 .13
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Индикатор 5 .26  
Индикатор нулевой 5 .2 6 а  
Инспектор государственный 12.10 
Инспектор по обеспечению  единства измерений 

государственный 12.10 
Интервалы м еж поверочные 12.17п 
Информация измерительная 4 .17  
ИП 5 .17 
ИС 5 .1 4  
ИСИ 12.13
Исправность метрологическая 5 .59  
Исправность средства измерений 

метрологическая 5 .5 9  
Испытания 12.13 
Испытания государственные 

контрольные 1 2 .13п 
Испытания государственные 

приемочные 1 2 .1 Зп 
Испытания модели 1 2 .13п 
Испытания образца 12.1 Зп
Испытания средств измерений 

государственные 1 2 .1 3 а  
Испытания средств измерений 

сертификационные 12.29

К

Калибровка 12 .23  
Калибровка меры 12.23п  
Калибровка набора мер 11.23п 
Калибровка средств измерений 12.23 
Канал измерительный 5.24п 
Класс точности 9 .1 5  
К ласс точности средств измерений 9 .15  
Клеймо доверительное 12.15п  
Компаратор 5.21
К омплекс измерительно-вычислительный 5 .1 5  
Контроль измерительный 12.30 
Контроль метрологический 12.11 
Контроль метрологический 

государственный 12.11

Л

Лицензия на изготовление (ремонт, продажу, 
прокат) средств измерений 12.11л

М

МА 12.26
Магазин мер 5 . 10п
Машина измерительная 5.13, 5.12п
Машина контрольно-измерительная 5.8п
МВИ 6.11
МД М ОЗМ  12.33
Мера 5 .1 0
Мера величины 5 .1 0
Мера многозначная 5 .10п
Мера однозначная 5 .1 0 п
Мера физической величины  5 .1 0
Мернть 4 . In
Метод бесконтактный 6 .1 0

Метод дифференциальный 6.8 
Метод дополнения 6 7 
Метод замещ ения 6,6 
Метод измерений 6.2 
Метод измерений бесконтактный 6 .10  
Метод измерений дифференциальный 6.8 
Метод измерений дополнением 6.7
Метод измерений зам ещ ением  6 .6
Метод измерений контактный 6 .9  
Метод измерений косвенный 4 .1 1п 
Метод измерения нулевой 6 .5  
Метод измерений прямой 4 Д 0п  
Метод контактный 6 .9  
Метод непосредственной оценки 6 .3  
Метод кулевой 6.5 
Метод сравнения 6 .4  
Метод сравнения с мерой 6 .4  
М етодика выполнения измерений 6.11 
М етодика измерений 6.11 
Метрология 1.1 
М етрология законодательная 1.3 
М етрология практическая 1.4 
Метрология прикладная 1.4 
М етрология теоретическая 1.2
М еханизм измерительный 5 .2 8
М еханизм измерительный средства 

измерений 5.28 
М ножитель поправочный 8 .1 8  
МР МОЗМ 12.32 
МС 12.4  
МС ИСО 12.34 
MX 5 .4 2  
МЭ 12.25

н
Наблюдение 4.14 
Наблюдение при измерении 4Д 4 
Набор мер 5. Юн
Набор эталонный 11.12 
Н адежность метрологическая 5 .6 0  
Н адеж ность средства измерений 

метрологическая 5 .6 0  
Надзор метрологический 

государственный 12.12 
Надзор метрологический 12.12 
НД 12.31
Неопределенность 8 .2 0
Н еопределенность результата измерений 8.20 
Нестабильность 9 .13  
Н естабильность средства измерений 9 .1 3 , 

9 .12п
Н М Х 9.17 
НСИ 5.7 
НСП 8 .7

О

О беспечение единства измерений 12 .2  
Обеспечение измерений 

метрологическое 12.2п
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Область значений влияющей величины 
нормальная 10.3

Область значений влияющей величины 
1 рабочая 10.4 

Область измерений 4.20 
Область нормальная 10.3 
Область рабочая 10.4 
Обмерять 4. In 
Образец стандартный 5.16 
Образцы свойств стандартные 5.1бгт
Образцы состава стандартные 5.16п
Объект измерения 4.19 
ОЕИ 12.2 
Орган ГМ С 12.9
Орган государственной метрологической 

службы 12.9
Органы Госстандарта территориальные 12.9л
Остатки систематической погрешности 

неисключенные 8.7п 
Отказ метрологический 5.61 
Отказ средства измерений метрологический 5,61 
Отклонение среднее квадратическое 8 .1 4п 
Отметка 5.33 
Отметка числовая 5.34 
Отметка ш калы 5 .33  
Отметка шкалы числовая 5 ,34  
Отсчет 4 .15  
Отсчет показаний 4 .15  
Отсчет показаний средства измерений 4 .15  
Оценивание величин по условным 

шкалам 4.1п
Оценка средней квадратической 

погрсш ности 8 .14 п
Ошибка измерений 8.1п

П

Параметр 2.8 
Параметр физический 2 .8  
Параметры измеряемые 2.8п 
ПИП 5.18
Передача размера единицы 11.21
Поверка 12 .15, 12.16 , 12.17, 12.18,

12.19, 12.20, 12 .21 , 12.22
Поверка внеочередная 12.18 
Поверка выборочная 12.22 
Поверка инспекционная 12.19 
Поверка комплектная 12.20 
Поверка первичная 12.16 
Поверка периодическая 12.17 
Поверка поэлементная 12.21 
Поверка средств измерений 12.15 
Поверка средств измерений 

внеочередная 12.18
Поверка средств измерений выборочная 12.22 
Поверка средств измерений 

инспекционная 12.19
Поверка средств измерений комплектная 12.20 
Поверка средств измерений первичная 12.16 
Поверка средств измерений 

периодическая 12.17

Поверка средств измерений 
поэлементная 12.21 

Погрешность абсолютная 8.9, 9.4
Погрешность воспроизведения 8.23 
Погрешность воспроизведения единицы 

физической величины 8.23 
Погрешность градуировки 8 .22  
Погрешность градуировки 

средства измерений 8.22 
Погрешность динамическая 8 .2 6 , 9 .1 0
Погрешность доверительная 8 .16п , 8 .20п
Погрешность дополнительная 9.8 
Погрешность изменяющаяся 

по сложному закону 8.2п 
Погрешность измерения 8.1 
Погрешность измерения абсолютная 8 .9 , 9.4 
Погрешность измерения в ряду 

измерений предельная 8.28 
Погрешность измерений грубая 8.27rt 
Погрешность измерений динамическая 8 .26  
Погрешность измерения

из-за изменения условий измерения 8 .5  
Погрешность измерения инструментальная 8.3 
Погрешность измерения относительная 8.11 
Погрешность измерения систематическая 8 .2  
Погрешность измерения случайная 8.8 
Погрешность измерения

средняя квадратическая 8 .14  
Погрешность измерения статическая 8 .2 5  
Погрешность измерения субъективная 8.6  
Погрешность инструментальная 8.3  
Погрешность личная 8.6п 
Погрешность меры 9.11 
Погрешность метода 8.4 
Погрешность метода измерений 8.4 
Погрешность метода поверки 8.21 
Погрешность однократного измерения 8 .29  
Погрешность основная 9.7 
Погрешность относительная 8 .1 1 , 9 .5
Погрешность передачи размера единицы 8 .24  
Погрешность передачи размера

единицы физической величины 8.24 
Погрешности периодические 8 .2п  
Погрешности постоянные 8.2п 
Погрешность предельная 8.28 
Погрешность при данной

доверительной вероятности 8 .16п  
Погрешность приведенная 9.6  
Погрешности прогрессивные 8.2п  
Погрешность результата измерения 8.1 
Погрешность результатов единичных 

измерений (в ряду измерений) 
средняя квадратическая 8.14 

Погрешность результата измерений 
(среднего арифметического) 
средняя квадратическая 8 .1 5  

Погрешность результата измерений 
суммарная 8 .3 0

Погрешность результата измерений суммарная 
средняя квадратическая 8 .3 0 , 8 .20п
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Погрешность результата однократного 
измерения £ .29

Погрешность систематическая 8 .2 , 9 .2
Погрешность систематическая 

кеисклю ченная 8.7 
Погрешность случайная £ .£ , 9.3
Погрешность среднего арифметического 

средняя квадратическая 8 .15  
Погрешность средняя арифметическая 7.4п
Погрешность средняя квадратическая 8 .14 ,

8 .15 , 7 .4п , 7.5п
Погрешность средняя квадратическая 

экспериментальная 8.14п 
Погрешность средства измерений 9.1 
Погрешность средства измерений 

абсолютная 9.4 
Погрешность средства измерений 

динамическая 9.10 
Погрешность средства измерений 

дополнительная ' 9.8
Погрешность средства измерений основная 9.7 
Погрешность средства измерений 

относительная 9.5  
Погрешность средства измерений 

приведенная 9.6 
Погрешность средства измерений 

систематическая 9.2
Погрешность средства измерений случайная 9,3 
Погрешность средства-нзмереннй 

статическая 9.9
Погрешность статическая 8 .25 , 9.9
Погрешность субъективная 8.6
Погрешность суммарная 8.30 
Погрешность теоретическая 8.4п 
Подвид измерений 4.22 
Подвижность средства измерений 5 .50п  
П оказание 5 .43
П оказание средства измерений 5.43 
П оказатель размерности 2.14 
П оказатель размерности физической 

величины 2,14 
Поправка 8 .17
Поправка к значению меры 8 .1 7л 
Поправка к показанию прибора 8 .17п  
Порог подвижности 5 .5 0 л
Порог реагирования 5.50п
Порог срабатывания 5.50п
Порог чувствительности 5 .5 0  
Порог чувствительности средства 

измерений 5 .50
Предел допускаемой погрешности 9 .16  
Предел допускаемой погрешности средства изме
рений 9 .1 6
Предел измерений верхний 5.46п
Предел измерений нижний 5,46п
Предел погрешности 9.16
Пределы допускаемой погрешности 9 .1бл 
Преобразователь аналоговый 5 .17л  
Преобразователь аналого-цифровой 5 . 17п 
Преобразователь измерительный 5 .1 7

Преобразователь измерительный 
первичный 5.18

Преобразователь масштабный 5.17п
Преобразователь первичный 5 .1 8 , 5 .17п
Преобразователь передающий 5 .17  п
Преобразователь промежуточный 5 .17п
Преобразователь цифро-аналоговый 5 .17п
Прибор 5.11
Прибор аналоговый 5 .1 1п
Прибор измерительный 5. И
Прибор интегрирующий 5.11 п
Прибор печатающий 5 .1 1п
Прибор показывающий 5.11п
Прибор прямого действия 5 .1 1п
Прибор регистрирующий 5 .1 1п
Прибор самопишущий 5.1 In
Прибор сравнения 5 .1 1п
Прибор суммирующий 5 .1 1п
Прибор цифровой 5.11п
Принадлежности измерительные 5 .23
Принцип измерения 6.1
Промах 8 .27
Промерять 4.1 п
Пространство рабочее 10.6
Публикация ИМЕКО 12.36

Р

Размах 8 .13 , 7.4п
Размах результатов измерений 8 .13  
Размер величины 2.3 
Размер единицы 3.12
Размер единицы физической величины 3 .1 2  
Размер физической величины 2 .3  
Размерность величины 2.13 
Размерность физической величины 2 .1 3  
Разность личная 8.6п 
Разрешение 5.51 
Разрешение временное 5.51 п 
Разрешение пространственное 5.51 п 
Разрешение средства измерении 5 .51  
Рассеяние 8 .12
Рассеяние результатов измерений 8 .12
Реагирование 5_50п
Результат 7 .1
Результат измерения 7.1
Результат измерения исправленный 7.3
Результат измерения неисправленный 7 .2
Результат измерения физической величины 7Л
Результат исправленный 7 .3
Результат неисправленный 7.2
Рекомендация МОЗМ 12.32
Рекомендация МОЗМ международная 12 .32
Робот измерительный 5.8п
Род величины 2.20
Род физической величины 2.20
Ряд результатов 7.6
Ряд результатов измерений 7.6

С

Свидетельство о поверке 12.15п

51



Сертификат о калибровке 12.23п‘
Сертификат об утверждении типа 

средств измерения |2.14п 
Сертификация 12.27 
Сертификация продукции 12 .27  
Сертификация продукции (услуг и 

иных объектов) 12.27 
Сертификация добровольная 12.28 
Сертификация добровольная средств 

измерений 12.2S 
Сигнал измерительный 4.16 
Система величин 2 .1 0  
Система единиц 3.2 
Система единиц когерентная 3.0 
Система единиц физических величии 3.2 
Система единиц физических величии 

когерентная 3.9 
Система измерительная 5.14  
Система измерительная гибкая 5.14п 
Система измерительная 

информационная 5 .1 4п 
Система измерительная

контролирующая 5 .14п  
Система измерительная управляю щ ая 5 .1 4п
Система обеспечения единства измерений 

государственная 12.6 
Система физических величин 2 . 10
СКО 8.14п 
СКП  8.14п , 8 .15
Служба времени и частоты и определения 

параметров вращения Земли 
государственная !2 .4п  

Служба метрологическая 12,4 
Служба метрологическая ведомственная 12,бп 
Служба метрологическая государственная 12.5 
Служба метрологическая государственного 

органа управления 12.6 
Служба метрологическая юридического 

лица 12.7
Служба обеспечения единства измерений 

государственная 12.4п 
Служба стандартных образцов 

государственная 12.4п 
Служба стандартных справочных данных 

государственная 12.4 л
Смещение механического нуля 5 .53л  
Смещение нуля 5 .5 3  
Смещение электрического нуля 5.53п 
СО 5 .16
Срабатывание 5.50п
Среднее весовое 7.7п
Среднее взвешенное 7.7
Среднее взвешенное значение величины 7 .7
Средства измерительной техники 5.1
Средства поверки 5 .56
Средство измерений 5 .2
Средство измерений автоматизированное 5.9
Средство измерений автом атическое 5.8
Средство измерений вспомогательное 5.5
Средство измерений нсстандартизованнос 5 .7
Средство измерений образцовое 11.6п

Средство измерений основное 5 .4
Средство измерений рабочее 5.3
Средство измерений стандартизованное 5,6
Средство измерений узаконенное 5.22
Средство позерки 5.56п
Средство сравнения 5 .2 0
ССД 12.27п
Стабильность 9 .12
Стабильность средства измерений 9.12
Стандарт ИСО 12.34
Стандарт ИСО международный 12.34
Стандарт МЭК 12.35
Стандарт МЭК международный 12.35
С хема поверочная 11.23
Схема поверочная государственная 11.24,

11,23п
Схема поверочная для средств измерений 1 1.23 
Схема поверочная локальная 1 1 .25 , 11.23п
Сходимость измерений 7.4 
Сходимость результатов измерений 7.4

Т

Табло 5 .4 1 
Табло прибора 5.41
Табло цифрового измерительного прибора 5.41
Техника измерительная 5.1
Тип средств измерений 5 .5 7
Точность измерений 8 .19
Точность результата измерений 8.19
Точность средства измерений 9.14

У

У казатель 5.30
У казатель средства измерений 5 .3 0  
Уравнение измерений - 2 ;19п  
Уравнение связи 2.19  
Уравнение связи между величинами 2.19 
Условия измерений нормальные 10.1
Условия измерений предельные 10.7
Условия измерений рабочие 1 0 .5
Условия нормальные 10.1 
Условия предельные 10.7 
Установка 5 .12  
Установка измерительная 5 .1 2  
Установка поверочная 1 1 .1 7 , 5 .1 2п
Установка эталонная 11 .16 , 5 .12п
Устройство измерительное 5 .2 5
Устройтсво показываю щ ее 5 .2 9
Устройство регистрирующее 5.31
Устройство средства измерений 

показывающее 5 .29  
Устройство средства измерений 

регистрирующее 5.31 
Утверждение типа 12.14 
Утверждение типа средств измерений 12.14 
Ученый хранитель государственного 

эталона П .14п , 11.26
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X

Характеристика градуировочная 5.52 
Характеристика метрологическая 5.42 
Характеристика метрологическая 

действительная 5 .4 2 л  
Характеристика средства измерений 

градуировочная 5 .5 2  
Характеристика средства измерений 

метрологическая 5 .4 2  
Характеристики средства измерений 

точностные 9.18 
Характеристики метрологические 

нормируемые 9 .1 7 , 5.42п
Характеристики типа средств измерений 

метрологические нормируемые 9.17 
Характеристики точностные 9.18 
Ход суточный 5.54п  
Хранение единицы 11.22 
Хранение эталона 11.14

ц
Цена деления 5.37  
Цена деления шкалы 5.37 
Центр метрологический 12.8 
Центр метрологический научный 

государственный 12.8 
Цепь измерительная 5 .2 4

ч

Чувствительность 5 .49  
Чувствительность абсолютная 5.49п 
^Чувствительность относительная 5.49п 
Чувствительность средства измерений 5.49 
Чувствительность пороговая 5.49п

ш

Ш кала 5 .3 2
Ш кала величины 2.17
Ш кала неравномерная 5 .32п
Ш кала равномерная 5 .32п
Ш кала средства измерений 5 .32
Ш кала условная 2 .1 8 , 2.17п
Ш кала ф изической величиныы 2.17
Ш кала ф изической величины условная 2.18

э
Экспертиза документации 

метрологическая 12.25п 
Экспертиза метрололгическая 12.25 
Экспертиза объектов метрологическая 12.25п 
Элемент средства измерений 

чувствительный 5 .2 7  
Элемент чувствительный 5.27 
Эталон 11.1
Эталон ведомственный 11.5п
Эталон вторичный 11.3
Эталон государственный 1 1.8л, 11.7

Эталон государственный первичный 11.7
Эталон групповой 11.11
Эталон групповой переменного состава 11.11г
Эталон групповой постоянного состава 11.11*1
Эталон единицы физической величины П.1
Эталон исходный 11.5
Эталон международный П.9
Эталон национальный 11.8
Эталон одиночный 11.10
Эталон первичный 11.2
Эталон рабочий 11.6
Эталон сравнения 11.4
Эталон транспортируемый 11.13
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
НЕМЕЦКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

А

abgeleitetc Grosse 2.12
abgeleiletc Einhcil 3.5
absoluter Messfehler 8.9 
Arbeitsmessmittel 5.3 
Arbeitssekundarnormal 11.6 
Ansprechschwelle 5.50 
Anzeigebereich 5.45 
Anzeigeeinrichtung 5.29 
Anzeigemarke 5.30 
Aufnehmer 5.18

В

Basisgrossc 2.11 
Basiseinhcil 3-3 
Bauart eines Messmittels 5.57 
Bauartpriifung 12.13 
Bauartzulassung 12.14 
bestatigte Normalprobe 5.16 
Bewahrung eines Normales 11.14

D

Detektor 5.26 
Differenz-Messmethode 6.8 
Dimension einer Grosse 2.13 
Drift 5.54

E

Eichung (eines Messmittels) 12.15 
E i n f l i i s s g r a s s e  2.9
Einheit (einer physikalischen Grosse) 3.1 
Einheitcnsyslcm 3.2 
Einmessen 12.23 
Empfindlichkeit 5.49 
Ersteichung 12.16

F

Fehler aus dem Messverfahren 8.4 
Fehler (der Anzeuge) eines Messmittels 9.1 
.Fehler einer Messung 8.1

G

Genauigkcit (eines Messmittels) 9.14 
Gcnauigkcitsklassc eines Messmittels 9.15 
gesetzliche Metrologie 1.3 
Grosse der Dimension Eins 2.16 
Grossensysiem 2.10 
Grossenwert 2.4
Grundfehler (eines Messmittels) 9.7 
Gruppennormal 11.11

H

Hauptnormal 11.5 
Hilfsmittel 5.5

I

Instability 9.13 
iniernationales Normal 11.9

К

Kalibrieren 12.23
koharente Einheit 3.8
koharentes Einheitensystem 3.9
Komparator 5.21
konventionell richtiger Wert 5.48
konventionell richtiger Wert (einer Grosse) 2.7
Korrektion 8.17
Korrektionsfaktor 8.18
komgiertes Messergebnis 7.3

M

Masseinheit 3.1 
Massverkorperung 5.10 
Messanlage 5.12 
Messanwoisung 6.11.
Messbeobachlung 4.14 
Messbereich 5.46 
Messeinrichtung 5.14 
Messergebnis 7.1 
Messfiihler 5.18 
Messgenauigkeit 8.19 
Messgerat 5.11 
Messgrosse 2.2 
Messinformation 4.17 
Messkette 5.24 
Mcssmittel 5.2 
Mcssmittelfchler 8.3 
Messprinzip 6.1 
Mê signal 4.16 
Messung 4.1
Messung einer dynamischen Grosse 4.7
Messung einer statischen Grosse 4.6
Messunsicherheit 8.20
Messverfahren 6.2
Messvorschrift 6.11
Messwandler 5.17
Messwert 5.43
Messwesen 1.1
Metrologie 1.1
metrologischcr Ausfall 5.61
mctrologischcr Dicnst 12.4
mctrologische Funktionsfahigkeit 5.59
metrologische Kenngrosse (eine Messmittel) 5.42
mctrologische Kontrolle 12.11

metrologische Uberwachung 12.12
metrologische Zuverlassigkeit 5.60
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N

naiionales Normal 11.8 
Ncnnwert 5 .4?
Normal 11.1
normaler Bereich einer Einfliissgrosse 10.3 
Normalwert einer Einfliissgrosse 10.2 
Nitllabglcichs-Messincthode 6.5

P
periodische Nacheichung 12.17 
physikalische Grosse 2.1 
Primamormal 11.2 
Pnifschema (fur Messmittel) 11.23

R

reduzierter Fehler (eines Messmittels) 9.6 
Referenzbedingungen 10.1 
Registriereinrichtung 5.31 
Reiseaormal 11.13 
relativer Fehler (einer Messung) 8.11 
Rcproduzicrbarkcii (dcr Mfcssungen) 7.5

s
Satz von Normalen 11.12 
Sekundarnormal 11.3 
Skale eines Messmittels 5.32 
Skalenlange 5.38 '
Skalenteil 5,35 
Skalenwert 5 .37 
Skalieren 12.24 
Stabilitat 9.12 
Strcuung 8.12 
Substitution-Messmclhodc 6.6 
systemfremde Einheit 3.7 
systemalischer Anteil des Fehlers 8.2

T

Teil einer Einheit 3.11 
Tedungsmarke der Skale 5.33 
Teilstrichabsfand 5.36 
Teilungswert 5 .37  
Totzone 5.55 
Transfernormal 11.4

U

(Ubcrlaslims)-Grcnzbcdingungcn 10.7 
Uneinpfindlichkeitsbereich 5.55 
unkorrigiertes Messergebnis 7.2

V

viclfachcs einer Einheit 3.10 
vorschriflsmassigcs Messmittel 5.6 , 5.22

W

Wiederhoibarkeit (von Messungen) 7.4

Z

Zahlcnwert (einer Grosse) 2.5 
zufalliger Anteil dcs Fehlers 8.8 
zufalliger Fehler eines Messmittels 9.3
Zusatzfehler (eines Messmittels) 9.8

wahrer Wen (einer Grosse) 2.6
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  
А Н Г Л И Й С К И Х  Э К В И В А Л Е Н Т О В

F

А

absolute error of m easurem ent 8 .9  
absolute value of an error 8 .1 0  
accuracy class 9. 15 
accuracy of m easurem ent 8 .1 9  
accuracy of a m easuring in stru m en t 9.14 
auxiliary (m easuring) instru m ent 5 .5

В

base quantity 2.11
base unit (of m easurem ent) 3 .3
bias error of measuring instru m ent 9 .2

c
calibration 12.23 
certified  reference m aterial 5 .1 6  
coherent system of units (of m easurem ent) 3.9 
coherent unit (of m easurem ent) 3 .8  
collective standard 11.11 
com parator 5 .21  
com plem entary error (of a m easuring  

instrum ent) 9 .8
conservation of a m easurem ent standard  11.14 
conventional reference sca le  2 .1 8  
conventional true value (of a qu antity) 2 .7  
conventional true value of an  actual m easure 5 .48  
corrected result 7.3 
correction 8 .17  
correction factor 8 .18

D

dead band 5 .5 5  
derived quantity 2 .12  
derived unit (of m easurem ent) 3 .5  
detector 5 .2 6
differential method of m easurem ent 6.8 
dim ension of a quantity 2 .1 3  
dim ensionless quantity 2 .1 6  
discrim ination threshold 5 .5 0  
dispersion 8 .12  
drift 5 .5 4
dynam ic m easurem ent 4 .7

E

error of a m easurem ent 8.1 
erro r (of indication) of a m easuring  

instrum ents 9.1 
error of method 8.4 
etalon 11.1
experim ental standard deviation 8 .1 4  
experim ental standard deviation 

o f the mean 8 .1 5

fiducial error of a m easuring instru m ent 9 .6

G

gauging (of m easuring instrum ent) 12 .24  
group standard 11.12

H

hierarhy schem a 11.23 

I

IE C  standard 12.35
index 5 .3 0
indicating device 5 .29
indication (of a m easuring in stru m en t) 5 .4 3
influence quantity 2.9
initial verification 12.16
instrum ental error 8.3
international standard 11.9
international standard ISO 12.34
intrinsic error (of a m easuring instru m ent) 9 .7

L

legal m easuring instrum ent 5 .6 ,  5 .2 2
legal m etrology 1.3 
lim iting conditions 10.7

M

m aterial m easure 5 .1 0  
m easurand 2 .2  
m easurem ent 4.1 
m easurem ent inform ation 4 .1 7  
m easurem ent procedure б-.l 1 
m easurem ent signal 4 ,1 6  
m easurem ent standard  1<1.1 
m easuring chain 5 .24  
m easuring installation 5 .1 2
m easuring instrum ent 5 ,2 , 5 .11
m easuring system  5 .1 4  
m easuring transducer 5 .1 7  
m ethod of m easurem ent 6 .2  
metrological control 12.11 
metrological supervision 1 2 .1 2  
m etrology 1.1
multiple of a unit (of m easurem ent) 3 .1 0

N

national standard 11.8 
nominal value 5 .4 7  
null method of m easurem ent 6 .5  
num erical value (of a  quantity) 2 .5

О

observation 4.14
off-system  unit (o f m easurem ent) 3 .7
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OlML international document 12.33 
01 ML international recommendation 12.32 
ordinary measuring instrument 5.3

P

pattern approval 12.14
pattern evaluation 12.13
pattern of a measuring instrument 5.57
periodic verification 12.17
physical quantity 2.1
primary standard 11.2
principle of m easurement 6.1

R

random error 8.8 
recording device 5.31 
reference conditions 10.1
reference range of (for) influence quantity 10.3
reference standard 11.5
reference value 10.2
reference-value scale 2.18
relative error 8.11
repeatability of measurement 7.4
repeatability error of a measuring instrument 9.3
reproducibility of measurements 7.5
result of a measurement 7.1

S

scale 5 .32
scale division 5 .3 5
scale interval 5 .3 7
scale length 5 .38
scale mark 5 .33
scale range 5 .4 5
scale spacing 5 .36
secondary standard 11.3
sensitivity 5.49
sensor 5.18
series of standards 11.12
service of legal metrology 12.4
specified measuring range 5.46
stability 9.12
static m easurem ent 4.6
sub-multiple of a unit (of njeasurement) 3.11
substitution method of measurement 6.6
supplementary unit 3.4
Systematic error 8.2
system of physical quantities 2.10
system of units (of measurement) 3.2

T

traceability 12.1 
transfer standard 11.4 
travelling standard П .З 
true value (of a quantity) 2.6

U

uncertainty of measurement 8.20

uncorrected result 7 .2  
unit (of measurement) 3.1

V

value (of a quantity) 2.4 
verification (of a measuring instrument)

W

weigthed mean 7 .7  
working standard 11.6

12.15
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  
Ф Р А Н Ц У З С К И Х  Э К В И В А Л Е Н Т О В

А

apparei! de mesure 5.2, 5 .1 1
approbation d’un modele 12.14

c
calibrage (d ’un appareil de m esure) 12.24
capteur 5 .1S
cham e de m esure 5.24
classe de precision 9.15
classe d’exactitude 9.15
coefficient de correction 8.1 S
comparateur 5.21
conditions de reference 10.1
conditions lim ilces 10,7
conservation d ’un etalon 11.14
Constance  ̂ 9 .12
controle mctrologiquc 12.11
correction 8 .17

D

deVive 5 .54  
ddtecteur 5.26
dimension d ’une grandeur 2 .13  
dispersion 8.12 
disposilif enregistreur 5.31 
dispasilif indicateur 5.29
division 5 .35

E

ecart-typc experim ental 8 .14
^cart-type experim ental de la moyenne 8.15
echelle 5 .32
echelle de reperage 2.18
echelon 5 .37
erreur absolue de mesure 8.9  
erreur aleatoire 8.8 
erreur com plem entaire (d’un instrum ent de 

mesure) 9.8
erreur de fidelite d ’un instrum ent de m esure 9 .3  
erreur de ju stesse  d’un instrum ent de mesure 9.2  
erreur de mesure 8.1 
erreur de m ethode 8.4 
erreur (d ’ indication) d ’un instrum ent de 

mesure 9.1 
erreur instrum entale 8.3 
erreur intrinshque (d’un instrum ent de 

mesure) 9.7
erreur reduite conventionnelle (d ’ un instrument 

de mesure) 9 .6
erreur relative 8.11
erreur system atique 8.2 
essai d ’un modele 12.13 
etalon 11.1 
etalon collect if 11.11

etalon dc reference 11.5
etalon dc transfer! 11.4
etalon de travail 11.6
etalon international 11.9
etalon national 11.8
etalon primaire 11.2
etalon secondaire 11.3
etalon voyageur 11.13
etalonnage 12.23
elendue d’echelle 5 .45
eiendue de mesure spccificc 5 .46
etendue de reference de (pour) la grandeur
d’jnfluence 10.3
exactitude d’un instrument de m esure 9.14 
exactitude de mesure 8.19

G

grandeur de base 2.11 
grandeur dcrivec 2.12 
grandeur d ’influence 2.9 
grandeur physique 2.1 
grandeur sans dimension 2 ,16

I
incertitude de mesure 8 .20  
index 5 .30
indication (d’un instrument de m esure) 5*43 
information de mesure 4.17 
installation de mesure 5 .12  
instrument de mesure 5 .2  
instrum ent de mesure auxiliaire S J  
instrum ent de mesure legal 5 .6 , 5 .22
instrum ent de mesure usueJ 5 .3

L

longueur d ’echelle 5 .38  
longueur d ’une division 5 .36

M

materiau de reference certifie 5 .1 6
mesurande 2 .2
mesurage 4.1
mesurage dynamique 4 .7
m esurage statique^, 4.6
mesure m aterialises 5 .1 0
methode dc mesure 6.2
m ethode de mesure diffebentielle 6.8
methode de mesure par substitution 6.6
methode de mesure par zero 6 .5
metrologie 1.1
metrologie legale 1.3
mode operatoire (de m esure) 6.11
m odele d’un instrument de m esure 5 .5 7
m oyenne pondcrce 7 .7
multiple d ’unite (de mesure) 3 .1 0

N

norm c dc la CE1 12.35
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norme international ISO 12.34

О
observation 4.14
0[M L  document international 12.33 
OIML recom m andation international 12.32

P

principe de m esure 6.1

R

reperc 5 .33
repetabilite de mesurage 7.4 
reproductibilite dcs mesurages 7 .5  
resultat brut 7.2  
resultat corrige 7.3  
resultat d ’un m esurage 7.1

s
schema de hierarchie 11.23
sensibilite 5 .49
scric d ’ctalon 11.12
service de metrologie legal 12.4
seuil de m obilite 5 .50
signal de mesure 4.16
sous-mulliplc d ’unc unite (de mesure) 3.11
systeme coherent d ’unitqs (de mesure) 3.9
systeme de grandeurs physiques 2.10
systeme d’unites (de m,esure) 3.2
systeme de mesure 5 .14
surveillance m etrologique 12.12

T

verification {d ’ un instrument de mesurage) 1 2 .1 
verification periodique 12.17 
verification primitive 12.16

Z

zone morte 5 .5 5

Jra^abilitc 12.1 
transducteur de mesure 5.17

U

unite (de mesure) 3.1 
unite (de mesure) coh6rcnte 3.8 
unite (de mesure) dc base 3.3
unite (de mesure) derive'e 3 .5
unite (de mesure) hors system e 3 .7  
unite supplementaire 3.4

valeur absolue d ’une erreur 8 .10  
valcur conventionnellem ent vraie (d ’ une 

grandeur) 2.7
valeur conventionnellem ent vraie d ’ une mesure 

m aterialisee 5 .48  
valeur (d’ une grandeur) 2.4 
valcur d ’une division 5 .37  
valeur de reference 10.2 
valeur nominal 5 .47  
valeur numerique (d ’une grandeur) 2 .5  
valcur vraie (d’ une grandeur) 2 .6
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