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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструменты хирургические 

СКАЛЬПЕЛИ СО СЪЕМНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Присоединительные размеры

Instruments for surgery 
Scalpels with detachable diages 

Fitting dimensions
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Дата введения 01 *01.94

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает присоединительные раз* 
меры лезвий it ручек скальпелей со съемными лезвиями.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ И РУЧЕК

2.1. М а л а я  п р и с о е д и н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а
Присоединительные размеры для лезвий и ручек с малой при

соединительной характеристикой должны соответствовать указан* 
ным в табл. 1 и па черт. 1 и 2.

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы ,  мм

Наименование
деталей

скальпеля

а с d e f l

±зо' min max min max min max min max min

Съемное
лезвие

сОСО 4,50 4,65 17,ИЗ 17,90 2,43 2,48 1,18 1,23 —

Ручка
скальпеля 30° 4,40 4,50 17,73 17,81 2,31 2,41 1,12 1,17 9

Издание официальное
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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Съемное лезвие

П р и м е ч а н и е .  Конструкция лезвий приведена для и шюетрации, кроч^ 
той части, которая дана в требованиях, установленных в настоящем сышдарю

Ручка скальпеля

Черт. 2
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2.2. Б о л ь ш а я  п р и с о е д и н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с 
т и к а

Присоединительные размеры для лезвий и ручек с большой 
присоединительной характеристикой должны соответствовать ука
занным в табл. 2 и на черт 1 и 2.

Н аименование
деталей

скальпели

а с d е f /

_г 10

1
m,n j так т т max min max min i max min

Сьемнос
лезвие 35° 7,50 7,65 24,2*0 214,27 3,72 3,77 1,95 2,CO —

Ручка
скальпеля 35° 7,40 7,50 24 10 24 18 3,60 3,70 1,88 1,93 13

ИНФОРМ АЦИОННЫ Е ДАННЫ Е

1. ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации 
ТК 14 «Медицинские инструменты»

2. У1ВЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 07.10.92 № 1327

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого приме
нения международного стандарта ИСО 7740— 85 «Инструмен
ты хирургические. Скальпели со съемными лезвиями. Присоеди
нительные размеры» и полностью ему соответствует

3. Срок проверки — 1998 г.; периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

Редактор Л В Афанасенко 
Технически!, рсмакюр О II Никитина 

Кор ремор А С Чернонсова

С дано в паб (К) II °2 Поди р печ IS 12 92 Уел п ч 0 25 Учл кр сит { 25 Уч ш д  ч 0 17
I н о  Лч <

Зрдсна «Знак Г1оче1а» И здательство ст апдартов, 123557. М осква I СП Новопресненскнй пер , 3 
Гин «Московский печатник» М осква, Лялин пер , b За к 1632

ГОСТ 30393-95

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294824/4294824915.htm

